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DNIVKKA 

■PY f 1 IT I- 1 < 


N II K.N istbesondersin der Schwachstrom- 

Me88technlk(Rundtunktechnlk. Ele 

gebrauchllch. wideratandes (20.000 Ohm/Volt bel Glelch- and 

,„,„,ge seines hohen Inneren Wlder^ „„entbehrllches Gera.. 

Wechselstrom) Ist es In den oblgen Ar e , t^u^entzur Messung von 

Olelch-und Wecbselstromen sowle von der Cba- 

nledrigen und hohen ohmlschen Wlders ’ schUessllch zur Diiinp- 

rakterlstlk von e.ektrlschen Maschinen und Apparaten 

lungsmessung vorzUgUch geelgnet. .^erelche ist dieses vlel- 

Ourch geschickte aaentbehrliehes Hliismittei in Labora- 

seltlge Messinslrument h Fernsprech- und Rundtunkmesswa- 

toHen. Werkstatten. in. ausseren DiensUOr 

gen..arE.ektroteehnikerundRund.^^^^^^^^^^ 

wo ausser den Werkzeugen auch eln solldes um 


^ 3 ,,,„,«,bempIiDdUchea.tragbares universal. 
Das Instrument 14 tTmarhaltem * In derWech- 

r— ;r:— " 

untergebracht (Abb. 1. und 1/a) dessen Schutzdeckei 

bel (Abb. 2, und 2/a). 
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1)0 Widerstandsmessung notige Batteric ist von uu«.sv>.^.eicht /.ugurigHch 
and bci Ersfchopfung loichtauswechselbar.l)crfurdie Batteric vorgesohenejtau.n 

ist vom Innenraum des Instruments hermetisch Widerstands- 

messungen erfolgen mitden eingesetztenTrockenl)atterien. ii.zw. 1 St. 1,..'^ und 

a St. 4,0 V ( Abb. a.) 



Auf der schwarzen gepressten Baljellt-Bedlenungsplatte befinden sich die 
Klemen , „A“. .MA ..V“ und „5 kVr (Abb. 4). Die Klemme ..5 kV-lstd«rch 
ein rotes Schlld y hervorgehoben. An der Bedlenungsplatte belinden slch terner 
das init jr bezeichnete. mit DrehknopI versehene Potentiometer sowl.e der bei 
WIdersiandsmessungen verwendete Djuckknoptsehalter. Unten an d^r Bedle- 
nungspfatte slnd die Schalter angeordnet Links beflndct slch der Umschalter 
der St^mmessgrenzen mit 12 Stellun^n. in der MItte der Stromartumschalter 
mit 9 Stellungen : bei den ersten drel! Stellungen sind unter dem Zeichen .. “ 

n I K n n“ A“ und V“ unter den welteren drel Stellungen unter 
die Bezelchnungen „0 , „A una „v , unwr « ^ 

! A“ v*‘ und OutD.“ und schliessileh bei 
dem Zeichen die Bezelchnungen wA . .,V uno ..uuip. , 
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• - .m >-.■ «"'>'• •“ "" 

mit 12 Posltlonen. j 

i , ^ AoKblnM fiV** | 

AfUchluM nA“ AoKhluM n* « 

Antchluati 


ADiichlnM 


Dntekknopf 


Potenttoineter 


L Nolleinstelliing 



Aur die Bedienungsplatte Ist ^ mIt Ihr zusammengebaute. et^as hervorste- 

hendeAble8eln8trument(Abb.5)vinca415xl00xa.mmAbmea8ung.ca.98x45m 

Fensteroflnung u. 15 mm 
Vorsprung ’ raontlert Es 
1st In eln schwarzes Ba- 
kelitgehause eingebaut 
und hat eine weisse Null- 

einstellschraube. Das In- 

» 

strument selbst hat Dreh- 
spulausfQlirung mit Spit- 
zenlager jund schwarz 
angestrichenem Glas- 
zelger von ca, 60 mm 
Ldnge, cal 0^-0, 25 mm 
Starke. \ 



Abb. S 
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Dai^ I’erblatt ist eine Aluminiumplatte mlt weissem Niti^ — 6k angestrlchen. 
untcr welchem sich der aus Metall angefertigte Skalenspiegel befindet. Die Lunge 
der obersten Skala betragt ca. 100 mm ; ihre Reihenfolge beti agt von oben nach 
unten : 



SKALA 

1. Ohm 

2. Gleiebstrom 

3. WechselspanDOog 

4. WMbselstrom 

5. WeebseUpannang 
b. Neper 


BEZEICHNUNG 

scbwara Q 
acbwara V, A 
rot /^V 
rot <^A, 1 V 
rot V 

gcbwara Neper 


EINTEILUNG 

0—100 
0—100 
0—100 
0—100 
0—100 
^ . 0 1 - 0,6 


Der Spiegel befindet sich zwlschen den Skalen 3 und 4. Die zweckmilssige 
Anordnung der Skalen gestattet genaues und rasches Ablesen. 


TECHMSCIIIC AMiAUKS 

Der Magnet des Gnindinstruments ist aus erstklasslgem, gcaitertem Ttconal- 
Material von hoher KoerzlUvkraft und Remanenz angefertigt Die Schwlngspule 
ist kernlos, aus emalllisoliertem, ebenfalls geaitertem Kupferdraht hergesteilt 
Urn den Druck der Instrumentspitze herabzusetzen, ist das Oewicht des 
Schwingteiles meglichst niedrig gehalten, so dass die Beanspruchung der Spitze 
auf die Halite der Belastbarkelt herabgesetzt Ist. 
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Der Widerstand des Grundinstruments ist auf ca. l.TO Ohm ergiinzt und auf 
40 mA cinregullert. Die Warraekompensation auf 50 pA erfolgt mit einem kupfer- 
nen Nebenschlusswiderstand von ca, 4.0(J0 Ohm. Die Gleichrichtereinhelt besteht 
aus vier Kupferoxydzellen. die in Gratzschaltung standig an das Grundinstru- 
ment angeschlossen sind. Die der Stroramessung dienenden Nebenschluss- 
wldcrslande sind teils aus Manganin, teils aber aus Silltwiderstanden vonl% 

Genauigkeit hcrgesteilt. FUr die Spannungsmessungen sind SUitvk/iderstande von 
1% Genauigkeit vorgeschaltet. Bei der Spannungsstufe von 5 kV erfolgt der An- 
schluss, abweichend von den sonstigen Stufen, Uber zwei in Reihe geschaltete 
Smtwiderstande von 50 MD, 5% Genauigkeit, 2 W. Die Leistungsmessung er- 
folgt uber einen Paplerkondensator von 0,01 pF, 500 V Betriebsspannung, der In 
den Spannungskreis eingefQgt ist, in der entsprechenden Steilung des mlttleren 
, Schalters. Der Nullpegel betragt 0,775 V, der bel 600 Ohm Widerstand eine Lel- 

stung von 1 mW ergibt. Die Neper-Skala ist auf diesen Nuiiwert kaiitriert. 


CENAVIChKiT 

Gleichspannungsmessungen ± 

Wechselspannungsmessungen ± 3,0o/o 

Gleich-und WechselspannungsmessungenbeiSkV ± 5.0% 

Widerstandsmessungen i 10,0®/o 

Gleichstrommessungen ± i»5% 

Wechselstrommessungen ± 3,0% 

Dampfungsmessungen i: 10,0% 


Die Fehlerprozentwerte beziehen sich auf den Skalen-Endwert 
PROBESPANNiJNC 

Alle Instrumente werden im Einklang mit ausiandischen Normen mit einer 
Spannung von 2 U +1.000 V, d.h. mit 11000 V Weehseistrom einer IsoiationsprO- 
fung unterworfen. Das instrument ist bis zu einer Priifspannung von 5.000 V 
praktisch berUhrungssIcher. Man beachte, dass das Instrument bel der Messung 
hoherer Spannungen nicht berUhrt werden darf. Als Merkmal befindet sich am 
5 kV Schild ein rotes Biltzzelchen (//) (siehe Abb. 4). 
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flt'Krir TK^tPEIt^TL'K lUCUISCrKR XiJSATZg.§CHER Ffc'ffM'fC 

Im Einklunjj mit internatlonalen Normen ubersteigt der (lurch I'enipcratiir 
bedingte zusiitzliche Fehler bei Temperaturschwankungen von ± lb*' C die Klus- 
sengenauigkeit nicht. 

FR^:QVE^ZABUA^GgGKEIT 

Bei Wechselstrommessungen bletbt die Frequenzabbangigkeit des Instru- 
ments zwischen 50 und 2,000 Hz innerhalb der zugelassenen Fehlerprozente. 


0 


0 
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Die Messgrenzen sind in folgender Tabelle cnthalten; 


Messgrenze 

Abgelesener Wert 

Innerer Widerstand 

10 

A 

X 

0,1 

A 

ca. (».01fi 

ca. 

0,1 

Q 

2 

A 

X 

0,02 

A 

0,050 


0.5 

a 

1 

A 

X 

0,01 

A 

0,1 O 


1 

Q 

0,5 

A 

X 

5 

mA 

0,2 O 


2 

Q 

0.2 

A 

X 

2 

mA 

0,5 O 


5 

Q 

0.1 

A 

X 

1 

mA 

1 Q 


10 

Q 

0,05 

A 

X 

0,5 

mA 

2 Q 


20 

Q 

0,02 

‘ A 

X 

0,2 

mA 

5 O 


50 

Q 

0,01 

A 

X 

0,1 

mA 

10 o 


100 

Q 

(1,1105 

A 

X 

0,05 

mA 

20 O 


200 

Q 

0,002 

A 

X 

0,02 

mA 

50 Q 


500 

Q 

0,001 

A 

X 

0,01 

mA 

100 o 


1000 

Q 

5000 

V 

X 

50 

V 

100 MQ 


100 MO 

10(K) 

V 

X 

10 

V 

20 m 


20 

UQ 

500 

V 

X 

5 

V 

10 Mi? 


10 

Mi? 

200 

V 

X 

2 

V 

4 Ml? 


4 

Mi? 

1(X) 

V 

X 

1 

V 

2Mfl 


2 

Mi? 

50 

V 

X 

0,5 

V 

1 UQ 


1 

Mi? 

20 

V 

X 

0.2 

V 

400 kQ 


400 

ki? 

10 

V 

X 

0.1 

V 

200 kQ 


200 

ki? 

5 

V 

X 

0.05 

V 

100 kO 


100 

ki? 

2 

V 

X 

0,02 

V 

40 kO 


40 

ki? 

1 

V 

X 

0,01 

V 

20 kQ 


20 

ki? 






Max. Belastung 


X m 

kQ 

X 

0,1 

MQ 

a 

mA 



X 1 

kO 

X 

1 

kO 

20 mA 



X 0,01 

kQ 

X 

10 

Q 

200 mA 




Ausser fUr obige Messgrenzen sind Anschliisse fiir 50 jiA und 50 mV vorge- 
sehen, die sich fUr nicht spezifizierte Messungen etgnen. 
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ELEKTRISCHE MESSINSTRVMENTE 






UNIVEBSALINSTRUHENT FOR GLEICH* 
UNO WECHSELSTROM-SPANNUN'CS. 
UNO STROMMESSUNGEN 


BUDAPEST 
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UniTersal-Messiiistrument 
UI\ I VO 


.1 .V w E iV « V \ r; 

UN I VO ist ein Universulintitrument fur Gleich- und Wechselstrom-Span- 
niin^fs- und Strummessuiigen in 28 Mensbereichen. Trotz seiner ausserst kleinen 
Abmessungeii ersetzt dieses Gerat mehrere Instrumente: es lusst sicb ror 
Aussenmontagen, Betriebsmessuiigen, fiir die Fehlersuclie, rUr Versuchs- und 
LaborpruYungen vorzliglich verwenden. Der niedrige Verbraucli und ein Gernia- 
nium-Gleicbrichter machen das Instrument Yiir den Einsatz auf dem weiten Gebiet 
der KundYunktechnik geeignet. Bei Verwendung eincs Ohmniessvorsatzes ist dus 
Instrument auch YUr Wiederstandmessungen geeignet, so z. B. YUr Bruch- und 
8chlusspraYungen an Spulen und Leitungen, sowie YUr die Bestimmung dcr 
zusammengehbrtgen Enden von Kabeln und LeitungsbUndeln. 

B ES C a R E I B V G 

UNIVO ist mit einem Drehspul-Messwerk von hohem Moment ausgcstattct, 
so dass es gegen ErschUtterungen unempYindlich ist (Abb. 1 ). In den Wechselstrom- 
Messgrenzen sorgt derGermanium-Gleichrichter YUr die erYorderliche Glelcliricli- 
tung. Der Eigen verbrauch des instrumens ist sehr niedrig; der Innenwiderstand 
betragt KMIO Ohm/ V. Bei Strommessungen betragt der SpannungsabYallca. 8n(lmV. 
DiemitSpiegelunterlage versehene Skaia sowie der Messerzelgersichern parallu- 
xenYreie Ablesung. DasJnstrument hat separate Bkalen YUr Wechselstrom', Gleich- 
strom- sowie YUr Wiederstandmessungen. Zur Vermeidung von irrtUmlichen Able- 
sungen ist die Wechelstromskala auYYallend bezeichnet. Die Skalenlknge betragt 
80 mm. Die Skaien sind — mit Ausnahme der OhmskaJa — Uber die Messgrenze 
hinauK urn 10v» verlUngert, wodurch Werte, weiche die einzelnen Messgrenzen 
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nur wenlg tibcrschreiten, noch auf dem verliingerten Kreisbogen messbar sind. 

Die Umrechnung der gezeigten Werte auf die gemessenen ist sehr einfach: 

Multiplikatlon mitoder Division durch zwei bzw. Verschieben des Dezimalpunktes. 

Die SpannuDgsmessgrenzen des Instruments sind so gewahlt, dass samt- 
liche tibliche Netz- oder.Batterlespannungen sowie die in der Rundfunktechnik 
* ofters vorkommenden Spannungswerte in der Nahe des Skalenendaussclilages 
prazis messbar sind. 

Mit Hilfe des besonderen Spann ungsmessvorsatzes konnen Gleich- Oder 

I I 

I Wechselspannungen bis zu 1200 Vgemessen werden (Abb 2). Die Strommessgren- 

zen sind iiber den Messbereich gleichmassig verteilt und sichern durch geeignete 

j Oberlappung, dass samtilche Stromwerte mIt genilgend grossem Ausschlag genau 
i messbar seien. 
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Im Interesse der kleinen Abmessungeii erfoigt die Einstellung der Mcss- 

i i 

grenzen durch Stopseln der Messschnur. In der Zwischenstellung des Umschal- 
ters ist das Messwerk unmittelbar an die init| 60 hezeichneten Buchscn ahgc- 
schlossen. Indieselasstsich auchder lUr Widerstandraessungen dienendc Vorsatz 
stopseln (Abb.3). Dieser enthalt einen Dreistellen-Messbereichumschalter, clnen 
l|legelwiderstand und eine 3 V Batterie. Bei p^iderstandmessungen wind vofcr^l 
der Instrumentzeiger — nach Kurzschliessen der Klemmen K» — mit Hilfe des 

1 ‘ I i 

Regel widerstandes auf don Nullpunkt der Ohmskaia eingestellt; hierauf schaltet 
man den zu messenden Widerstand an die Klemmen R» und Best den Wider- 
standswert vom Instrument unmittelbar ab. i 
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Das liistrument.der Ohmmessvorsatz uiid der Spannuiigsmessvorsatz sind in it 

I jo oinoni Kujiststoflfgehauso versehen, das ausseren Einwirkungen gut wideisteht. 

Dio (iehauso sind infolgo der kleinen Abmet^ungen aucli in der Tasche Iragbar. 

; \ 
pas Instrument wird mit zwei Messschniiren und einer an der SchuJter tragbaren 

^unstledertasohe gellerert (Abb, 4). erstere haben isoiierte 'I'aatgrifre und Klem- 

mon. I 
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T t:c. 11 M SC H t: A.\c.4Ht:,y 


MeMgreiizeii 

Olelchstroni 

Cileichspannunj^ 

in it besonderem Vnrsatz 
Wechselstrom 

VVechselspannun^ 
mit besonderem Vorsalz 
Widerstand 
<«enauiakeit 

Gleichstrom und -spannunt^ 
Wechselstrom und ^spannunj; 
Zusatzlicher Krequenzfehler 


Widerstand 

PrufiipannunK 
AkmesflunRen and t^wirhte 

Instrument 
Ohmmessvorsatz 
1200 V Vorsatz 


HO oA 

1.2 — 6 — :^0— 120 inA 
0,3 _ 1,2 - H A 

120 mV 

a H .fll — 12il — HOO - HOO V 
t2iNl V 

1.2 — H — 120 mA 
0,3 -1,2 HA 

3 __ H - ;^0 — 120 — - HIM) V 

12IM) V 

10 — lIMlkfi- 1 

+ K5‘'/o, auf den Kndausschlai; 
bezogen 

-f 2,5'»/n fbel 50 Hz und slnuHfdr- 
miger Kurve) 

± 2,5% bel 3 V und bis 1(N» kHz 
+ 2,5<»/o bel H V und 30 V und bis 
40 kHz 

± 2,5% bei 120 V und bis 10 kHz 

+ 2,5% auf die gesamte Ska)en> 

1 tinge bezogen 

20IM) V 

156 X 01 X 43 mm 5,50 g 

00 X 85 X 4i) mm 280 g 

90 X 26 X 18 mm 74 g 
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DIE IN DIESEM KATALOG BESCHRIEBENEN ARTIKEL WERDEN 
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METRINPEX 
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FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 
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tIragbare 

WEICHEISEN-AMPEREMETER 
TYPE 145 Ah 
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ANWENbdNG 

Die Amperemeter Type 145 Ah dienen zur Strommessung in Gleich- und Wechsel- 
stromkreisen und sind in waagrechter Stellung zu verwenden. 

BESCHREIBUNG 

Die Amperemeter sind in einem mit Tragriemen versehenen, staub- und spritz- 
wasserdichten Isoliergehduse eingebaut. Die unverMerbaren und stopselbaren 
Klemmschrauben sind an der Vorderseite des Instruments oberhalb der Skala 
angebracht. Die Instrumente sind mit Nulteinstellungsschrauben, Messerzeigern 
und mattweisslackierten Skalen mit Spiegelbogen, sowie mit Luftdampfung ausge- 
rustet; (etztere ist so krdftig, dass der Zeiger schwingungsfrei und doch nichf 
kriechend auf den Messwert einspielt. Die ca. 120 mm lange Skala ist von ca. 10% 
an fast gleichmdssig eingeteilt, 

TECHNISCHE ANGABEN 

Gemdss den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenzen innerhalb ±1.5%. 

Die PrCifspannung. ist 2000 Eigenverbrquch bei Endausschlag betragt ca. 

2 VA. 


Type 

Messbereich 

Abmessungen 
des Gehduses 
mm 

Gewicht 

ca. 

kg 

Best.-No. 

145 Ah 

1 A 

5 «♦ 

2,5 und 5 A* 

5 « 10 «♦ 

10 « 20 « 

180x145x80 

1,20 

321 _31_11_41 
321-31-11-42 
321 -31-11-^3 
321-31—11—44 
321-31-11—45 


• Zur Erweiterung des Messbereiches dienen Stromwandler. 


P. k. : Vemci L4uI6 41 — 


0«drodtt In UncMO^BadApMl 


(I 
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EKA 

ASTATisCHE, ELEKtRODYNAMISpHE 

AMPEREMETER 

tVpE 334 AstAp 



435^334 


I ; 

I ' ^ 
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A N W E N'D U N G 

Die Amperemeter Type 334 AstAp dienen zur Messung von Stromstarken in Gleich- 
, und Wechselsiromkreisen. u. zw. besonders in jenen Fallen, wo hohe Genau.gke.t 
ji erwunscht ist. Sie sind in woagrechter Stellung zu verwenden. 

I 

beschreibung 

Die Amperemeter sind in staub- und spritzwasserdichte Isoliergehause eingebout. 

Die unverlierbaren und stopselbaren Klemmschrauben und der Messbereich- 
' Stopselumschalter sind on der Vorderseite des Instruments oberhalb der Skala 
angebracht. Die Instrumente sind mit Nulleinstellungsschrauben. Messerzeigern 
und mattweisslackierten Skolen mit Spiegelbogen. sowie mit Luftdampfung ous- 
gerustet: letztere ist so kraftig. doss der Zeiger schwingungsfrei und doch nicht 
kriechend auf den Messwert einspielt. Das astatische, elektrodynamische Messwerk 
I zeigt die richtigen Werte auch in homogenen Fremdfeldern an. Die Teilung der 

! CO. 170 mm langen Skala ist nicht gleichmassig, da ihr Anfang stark gedruckt ist. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Gemass den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenzen innerhalb ± 0,2%. 

Die PrQfspannungen ist 2000 V^ff. Ein homogenes Fremdfeld von 5 Gauss kann 
eine Fehlanzeige von hochstens ±1,5% verursachen. Eigenverbrauch. auf den 
Endausschlag bezogen, betragt co. 5 VA. 


Type 

Messbereich 

Abmessungen 

mm 

Gewicht 

ca. 

kg 

Best.-No. 

334 AstAp 

1,25 und 2,5 A 

2,5 « 5 «♦ 

5 « 10 «• 

240 x 200x130 

3 

321 -31 -81 -01 
321 -31 -81 -02 
321 -31 -81 -03 


♦ Geeignet zur Verwendung mit separatem Prdzisionsstromwandler. 


r. k.: Vcnnei L*bx16 — 43 — 


Oedroekt la Ungani— Bodapetfi 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 




Sanitized Copy Approved for Release 2 010/0 4/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 

o 



bhhsw 
srMM********^* 
nri »3» i»rt» 




I 

METWMPEX 

for ERIEUGN6SE W 

Brt^..Buaap«»6ZP<ffoc»>-*«- " 


' 1 r..,.. - r- CutJCn* 

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 



Sanitized C opy Appro ved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 

\ 


Di. Sponnungim«»*r Typ* ^ ^ Gwuig- 

Gkich- und W*c»«i*W»omkre*»«n u. iw. . 

L -nd in wo<^«ch.« SMun, .u 


I 


'r“""r.!.nd in .,o«l.und.p,»*wo«.«.ich.Uo«.,^^^ 

wauben, MoM*ri*ignrn und mot»ww**lO«iei™ 

- . . Utatam it> to krafHg, do« d*r Zeig*f iehwingung*fr» 

I Luftdampfung ausgerusfet; krtitereirtw rajAfl ._«^.Wrtrodvno 

. T.ito, d. «.. 1" *■*'** ' 


iechnischi angaben 

6^.. d». ««•» d» »"**"» X 

^ i <i- ”“1 *” 

be«g.n, bn^ag. «o. 6 VA. Samrtich. In.m.m.nf. «nd lum Gabrouch mrt Pra*«.onv 
...^^.it.nntwandler oeeignet. 



• 


Oawicht 

1 

Typ# 

MetsberWicH 

Abmeuungan 

mm 

ca. 

kg 

334 At»Vp| 



150,300, 450 und 400 V 
75, 1 50, 300, 450 und 400V 

240 200 300| 

3,40 1 

321-31-81-11 

321—31—81—12 


1 
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IjRAGBARE | 

ASTATISCHE, ELEKTRODYNAMISCHE 

LEISTUN6SMESSER 

TYPE 335 AstWp I ' 
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o ANWENDUNG ^ 

Die Leistungsmesser Type 335 AstWp dienen zur Messung von Leistungen in Gleich-, 
Wechsel- und gleichbelastelen Drehstromkreisen, u, zw. besonders in jenen Fallen, 
wo hohe Genauigkeit erwunscht ist. Sie sind in waagrechter Stellung zu verwenden. 

BESCHREIBUNG 

Die Leistungsmesser sind in staub- und spritzwasserdichte Isoliergehause eingebaut. 

Die unverlierbaren und stopselbaren Klemmschrauben, die Stromstayken-StopseU 
umschalter, der Spannungsumschalter und der im Spannungskreis eingebaute 
Umscholter sind an der Vorderseite des Instruments oberhalb der Skala angebracht. 

Die Instrumente sind mit Nulleinstellungsschrauben, Messerzeigern und matt- 
' weisslackierten Skalen mit Spiegelbogen, sowie mit Luftddnopfung ausgerustet; 
letztere ist so kraftig, dass der Zeiger schwingungsfrei und doch nicht kriechend 
auf den Messwert einspielt. Das astatische, elektrodynamische Messwerk zeigt 
|I die richtigen Werte auch in homogenen Fremdfeldern an. Die Teilung der ca. 

170 mm langen Skala ist fast gleichmdssig. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Gemass den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenzen innerhalb ±0.2%. 

Die Prufspannung ist 2000 Ein homogenes Fremdfeld von 5 Gauss kann eine 
Fehlanzeige von hochstens ±1,5% verursachen. Eigenverbrauch. auf den Endaus- 
schlag bezogen, betrdgt sowohl im Spannungs-. als auch im Stromkreis ca. 5 VA. 


4^ 

Type 

Messbereich 

Abmessungen 

mm 

Gewicht 

ca. 

kg 

Best.-No. 

335 AstWp 

2,5 und 5 A 

150, 300, 450 und 600 V 

240 x 200x130 

3,40 

321 -31 -81 -21 


5 und 10 A 

150, 300, 450 und 600 V 



321 -31 -81 -22 


F. k.: Vermei LAul6 49 • 


0«dnickt Id Uofani'— Bodapcii 
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VERSEHKTE, RUHDE ^ 

llEISTOHGSFIIKTORMESSER 
filR EiBPHRSER-WECIISElSTROll 
^ type 200 COS ill 


r ' POWER F/^croR meter 1 
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anwendung 

Die Leisfungsfaktormesser Type 200 cos fif dienen lur Messung des Leistungsfoktor. 
in Einphosen-Wechsels.romkreisen und sind zum senkrechfen Einbou in Schomofeln 
und Scholtpulfe besHmmt. Bei erheblicher Abweichung von der Senkrechten ist de, 
Neigungswinkel oniugeben. 

BESCHREIBUNG 

Die Leisfungsfoktormesser besitzen zwecks Einbou am Versenkring zwei BefesHgungs- 
locher. Die Anschliisse liegen ouf der Ruckseite. Die Leishingsfokformesser werden 
in moHschworzen Siohlgehdusen geliefert, sie sind stoub- und spriHwosserdichf. Die 
Leistungsfoktormesser sind mi* Lonzenzeigern, mottweisslockierten Skolen und Luft- 
ddmpfung ousgeruste*; le*z*ere is* so krdf*ig, doss der Zeiger schwingungsfrei und 
doch nich* kriechend ouf den Messwer* einspiel*. Ferner sind sie mi* ge*renn*en 
Vorschol*widers*dnden ousges*o**e*. In der Mitte der Skolo is* der Wer* cos fi 1 
eingezeiclsne*, links von ihm s*ehen bis cos fi 0,5 die kopozi*iyen. rechh von ihm 
ebenfolls bis cos fi 0,5 die indukHven Wer*e. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Gemdss den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenzen innerholb ,i. 1.5-. Die 
Prufsponnung is* 2000 V.„ Der Eigenverbrouch des on die Messwondler ongeschlos- 
senen lns*rumen*s be*rdg* sowohl im S*rom-, ols ouch im Sponnungskreis je co. 5 VA. 


Type 

Messbereich 

Aussendurch- 

messer 

des 

Versenkringes 

mm 

. 

Gewicht 

CO. 

kg 

Best.-No. 

200 cos fif 

5 A, 125 V 

5 « 250 < 

5 « 400 « 

5 « 500 « 

5 . 110 Oder 100 V 

200 

2,50 

321 26 14 01 

321 26 14 02 

321 26 14 03 

321 26 14 04 

321 26 14 09 

• 


• Fur Mess*ronsformo*oren sek. 5 A und 110 oder 100 V wird bei Bes*ellung urn 
Angobe des Messbereiches und Uberse*zungsverhdl*nisses ersuch*. 


, Gedruckt in Ungorn, B*k*sc»abo 

F. V.: Feh*r Gyorgy 51 
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EKA 

YERSENKTE, RUNDE , 

DOPPELFREQUENZMESSER 
TYPE 200 P/2f ! 

I ' ■' I 
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an WENDUNG 

Die Doppelfrequenzmesser Type 200 P/2f dienen zur Feststellung der Peric^enzohl 
zweier parallel zu schaltender Wechseisfromerzeuger und sind zum senkrechlen 
Pinhou in Schalttafeln. auch in WandarmausfQhrung. beslimmt. 


BESCHREIBUNG 

Die Doppelfrequenzmesser besifzen zwecks Einbau am Versenkring zwei Befesti- 
gungslbcher. Die AnschlQsse liegen auf der RQckseite. Die Frequenzmesser werden 
in matlschwarzen Stahlgehdusen gelieferl. sie sind staub- und spntzwasserdichf. 
Das Messwerk besleht aus einer Anzahl abgestimmter Stohizungen. die in zwei 
Reihen vor je einem Elektromognet angcordnet sind. Beirn Anschluss an Wechsel- 
strom wird diejenige Zunge in Schwingung gesetzt, deren Eigenschwingungszahl 
gleich der Polwechselzahl des Wechselstromes ist. Auf der mattweisslackierten 
Skala isf die Periodenzahl gut ablesbar, da zwischen den Zungen die Intervalle 
eine halbe Periode betragen. 


TECHNISCHE ANGABEN 

Gemass den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenzen innerhalb ± 1.5%. 
Das Instrument besitzt 2x21 Zungen. dementsprechend erstreckt sich der Mess- 
bereich zwischen 45 und 55 Hz. Die PrOfspannung ist 2000 Der Eigenverbrauch 
betragt ca. 2 VA pro 125 V. 


Type 

Messbereich 

Aussen- 

durchmesser 

desVersenkringes 

mm 

Gewicht 

ca. 

kg 

Best.-No. 

— 

200 P/2f 

45-55 Hz. 125 V 
45—55 « 250 « 

45—55 « 400 « 

45-55 « 500 « 

45-55 « * 

200 

3,~ 

321 -26-17-01 
321 -26-17-02 
321 -26-17 -03 
321 -26-17-04 
321 -26-17-09 


♦ FDr getrennten Spannungswandler. Bei Bestellung wird um Angabe des Ober. 
setzungsverhditnisses ersucht. 


F. k. : Venue* Lioild — 42 — 


Otdnckt la Voon-^BatUpeak 
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LEISTUNGSFAKTORMESSER 
m DREHSTROM 
) TYPE 145 cos li/3h 
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ANWENDUNG 


Der Leishjngsfakformesser Type 145 cos fi/3h dient lur Messung des Leistungsfolctors 
in Drehstromkreisen und ist in waagrechfer Sfellung zu verwenden. 


BESCHREIBUNG 

Der Leislungsfaltformesser isf in einem mif’ Trogriemen versehenen, sfaub- und 
sprifzwasserdichten Isoliergehduse eingebouf. Die unverlierboren und stdpselbaren 
Klemmschrauben sind on der Vorderseife des Insfrumenh oberhalb der Skalo 
ongebrochf. Dos Insfrument isf mif Messerzeiger, moMweisslackiei+er Skalo mit 
Spiegelbogen und Luftdampfung ausgerustet; letzfere i$f so krdffig, dass der Zeiger 
schwingungsfrei und doch nichl kriechend ouf den Messwert einspielK In der Milte 
der Skalo isf der Wert cos fi - 1 eingezeichnet, links von ihm stehen bis cos fi - 0,5 
die kopozitiven, rechts von ihm ebenfolls bis cos fi - 0,5 die induktiven Werte. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Gemdss den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenzen innerholb 1,5 Die 
Prufsponnung ist 2000 Der Eigen verbrouch des on die Hesswandler onge- 
schlossenen Instruments betrdgt sowohl im Strom-, ols auch im Spannungskreis je 
CO. 5 VA. 


Type 

Messbereich 

Abmessungen 
des Gehauses 
mm 

Gewicht 

ca. 

kg 

Best.-No. 

1 45 COS f i/3h 

5 A, 3 125 V 

210 V 150; 130 

2,- 

321—31—11—21 


f. li.: Fvh^r Gyorgy 51 


Gvdruckt in Ungorn, B«k«tcsoba 
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TRAGBARER 


LEISTUNGSFAKTORMESSER 
FUR OREHSTROM 
TYPE 416 COS fi|3p 
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ANWENDUNG 

Der Leistungsfaktormesser Type 416 cos fi/3p dient zur Leistungsfaktormessung 
in Dreilelter-Drehstromkreisen und ist in waagrechter Stellung zu verwenden. 

BESCH RE I BU NG 

Der Leistungsfaktormesser ist in ein staub- und spritzwasserdichtes Isoliergehduse 
eingebaut. Die unverlierbaren und stopselbaren Klemmschrauben sind an der 
Vorderseite des Instruments oberhalb der Skala angebracht. Das Instrument ist 
mit Messerzeiger, mattweisslackierter Skala mit Spiegelbogen, sowie mit Luft- 
ddmpfung ausgeriistet; letztere ist so kraftig, dass der Zeiger schwingungsfrei 
und doch nicht kriechend auf den Messwert einspielt. In der Mitte der Skala ist 
der Wert cos fi = 1 eingezeichnet, links von ihm stehen bis cos fi = 0,5 die kapa- 
zitiven, rechts von ihm ebenfalls bis cos fi = 0,5 die induktiven Werte, 

TECHNISCHE ANGABEN 

Gemass den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenzen innerhalb ±0,5% 
zwischen 40 und 60 Hz. Die PrOfspannung ist 2000 Eigenverbrauch, auf den 
Endausschlag bezogen, betragt sowohl im Spannungs-, als auch im Stromkreis 
ca. 5 VA. 


Type 

Messbereich 

Abmessungen 
des Gehauses 
mm 

Gewicht 

ca. 

kg 

Best.-No. 

416cosfi/3p 

5 A, 110 V 
0.5— 1—0,5 cos fi 

240 x 200x130 

3 

331 -32-22-11 




F. k. : Venne* LA«b16 — 41 — 


0«dnicki tD m^garo— BwUpMt 
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^ ANWENDUNG 

Die Thomson-Brueke Type 1 CsTh dient lur Messung von kleinen WidereWnden nur 
in Gleichjtromlcrei$on, u. iw. besonders bei Betriebskontrollmetsungen. 

BESCHREIBUNG 

Die Brucke iii in einem polierten Nuft- oder Eichenholikotfen untergebracht. Die 
Betlondleile des Instnimenb find ouf eine Itoliersteffplatte montiert; und iwor der 
CO. 600 mm longe, eo 0,04 Ohm Schleifdroht out Mongonin, die gleichmaffig 
geleilte Skolo, on der die Skolenfeilung einem Mikroohm enhprieht, die Veawei- 
gungtwiderttandserie in Stufen von 2 x (100+10+10+100+1000) Ohm, die Golvono- 
meter- und B<ptteriescholter und die Klemmichrouben, die unverlierbor und ftdpselbor 
find. Die Klemmvorrichtung ill ouf ein Holibrett montieit. Sie eignet sich tur Messung 
von Sfongen von 3 bis 25 mm 0 . Zu der Klemmvorrichtung gehdren ouf die Ent- 
femung von 100, 200, 500 und 1000 mm oinstellbore Potentiolklemmen und xwei 
Stromkiemmen. 


TECHNISCHE ANGABEN 

Die Messgenouigkeit der BrOeke belrdgt bei der Messbereichmilte co. ±0,5"o und 
bei den Rondwerten co. i2“>. 


Type 

Messbereich 

Abmessungen mm 

i 

Best.-No. 

BrOcke 

Klemm- 

vorrichtung 

lOTh 

0,00001 
bis 4 Ohm 

730 190 140 

1100^ 140 160 

14 

321—34—14—01 


F. k.: F»F.4f Gyergy 51 


G*druckt in Ungom, B4k4sctat>o 
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EKA : 

VERSENKTE. PROFIL-| 

DREHSPUL-AMPEREMETER 
TYPE 170 DA 
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" A N W E rv6 U N G 

o 

Die Amperemeter Type 170 DA dienen zur Messung von Stromsfarken nur in Gleich- 
stromkreisen und sind zum senkrechten Einbau in Schaittafein und Schaltpulte 
bestimmt. Bet erheblicher Abweichung von der Senkrechten ist der Neigungs- 
winkel anzugeben. 

BESCHREI BUNG 

Die Amperemeter besitzen zwecks Einbau Befestigungsschrauben mit Muttern, 

Die Anschlusse liegen auf der ROckseite. Die Amperemeter werden in matfschwar- 
zen Stahlgehausen geliefert. sie sind sfaub- und spritzwasserdicht. Die Amperemeter 
Sind mit Nulleinstellongsschrauben. Lanzenzeigern, maitweisslackierien Skalen 
und Wirbelstromdampfung ausgerOstef; lelztere ist so kraftig, doss der Zeiger 
schwingungsfrei und doch nicht kriechend ouf den Messwert einspielt. Die Skalen- 
teilung ist vom Anfangs- bis zum Endwert vollkommen gleichmassig. Der Null- 
punkf befindet sich an der linken Seite der Skala. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Gemass den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenzen innerhalb ±1,5%. 

Die Prufsponnung ist 2000 V,,f. Der Spannungsabfall des Instrumentes von 5 mA 
Endausschlag betragf 60 mV. 

Diese Amperemeter werden bis 5 A fOr direkten Anschluss gefertigf. Zur Messung 
hSherer Stromstarken isl gemdss nochstehender Tabelle ein Instrument von 5 mA, 

60 mV und ein entsprechender Nebenwidersfond (Shunt) zu verwenden. 


Type 

Messbereich 

Abmessungen des 
Frontrahmehs 
mm 

Gewicht 

ca. 

kg 

Best.-No. 

170 DA 


172x86 

1,60 



1 A 



321 -22-32-01 


3 « 



321 -22-32-02 


5 « 



321 -22 -32 -03 


5 mA* 



321-22 -32-09 


* Fur getrennten Nebenwidersfond von 60 rr.V Spannungsabfall. Bei Bestellung 
wird um Angabe der Stromstdrke des Nebenwiderstandes ersucht. 


F. k. : Vcrnirr LA«al4 — 4S — Oednickt in Ungara— BotUpeti 
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MIT ABLESEINSTRUMEHT 
TYPE DRI 
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_ .1 AMACAinstrument Ut 


BESCHREIBUNG 

Ab---— 

B. Off™., d.. - M™i~~lB.ff *"'•«“ “ • 

..d AApdlbOd dBdddBo.,™ «-»«.«., dd .. d. 7 1— 

Cbd d« aok. owb»dd dAd. to. Bd.wd^bl«d~»»~d » d» 

*0,,., ."d ddddddodtoto. Sbol. »» Wb«^ 7* "« 

w*d.»«.d.dpf»., «««<»-; udto. w » k»f«» do. ^ 

^f» odi d~h *M l.d«h..d oof d«, M»«d Ka “• «” "" 

fob und. m» Au«»hm* ihr« Anfang«, M gleichr"6«KI. 


technische angaben 

G™*. d™ IfCdnM...™™ to,™ * tohto,.™.™ totobolb 

^ 2,5 Die Prufiponnung ift 2000 V^j| 


Type 

1 DAI 

2 DAI 

Abmessungen de» Gehautes mm 
Gewicht ca. kg 

320 •; 140 150 

1,40 

Messbereich J 

Besretl 

nu m mer 

100 und 500 A 

200 « 1000 < 

321—32—11—01 

321—32—11—02 


GWdrockt in Ungorn, B*k4»c»obo 

F. k.: F*h*f Gyfi'flV 51 
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VERSENKTE. RUNDE , 

DREHSPUL-AMPEREMETER 
TYPE DAf 


( I 



!'4 


' I 
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735/1229/11 

! DC 
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ANWENDUN 

Die Amperemeter Type DAf dienen zur Messung von Stromstarken nur in Gleich- 
stromkreisen und sind zum senkrechten Einbau in Schalttafeln, Schaltpulte und 
gekopselte Aniagen bestimmt. Bei erheblicher Abweichung von der Senkrechten ; 
ist der Neigungswinkel anzugeben. 


BESCHREI BUNG 

Die Amperemeter besitzen zwecks Einbau am Versenkring zwei Befestigungslocher. 

Die AnschlOsse liegen auf der Ruckseite. Die Amperemeter von 66 und 84 mm 0 
werden in mattschwarzen Isoliergehausen, diejenigen von 125 und 200 mm 0 in 
mattschv^arzen Stahlgehausen geliefert. Beide Typen sind staub- und spritzvy/asser- 
dicht. Die Amperemeter sind mit Nulleinstellungsschrauben, Lanzenzeigern, matt- 
vy/eisslackierten Skalen und Wirbelstromddmpfung ausgerustet; letztere ist so ) 
kraftig. dass der Zeiger schwingungsfrei und doch nicht kriechend auf den Mess- 
wert einpsielt. Die Skalenteilung ist vom Anfangs- bis zum Endvy^ert vollkommen 
gleichmassig. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Gemass den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenzen L i den 66 und 84 mm 0 
Instrumenten innerhalb ±2.5%, bei den 125 und 200 mm 0 Typen innerhalb 
±1,5%. (Die Temperaturfehlergrenze der Instrumente entspricht den lEC-Anfor- j 
derungen.) Die Prufspannung ist 2000 Veff. Der Spannungsabfall des Instrumentes 
von 5 mA Endausschlag betragt 60 mV. 

Diese Amperemeter werden bis 5 A fur direkten Anschluss gefertigt. Zur Messung 
hoherer Stromstarken ist gemass nachstehender Tabelle ein Instrument von 5 mA, 

60 mV und ein entsprechender Nebenwiderstand (Shunt) zu verwenden. I 


Type 

66 DAf 

80 DAf 

125 DAf ! 

, 

200 DAf 

Ausscndurchmesser 
det Vcrtcnkrlnoc$ mm 

66 

64 

125 

200 

Gewkht CO. kg 

0*12 

0,30 

0,50 

2.— 

Messbereich 


B e s t e 1 1 

n u m m e r 


1 A 

321-22-13-01 

321-22-13-11 

321-22- 13-»*21 j 

321-22-13-31 

3 « 

321-22-13-02 

321-22-13-12 

321-22-13-22 | 

321-22-13-32 

5 « 

5 mA* 

321-22-13-03 

321-22-13-09 

321-22-13-13 

321-22-13-19 

321-22-13-23 j 
321-22-13-29 j 

321-22-13-33 

321-22-13-39 


♦ FOr getrennten Nebenwiderstand von 60 mV SpannungsaWdll. Bei Bestellung 
wird urn Angabe der Stromstdrke des Nebenwiderstandes ersucht. 


F. k. : Feb^r OyOrfy — ta — Oedrsrkt Id VDfifB->B«4ipMi 
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TRAGBARE 


DREHSPUL-AMPEREMETER 
TYPE 145 DAh 
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ANWENDUNG ] 

Die Amperemeter Type 145 DAh dienen lur Messunq von Stromitdrken nur in . ^ 
Gleichstromkreisen und find in waogrechter Stellung xu verwenden. 

BESCHREIBUNG 

Die Amperemeter sind in einem mit Trogriemen venehenen^ xtoub- und spritx- 
wosxerdichten Ixoltergehdute eingebout. Die unveriierboren und ttdpselboren 
Klemmtchrauben tind an der Vorderxeite des Instruments oberhalb der Skala 
angebracht. Die Instrumente sind mit Nulleinstellungsschrauben, Messerx'eigem und ) ^ 
mattweisslackierten Skalen mit Spiegelbogen, towie mit Wirbelstromddmpfung 
ousgerustet; letztere ist so krdftig. dass^ Zeiger schwingungsfrei und doch nicht 
kriechend ouf den Mewwert einspielt. Die Skalenteilung ist dicht und vom Anfangt- 
bis zum Endwert vollkommen gleichmduig. 

I 

TECHNISCHE ANGABEN 

Gemdu den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenzen innerhalb (Die 

Temperaturfehlergenze der Instrumente entspricht den lEC-Anforderungen.) Die ! 
Prufspannung ist 2000 Das zum Anschluss von Nebenwiderstanden geeignete 
5 mA Instrument hot einen Spannungsabfall von 75 mV. 


) 


* FOr getrennten Nebenwiderstond von 76 mV Spannungsabfall. Bei Bestelhing wird 
um Angabe der Stromstdrie des Nebenwiderstandes ersucht. 


F. k. : FchSf Gyftrgy $t - G«druckt \n Ungom. MkAtctobo j 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 




Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 


i TRAGBARER 

I ZULENPROFER 

I HIT DREHSPUIMISSWERK 

I tYPE 14t DRV 





fS$/l324/a 


IhCBRISCHES aUSSENHOHOflSUHIfRHEHMEH 
•OR ElEHTRISCHE UNO NINMECHBHISCHE ERZEUGNISSE 


Orlefantciinl! : BB<apei1 SOI. Posttaeb .0 


0f*4litan»ciif‘n: HtRiRO ButfipUt 
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anwendung 

Der Zollenprufer Type 141 DBV dient lur Messung von Autoakkumulatoreniponnungen 
bei grossen Entladesfrdmen. Bei der Prufung werden die Gobelspitzen des Zellen- 
prufers on die Klemmen des Aklcumulotors gedrucict. 

BESCHREIBUNG 

Der Zellenprufer besfehf ous einem Drehspul-Sponnungsmesser, einer Kontoktgobel 
und einem ous Spezio I material geferHgten Nebenwiderstond von W) A. Die beiden 
Kontokte der Gabel befinden sich voneinonder in 80 mm Abstond und sind in einem 
Hoizgriff befestigf. Der Sponnungsmesser ist in ein sfoub- und sprihwoiserdichtes 
Isoliergehduse eingebouf und mit Nulleinsfellungsschroube, Lonzenzeiger und mott- 
weisslockierter Skolo, sowie mit Wirbelstromddmpfung ousgerustet ; letztere ist so 
krdftig, doss der Zeiger schwingungsfrei und doch nicht kriechend ouf den Messwert 
einspielf. Die gleichmdssig geteilte Skolo l6uft von — 3 V uber 0 bis +3 V. 


TECHNISCHE ANGABEN 

Gemoss den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenzen innerholb :ir2,5"«. Die 
Prufsponnung ist 2000 


Type 

Messbereich 

Lange 

mm 

Gewicht 

CO. 

Best.-No. 

141 DBV 

BB 

280 

0,50 

321-31-21-01 




F. k.: F«hdr Gydrgy 51 


G^druckt in Ungorn, B^kdtciaba 
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VERSENKTE, PROFIL- 

DREHSPUL-MILLIAMPEREMETER 
TYPE 170 DmA 



gtlGflRISCHES aUSSEHHiiHOElSUNIERHEHMEja 
J^R ElERTRISCHE URD FEIHMECHlOHISCHE ERZEUCUISSE 
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' ANWENDUNG ^ 

Die Milliamperemefer Type 170 DmA dienen zur Messung geringerer Stromstarken ’ 
nur in Gleichsfromkreisen und sind zum senkrechfen Einbau in Schalftafeln. Schalf- .. 
pulte und gekapselte Aniagen bestimml. Bei erheblicher Abweichung von der , 
Senkrechfen ist der Neigungswinkel anzugeben. 

BESCHREIBUNG 

Die Milliamperemefer besifzen zwecks Einbau Befesfigungsschrauben mif Muf- j 
fern. Die Anschlusse liegen auf der Ruckseife. Die Milliamperemefer werden , 
in maffschwarzen Sfahlgehausen geliefert, sie sind staub- und sprifzwasserdichf. 

Die Milliamperemefer sind mif Nulleinsfellungsschrauben. Lanzenzeigern. maff- 
weisslackierfen Skalen und Wirbeisfromdampfung ausgerOsfef; lefztere isl so 
kraffig, dass der Zeiger schwingungsfrei und doch nichf kriechend auf den Mess- 
wrerf einspielf. Die Skalenfeilung isf vom Anfangs- bis zum Endwerf vollkommen 
gleichmassig. Der Nullpunkf befindef sich an der linke Seife der Skola. 

TECHNISCHE ANGABEN i 

Gemass den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenzen innerhalb ±1,5%. 

Die Prufspannung ist 2000 Der Spannungsabfall des Instrumentes von 5 mA 
Endausschlag befrdgf 60 mV. 



P. k.: Wmet — 43 — 


Otdniekt In Unfun— Bodapcii 
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DREHSPUL-MILLIAMPEREMETER 
TYPE 145 DmAh 
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^ / \ 

A N W E N D U N G 


Die Milliamperemeter Type 145 DmAh dienen zur Messung von geringen Strom- 
stdrken nur in Gleichstromkreisen und sind in waogrechter SteHung zu verwenden. ^ 


BESCHREIBUNG 

Die Milliamperemeter sind in einem mit Tragriemen versehenen, staub- und spritz- 
wasserdichten Isoliergehause eingebaut. Die unverlierbaren und stopselbaren 
Klemmschrouben sind an der Vorderseite des Instruments oberhalb der Skala 
angebracht. Die Instrumente sind mit Nulleinstellungsschrauben, Messerzeigern 
und mattweisslackierten Skalen mit Spiegelbogen. sowie mit Wirbelstromdampfung 
ausgerustet; letztere ist so kraftig, dass der Zeiger schwingungsfrei und doch 
nicht kriechend auf den Messwert einspielt. Die Skalenteilung ist dicht und vom 
Anfangs- bis zum Endwert vollkommen gleichmassig. 


TECHNISCHE ANGABEN 

Gemass den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenzen innerhalb ±0,5%. 
(Die Temperaturfehlergrenze der Instrumente entspricht den lEC-Anforderungen,) 
Die Prufspannung ist 2000 Das zum Anschluss von Nebenwiderstanden geeig- 
nete 5 mA Instrument hat einen Spannungsabfall von 75 mV. 


Type 

Messbereich 

Abmessungen 
des Gehduses 
mm 

Gewicht 

ca. 

kg 

Best.-No. 

145 DmAh 

0,5 mA 

1 « 

1 und 10 mA 

1, 10 und \Q0 mA 

5 mA* 

I80x 145x80 

1.50 

321-31-21-31 

321-31-21-32 

321-31-21-33 

321-31-21-34 

321-31-21-35 


♦ Fur getrennten Nebenwiderstand von 75 mV Spannungsabfall. 

I 


F. k, : F«Wr nyflTky - -vi — 


I 

0«dnickt in UogBrn — Bodapeftt | 
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iVERSENKTE, RUNDE 

drehspul-miiliampEremeter 

TYPE DmAI 



"4 

C./V •' 


735/1220/D 


uflGARISCHES AUSSEHHAMOEISUBTERHEHMEM 
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anwendung 

D« Milliomperemeter Type DmAF dienen lur Me«ung 

in GI.iehrtromlcrei.en und rtnd zum senkrechfen Schoittafein 

und gekopwhe Aniogen bwKmmt. Bel erheblieher AbweKhung von der Senkrechte 

ii* der Neigungswinkel onzugeben. 

BESCHREIBUNG 

Die MiUiompereme.er bc»itz.n .week. Einbou om Versenkring iwch 

I6eher. Dio An«:hlO«e liegen ouf der ROckseite D.. MJlKim^remeter von 6* 

und 84 mm 0 werden in mothehworien Miergehauien. di.ien.gen 

200 mm 0 in mothehvronen Stohlgehauien geliefert. Bei^ Typen ..nd .toub-und 

.prihwooerdicht. Die Milliomperemeter rtnd mit Nulleinrtrilung«ehrouto^ loni^ 

leigem, mottweiuloekierten Skolen und WirbeUtromdampfung ou.gen..W; le^re 

irt M kraftig, dou der Zeiger Khvringungtfrei und doch nieh» knechend ouf den 

Menwert einspielh Die Skolenteilung irt vom Anfang.- bii lum Endwert voHkommen 

gleichmauig. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Gema» den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenxen bei den 66 und 84 mm 0 
Inrtnimenten innerhclb ±2,5"/o. bei den 125 und 200 mm 0 Type" mnertelb 
+ 1 5®o (Die Temperoturfehlergrenie der Instrumente entspricht den itC-Antor^ 
deru'ngen.) Die Pr0f.ponnung irt 2000 V^. Der Sponnungwbfoll de. Inrtrumente. 
von 6 mA Endousschlog betrdgt 60 mV. 


Type 

66 DmAf 

80 DmAf 

125 DmAf 

200 DmAf 

AutMfidurchfMtMr dts 




200 

V«rMnkring«t mm 

66 

84 



Gvwichf ca kg 

0,12 

0,30 

0,50 

X- 

Mestbereich 


B e s f e 1 1 

n u m m e r 


0,1 mA 


321-22-12-11 

321 -22-12-21 

321 22-12-31 

1 , 

321-22-12-02 

321-22-12-12 

321-22- 12-22 

321-22 12 32 

5 , 

321-22-12 -03 

321-22-12-13 

321-22-12-23 

321- 22—12-33 

10 e 

321-22-12- 04 

321-22-12-14 

321-22- 12-24 

321 * 22-12-34 

50 

321-22-12 -05 

321-22-12 -15 

321-22-12- 25 

321-22 12- 35 

too 

321-22 12-06 

321-22-12-16 

321- 22-12-26 

321-22- 12-36 

200 

321-22 12-07 

321-22-12-17 

321-22 12 27 

321-22-12 37 

500 . 

321 22 -12- 08 

321-22-12-18 

321-22 12 28 

321 - 22 -12 38 


a 


F. k.: F«h4f Gydrgy 51 


G#druckt in Ungom, B 4 k*»c«abo 
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lEKA 


gRAGBARES 

Idrehspul-prXzisions* 


MILLIAMPERE- UNO MILLIVOLTMETER 
IyPE 330 DmAmVp 





gw G ORIS CHE S OUSSENHflHDELSUNTERNEHMEN 
n ELEKTRISCHE UNO FEINMECHilHiSCHE ERZEUGNISSE 


BudaptSi SOI. Postlacb 8. 


Oratitanschnli. EUlIRO BddapttI 
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c ^ J 

ANWENDUNG 

c 

Das Prazisions-Milliampere- und Millivolfmeter Type 330 DmAmVp dient zur 
Messung geringerer Stromsidrken und Sponnungen nur in Gleichsiromkreisen, 
u. zw. besonders dorl, wo hohe Genaoigkeit erwunscht ist. Das Instrument ist 
in waagrechter Stellung zu verwenden. 

BESCHREIBUNG 

Das Instrument ist in ein staub- und spritzwasserdichtes Isoliergehause eingebaut. 

Die unverlierbaren und stopselbaren Klemmschrauben sind an der Vorderseite 
des Instruments oberhalb der Skala angebracht. Die Instrumente sind mil Null- 
einstellungsschrauben, Messerzeigern und mattweisslackierten Skalen mil Spiegel- 
bogen, sowie mit Wirbelsiromdampfung ausgerustet; lelztere ist so krdftig, dass 
der Zeiger schwingungsfrei und doch nicht kriechend auf den Messwert einspielt. 

Die ca. 170 mm lange Skala ist dicht und vom Anfangs- bis zum Endwert vollkom- 
men gleichmassig. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Gemdss den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenzen innerhalb ±0,2%. 

Die Prufspannung ist 2000 Veff. 

Der Messbereich des Instruments kann durch Verwendung entsprechender Neben- 
oder Vorschaltwiderstande (Type Sp und Rp) erweltert werden. 


m 

e 

Messbereich 

Abmessungen 
des Gehauses 
mm 

Gewicht 

ca. 

kg 

Best.-No. 

330 DmAmVp 

15 mA, 75 mV 

240 x 200x110 

2,80 

321 -.31 -21 -11 


F. k. : Verinet L4«il4 — 41 — Qedrackt tn Cofftra-^BoiUpect 
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^ ANWENDUNG ' 

Die Milliomperemeter Type DmAwf dienen lur Messung geringerer SfromstdHcen 
nur in Wechselstromreisen mit sinusfdrmigem StromveHauf und sind zum senk- 
recKten Einbou in Schoittafein, ScKolfpulte und gekapselte Aniogen bes«mm». Bei 
erheblichor Abweichung von der Senkrechten ist der Neigungiwinkel anzugebon. 

BESCHREIBUNG 

Die Milliamperemeter besitzen zwecki Einbou am Versenkring zwei Befestigungs- 
Idcher. Die Anschlusse liegen ouf der ROckseite. Die Milliamperemeter von 84 
mm 0 werden in mattschwarzen Uoliergehausen, diejenigen von 125 und 200 mm 
0 in mattschwarzen Stahlgehausen geliefert. Beide Typen sind staub- und spritz- 
wasserdicht. Die Milliamperemeter sind mit Nulleinstellungsschrauben, Lanzenzeigem, 
mattweisslackierten Skalen und Wirbelstromdampfung ausgerustet; letztere ist so 
kraftig, dass der Zeiger schwingungsfrei und doch nicht kriechend auf den 
Messwert einspielt. Die Skalenteilung ist beinahe gleichmassig. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Die Fehlergrenzen liegen bis zur Periode von 5000 Hz und bei eirter Raumtempe- 
ratur von 20^ C innerhalb ±: 2,5 "X Die Prufspannung ist 2000 Der Spannungs- 
abfall des Instruments bei Endousschlog co. 1,2 V. 


Type 

80 DmAwf 

125 DmAwf 

200 DmAwf 

Aussendurchmesser des 
Versenkringes mm 

84 

125 

200 

Gewicht ca. kg 

0,30 

0,50 

2,10 

Messbereich 

B e 

itellnummer 

0,5 mA 

321-23-12-01 

321-23-12-11 

321 23-12-21 

1 

321-23-12-02 

321-23-12-12 

321-23 12- 22 

5 . 

321-23-12-03 

321-23-12-13 

321-23- 12-23 

10 . 

321-23-12-04 

321 23-12-14 

321- 23 12- 24 

20 . 

321-23-12-05 

321- 23 -12 -15 

321-23-12- 26 

50 . 

321 23-12 06 

321 -23-12-16 

321 23 12 26 

100 . 

321- 23- 12- 07 

321 23-12-17 

321 -23 12 27 

300 , 

321-23-12-08 

321 -23-12-18 

321- 23 12 28 

500 . 

321 23-12-09 

321-23 -12 -19 

321-23-12-^29 
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TRAGVARE 

DRENSPUL-MILLIBMPEREMEIER 

HIT TROCKIMGIEICHRICHTER 

tYPE 145 DmRwh 




f 735 / 1269/11 


B immmm . j 

i fl R I S C H E S fl U S S E N H fl N D E L S U N T E R N E H M E R 
ELEKTRIS.CHE UNO FEINMECHflNISCHE ERZEUGNISSe! 
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ANWv^OUNG ^ 

^ Die Milliamperemeter Type 145 DmAwh dienen zur Messung geringerer Stromstarken 

nur in Wechseisfromicretsen und sind in waagrechter Stellung zu verwenden. 

BESCHREIBUNG 

Die Milliamperemeter sind in einem mit Tragriemen versehenen, staub- und spritz- 
wasserdichten Isoliergehduse eingebout Die unverlierbaren und stdpselboren Klomm- 
schrauben find on der Vorderseife des Instruments oberholb der Skola ongebrocht. 

Die Instrumente sind mit Nulleinstellungsschrouben, Messerzeigern und mattweiss- 
lockierten Skolen mit Spiegelbogen, sowie mit Wirbelstromddmpfung ousgerustet; 
letztere ist so krflftig, doss der Zeiger schwingungsfrei und doch nicht knechend ouf 
den Messwert einspielK Der Trockengleichrichter ist im Instrumentengehause eingebout. 

Die Teilung der 120 mm longen Skolo ist beinohe gleichmassig. 


TECHNISCHE ANGABEN 

Die Fehlergrenzen liegen bis zur Periode von 2000 Hz und bei einer Roumtemperotur 
von 20° C innerholb -£ 2,6 »/o. Die Instrumente werden mit 1, 2 oder 3 Meuberetchen 
gefertigt; dementsprechend besitzen sie 2, 3 oder 4 Artschlussklemmen. Die Pruf- 
sponnung ist 2000 Der Sponnungsobfoll des Instruments bei Endousschtog 
betragt co. 1,2 V. 


Type 

Messbereich 

Abmessungen 
des Frontrohmens 
mm 

Gewicht 

CO. 

kg 

Best.-No. 

145 DmAwh 

5 mA 

10 und 50 mA 

5, 10 « 50 « 

180X145X60 

1.40 

321 31 31-11 

321-31 31-12 

321 31 31 13 
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TRAGBARE 


DREHSPUL-MILLIAMPEREMETER 

MIT TROCKENGLEICHRICHTER | 

tYPE 332 DmAwp | 
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SCHE UNO EEltlMECHlniSCHE ERZEUGRISSE 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 




Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80J00246A039700170001-3 

' O ■ 

ANWENDUNG 

Die Milliomperemefer Type 332 DmAwp dienen zur Strommessung nur in Wechsel- ™ 
j stromkreisen und sind nur in waogrechfer Stellung zu verwenden. ~ 

BESCHREIBUNG 

; Die Milhamperemefer sind in sfaub- und spritzwasserdichlen Isoliergehausen 
I eingebaut. Die unverlierbaren und stopselboren Klemmschrauben sind an der 
■ Vorderseite des Instruments oberhalb der Skolo angebracht. Die Insfrumente 

: sind mif Nulleinstellungsschrauben, Messerzeigern und mottweisslackierten Ska- 

len mit Spiegelbogen sowie Wirbelstromdampfung ausgerOsfet; letztere ist so 
j kraftig. doss der Zeiger schwingungsfrei und doch nichf kriechend auf den Mess- 
wert einspielt. Die ca. 170 mm lange Skala ist dicht und, mit Ausnahme ihres 

Anfanges,.fast gleichmassig. Der Nebenwiderstand und der Gleichrichter sind im i 
Gehduse eingebaut. 


TECHNISCHE ANGABEN 

Gemass den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenzen innerhalb ±1.5%. 
Die Prufspannung ist 2000 Vetr. 
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ANWENDUNG 

Die Spannungsmesser Type 170 DV dienen zur Spannungsmessung nur in Gleich- ^ 
stromkreisen und tind zum tenkrechlen Einbau in Schaittafein, Schalfpulto und J 
gekopselte Anlogen besHmmf. Bei erheblicher Abweichung von der Senkrechten isl 
der Neigungswinkei onzugeben. 

BESCHREIBUNG 

Die Spannungsmesser besifzen zwecks Einbou BefesHgungsschrauben mit Muttem. 

Die AnschlOsse liegen auf der Ruckseile. Die Spannungsmesser werden in maH> 

schwarzen Stahlgehdusen geliefert, sie sind sfaub- und sprihwasserdicht. Die 

Spannungsmesser sind mit Nulleinstellungsschrauben, Lanzenzeigem, mattweiss- 
lackierten Skalen und Wirbelstromddmpfung ausgerustet; letztere ist so kraftig, dass 
der Zeiger schwingungsfrei und doch nicht kriechend auf den Messwert einspielt. 

Die Skalenteiiung ist vom Anfangs- bis zum Endwert vollkommen gleichmdssig. 

Der Nullpunkt befindet sich an der linken Seite der Ska la. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Gemdss den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenzen innerholb 1,5 "o. Diu 
Prufspannung ist 2000 V Der Eigenverbrauch bei Endausschlag betrdgt 5 mA. 


Type 

Messberetch 

Abmessungen des 
Frontrahmens 
mm 

Gewicht 

CO. 

kg 

6est.-No. 

170 DV 

7.S V 

15 , 

125 . 

250 . 

500 . 

172x86 

1.50 

321-22-31-01 

321-22-31-02 

321-22 31-03 
321-22-31-04 
321-22-31-05 
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A N wW DUNG 

Die Spannungsmesser Type DVr dienen zur Spannungsmessung nur in Gleich- 
sfromkreisen und sind zum senkrechfen Einbau in Schalttofeln. Schaltpulle und ;; 
gekapselte Aniagen bestimmt. Bei erheblicher Abweichung von der Senkrechten 
ist der Neigungsvyinkel onzugeben. 

BESCHREIBUNG 

Die Spannungsmesser besitzen zwecks Einbau am Versenkring zwei Befestigungs- 
locher. Die Anschlusse liegen auf der ROckseite. Die Spannungsmesser von 66 
und 84 mm 0 v/erden in maftschvyarzen IsoliergehSusen. diejenigen von 125 und 
200 mm 0 in maftschwarzen Stahlgehdusen gelieferl. Beide Typen sind staub- 
und spritzwasserdicht. Die Spannungsmesser sind mit Nulleinstellungsschrauben, 
Lanzenzeigern, maltweisslackierten Skalen und Wirbeisfromddmpfung ausge- 
stattel. letztere isf so kraftig, dass der Zeiger schv/ingungsfrei und doch nich 
kriechend auf den Messwert einspiell. Die Skalenfeilung isf vom Anfangs- bis zunr 
Endvtferf vollkommen gleichmassig. 

TECHNISCHE ANGAB EN 

Gemdss den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenzen bei den 66 und 84 mm 0 
Instrumenten innerhalb ±2.5%. bei den 125 und 200 mm 0 Typen innerhalb 
±1.5%. Die Temperafurfehlergrenze der Instrumsnte entsprichf den lEC-Anfor- 
derungen. Die PrOfspannung ist 2000 V,„. Eigenverbrauch bei Endausschlag ca. 

5 mA. 
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TRAGBARE 


DREHSPUL-SPANNUNGSMESSER 
TYPE 145 DVh 
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anwendung 1 f , ‘i i || I 

Die Spannungsmesser Type 145 DVh diejien zur Spannungsmessung nur 
siromkreisen und sind in woagrechter Stellung zu verwenden. i j . j 


BESCHREIBUNG ; . 

Die Spannungsmesser sind in einem mit Trcgriemen versehenen. sfoub^ und sp^itj- 
wasserdichlen Isoliergehause eingebaut. Die unverlierbaren und stdpselboren 
Klemmschrouben sind an der Vorderseite des Instruments oberhalb der Sfelo 
angebracht. Die Instrumente sind mit iNulleinstellungsschrauben. Messerzei^ern 
und mattl^issldckierten Sicalen mit>Spie^elbogen. sowie mit WirbelstrJmdampfutjg 
ausgerostet; letztere ist so kraftig. dass der Zeig^t^schwingungsfr^i und^o^ 
nicht kriUhend auf denj Messwert einspielt. Die Skalenteilung ist dicht und^ v<|>j 
Anfangs*! .bis zum End\^rf vollkbmmen gleichmassig. ji J' 


TECHNISCHE ANGABEN j j; | 

Gemass iden innerhalb 

(Die de" lEC-Anforderu^ep;) 




14SDyh 


• AtimeMungen '*** 'G^icht 
des Gchduses, J # »ca. 


'.'aS m , 

S'1 i!12Si>2^nai500yM 




Best.-No: 


321 - 131 - 21 ^ 1 ; 
321 431 -21 
321 431 -21^ 

321431 - 4114 - 61 ! 

321 431 -31 A65 
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ANWENDUNG 

Die SponnungimeMar Type 332 DVwp dienen lur Sponnungsmessung nur in Wechtel- 
stromkreisen und »ind in woogrechrer Stellung xu verwenden. 


BESCHREIBUNG 

Die Spannungfmefier sind in ftaub- und ipritxwasserdichte Isoliergehause eingebauK 
Die unverlierboren und itdpselbofen Klemmschrauben sind on der Vorderseite det 
Instruments oberhalb der Skolo angebrocht. Die Instrument# sind mit Nulleinstellungs- 
schrauben, Messerxeigem und mattweisslockierten Skolen mit Spiegelbogen, sowie , 
mit Wirbelstromdampfung ausgerOstet; letxtere ist so krdftig. dau der Zeiger schwin- 
gungsfrei und doch nicht kriechend ouf den Messwert einspielt. Die ca. 170 mm 
long# Skab ist dicht und, mit Ausnahme ihres Anfonges, bei Hessungen unter 15 V 
fast gleichmdssig. Bei Hessungen Ober 15 V entspricht die Skalenteilung der fOr 
Gleichstrommessungen, d. h. sie ist gleichmdssig. Der Vorwiderstand und der Gleich- 
richter sind im Gehduse eingebaut. 


TECHNISCHE ANGABEN 

Gemdss den lEC-Anfordemngen llegen die Fehlergrenxen innerhatb i 1,5"«. Die 
PrOfsponnung ist 2000 


Typ* 

Meubereich 

Abmessungen 
des Gehauses 
mm 

Gewichl 

CO. 

kg 

Best.-No. 

332 DVwp 

7.5 V 

240 <200 : 110 

2,80 

321-31-31—01 


15 « 



321-31—31-02 


30 « 



321-31-31-03 


75 « 



321-31—31-04 


150 « 



321-31—31-05 


300 « 



321-31-31-05 


600 « 



321—31—31—07 


7,5, 30 und 150 V 



321-31-31-08 


75,150,300und600V 



321-31—31-09 


F. 1: F«h*t Gyorgy 51 GwJnielif in Ungom. B*k,«Kibo 'J 
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ANWENDUNG " 

D» Golvanometw Type 145 Gp dienen bai Brudrenmettungen alt Nullindikalor 
und lind in woogrechler Stellung lu verwenden. * ' 


BESCHREIBUNG 

Die Golvanomeler tind in mil Tragriemen vertehene, thiub- und spriliwatserdichte 
Itoliergehaute eingebout. Die unveHierboren und ttdptelbaren Klemmtehrauben tind 
on der Vorderteile det Intlrumenlt oberholb der Skolo ongebroeht. Die InUnimenle 
tind mu Nulleinttellunguchrouben, Metteneigem und moHweittlociiieften Skolen mil 
Spiegelbogen, towie mil Wirbebfremdampfung' autgerOtiel; lelitere Ul to kraftig, 
dott der Zeiger tchwingongtfrei und doch nichl krieebend ouf den Mettwert ein^ielt. 
Die Einleilung der Skolo iti to outgefuhit, dott tich die Nulloge det Zeigen in der 

Skolenmttte befindel. Die Skolo i*t dicbt und vom Anfongt- bit turn Endwert veil- 
kommen gleichmattig. 


TECHNISCHE ANGABEN 

Gemau den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenwn innerbolb ± 0^«. Die 
PrOfrponnung it» 1000 


Type 

Widerifand 

CO. 

Emphnd- 

limkeit 

CO. 

Abmossungon 

GohOusot 

mm 

Gowicht 

CO. 

kg 

Betl.-No. 

145 Gp 

1000 Ohm 

500 « 

100 « 

5xia~7A 

1x10-4. 

6x10~4 . 

180x146x60 

2.- 

321-41-11-01 

321-41—11-02 

321-41-11-03 


•• i 


F. k.: F«h4r Gydrgy — 51 
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ANWEK 




NG 


Die Spiegelgalvanometer Type 389 Gfm warden bei BrOckenmesungen als Nullindi- 
kator verwendet, u. zw. besonders dort, wo hohe Empfindlichkeit arwOnscht ist. 


BESCHREIBUNG 

Der Spiegelgalvanometer wird mit eisbiumenlackierfem Metallgehduse geliefert. Seine 
Grundplatte aus Isolierstoff ist mit Stellschrauben versehen. Die unverlierbaren und 
stopselbaren Klemmschrauben sind auf die Grundplatte montiert. Die Instrumente 
sind mit Nulleinstellungsschrouben und Arretiervorrichtungen ausgerOstet. An der 
Drehspule ist ein Plonspiegel mit ca. 6 mm 0 befestigt, der auf der Skala torsi- 
onsfreie Lichtmarken abbildet. Die Optik des Galvanometers erzeugt einen Skalen* 
obstand von 1 m. Die Ableselaterne und die durchscheinende Mattglasskala mit 
100-0—100 gletchmdssiger Teilung sind auf einen Dreifuss befestigt. Die sowohl 
in horizontaler, als auch in vertikaler Richtung verstellbare Lichtzeigervorrichtung ist 
mit einer 6 V Gluhlampe ausgestattet. 


TECHNISCHE ANGABEN 

Die voile ungeddmpfte Schwingungsdauer betrdgt ca. 3 Sek. 


Type 

Innerer 

Wider- 

stand 

ca. 

Empfind- 

lichkeit 

ca. 

Aussenmasse des 
Galvanometers 
mm 

Gewicht' 

CQ. 

kg 

Best. -No. 

389 Gfm 

1000 Ohm 

1x10-»A 

110x125x170 

1,30 

321-41—11—11 


300 < 

3x10 «« 



321-41-11-12 


100 < 

1x10 



321-41—11—13 


60 « 

SxlO •« 



321-41-11-14 
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DREHSPUL-LICHTtAARKENGALVANOMETER 

MIT SPANNBANDAUFHXNGUNG 

TYPE 415 Gfmh I 
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^ ANWENDUNG 

i 

i Der Lichtmarkengalvanometer Type 415 Gfmh wird bei BrQckenmessungen als ' 
Nullindikator verwendet, u. zw, besonders don, wo hohe Empfindlichkeit er- ' 
wQnscht ist. ' 


BESCHREIBUNG 

Der Lichtmarkengalvanometer ist in ein staub* und spritzwasserdichtes Isolier. 
gehause eingebaut. Die unverlierbaren und stopselbaren Klemmschrauben mit 
den LampenspannungsanschlQssen sind an der Vorderseite des Instruments ober- 
halb der Skala angebracht. Die Instrumente sind mit Nulleinstellungsschrauben 
und Lichtzeiger ausgerustet, letzterer schliesst jede Zeigerpcrallaxe aus. Die Skala 
istaus Glas gefertigt und besitzt eine ca. 150 mm longe gleichmassige Einteilung. 
Als Lichtzeigeriampe wird eine handeIsQbliche Gluhlafnpe 6 V, 0.5 A verwendet. 
Im Instrument ist ein durch Steckvorrichtung umschaltbarer Transformator vcn 
220/110/6 V eingebaut. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Die voile ungeddmpfte Schwingungsdauer betragt ca. 4 Sek. 


Type 

Innerer 

Wider- 

stand 

ca. 

Empfind- 

lichkeit 

ca. 

Abmessungen 
des Gehduses 
mm 

Gewicht 

ca. 

kg 

Best.-No. 

415 Gfmh 



240 x 200x130 

3.50 



600 Ohm 

1x10“»A 



321 -41 -11 -21 


300 « 

5x10^« 



321-^1-11-22 


150 « 

1x10-’ « 



321-^1—11-23 


20 « 

1x10-^« 



321-41—11—24 


j 
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ft>i 

\ . \ 

I ANWENDUNG 

Der Isolotionsprufer Type 126 ISOLEKA dieni zur Isolationsmessung von Leitungen, ; 
Apparaten usw. und ist in waagrechter Stellung zu verwenden. 

! BESCHREIBUNG 

Der Isolotionsprufer besitzt eine seporote, mit Trogriemen versehene schworz- 
lockierte Blechdose und ist stoub- und spritzwosserdicht. Die Anschlussklemmen j 
des Instruments sind eingeboute. unverlierbore, federnde Druckkiemmen. die j 
einen bequemen und sicheren Anschluss ermoglichen. Der eingeboute und be* ^ 
triebssichere Kurbelinduktor liefert zweierlei Sponnungen, u. zw. 500 und 8 \'. 

Dos Instrument ist mit Messerzeiger und mottweisslockierter Skolo ousgerustet. 

Es besitzt, den zweierlei Sponnungen entsprechend, zwei Skolen; eine umfosjt 
einen Messbereich von 0—50 MOhm, die ondere einen solchen von 0—10 KOhn. 

TECHNISCHE ANGABEN 
Die Prufsponnung betrdgt 2000 V. 


Type 

Messbereich 

Abmessungen 
des Gehouses 
mm 

Gewicht 

CO. 

kg 

Best.-No. 

126 ISOLEKA 

0—50 MOhm 
0-10 KOhm 

I65x 105x65 

1.50 

321-34-61-01 


F. k. : FeMr OfOTgj — 52 — 


Ocdrackt io 
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VORWIDERSTiiNDE 

FiiR DREHSPUL-SPANNUNGSMESSER 

TYPE LR 
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^ ANWENDUNG 

Die Vorwidenfdnde Type LR dienen zur Erweiterung der Messbereiche der 200 Ohm/V 

' Drehspulinsfnjmenfe. 

I 

BESCHREIBUNG 

I Die Vorwidertfdnde sind in viereckige Gehduse eingebout. Zum Anschluss der 

' Spannung bezw. des Insfruments dienen unverlierbore und stdpselbore Klemm- 

I schrauben. Das Widersfandsmalerial isf Manganin oder anderer Widerstandsdraht 

mit dhniichen physikalischen Etgenschaffen. Diese Drahte sind geallert und besitzen 
grossen spezifischen Widersfand. Ihr Temperahirkoeffizient ist vemachidssigbar. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Gemdss den lEC-Anforderungen liegen die Pehlergrenzen innerhalb 
Vorwiderstdnde sind bei Nennspannung mit 5 mA belastet. 


Type 

Mess- 

bereich 

Pruf- 

sponnung 

Abmessungen 

mm 

Gewichf 

CO. 

•eg 

Best. -No. 

1 LR 


2000 

160x 70x 70 

0,80 

321—49 61—41 

2 LR 

1000 . 

3000 

220x170x130 

1,20 

321—49 61—42 

2 LR 

1500 . 


220x170x130 

1,60 

321-49-61 -43 

2 LR 

3000 . 

10000 

220x 170x 130 

2, 

321—49—61 44 


•F. Ii.: F«hSr Gydrgy 51 


G«dniekf in Ungom. B«k*scMbo ** 
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! 

^ ANWENDUNG 

Die Vorwiderstande Type 145 WR dienen zur Erweiterung der Spannungsgrenzen ; 

- der Leistungsnnesser mit einem Messwerk Type Wh. 

I , 

BESCHREIBUNG 

Die Vorwiderstande sind in Isoliergehause eingebaut und mit schwarzlackierfen 
perforierten Deckplatien versehen. Zum Anschluss der Spannung bezw. des Instru- 
ments dienen unverlierbare und stopselbare Klemmschrauben. Das Widerstands- 
material ist Manganin Oder anderer Widerstandsdraht mit ahniichen physikalischen 
Eigenschaften. Diese Drdhte sind gealtert und besitzen grossen spezifischen Wider- ^ 
stand. Ihr Temperaturkoeffizient ist vernachlassigbar, 

TECHNISCHE ANGABEN 

Gemdss den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenzen innerhalb ± 0,5%. 

Die PrOfspannung ist 2000 V^fr. Die Vorwiderstande konnen nicht miteinander 
vertauscht werden, da sie mit dem Instrument geeicht sind. 


Type 

Messbereich 

Abmessungen 

mm 

Gewicht 

ca. 

1 

Best.-No. ' 

145 WR 

250 V 

500 « 

250 und 500 V 

180x145x80 

0,80 

321-49 -51-01 
321-49-51-02 
321-49-51-03 


! 




Qedrackt io l7DfRni<^Bodipeft 
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ANWENDUNG 

Die Vorwiderstande Type LwR dienen lur Erweiterung der Meubereiehe der 200 
Ohm/V Instrumente. 

BESCHREIBUNG 

Die Vorwidenfdnde lind in viereckige Gehause eingebauK Zum AnschKiu der Span- 
nung beiw. det Initrumenh dienen unverlierbare und ftdpselbaie Kleinm*ehiouben. 
Dot Widewtondrmoteriol W Mongonin oder anderer Widerrtendsdfaht mit ahniichen 
phyukalifchen Eigeiwehoffen. Diete Drahfe lind geoliert und berihen grotsen $peii- 
fitchen Widentond. Ihr TemperafuHtoeffixient W vemoehla*$igbar. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Gemau den lEC-Anford^wnfl®" ^ Fehlergrenxen innerholb ± Die 

Vofwidentande rind bei Nenniponnung ntit 6 mA bekutel. 


Type 

Mess- 

bereich 

PrOf- 

sparmung 

Abmessungen 

mm 

Gewicht 

CO. 

kg 

BmI.-No. 

1 LwP 

600 V 

2000 

150x 70x 70 

0.B0 

321-49-S1-61 

2 LwR 

1000 « 

3000 

220x170x130 

1.20 

321-49-51—62 

2 LwR 

1500 « 

5000 

220x170x130 

1.60 

321-49-61-63 

2 LwR 

3000 « 

10000 

220x170x130 

2.- 

321-49—61-64 


I 

) 


F. k.: Fch4r Gydfgy - SI 


G^druckt In Ungom, B4k4tciobo 
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EKA 

VERSENKTE, RUNDE 

ZUNGENFREQUENZMESSER 

type 200 Pf 


BOBBQQBBOQDBOaaDDBeOB 


■ R TS C H E S B U S S E M H n H D E L SoU H T E R M E H M E tj 
lEKTRISCHE UNO FEIHMECHflHISCHE ERZEUGHISSE 


Bodapesl SOl.Poitlicti 8. 


DnhUnschfifl: EUKIRO BjtlapBSt 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 






Sanitized Copy Approj/ed for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 

AN WErTDU NG 

Die Zungenfrequenzmesser Type 200 Pf dienen zur Feststellung der Periodenzahl 
des Wechselstromes und sind zum senkrechten Einbau in Schaittafein, ouch in 
' WandarmausfQhrung, in Schaltpulte und gekapselte Aniagen bestimmt, 

BESCHREIBUNG 

Die Zungenfrequenzmesser besitzen zwecks Einbau am Versenkring zwei Befe- 
I stigungslocher. Die Anschlusse liegen auf der ROckseite. Die Frequenzmesser wer- 

I den in mattschwarzen Stahlgehausen geliefert, sie sind staub- und spritzwasser- 

! dicht. Das Messwerk besteht aus einer Anzahl abgestimmter Stahizungen, die in 
I einer Reihe vor einem Elektromagnet angeordnet sind. Beim Anschluss an Wechsel- 
' Strom wird diejenjge Zunge in Schwingung gesetzt, deren Elgenschwingungszahl 

1 gleich der Polwechselzahl des Wechselstromes ist. Auf der mattweisslackierten 

[ Skala ist die Periodenzahl gut ablesbar, da zwischen den Zungen die Intervalle 

I eine halbe Periode betragen. 

1 

I 

' TECHNISCHE ANGABEN 

Gemass den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenzen jnnerhalb ±1,5%. 

Das Instrument besitzt 21 Zungen, dementsprechend erstreckt sich der Messbereich 
zwischen 45 und 55 Hz. Die Prufspannung ist 2000 Vefr- Der Eigenverbrauch be- 
tragt ca. 2 VA pro 125 V. 


Type 

Messbereich 

Aussen- 
durchmesser 
des Versenkringes 
mm 

Gewicht 

ca. 

kg 

Best.-No. 

200 Pf 

45-55 Hz, 125 V 
45-55 « 250 « 

45—55 « 400 « 

45—55 « 500 « 

45-55 « • 

200 

2,50 

321-26-16-01 
321 -26-16-02 
321 -26-16-03 
321-26-16-04 
321-26-16-09 


• FQr getrennten Spannungswandler. Bei Bestellung wird urn Angabe des Ober- 
setzungsverhaitnisses ersucht. 


V. k.: 


Venne* LAal6 


_ 43 _ 


Oedra^t Id Ukim— Bndupcfi 
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TRAGBARER 


ZUNtEIFREQUEIZME$SER 
TYPE 3S6 Pp 



7U/1338/II 


KUHGflRISCHESflUSSEHHflMDClSUliTERHE H r^E tj 
FfOr ElEKTRISCHE UNO FEIHMECHUMISCHE ERZEUGfllSSf 


Britttntchrtfl: BodIpRSt SOI. PtStItCb 6 


OtEhUnicPPlIt: liwmo Oodipnf 
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anwendung 

, T lAA Pn J»n» lur Feststpllung dor PoriodeniaW des 

Der Zungenfremjenzmesser Typ® 36o Pp d 

WechfoU»rome« und iit in jeder Logo verwondbor. 


BESCHREIBUNG 

Der Zungonfroquenimesser ist in ein .toub- und .pritxwa*.erdichte, Uoliergehauw 
eingebout. Die unverfierboren und rtapselboren Klemmscbmuben .ind an der Vorder- 
seite de. Inimirnenh oberhalb der Skolo ongebroehf. Do* Me**werk be*tohr ou* 
einer Aniohl obgo.Hmmf r Stohixungen. die in oiner Reihe vor einem Elokfromognef 
angeordner find. Beim An*chlu.. an Wech.el*trom wird diejenige Zunge in Schwingung 
geMrfit, deren Eigen«*wingung.zahl gleich der Polwedueliahl de, Wee»».l*t«>me. 
i,». Auf der mattwetelockierten Skolo Ut die Periodeniohl gut oblesbor, do iwUchen 
den Zungen die Intervoile eine holbe Periode belrogen. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Gemas* den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenien innerholb ± 0.6'V». Do* 
Inttniment besitit 21 Zungen, demenhptoehend erttreekt *ieh der MeMbereich iwisehen 
45 und 55 Hx. Die PrOfiponnung i*t 2000 Der Eigenverbrauch betrOgt co. 2 
VA pro 126 V. 


Type 

Metibereich 

Abmessungen 
det Gehduses 
mm 

/ 

Gewichf 

CQ. 

kg 

Best.-No 

366 Pp 

45-55 Hx, 110 V 

240-200x110 

3 

331 32—22—21 


f. k.; F*h*r Gy6rgy 51 


Gvdaickt in Ungam, B4k4>CKiba 
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TRAGBARER 


..REICH’-IINLEGER 
TYPE 71 R CIS li 





P. \r- 





\ \ 



UNCflRISCHES BUSSENHIINOEISUHTERHEHMESI 
FOR ELEKTRISCHE UNO FEIHMECHflHISCHE ERZEUGHISSE 


#5' 


Britlaii&chrtti: eudiDCSt SOt.PttttacR 8. 


Orahlan&thrifl lUfclfiO Dcdopiit 
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ANWENDUNG 

Der Anieger Type 71 R co* fi dient lur Messung von Sfrom$f6Hcen, Spannungen, 
LoisKjngsfaktoren und Leithjngen nur in Wechseisfromitreisen. [>at Instrument ermdgllcht 
Messungen in jeder Lage, ohne Leitungiunterbrechung. 

BESCHREIBUNG 

I Der Anieger enthdit ein Drehspulmesswerk, einen Trockengleichrichter und einen Speiksl- 

Transformator mit offenem Eisenicern in einem gemeinsomen Isoliergehduse. Doi 
Instrument ist daher dhnlichen anderen Konstruktionen weit Qbeiiegen. Es ist stoub- 
und spritiwasserdicht. Der Anieger ist mit einem Isolierhandgriff versehen, mit dessen 
Hilfe die Messungen in jeder Lage durchfuhrbar sind. Dos Instrument besitzt einen 
gepolsterten Kosten mit Trogriemen. Durch einen dreiteiligen Messscholtungswdhler 
wird die verschiedene Messort (Strom, Sponnung oder Leistungsfaktor) ermdglicht. 

Zur Sponnungsmessung sind AnschlusshOlsen ongebrocht. Dos Instrument ist mit 
NutleinstellungsscKroube, Messerzeiger und mottweisslockierter Skolo, sowie mit Wir* 
belstromddmpfung ousgerustet; letztere ist so krdftig, doss der Zeiger schwingungsfrei 
und dock nicht kriechend ouf den Messwert einspielt. Den drei Messorten entspre- 
chend hot dos Instrument drei Skolen. 


TECHNISCHE ANGABEN 
Die Prufsponnung betrdgt 2000 


Type 

Messbereich 

Abmessungen 
des Gehduses 
mm 

Gewicht 

CO. 

kg 

Best.-No. 

ZIRcosfi 

9 

10,20, 100 und 200 A 
250 und 500 V 
cos fi 0—1 

160 160 : 165 

1.60 

321- 32^22-01 


f. k. : F«hir Gy6rgy 51 


G«druckf in Ungovn. B^k^tcsobo 
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AUSTAUSCHBARE 

VORWIDERSTiiNDE 
TYPE Rh 








II 








iii(iK'ir(§®iK)p>ii5X i fge; 

UHcamscHES anssEMHUiiDiisuii “A” 
ifOR EltKTRISCHE UNO FEINMECHflHISCHE ERZ.UG % 


i ■' ^ ' ^.nschr.li: Eiuino C«ila«rt _ • 

I j BriefanschrUt: BudagtSI 501. PotHach 3 - | — - -- ' 
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'\ 

A 


anwendung 

Die Vorwidenrande Type Rh dienen lur Erweitorung der Messbereiche ^ 

boren 200 Ohm/V Sponnung.me«er und we, den im ollgemeinen .« Beb«b.- 
IcontrollmeiJungen verwendef. 


BESCHREIBUNG 

Die Von,ide„rande besitxen eine .ehwoalockierte p«forierte Ei».nblech4Jmh0|. 
lung, die beiden Deckplotten »ind ou* l*olier«toff. Zum Antehluu der Spannong 
beiw. de. In,trumenh dienen unverlierbore und .t6p.elbo» Klemm«hroub«.. Do. 
Widerstandsmoteriol Ut Mongonin ode, onderer WidenfonddroM ahnl*hen 
phMol«hen Eigenschoflen. Diese Drahte .ind geolt«» und besitien g«»»en 
$peiifi$chen Widerthind. Ihr Temperohirkoeffiiient is» vemoehlaMigbar. 


TECKMISCHE ANGABEN 

Gecna» den lEC-Anfordu^ng*" Fehlergrenien innerbolb .+.0.6-,.. Die 

Vorwideniande tind bei Nennspannung m» 5 mA beloifet. 


Type 

Hess- 

bereich 

Pruf- 

spannung 

V 

Abmessungen 

mm 

Gewichl 

CO. 

kg 

Best.-No. 

Rh 1 

600 V 

2000 

laox 70x 70 

0,80 

321— 4?— S2 01 

Rh 2 

1000 p 

3000 

220x170x130 

1,30 1 

321—49—62-02 

Rh 2 

1500 p 

5000 

220x170x130 

1,30 

321—49—62—03 

Rh 3 

3000 p 

10000 

220x170x130 

2, - 

321-49—62—04 


i 

1 

I 


F. k.: F«h*r Gydrgy - 51 - 


G*druekf in Ungarn, B4k*ictaba 
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AUSTAUSCHBARE 

PRAZISIONSVORWIDERSTANDE 

TYPERp 





IpHi 


E 

1 

i 
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A N W E N b cJ N G 

Die Vorwiderstdnde Type Rp dienen zur Erweiterung der Messbereiche der Prazi 
' sionsdrehspulintsrumente Type 330 DmAmVp und werden im allg 
Prdzisionsmessungen verwendet. 

BESCH RE I BUNG 

Die Vorwiderstdnde besitzen eine schwarziackierte perforierte EisenbI 
hOllung. die beiden DeckplaMen sind aus Isolierstoff. Zum Anschluss der Sponnung 
bezw. des Instruments dienen unverlierbore und stdpselbare Klemmschrauben. 

Das Widerstandsmoterial ist Manganin Oder anderer Widerstandsdroht mit ahn- 
lichen physikalischen Eigenschaften, Diese Drahte sind gealfert und besitzen grossen 
spezifischen Widerstand. Ihr Temperaturkoeffizient ist vernachlassigbar. 


TECHNISCHE ANGABEN 

Gemass den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenzen innerholb ±0.2%. 
Die Vorwiderstdnde sind bei Nennspannung mit 5 mA belastet. 


Type 

Messbereich 

Pruf- 

span- Abmessungen 
nung mm 

V 

Gewicht 

ca. 

kg 

Best.-No. 

€9 

1 Rp 

1,5, 3 und 7,5 V 

2000 160 x 70 x 70 

0,80 

321-49-51-71 

1 Rp 

7,5, 15 und 30 V 

2000 160 x 70 x 70 

0,90 

321-49-51—72 

1 Rp 

30. 75 und 150 V 

2000 160 x 70 x 70 

1,- 

321 -49-51 —73 

2Rp 

150. 300 und 750 V 

3000 220x170x130 

1,50 

321 -49 -51 —74 

2Rp 

300. 750 und 1500 V 

5000 220x170x130 

2.- 

321 -49-51 —75 

3Rp 

750. 1500 und 3000 V 

10000 310 x 210 x 200 

4,- 

321-49-51-76 


F. k.: Lk«14 — <2 - Orfnickt la 
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AUSTAUSCHBARE 

NEBENWIDERSTiiNDE 

'fUr drehspul-strohmesser 

TYPE S 








735/12651 
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UNGBRISCHES flUSSEHHflNDElSUHTERHEHlME| | 

FOR ELEKTRISCKE UNO FEIHMECHBNISCHE ERZEUCHISSf 


Brietatuchrill : BuOapesI SOI. Potlfich 8. 


Orahlanschnil ; EUllBO 0oflact|{ 
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r, ANWENDUNG 

Die Nebenwidorsfonde Type S dienen, zusammen mit dem Drehspul-lnshximent von 
5 mA, 60 mV, zur Messung von Sfromstdrken in Gleichstromkreisen und iind lum 
Einbou in SchalHofeIn, Schaltpulte und gekapselte Anlogen besHmmt. Dutch die 
Verwendung der Nebenwidersfdnde isf der Messbereich der Strommesser enhpre- 
chend erweitert. 

BESCHREI6UNG 

Die Nebenvfidentdnde werden bis 30 A in Isoliergehdusen geliefert, die mit hdheren 
MessbereicKen direkt in die Leitungsschiene eingebout. Fur die Zuschaltung der 
Instrumente dient eine mit Kabelschuhen versehene Kupfer-Messleitung von 2 v 1 m 
Lange mit einem Querschnitt von 0,75 mm 

TECHNISCHE ANGABEN 

Der Sponnungsobfall betrdgt einheitlich 60 mV. Gemdu den lEC-Anforderungen 
liegen die Fehlergrenien innerholb j-t0,5'»«. 


Type 

1 S 

2 S 

3 S 

Entfernung 


. 


der Befestigungs- 




schrouben mm 

100 

100 

118 

Gewicht CO. kg 

0,30 0,40 

0,30-0,50 

0,80-3,30 

Messbereich 

B e 

itellnummer 

10 A 

321 91 21 01 



15 « 

321 91 21 02 



20 « 

321 91 21 03 



30 « 

321 91 21 04 



50 « 


321 91 21 11 


75 . 


321 91 21 12 


100 « 


321 91 21 13 


150 « 


321 91 21- 14 


300 « 



321 91 21 21 

400 « 



321 91 21 22 

500 « 



321 91 21 23 

600 « 



321 91 21 24 

800 « 



321 91 21 25 

1000 « 



321 91 21 26 

1500 « 



321 91 21 27 


F. k.: F«h*r Qytrgy 5t Gvdruckt in Ungom. B4k«sctobo 
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EKA 

A’USTAUSCHBARE 

NEBENWIDERSTANDE 

fOr drehspul-strommesser 

TYPE Sh 



E mwmmm 

rUNGflRrsCHESdUSSENHflROElSUNTERtHHIllEH 
= F(jR ELEKTRISCHE UNO FEINMECHANISCHE ERZEUGHISSE 
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ANWENuUNG 

Die Nebenwiderstande Type Sh dienen, zusammen mil dcm Drehspul-lnslrumeni 
von i mA, 75 mV. zur Messung von Sfromsiarken in Gleichsfromkreisen. Durch 
die Verwendung der Nebenwiderstande isl der Messbereich der Strommesser 
entsprechend erweitert. 




m'^ ^ ■" '^o'iergehaosen eingebaut. die mil 

In^rumen^^H^ Isolierplaften monfiert. Die zum Anschluss des 

dls Klemmen sind unverlierbar und stopselbar. Das Material 

T “"‘I®* .'®' Monganin das grossen spezifischen Widersfand und kleinen 

Kabelschu*t«> Zuschallung der Insirumente dient eine mit 

„ Lang. „„ Ou™ 


TECHNISCHE ANGABEN 


uer opannungsabfall befrdgt einheiti 
liegen die Fei.lergrenzen innerhalb 


/j mv. (jemass den lEC 


±0,5%. 


"''’"'-'"'■a' 


Der Widerstand der Messleitung soli hochslens 
ist separat zu bestellen. 


0,02 Ohm belragen. Messleitung 
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EKA 


AUSTAUSCHBARE 


PRAZISIONSNEBENWIDERSTANDE 
TYPE Sp 



oaoMeoMiPiis ! 

UNGORISCHES flUSSEHHflNDEtSUHTERHEHMEjf} 
FOR ELEKTRISCHE UHD FEIHMECHflHISCHE ERZEUGKUSS.E 


firltlantchfifl- BaRapMi Sfll Pptttaeh ^ 
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anwendung 

D;, Nebenwiderstande T,p. Sp dienan .d»d,d,an », dap, 

':,.„ap, T,pa 330 C^.Vp apa Maaaaoo daa 

kraiaaa, Oarch daran Varwanduna aind dia Maa.bara.cha das S.rommaaaa 
sorechend erweitert. 


BESCHREIBUNG 

0;a Naba^ldararanda albd bla 30 A Id Isoliaraaddas. aldoabdo,. dia Id^^dta 
„i, hoharad Masabaralchad aidd oaf laoliarblddad modllar,. ’ 

daa ld„aad,ad,a dianaadad Klad,d,ad aidd ad.arliarbar add ..opaalbcr, Dca W.dar. 
a,oddad»»rld, la, Mcdpadid. daa groaaad apaai.iaahad WIdaraladd add kla.dad 
Tad,p.rd.arkaafilal.dt baailzl. For dia Zaaahalladg dar lda,rad,ad,e d.ad, a.na 
d,it Kobelaahahan «raahada Kaptar.Maaalailadg »Od 2x1 m Longa md aidam 
Ouerschnitt von 0,75 mm*. 


technische angaben 

Der Sponnungsobfall belrogt einheitlich 75 mV. Gemass den lEC-Anforderungen 
liegen die Fehlergrenzen innerhalb ±0.2%. Die PrOfspannung ist 500 


Type 


Messbereich 


Abmessungen 

mm 


Gewicht 

CO. 

kg 


Besf.-No. 


1 Sp 
1 Sp 
1 Sp 
1 Sp 

1 Sp 

2 Sp 
2 Sp 

2 Sp 

3 Sp 

3 Sp 

4 Sp 
4 Sp 


1.5 A 

3 « 

7.5 « 

15 « 

30 « 

75 « 

150 « 

300 « 

750 
1500 
3000 
7500 


« 

« 

« 

« 


lOOx 30x 35 
lOOx 30x 35 
lOOx 30x 35 
lOOx 30x 35 
lOOx 30x 35 
230 X 75 x 42 
230 X 75 X 55 
230x120 x 60 
230x180x 60 
330x150x100 
330x200x100 
350x250x200 


0,30 

0,30 

0.30 

0,35 

0,40 

0,50 

0,60 

0,70 

1,30 

5.- 

16.- 

35.- 


321-49- 
321 -49- 
321-49- 
321 -49- 
321 -49- 
321 -49- 
321-49 
321-49 
321 -49 
321 -49 
321 -49 
321 -49 


-51-81 
-51 -82 
-51 -83 
-51 -84 
-51 -85 
-51 -86 
-51 -87 
-51 -88 
-51 -89 
-51 -90 
-51 -91 
-51 -92 
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PRAZISIONS- 


doppelkurbel-messbrUcke 

FUR THOMSON-, WHEATSTONE- 
UND KOMPENSATIONSSCHALTUNG 
TYPE 1 TWKp 



i aaewiKMiPOE i 

:UHGflRISCIHES flUSSEtJHflBOElSUtJIERtlEHfy'lEtij | 
'FOr ELEHTRISGHE UtJO FEItlfilECHflHISCHE ERZEUGtMSSEj 


I ' P'cr 
1 


Briofanschritt; Badaiicsl 501,PosUach 8. 




Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 




ANWENDUNG 

Die MessbrOcke Type 1 TWKp dient zur Messung von Widerslanden und elektro- 
motorischen Kraften in Gleichstromkreisen u. zw. besonders dort. wo hohe Genauig- 
keit erwunschl ist. 


BESCHREIBUNG 

Die Brucke besleht aus vier, mil Kurbelschallern einstellbaren VViderstandssalzen, 
sowie aus einer Ser'ie von Verzweigungswiderstanden in den Stufen l (1+10+ 
—1004-1000) Ohm. Den vier Doppelwiderstanden mil je elf Slellungen enlspre- 
chend, kann die Kompensationsspannung in den Stufen yon 0.1. 0.01. 0.001 und 
0,0001 Volt eingestellt werden. Die BrOcke ist in zwei poherte Nuss- cder cichen- 
holzkasten eingebaut. Die unverlierbaren und stopselbaren Klemmschrauben 
Sind an einer aus Isolierstoff gefertigten Schaltplatte angebracht. Jede Dekade 
besteht aus zehn gleichwertigen Widerstdnden, die mit Hilfe cines elfstelligen 
Kurbelschalters auf den gewCinschten Wert einstellbar sind. Die burstenartigen 
Kontakte des Schalters reinigen bei ihrer Bewegung die Kontaktbahnen. Ihre Uber- 
gangswiderstdnde sind klein. Sie sind gedeckt ausgefuhrt; ihre Einstellung auf 
jeden Wert ist vollkomm^n prazis. Die Burstenstellung ist auf einer aravierten 
Skala ablesbar. Die Widerstande sind aus seidenisoliertem Manganindrabt her- 
gestellt. Sie sind auf Dauerbelastung dimensioniert und sorgfaltig gealtert. Der 
Manganindrah^ besitzt einen grossen spezifischen Widerstand und einen vernach- 
lassigbaren Temperaturkoeffizient. Mit dem dreistelligen Galvanometerschalter 
kann man in den Galvanometerkreis unendlich, 50.000 und 0 Ohm Widerstand 
einschalten. Zu der Umschaltung der EMK dient ein Drehumschalter, fur die 
Thomson- und Wheatstone-BrOckenmessungen kann die MessbrOcke durch 
Laschenumschalter schnell eingestellt werden. Der Instrumentenkasten hat einen 
Schiebeboden, wodurch die zeitweilige Reinigung der Kontakte ermoglicht ist 


TECHNISCHE ANGABEN 

Die Genauigkeit der 10 Ohm Widerstande und der mit hoheren Werten betragt 
±0,01%, diejenige mit 1 und 0,1 Ohm-Werten haben eine Genauigkeit von ±0,1%. 
Der Messbereich der Brucke ist gross und erstreckt sich von 1 Mikroohm bis 1,111 
MOhm; bei den Kompensationsmessungen von 0,0001 Volt bis 1,111 Volt. Zu den 
Messungen werden ferner benotigt: ein hochempfindliches Galvanometer, eine 
Niederspannungs-Gleichstromquelle, ein Normalelcment und verschiedene Normal- 
widerstdnde. Zulassige Belastungen der Widerstandseinheiten: 

0,1 Ohm 1 A 
1 « 500 mA 

10 « 150 « 

100 « 50 « 

1000 « 15 « 


Type 

Messbereich 

Abmessungen 
des Gehduses 
mm 

Gewicht 

ca, 

kg 

Best.-No. 

1 TWKp 

1 Mikroohm 
bis 1,111 MOhm 

0,0001 Volt 
bis 1,111 Volt 

230x170 x 200 
680 x 230 x 200 

18,- 

321 -34-12-12 
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VERSENKTE, RUNDE 


WEICHEISEN-SPANNUNGSMESSER 
TYPE Vf I 
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ANWENDUNG 

Die Spannungsmesser Type Vf dienen zur Spannungsmessung in Gleich- und 
Wechselstromkreisen und sind zum senkrechten Einbau in Schaittafein, Schalt- 
pulte und gekapselte Aniagen bestimmt. Bei erheblicher Abweichung von der 
Senkrechten ist der Neigungswinkel anzugeben. 

BESCHREiBUNG 

Die Spannungsmesser besitzen zwecks Einbau am Versenkring zwei Befestigungs- 
locher. Die Anschlusse liegen auf der Ruckseite. Die Spannungsmesser von 84 
mm 0 werden in mattschwarzen Isoliergehausen, diejenigen von 125 und 200 
mm 0 in mattschNvarzen Stahlgehdusen geliefert. Beide Typen sind staub- und 
spritzwasserdicht. Die Spannungsmesser sind mit Nulleinstellungsschrauben, Lanzen- 
zeigern. mattweisslackierten Skalen und Luftddmpfung ausgestattet, letztere ist 
so krdftig, dass der Zeiger schwingungsfrei und doch nicht kriechend auf den 
Messwert einspielt. Die Skala ist von ca. 20% an fast gleichmassig eingeteilt. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Die Anzeige ist bei Wechselstrom zwischen 40 und 60 Hz richtig, mit Ausnahme 
der Instrumente unter 50 V Messbereich. Gemass den lEC-Anforderungen liegen 
die Fehlergrenzen bei den 84 mm 0 Instrumenten innerhalb i2,5%, bei den 125 
und 200 mm 0 Typen innerhalb ±1.5%. Die Prufspannung ist 2000 Vefr. Eigen- 
verbrauch bei Endausschlag betrdgt ca. 3 VA. Die Spannungsmesser mit Mess- 
bereich uber 70 V besitzen getrennte Vorschaltwiderstande. 


Type 

80 Vf 

125 Vf 

200 Vf 

Aussendurchmesser des 




Versenkringes mm 

84 

125 

200 

Gewicht ca. kg 

0,20 

0,40 

1.30 

Messbereich 

Bestellnummer 

10 V 

321-21 -11 -0I 

321-21-11-21 

321-21-11-41 

15 « 

321-21-11-02 

321-21-11-22 ' 

321-21 -11-42 

20 « 

321-21-11-03 

321-21-11-23 . 

321 -21 —11 -43 

30 « 

321-21 -11-04 

321-21-11-24 

321 -21-11-44 

50 « 

321-21-11-05 

321-21-11-25 

321-21-11-45 

70 « 

321-21-11-06 

321-21-11-26 ; 

321 -21 -11-46 

100 « 

321-21-11-07 

321-21-11-27 ' 

321-21 -11-47 

125 « 

321-21 -21-08 

321-21-11-28 ■ 

321-21 -11-48 

250 « 

321-21 -11-09 

321-21-11-29 1 

321-21 -11-49 

500 « 

321-21 -11-10 

321-21-11-30 1 

321-21 -11-50 

100 « ♦ 

321-21-11-19 

1 

321-21-1,1-39 1 

i 

321-21-11-59 


* Fur Spannungswandler Sek. 100 V wird bei Bestellung urn Angabe des Mess* 
bereiches und Obersetzungsverhaltnisses ersucht. 
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WEICHEISEN-SPANNUNGSMESSER 
TYPE 145 Vh I 
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ANWENDUNG 

Die Spannungsmesser Type 145 Vh dienen zur Spannungsmessung in Gleich- 
und Wechselsiromkreisen und sind in waagrechter Sfellung zu verwenden. 

BESCHREIBUNG 

Die Spannungsmesser sind in einem mit Tragriemen versehenen. staub- und sprifz- 
wasserdichten Isoliergehduse eingebaut. Die unverlierbaren und stopselbaren 
Klemmschrauben sind an der Vorderseite des Instruments oberhalb der Skala 
ongebracht. Die Insirumenfe sind mit Nulleinstellungsschrauben, Messerzeigern 
und mattweisslackierten Skalen mit Spiegelbogen, sowie mit Luftdampfung ausge- 
rustet; letztere ist so krdftig. dass der Zeiger schwingungsfrei und doch nicht 
kriechend auf den Messwert einspielt. Die ca. 120 mm lange Skala ist von ca. 20% 
an fast gleichmassig eingeteilt. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Die Anzeige ist l ei Wechselstrom z\wischen 40 und 60 Hz richtig. Gemass den 
lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenzen bei Gleichstrom innerhalb ±1,5%, 
bei Wechselstrom innerhalb ±0,5%. Die Prufspannung ist 2000 Eigenverbrauch 
des 150 V Instruments betrdgt ca. 3 VA. Zur Erweiterung des Messbereiches dienen 

Spannungswandler. 


Type 

Messbereich 

Abmessungen 
des Gehauses 
mm 

Gewicht 

ca. 

kg 

Best.-No. 

145 Vh 

150 V 

150 und 300 V 
150, 300 und 450 V 

180x145x80 

1.40 

321 -31 -11 -31 
321 -31 -11 —32 
321 -31 -11 -33 


F. k. : Verroei L4iili5 — 43 — 


Oednickt to Un*»nj — Budmpwi 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 







Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 


VERSEHKTE, RUHDE 

LEISTUN6SMESSER 
MIT EIHEM MESSWERK 
TYPE 200 Wi 
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" ANWENOUNG 

Die Leishingsmesser Type 200 Wf dienen lur Leistungsmessung in Einphosen- 
V/echselstromkreisen und sind lum senkrechten Einbou in Schoittafein, Schaltpulte 
und gekopselfe Aniogen besHmmt. Bei erheblicher Abweichung von der Senkrechten 
ist der Neigungiwinkel oniugeben. Do die Leishingsmesser eisenlose elekhodynomische 
Messwerke besitien, durfen sie der Wirkung starker elektromognetischer Fremdfelder 
nicht ousgesetzt werden. 

BESCHREIBUNG 

Die Leisfungsmesser besihen iwecics Einbau am Versenkring iwei Befestigungs- 
locher. Die Anschliisse liegen auf der Ruckseite. Die Leistungsmesser werden m 
moHschwarzen Stahlgehdusen geliefeit, sie sind staub- und sprihwosserdicht. Die 
Leishingsmesser sind mit Nulleinstellungsschrauben, Lanzenzeigern, mattweisslackierten 
Skalen und Luftddmpfung ausgerusfef; letztere ist so krdftig, doss der Zeiger 
schwingungsfrei und doch nicht kriechend ouf den Messwert einspielt. Die Skalen- 
teilung ist beinaht^ gieichmdssig. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Gemdss den lEOAnforderungen liegen die Fehlergrenzen innerhalb i Die 

Prufspannung ist 2000 Der Eigenverbrauch des an die Messwandler angeschlos- 
senen Instruments betrdgt sowohl im Strom-, wie ouch im Spannungskreis je ca. 5 VA. 


Type 

Messbereich 

Aussen- 
durch- 
messer 
^ des 
Versenk- 
ringes 
mm 

Gewicht 

ca. 

kg 

Best.-No. 

200 Wf 

5 A, 12S V 

6 , 2S0 . 

5 . 400 . 

5 . SOO . 

5, 110 Oder 100 V’ 

200 

2,60 

321 26 11 01 

321 -26 11-02 

321 26 11 03 

321 26 11 04 

321-26 -11 09 


* For Metstransformotoren tek. 5 A und 110 oder 100 V wird bei Bestellung um 
Angabe des Messbereich und Obersetzungsverhdttnisses ersucht. 
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VERSfHKTE, RUNDE 

LEISTUN6SMESSER 
MIT DOPPELMESSWERK 
TYPE 200 W/2f 
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anwendung ^ 

Die Leisfungsmesser Type 200 W/2f dienen lur Leish1ng.mes.un9 m ungleichbelos n 
Dreileiter-Drehshomkreisen und sind lum senkrechten Einbou in Scholttofeln. Schob- 
pul,e und gekopselte Aniogen be.Hmmt Bei erheblicher Abweichung von der Senk- 
rechten is. der Neigung.winkel onzugeben. Do die Lei.tung.m«ser eisenlose elektro- 
dynomische Me.swerke besihen, dOrfen sie der Wirkung sK.rk.r elekhomognehscber 
Fremdfelder nich. ausgeseh. werden. 

beschreibung 

Die LeUbrngsmesser b«ihen .week. Einbou om Versenkring .wei Befe..i 9 -g*' 6 ch.r. 
Die Anschlusse liegen ouf der ROckseihr. Die Leidung.mes.er werden in moHschwonen 
Stahlgehausen geliefer.. .prit.wo.«»rdieh». Die Leishingsmesser 

Sind mi. Nullein..ellung»chrauben, Lonxenieigern, mottweisslockierten Skolen und 

LuNampfung ousgerush*.; lehtere is. krafhg, do« der Zeiger sehwingungsfrei 
und doch nieh. kriech«.d ouf den Messwert einspiel.. Die Skolen»eilung is. beinohe 
gteichmd$sig. 

TECHNISCHE ANGABEN 

GemOss den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenien innerholb ± 1.5".. Die 
PrOfsponnung is. 2000 Der Eigenverbroueh des on die Messwondler ongeseMos- 
Mnen Inshumenh beWg. sowohl im Shorn-, ols ouch im Sponnungskreis je co. 6 VA. 



• For Messtronsformoteren sek. 5 A und 110 oder 100 V wird bei Bestellung urn 
Angobe des Messbereiches und Obersetiungsverhalfnisies ersucht. 
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TYPE 200 W/3f 
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ANWENDUNG 

Die Leistungsmesser Type 200 W/3f dienen zur Leistungsmessung m ungleich- 
belasteten Vierleiter-Drehstromkreisen und sind zum senkrechten Einbau in Schalt- 
tafeln, Schaltpulte und gekapselte Aniagen bestimmt. Bei erheblicher Abweichung 
von der Senkrechten ist der Neigungswinkel anzugeben. Da die Leistungsmesser 
eisenlose elektrodynamische Messwerke besitzen, durfen sie der Wirkung starker 
elektromagnetischer Fremdfelder nicht ausgesetzt werden. 

BESCHREIBUNG 

Die Leistungsmesser besitzen zwecks Einbau am Versenkring zwei Befestigungs- 
locher. Die Anschlusse liegen auf der Ruckseite. Die Leistungsmesser werden 
in mattschwarzen Stahlgehausen geliefert, sie sind staub- und spritzwasserdicht. 
Die Leistungsmesser sind mit Nulleinstellungsschrauben, Lanzenzeigern, mattweiss- 
lackierten Skalen und Luftddmpfung ausgerustet; letztere ist so kraftig, dass der 
Zeiger schwingungsfrei und doch nicht kriechend auf den Messwert elnspielt. Die 
Skalenteilung ist beinahe gleichmdssig, 

TECHNISCHE ANGABEN 

Gemass den lEC-Anforderungen liegen die Fehlergrenzen innerhalb ±1,5%. 
Die Prufspannung ist 2000 V^ff. Der Eigenverbrauch des an die Messwandler 
angeschlossenen Instruments betragt sowohl im Strom-, wie auch im Spannungs- 
kreis je ca. 5 VA. 


Type 

Messbereich 

Aussen- 

durch- 

messer 

des 

Versenk- 

ringes 

mm 

Gewicht 

ca. 

kg 

Best.-No. 

200 W/3f 

5 A. 125 V 

5 « 250 « 

5 « 400 « 

5 « 500 « 

5« HOodenOOV* 

200 

2,80 

321-26-13-01 

321-26-13-02 

321-26—13-03 

321-26—13-04 

321-26-13-09 


♦ Fur Messtransformatoren sek, 5 A und 110 Oder 100 V wird bei Bestellung um 
Angabe des Messbereiches und Obersetzungsverhaltnisses ersucht. 
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PRAZISIONS- 


WHEITSTONE-BROCKE 

HIT KURSEISCHALTUMG 

TYPE S WBp 
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AN WENDUNG 

Die Whectstone-Brucke Type 5 WBp dient zur Messung von Widersfonden in Gleich- 
sfromkreisen u. zw. besonders dort, wo hohe Genouigkeit erwunschf ist. 

BESCHREIBUNG 

Die Brucke bestehf aus funf in Reihe geschaltefen, mil Kurbelschaltern von 0 bis 
11.111 Ohm einsfellbaren Widerstondssatzen, sowie aus einer Serie von Verzwei- 
gungswidersfanden in den Stufen 2 • (1 -h lO-j- lOO-f- 1000) Ohm. Die Brucke isl in 
einem polierten Nuss- oder Eichenholzkasfen eingebauK Die unverlierbaren und 
slopselboren Klemmschrauben sind an einer aus Isoliersl’off gefertiglen Schalfplatte 
angebracht. }ede Dekade bestehf aus zehn gleichwertigen WidersWnden, die mit 
Hilfe eines elfsfelligen Kurbelschalters auf den gewunschten Wert einstellbar sind» 
Die burstenartigen Kontakte des Schalters reinigen bei ihrer Bewegung die Kontakt- 
bahnen. Ihre Ubergangswiderstande sind klein. Sie sind gedeckt ausgefuhrt; ihre 
Einstellung auf jeden Wert ist vollkommen prazis. Die Burstenstellung ist auf einer 
gravierten Skala ablesbar. Die Widerstdnde sind aus seidenisoliertem Manganindraht 
hergestellt. Sie sind auf Dauerbelastung dimensioniert und sorgfditig gealtert. Der 
-Manganindraht besitzt einen grossen spezifischen Widerstand und einen vernach- 
lassigbaren Temperaturkoeffizient. Der Instrumentenkasten hat einen Schiebeboden 
wodurch die zeitweilige Reinigung der Kontakte ermdglicht ist. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Die Genauigkeit der 10 Ohm Widerstdnde und der mit hdheren Werten betrdgt 
2 t: 0 , 02 ''«, diejenige mit 1 und 0,1 Ohm-Werten haben eine Genauigkeit von -f 0,1"«. 
Der Hessbereich der Brucke ist gross und erstreckt sich von 0,001 Ohm bis 11,111 
HOhm. Zu den Messungen werden ferner bendtigt: ein hochempfindliches Galva- 
nometer und eine Niederspannungs-Gleichstromquetle. Zuldssige Belastungen der 
Widerstandseinheiten : 


0,1 

Ohm 

1 A 

1 

« 

500 mA 

10 


150 « 

100 

« 

50 « 

1000 

« 

15 « 


Type 

Messbereich 

Abmessungen 
des Gehduses 
mm 

Gewicht 

ca. 

kg 

Best.-No. 

S WBp 

von 0,001 Ohm 
bis 11,111 MOhm 

680x230 200 

14, - 

321—34—12—11 
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jTRAGBARE 

leistungsmesser 

MIT EINEM MESSWERK 
■TYPE 145 Wh 



i liadMGlOMPOU p 

UNGDRISCHES D U S S E D H 0 » 0 E L S ttti I E 8 I! E H 1.1 E 11 
FiiR ELEKTRISCHE UNO FEIMMECHflHISCHE ER2EUGHISSE '0 
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^ A N W E lw_y u N G 

Die Leistungsmesser Type 145 Wh dienen zur Leistungsmessung in Einphasen- 
Wechselstromkreisen und sind in waagrechler Stellung zu verwenden. Do die 
Leistungsmesser eisenlose elektrodynamische Messwerke besilzen, dijrfen sie der 
Wirkung starker elektromagnetischer Freirdfelder nicht augesetzt werden. 

BESCHREIBUNG 

Die Leistungsmesser sind in einem mit Tragriemen versehenen, staub- und spritz- 
wasserdichten Isoliergehause eingebaut. Die unverlierbaren und stopselbaren 
Klemmschrauben sind an der Vorderseite des Instruments oberhalb der Skala 
angebracht. Die Instrumente sind mit Nulleinstellungsschrauben, Messerzeigern 
und mattweisslackierten Skalen mit Spiegelbogen, sowie mit Luftdampfung ausge- 
rustet; letztere ist so kraftig, dass der Zeiger schwingungsfrei und doch nicht 
kriechend auf den Messwert einspielt. Die Skalenteilung ist dicht und vom An- 
fangs- bis zum Endwert vollkommen gleichmassig. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Gemdss den lEC-Anforderungen llegen die Fehlergrenzen innerhalb ±0,5%. 

Die Prufspannung ist 20C0 Der Eigenverbrauch betragt sowohl im Strom- 
als auch inn Spannungskreis ca. 5 VA. 


Type 

Messbereich 

Abmessungen 
des Gehduses 
mm 

Gswicht 

ca. 

»<g 

Best.-No. 

145 Wh 

1 

5 A. 125 V 

5 A. 125 und 250 V 

180x145x80 

1.-?0 

321—31—11—01 

321-31-11-02 
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A N W U N G 

Das Instrument Type 1 WKp dient zur Messung von Widerstdnden urwl elektro- 
motorischen Kraften in Gleidnstromkreisen u. zw. besonders dort. v/o hone Genouig- 
keit erwiinscht ist. 

BESCHREIBUNG 

Das Instrument besteht aus funf. mit Kurbelschaltern einstellbaren VViderstonds- 
sdtzen, einer Serie von Verzweigungswiderstanden in den (1+20+100+ 

-^1000) Ohm sowle einem Hilfskompensator nach Brooks. Den funf Widerstonds- 
sdtzen (vier mit ie 11 und einer mit 14 Stellungen) entsprechend. kann die Kompen- 
SfonsSannlgln vier Stufe von 0.1. 0.01.^0.001. 0.0001 und 0.^1 Volt einge- 
stellt werden. Die Brucke ist in einem polierten Nuss- oder Eichenholzkasten emge- , 
bout. Die unverlierbaren und stopselbaren Klemmschrauben smd an einer aus jj 
Isolierstoff gefertigten Schaltplatte angebracht. Jede Dekade b«teht aus zehn « 
qleichwertigen Widerstanden. die mit Hilfe ernes etfstelligen Kurbelschalters auf 
den qewOnschten Wert einstellbar sind. Die burstenartigea Kontakte des Schal- 
ters reinigen bei ihrcr Bewegung die Kontaktbahnen. Ihre Ubergangswidei^ 
stande sind klein. Sie sind gedeckt ausgefuhrt; ihre Einstellung auf jcdcn V^rt 
ist vollkommen prazis. Die Burstenstellung ist auf einer gravierten Ska a a^bor 
Die Widerstande sind aus seidenisoliertcm Manganindraht hergestellt. Sie sind 
auf Dauerbelastung dimensioniert und sorgfditig gealtert. Der Manganindraht 
besitzt einen grossen spezifischen Widerstand und einen yernachldssigbaren 
Temperaturkoeffizient. Der Hilfskompensator ermoglicht die Einstellung ^s 
Kompensationsstromes ohne Umstellung der Schalter der Wi^rstandssatze. Mit 
dem dreistelligen Galvanometerschalter kann man in' den Galvanometerki^is 
unendlich 50.000 und 0 Ohm Widerstand einschalten. Zu der Umschaltung der 
EMK dient ein Drehumschalter. Mit Hilfe eines Stopselschalters kann wahlweise 
die Wheatstone-Schaltung oder die Kompensationsschaltung eingestellt w^den. 
Der Instrumentenkasten hat einen Schiebeboden. wodurch die zeitweilige Reini- 
gung der Kontakte ermoglicht ist. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Die Genauigkeit der 10 Ohm Widerstande und der mit hoheren Werten 
±0.02%, dieienige mit 1 und 0,1 Ohm-Werten haben eine 

Der Messbereich der BrOcke ist gross und erstreckt sich von 0,001 Ohin bis 15.pi 
MOhm ; bel der Kompensatlonsmessung von 10 Mikrovolt bis 1,5111 Volt. Zu den 
Messungen werden ferner benotigt: ein hochempfindliches Galvanometer, eine 
Niederspannungs-Gleichstromquelle und ein Normaletement, Zulassige Bela- 
stungen der Widerstandseinheiten: 

0.1 Ohm 1 A 

1 « 500 mA 

10 « 150 « 

' 100 « 50 « 

1000 « 15 « 


Type 

Messbereich 

Abmessungen 
des Gehduses 
mm 

Gewicht 

ca. 

kg 

Best.*No. 

1 WKp 

0,001 Ohm 
bis 15,111 MOhm 

10 Mikrovolt 
bis 1,5111 Volt 

780x250x200 

17.- 
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Thi^-1 counting tub<i o«rv«B ©CMurt- 

^ ment of gamma rtv^c. X-ra>a and hard beta raya. A 

proper oo-ordlnatlon or the gaometrlcbl. chaolcal and 
olectrlcol partlcularn In the oountlng tuba boa reeult- 
ed In nn optimum compromlHo heiween tha partially con-* 
tradictory requlrcmanlH oxlMtlng In reopect of atart- 
Ing voltage, plateau length, plateau olope, teopara* 
ture dependence end eer\'lce life. Aa concarna technic* 
al data, the G-1 type counting tuba and tha 1B6? type 
radiation meter ore aligned to eult one another. 


Deacrlptlon 

The cylindrical glaae bulb of the GM tube la coated 
from within i^lth a layer of colloidal graphite. Oppo- 
oite to thlB coating which acts ae a cathode ie a 
stretched anode filament in coaxial arrangement. A 
special glass technology has been adopted for reduc- 
ing the wall of the glaes bulb by die tension to such 
a thickness as to let hard beta porticlea traverse, 
while exhibiting sufficient mechanical strength. The 
desired electric parameters of gas discharge ore ad- 
justed by a precise empirical determination of the 
ratios and total pressures of the rare gas and organ- 
ic gas mixtures. A conscientious vacuum technical 
craftsmanship warrants the dependability of the count- 
ing tube and the reproducibility of propertlea. The 
effective tube length is defined by eoreenlng tubes. 
The socket fits the probe of the 1862 type instrument. 


Technical data 
Starting voltage 
Plateau length 
riateau elope 
Service life 
Resolving power 
Effective length 
Wfectlve diameter 


IICO V or less 

250 V or more 

6//100 V or leas 
7 

7 . 10 imp. or more 
appr. 120 ^aeo. 

00 mm 
15 mm 


783/2642 
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. Wall thlokneaii - 40 oMi/equ.cn 

Ueohanlool dlmttnaiona 

total length of bulb 120 mm 

bulb diameter 15 mia 

Minimum operating temper- 
ature .20® C 


783/2642 
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BUOIPEST 
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CM COUNTING TUBE 
WITH WINDOW 
TYPE G 11 



785/2643 
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'• (Ull typ* on oountlim %ub« vltf •«rT«| 

\oT tiM of and I-rijra m mU aa 

bata raya althar bard or aoft /on raguaat It oan aorii 
ovar ba aanaltlaad to na to maaaura alpha rajra and 
Boft x-raya/. Tha buib, mada froa »• alaaa Maura In 
potnantuB, muiblaa tha tula to ba taatad any tlaa fa 
maohanloiU liitaMrtty and olaaiinaaa. tha (aoaatrleal 
diaanalono and tha datalla uf tha a*** eharaa aaovra 
optioua propartlan althln tha alr*h poaalbllltlaa. 

Danorlptlon 

The oathodv la froa ooppar, tha anoda froa tun^tateo. 
The end-alndoW 1« n place of alcat Rpoil-t/pa artlfl 
clnl ranln haa baan amployad for alulna and pachln^S. 
Tha p.aa charAta la eelf-guanchlnA(. T»a tuba, not nnl- 
foraly aanaltlTa In radial direction under norsal 
charge, la arallable with a goa charge eeeuring near 
ly unlfora at^altlrlty. Careful raouna teebaleal 
traataent warrants the reliability of the tuba. 

Technical data 

1900 V or laaa 
900 ? or nora 
TdAOO V or leas 

7 

9 . 10 lap. or aora 
160 ^ao. or laaa 

20 OB 

above 9 mg/aqu.oa aa pei 
order 

117 a 94 OB 


Starting voltage 
i’lateau length 
Plateau slope 
Service life 
neaolvlng power 
Window diameter 
Window thlokneea 

Mechanical dlmenalona 


METRIMPEl 

I 0 D I A [' t T 
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STABIIIZED 

HIGH VOLTAGE SUPPLY 
TYPE ORION EMG 1041 


A 
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TW 1841 typ# ^ jpply, ! 

' prl«M>lly for tho pow.r -up^ly of r«41olo<clo det.oior* 

/lonl.tttlon ohombTo .lU* ‘J- oountln^t tub.., .clntll- 
proportloniaity oo.int.r./, onii b. U..4 «b.r- 

ov.r properly fllt.r.<l hlKb-ete‘'lllty 4lr.ot .oltMee 
or. n..ded. The unit furnl.h.. • direct .olt.«. .djoet- 
abl« within a wlda aarKln /y>0 to XKX^ V/. Th# output 
volta^o iB largely lndep«ndant of aalow ToltM* fluo- 
tuatlone. 

Description j 

The aaine volta^ le conducted through a etep-up 
transforaer to a rectifier tube which fumiahee a cer<* 
tain direct eolta^e, etabilised by aid of a apeeial 
electronie ewltchlnis arran^eaent. The altematinc«* 
current component of the output Tolta^e ie low eoou^ 
to be neglected. By meano of a coarse and a fine regu- 
lator the output voltage is adjustable within lialta 
of ?00 to XK)0 V| the actual voltage reads off an in- } 

■j 

oorporated Inatrunent. Th« Toltc^i. raim* 1. wl4. ewnug b ! 
for the control of nearly any type of nuol.ar dataotor 
and for a nunbar of additional utlllaatlona. 

Technical data 

900 to 9000 V 

■ax. 0.9 mk 

- 0.2 par oaot 

■«. 1 7 at 9000 V out- 
put volta^ 

•/ "MAIKS rOWBR" awltoh 
for euttlDd la tho 
unit 

b/ "HIGH VOLTAOB" avitoh 
for outtlng la tha 
hlub Toltaco 


Output voltage 
Load capacity 

Stability at aalna voltage 
varlatlona of «9 to 
-15 par cent 

Hub voltage 
Controla 


789/2644 . 2 - 
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/Controls/ 


Poser requlrsnent 


0 / "H.V. ADJUST. COARSB" 
potsntlometar for out- 
put volts#?# odluotnent 
between 300 ani 3000 
V, with readings taken 
off the Instrunent 

V -H.V. ADJUST. PIHE- 
potentloseter for fine 
adluetneot of output 
voltHge 

appr. 1.3 A at 220 V 
50 oyclea 


J 


783/2644 - 9 - 
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METRIMPEI 

B U C I P E S T 

AwVv ^ 
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PORTABIE 

I RADIATION MEITR 

I WITH IONISATION GHAMBTR 

jlYPE 0RI0N-EM6 1863 


:w/ts4s 
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r«41«tlon ^ MrreB for th« 

„ W# 1863 r»dl«tlon of and 

WU«.. lor ..aroUlM r«. trot..n«i 

or ...Kirtiw »»• «ol«r»»» *" 

madloal Inatltutaa or laboratorlaa daallo« with 1 m- 


Daecriptlon 

Haasurratat of radioactlwa rodlatlon la by saans of 
an alr-apaca fitted lonleatlon ohaabar. with Ita feed- 
ing voltage auppl led by a eaall dry battery located 
Inalde the apparatua. The Ionisation ohaabar baa an^ 
a design aa to ault the apparatna for aeaaurcacnt 
through the end-window of beta and hard alpha radia- 
tion, In addition to the wide power range of gaiBa 
and X-raya. Moreover, the aeaaurlng range can be ex- 
tended, If neceoaary, by exohange of the Ionisation 
chanber for one of other dlnanslona. The onrreht of 
the Ionisation ohanber la aeaaured by a built-in elec- 
tron-tube type eleotroneter coupled to erhldi la a 
reading Instrunent calibrated In ar/hour. The parti- 
cular weakneea of the elootronetar grid ourrant and 
the low rate of sero-polnt algratlon nako for parfeet 
operation of the unit. In view of the low power ro- 
qulranent of the elactroaeter, the feeder battarleo 
also Inoorporated ui the apparatna will auffloo for 
a long tine /one Oollath heating battery and one 4.5 ▼ 
torohlii^t battery/. 


ia a oonunon ewltoh for cutting In the eet 
changing over the aeaaurlng range. The oontrol knobs 
for aero adjuatnent and eenaitivity regulation are 
fitted with oloeing caps. The unit la equipped with 
a calibrating preparation located In the renovahle 
lid of the ohanber. Calibration la by putting the 
ohaabar lid upalde down. 

783/2646 - 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 

Cl 


Technical data 
IteaeuTing range 

Accuracy 

Zero— point migration 

Sernce life of batter lea 
Power dependence 

Meaeurements 
I' Weight 


10. 100, 300 mrAoor, re- 
lated to final devia- 
tion 

within 15 per cent in all 
rangee, related to 
final deviation 

negligible after elapee 
of 15 minutes from 
switching on 

100 houre with contlnuoue 
operation 

within 15 per cent in case 

of gamma or X-raya of 
50 kV to 2.5 MeV 

12 I 31.5 X 6 cm 

1.64 kg 


r 

!. 
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METQIMPEl 

I U D I P E S T 
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c 

UTILITY SCALER 
TYPE 0RI0IV-EM61871 


0 
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toity -cUr 

h* »t«rd, •«- COB- 

f ^ “-“a ..ploy...*- 
riddmo-i .T...... ~p«- •• «“ 

^ ^ A ^ 


V »><»loii ctlT0 radlf tloo — — uro^ 

Th. pr.cl.. r.cordliiii. of ~cb pul— 

ae «r. euppllcd by tho C*l«cr-IIUll.r tub. cd pror- 
ocatlon of radloactlT. radiation. Acoordln^ly It can 
be put to the neaeurement of the naffnltuda, the radi- 
ation Intenalty and the decay tine of redloaetlTe lao- 
topee with a wlew to their Identification. For higher 
accuracy and additional oonwenlence, abort decay pe- 
rlode, and phenonena of brief duration In general, 
can be aeaeured with a tlner linked on. the tlaer 
permits the aeaeurlng period to be set precisely and 
In a reproducible Banner. 


b/ putee recording with photo-electric cell 
The pulse recorder, combined with a suitable photo- 
electric cell and a lualnous souroe, aerrea for quldc 
piece counting, revolution aeasuremAt or recording 
of light pulses, procedures frequently occurring In 
Industrial production. Moreover, the unit oan be put 
to the counting of voltage and current pulaee In 
general . 


0/ Preouency meaeurement 

With the help of a timer, the freQuenelea of pules 
generators or audio frequency generators oan be eall~ 
brated within a range of 0 - 500 lap./seo. or o/e. 

The set le particularly out table for the calibration 
lo»H frequency generators. 


783/2647 - 2 . 
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d/ TlUw r»oordlng ^ 

r«oordln«a In • ranx* of 0.01 to 1000 with 

■n orror of - ? • 10 own bo porforwed with tho holp 
of • atablllood gonorator of ^>00 Iwp./ooo. froquonoy. 
Poglnnlng and and of tha parlod to ba aaaaarad ara 
datarmlnad by thoaa of tha alootrlo aoltaga puloaa 
oonduotad to tha *TIMRR" Input tarwlnala of tha appa- 
ratus. 


Dasorlptlon 

For oonaanianoa In oparatlon, tha sat ooaprloas all 
units neoaesai7 for tha most fraquant klnda of naas- 
uraaant. Faollltlas for tha oonnaotlon of additional 
aeoassorloo ara proaldad In oaso of spaolal utilise 
tlon. 


Tha sat Is ooapoaad of tha following units i 

I . Hl^-aoltaga faadar unit for GM-tuba 

II. Pnlsa dlTidor and oountar 

III. Faadar unit for I. and II. 


I. A stablllsad Toltaga souros suppllas tha operating 
Toltaga for tha OH-tuba. An alaotronlo stablllsar pra- 
vents mains aoltaga fluotuatlons from influenoing tha 
tension of tha OM-tuba bX nora than 0.^ par oant. Tha 
tension, continuously adjustabla batwaan 300 and 2000 
V bgr aaans of a ooaraa and a fine regulator, reads off 
an instrument. The yoltage range of the apparatus is 
seleoted in suoh a way that any of tha customary (W- 
tubee ^lalogw-charge type with end-window, etc./ oan 
be kept in eenrioe. 

II. The pulse divider and counter ooneiete of an an- 
pliflar and six electronic scalers of two, providing 
for a distribution into 64. The scalers are followed 
by a mechanical counter. The number of pulses during 
one measurement is equal to 64 times the number re- 
corded by the meohanloal oounter, augmented with the 
numerals at the burning interpolation glow lamps. 

783/2647 - 3 - 
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B««lnDln« «« of th. .oallnir nr. eontr«ll.d b, • 
•START - :iW»T- ewltch. Th. .wltob MtuaU* • nmU 
irtUeh ean be controlled through the •«!»• ter- 

minal* of the apparntu* by mean* of the timer or eltb 
the help of electric voltMe pulee*. Thl* arrancemest 
aecuree the poeelblllty of remote control on on* hand, 
tha accuracy and coneenlence of time adjuatmeat 
on the other. 


The utility aoaler la fitted with two Input oonaeo- 
tora, one for the OM- tube, the other for th* photo- 
aleotrlc eell. 


Technical data 
Dlrlelon rate 

heeolTloc power 

Input aanaltlTlty 
Hlgh-volta«e feeder unit 

stability at maina volt- 
age varlatlona froa 
♦5 to -15 per cent 

load capacity 
Connect lone 

Control organa 


763/2647 


64, Interpolation by 
aeana of glow lampa 
on the front plat* 

50 ;ie*ci ■arlaua awerag* 

'acallng speed 500 
Icp./eec. 

200 nr 


better them * 0.5 per cent 

0.5 mA 

a/ towards th* 1891 typo 
aeasurlng tower 

b/ towards timer 

a/ "MAlWr- POWFH" for 
switching on th* set 

b/ "HIGH VCLTaCB" for 
switching on the ten- 
sion 

o/ "h.V. AD.TUST* COARSE" 
potentiometer for con- 
trolling the OM-tube 
voltage between 300 and 
7000 V, readings to be 
taken off an Inatruaent 
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/Control orgnno/ 


powor eo n n wnp tioo 


d/ •H.t. AWTOt. Hli* 
potontloMtor for fin# 
roftulotlon 

•/ "START - STOP" mrltob 
of ooalor 

f/ "RESET" prooo-button 
for tbo soro ndjuat- 
■•nt of tbo olootroalo 
dlTldor sta«o 

•ppr. 0.7 A ot 220 V 
90 opoloo 


I 
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PHICISION 
RATE MEIER 

WITH lEVEl lEIDECITOEE 

TYPE flRI0ni ENG1875 
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ft* 1875 tyf« tef 

Mtor. tfc* f Tyor«**< mU%« %ba 

for r«oor4l*4 r»dto*«*l** Im«|. 

by boyloyMBt of ttm aut ««, ^ 

90*4 tw of otter tteMtrlfli •ftfbty 

*q 9 i.fmmt or aitoMtlo 4«ri««o. 

*/ U* * 0 urmm% of rf4ioMti^o ruiltUai 
The ^p 9 ^r^tvm, la Maiyarlaoa vttt a aaalar, M*«lt« 
coatlaaoaa •aamroMota to bo taftoa la a tlayia a^. 

Tbb rot* of tte railotloa latoaolty oaa bo rote off 
tbo largo oaalo of a tellt-la laotroioaat la iiraa of 
oooBto por ooooetf. Tte probablo orrar af aaMaioaoai 
lo tejaotablo to 1. lO or fO por ooat ly oarlo. 

tloa of tbo tlao ooaotaat. faollltlaa aro proolAo4 far 
tbo eoapllaf of a rooor4or obleb cm bo vote, iMlar 
appllootloa of aa adoquatolj oaall tlao ooaotaat, for 
tbo laboratory aoaaoroaoot of abort «ooap porlodo of 
radloaetlTo laotopoo or for tte oeatlaaoM aoaoaroaoat 
of tbo ratflatloD loool la o c1ro.i plaao. 


tte b«llt-la loTol Indloator oaabloo tbo oalt to bo 

«*o8 for roy-protootlea parpoooo. lo aooa aa tbo ra41- 

atloa lorol, tejaatablo at olll oltbla tbo aaaaorlaa 

llBlto of tte apparatuo. baa teoa tr«iacroaao4 . tbo 

in« th***^)"*^^ •^▼•a an aeoootlo algnal, latamapt- 

aotlo. " ^ Outlota “WietelW OOifACt*. TMo 

aoodod T *^9lor*4 for tbo ooatrol of oraatually 
aoodod aafoty o,aip,,Bta. 

«lao L ll••!l^r*^***'°**'*^* l»otopoa tte apparatua eon 
proaaiiui Di««t /aay at tte 

785/J648 ' ^ »lth a oulteblo radloactlro 
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^ *• •* ^ 

IJ»^r W« H %l*. 

M^iuKk 

ift %* f^^- 

W%«tw^ H'V' 'f 

9^ ^ WWa^ h ft«» r«#vU9lvir* »wVi>^^ 
V9l>«Mif f9«(*9 9?^ W' l99|PMI»9«%, 1“^* •J.90|fi*!^ 

rinna* 99f«r9 o^9r«*in« voUni«9 wf cu»*t»- 

W)t /h|49Afn<'9h«F«9, •n(|h!»t9<lo»i (1 IIt->v> 9*» »» ««si 

a» »f 9Qvat^«r«, 


t 

I 


I «i««n» »f «M ''Ct'llMTIlHI H|^Te», |h« Iftn*! 

it«vta(lc4k of %lk« lAo^nwonl ot>r ><o ••( to MWtntlM^oo of 
! UVO. W, 1000, 3000, It.OiO «iul '10,OOC» U|.,/boo, 

timi ilao oonotont to odjuotoblo tn h otopo ond, oocor^t- 
^ tngly, tho proboUo •ooooftng or'*or oaounU to t, 

3, 10 or 20 por oon%, oo rolotod to tho ftnol aoolatiun 
of tho Inotrwoant, 

4 rooorOor om bo eouplo<t to tho apparotuo for oonttn- 
wwuo tndlootlon of tho aooHurod rodtotton lovol, 

|g.eMatfL ,» 

.\ooourlni Itatto 3U, 100, 300, Ooo, 3000, 

10«(«0() Imp, / mo* 

Irobobl* Moourlivi orror 1, P, •>. to or ^0 por oont of 

tbo rtnol dorlolton, Ittpond* 
tnn vpon tho tla* gonotant 

UOOit 

»«l»*»t ooMlttnty aoo mi to % », adjuotohio 


7»*V?b4V 
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of to -H pw 
e«n% 

load eapMltf 




boiUr t&«B • 0.9 par eaot 

0.9 t 

3oan*etlo« %« tjpa 

MMurtiwi ^irrat 


Control* 


b/ Conoaotten for raeordor 

o/ Concastles for tfea totar~ 
ruDtteo of tha loval lisdi- 
oator 

o/ •<UIW» rtF»EM* fer cnt«iQ« 
In U>a appnratu* 

b/ ‘RIGM VOLTaCE* for oottles 
Id tha hlida wolXoffo 

o/ "H.f. AI>JU3T. OOAJftSB* po- 
tantloaatar for OlUtuba 
Tolta4«. 900 to 2000 V. 
raadtrwi* tokan off tha Ic. 
atrusant 


I 

i 


d/ X^tnmmnt ecasut- 

mXoT on Xhm front ploXo 
vlth tvo ^oitlcnr for the 
reopoctiro Ini&cttlcna cf 
tha GH*tute roltart and the | 
nuabar of oounta per aeccnd | 

a/ •H#f. AIJJTJST. FIVE* potcn- 
tlosatar for flna rtfula- 
tlOfl 


TW/264a 


f/ -OPEPtTE - lERO AlXtUST.’ 
for coasnitatten of tha le> 
atrunant froa taro poaltlea 
to •aaauratwnt 

«/ "snto AD.nnT." potaotio* 
Botar for aoro adjoataant 

h/ -SBBSlTItriTT- potantloaatar 
for eaneltirlty roEulatloa 

1/ -OOlJliTlEO RATE- avltcb for 
aalaetlon of tha aaaaurlnA 
Halt 

i/ TROBABLE BRR(»" aalteb tor 
aalaetlon of tha arror rata 
In flra atop* 

k/ "0 PHI ate - IBTRL SETflEO’ 
coaautator for aattlnn tha 

Inatruaant to aaaauraaant 

or adjuatiim tha laaai in- 
dicator 
• 4 • 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 


/■ 

/Control®/ 


1/ nmiKO 1" . /luntlo- 
■etor for eo%tln 4 |"'th« eall- 
bratton voltM® no«Ue4 for 
the a41u«tmn% of tta« 1 «to1 
liidlontori th« nuabor of 
count* oorroapoadlivi to the 
calibrated eel tan# read* 
off the Inatmaent la c/e 
direct 

a/ "LKTKt smiao II- poten- 
tloaeter for roculatlne the 
seltohlna eoltad* of the 
level Indioator 


n/ "RECORDER OM-OPT" potentlo- 
aeter for atartlim the 
llnked-on recorder 

rower reQUireaent appr. 0.0 A at ?20 V 50 c/e 
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MIASUHING TURHEI 

WIIH KAD UNINfi 

TYPE ORION EMG 1091 


A 

M 
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■O 

" ^ A 

p,,/ for »l«lalrtn4 oo«nlo ^ •»: nt ladiatloa 

1691 t»P« \^rm\ ««a %lw b* «». 

pl 07 «<» for ^loh •B« ooor«ia«» r«dlo«otin%y t*«t« 

/•Alaly la ©••• oc«parl»oa •••aar^rot#/. Emj 
••• b olooa, %*»• uaH r«J»4»r« •a**ll*Bt ••rrloM la 

r*llo*oUvUy r«ooarob Ubor*t<.rl«.i lio 
llRbt OB* otuT^ dr»t«i aato for —mj rmarr^. 

Operation. p*r»loularly la oo.« of ooa^ooo atoaore- 
moat, lo otroaoly oaoj* 


Da«ariptioa 

Tbo B*a«ann« turroit hao thm abaj^o of • foaftratio 
uaa. Ab •4ao-l«» f'-** 

.hoot-lnm, earoa for otaWllty. ArraB«a« botaoaa m 
two 114a la tho loaA Uala#. Th. terrot lo flttai ollte 


aounto4 OB th. «pp«- holla, part lo tha apwlal ilao® 
holder for tho enA-wlndow typo 0»-taho to ho laoortod 
uBoablgttoaoly, oo roaoral of tho tarrat 114. fha ar- 
rsBdcoaont aakoo for qfulok aa4 ooBTonloat toho roplaco- 
aont. Tho elootrlo ooBBOotloB lo ootahllAod OTor a 
ophoaol teralBal at tho roar of tho tarrat. 

Tho low holloa apaoo lo aooooolbla throaih a door 
arraacod In front. Tho glaao otod looatad la thia 
plAoo hao ooapartaonto of rarloao elaoa far taking tk® 
toot proparatloD. Toot oondltloaa ara aat to ault tbo 
actual rogtdreaonto , by rarylag tha dlataneo of tho 
preparation froa tho oonntlng tuba. 


Teohnloal data 

Outelde meaoureaenta 17 z 17 z 35 on 
Thlokneae of lead-lining ? oa 
Weight 80 kg 

Ueasureaente of glass 

frame 3 z 5 x 12 on 


783/2649 - 2 _ 

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 

,, Cl««ra &06 V compart- 

mente In th* framo l <• 

urracnte of Cll-^bo x 10 <m 

Haduciog affoot aaartad 
upon aablamt radla- 

Xiotk rnppr* OB* order of maADltade 
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ELEKTRONISCHE 


MESSGERITE 


25X1 



• UDAPItT 
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cMAincan •tMtawdWBfiimiMWiBM ret rattctuttM mb mBitt'MmMtti nia 

BBIBrA58CaMrT; IIVOAPBST M, PODTPACB tW • DBABTAHWBlirT: IHSTtVIlBIIT tVOATBet 


n6/«600* r. k.; rth4f Of. 


BodApul <r, V.: JKfiif D.) 
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BREITBANDGEHERATOR 

TYPE ORION-EMG 1131 



AN WENDUNG 

Bel Schwachstrommcssungcn, die einc stetige Anderung der Frequent 
Innerhalb welter Grenzen bedingen, ist eln prSzIser und stabiler Breit- 
bandgenerator unerlUsstlch. 

Eln ungcwdhnilch breltes Frequenzband und eln Ausgangspegel von 
1 mV bis 40 V mit klelnem Klirrfaktor sichern dem Breitbandgenerator 
Type 1131 cine viciscicigc Vcrwcndungsmogllchkcit. Das Bestimmen 
dcr Scicktionskurve von abgestlmmccn Schwlngungskrcisen, Aufnahtne 
dcs Frequenzganges von Brcitbandsicbkccccn, Untcrsuchungen an 
koaxialcn Hochfrcqucnzkabcin. Durchmessen von Tritgcrcinrichcungcn, 
Spcisen von Wcchschtrom-Mcssbruckcn sInd allt<lgllche Aufgabcn 
dieses Gcrliics. Auch kann das GerSt als scIbsUndIger Ton- und Signal- 
generator verwendet werden. In Verbindung mit cincm entsprechenden 
Rohrcnvoltmctcr (z. B. Type 1321/B) wird das Untersucken der Ver- 
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bandUbcrtruern luiiortt verolnhcht. 

Ubllehen Ton- un<J Stgnalgencratoron In der Rogc 
wird. 

beschreibung 

Die eloktrlwhe Glloderung und Arbeltiwelic de» Gerltes m 
dom Prlnilpichcma ertlchtllch. 

Dai Gerlt enthili drel Haupitello. wie Oiilllator. Venttrker und 

Netianichluii. Der OwlHator arbeltet nach dem 

Die eeWOniehte Freqoeni entitehl all Mlichfrequen* del fix »bge- 

itimmten und dei yerlnderllchen Oialllator, ^ic Frequenxemitellung 
del yerlnderllchen OiiHlatori erfoigt mitieli felnangetrlebener. gu 

cJe Am^iwde d« fix abgeitlmmten OiiHlatori gelangt zweekt Unter- 
JractunV der Oberichyrlngungen ilber 

MiKhttufe. Der yerlnderllche Oizillator yyurde den zurel Berelehen 
entiprechend In zyrel vonelnander unabhlnglge J* 

eebiMet Zur Fernhaltung der Schyylngungikotnponenten belder Quit 
UtoI'ryorBreltbandyeriarker der Mlichituf. .In. Pufferitufe 

mil Tl.fpaiifllt.r. dl. all. Fr«^u.nz.n ob.rhalb d.r b.ld.n 
rr.rhT«nterd;Uckt. Zur Verm.ldung yon Verz.rrungen lit d.r 
^eUbandy.ritlrker n.gatly rUckg.kopp.U und .In ,tuf.nwel,.i At. 

^ 1 .. 

Aufgangip.geli. B.I max.1 W Auigangip.g.1 Ub.rKhr.lt.t dl. Gr^. 

eZ Klgen Oberuhyylngung nl.mali 8% d.r Grundfr«,u.n.. 

Dl. Nullelnitellung der Skala erfoigt mitteli 

fix abgeitimmten Oizillator durch da. eingebaute 

Dei welteren lit Im niederen Frequenzberelch noch elne Elehkontroll. 

bel 50 Hz mitteli dei Abitlmmaugei^ mdgllch. 

yORTEILE 

Ungeyydhnllch yy.lter Frequenzumfang In bloii 2 Berelchen 
Mlnlmalei Ziehen bel niederen Frequenzen 

Auigangipegel yon 40 Volt und 1 Watt. In 4 Dekaden. Hei itetlg 
regelbar 

Eingebaytes Rohrcnvoltmeter am Auigang 
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TECHNISCHE ANGABEN 

Froquoniurnfang 

In iwol Borolchcn 50 Hz bit 30 kHz und 
10 kHz bit 5 MHz 

Froquonzgoitaulgkoit 

Bcrolch I innerhalb ±10% zwiichcn 1 und 5 kHz 

Innorhalb ± zwiichcn 5 und 20 kHz 

innerhalb ± 2 zwitchen 20 und 30 kHz 

Borcich II innerhalb ±10'!;. zwischen 0,1 und 1 MHz 

innerhalb ± 4'*;. zwischen 1 und 3 MHz 

innerhalb ± 2';;, zwischen 3 und 5 MHz 


FrequenzstabilitUt 

a Hz bis 1 kHz 


250 Hz zwischen 1—30 kHz 

max. 4 kHz zwischen 30 kHz und 5 MHz 

Ausgangsleistung 

1 W 

Ausgangsspannung 

1 mV-40 V 

Ausgangswiderstand 

1500 Ohm 

Harmonischc einzein 

max. 8'X, 

Lineare Verzerrung 

±2 dB 

Spannungsteilcr 

4 Dckadcn 1 : 10.000 und stctlg 

Rohren und Lampen 

2x6SN7 (6SN7GT/G), 6L7, 2x6AC7, 3x 
6L6G, 6AL5. 6E5, 2 x 5V4G 

6,5 V/0,1 A Signallampc 

Nctzanschluss 

110/220 V. 50-60 Per. 

Lcistungsaufnahmc 

240 W 

Abmessungen 

650 X 345 X 395 mm 

Gcwicht 

ca. 29 kg 


AUSFUHRUNG 

Das GcrAt ist in ein MctallgehSluse mit sSlnttlichcn Bcdienungskndpfen 
und Anschliisscn an dcr Vordcrplatte eingebaut. 

ZUBEHOR 

Abgcschirmtes Hochfrequcnzkabcl mit konzentrischem Anschluss, 1 m 
lang 
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PRINZIPSCHEMA 



Anderungen obiger Angaben Im Laufe 
der Fortentwicklung sind vorbehalten. 




MITRIMPiX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN 
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUM ENTENINDUSTRIE 


B»l‘'('in*.cluljl : BiKlri|f''.l />?, PoUfcich 202 lrutrum'»»>l Budopot* 
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RICHTICKWEILEHGIHERATOR 

type ORION-EMG 1142 



ANWENDUNG clcktrv- 

t**' ""i aS“"« ^ 

Flltcrkcttcn. G Prufgcgcnsiand zu ! j„ngjklcmincn 
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aui der »m Schirm ertchelnenden 

Meitung ntchl nur Uber den Frequenxg»ng. » * erhalten. De»- 

Uber d‘e Ph«en»erh»ltnl«e 

glelchen cignet »lch dcr Generator auch * „j,kern. OtzU* 

Lw Profung von Elntchwlngvorglngen. Breltbandver ^ 

M^opvertufkern. FcrntehveritJrkern towle unter gew.tten 
tchrlnkungcn auch alt Impuligenerator. 

0„ c,.. k.- a.Kc,. toi. 

Handhabung ond telnet autgedehnten AnwenOung g yy-rden. 

fur Labor.. Betrlebt.. towle Oemonttratlontiwecke verwendet werden. 


BESCHREIBUNG 

Die elektrltche Gllederun'g und Arbeittwelte det GcrUe. tind aut 
dcm Prinilptchema crtichtllch. 

Dat Ger»t tchneldet die Spitzen der am 

wellcn ab und formt diete Trapeze In Spann" 

mil ttellerer Flanke. Die zur Stcuerung ndtige 4-6 VoU Spannung 

selbst cninommcn werden. 

Die Auteanettpannung l« durch elnen Oekadenteller In 5 Stufen Im 
V^rhikn* 1* 100.000 ttufenwelte und durch eln Potentiometer zvvitchen 
den Soltzenwerten 0-50 Volt ttetlg regelbar. Fiir niederohmitchen, 
tymmetrltchen und atymmetrltchen Autgang Itt getorgt. Ebento wurde 
fur die Mdgllchkelt cinet relativen Vertchlebent (±7 ;..) der Symmctrle- 
llnie der eingettellten Quadratwellen Sorge getragen. 

Dat Gerat Itt vollkommen netzgetpelst und auf 110/220 Volt, 50-60 
Pdar umschaUbar. 


VORTEILE 


In weltem Frequcnzbcrclch steuerbar 
Ausserst rapider Flankcnanstleg 
Wahlwel$e Netz- oder Fremdsieuerspannung 
Geringer Sieuerspannungsbcdarf 

5 D.V.d* . .mm ^ 

mlttelt Potentiometer zwitchen 50 ,iV und 50 V ttetlg regelbar 
Svmmetrltcher und atymmetrltcher Slgnalautgartg 

aidlenungtkndpfe und AnuhlUtte handllch an der Vorderplatte ange- 
ordnet 
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TECHNISCHE ANG ABEN 

Grundfroqueniumfang 

Flankcnanstleg 

Stcuer-Spannungsbedarf 

Ausgangipcgel 

Ausgangstmpedanz bel Maximal- 
stcllung des Spannungsrcglers 


Rohrcn und Lampen 

Netzanschluss 

Lciscungsaufnahme 

Abmcssungen 

Gewicht 


20-10.000 Hz 

5-30 Mikrosck. jc nach Frequenz 
min. 4-6 V.:, bcl 0.2 MOhm Eln- 

gangsimpcdanz 

max. 0 - 2 X 50 V Spltzenwcrt 
stetig rcgcibar 

2x100 Ohm In Stcllungen 0.001, 
0.01, 0.1 und 1 dcs Spannung-.- 
tcllcrs 

2 X 300 Ohm In Stellung 10 

2 X 1000 Ohm in Stcllung 100 

3 X 6X5. 2 X 6F6, 2 x 6AC7, 6AL5 
6,5 V/0.1 A Signallampc 

110/220 V, 50 - 60 Per. 

80 W 

350 X 285 X 250 mm 
ca. 11,5 kg 


AUSFOHRUNG 

Die ganze Einrichtung l$t In eln transporifShlgcs, taubcngraucs Mctall- 
gehSuse cingebaut. SSmtllche Bedlenungsknopfc und Antchlusso sInd 
handgerccht an dor Vorderplattc angcbracht. 
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PRINZIPSCHEMA 



Andenagen obiger Angaben Im Lcuft 
dtr Entwicklung tind vorbthalten. 



MITRIHPiX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHHEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUHENTENINDUSTRIE 

Bil«tanKhil|l: Hudopotl 6Z Poil(uch 202 tologianMiw: IniliunMnI Bwd<i|Knl 
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IMPULSGENERATOR 

TYPE ORION-EMG 1151 



ANWENDUNG 


Der Impulsgcncrator Type 1151 d.cnt lum Erieugen von Spannung,- 
,„,pulscn im Frequcnibcrelch von 25- 20.000 ln,p/Sek. bcl rcgelbarer 
,„,pu1sdauer. Das Gor« c.gnct s.ch bcsonders zur 

Elnschwlngvorgungcn. Aufnahmc der E.nschvringkurven von Br^tband 
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von ZeltdaueTln dcr Mlkrosckundcn-Grbsscnordnung, Untcauchung 
del Aufldiungivernittgcni von ZShlcrv/crkcn In der Atomphyilk und 
Im allgcmelnen lu ImpulilcchnUchcn Mciiungcn. 

BESCHREIBUNG 

Die elektrliche Gllcderung und Arbeluv^elie del GerStet ilnd aus 
dem Prinzipichema crilchtllch. 

Eln Thyratron-Oizlllator erzeugt In zv^el Bertichen cine Impuligrund- 

frequenz von 25-10.000 Hz. Mitteli der gccichtcn Bedlenungikndpfe 

kann die In der Multivibratorttufe hergeuellte Zeltdauer der Impulie 

zvriichcn 0,5 und 400 Mlkroick. gcregcU werden. Ebenio kann der | 

Generator mil cinem lusseren poiltiven oder negativen Signal Uber 

die Steucriiufe lynchronlileri vrerden. Die Zeitverzogerung del Im- 

puliei gegenuber dem Stcucriignal kann zvriichen 2 und 400 Mikroiek. 

cingestellc werden. 

Bel kicincm Auigangiwlderstand betrSgt der Auigangipegel del Im- 
puliei ca. 30 Volt und der del Steuerimpulses 5-12 Volt Spitzenwerte, 
negativ gegen Erdc. Die Anodenipannung 1st clektronlich gcregelt, 
wihrend die Helzipannungen von elnem Regeltransformator konitant 
gehalten werden. 

Dai GerSt 1st vollkommen netzgespelst und auf 110/220 Volt, 50—60 
Per. umschaltbar. 

VORTEILE 

Welter Impulsberelch von 25 bis 10.000 Imp/Sek. 

Impulszeltdaucr von 0.5 bis 400 Mikrosek., Zeitverzogerung Innerhalb 
2 und 400 Mikrosek. rcgelbar 
Mittels ausserer Wechselspannung synchronislerbar 
Anodenspannung eicktronisch geregelt 

TECHNISCHE ANGABEN 

Impulsgrundfrequenz 25—10.000 Hz In 2 Berelchen 

Impulsdauer 0,5 - 400 Mikrosek., Jedoch hochstens 

1/4 der |ewelllgcn Perlodendauer 

Ausgangsspannung ca. 30 V Spitzenwert, negativ gegen Erde 
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Auigangilmpodanz eiusprcchond elncr mit 700 Ohm 

Kathodenwidcricand In Cachodc- 
Followcr-SchaUung arbcitcnden 
6AG7 Rbhrc 

Stouerimpult-Ausgang ca. 5 — 12 V Spitzenwert, negativ gtgtn 

Erde 


Verzbgcrung zwitchon Sceucr- 

und Ausgangsimpuls 2—400 Mlkrosek., jedoch hdchstens 

1/4 dcr |cwclllgeo Perlodendauer 

Eingangsspannungsbedarf 

fur Synchronislerung ca. 20 V bcl 0,5 MOhm Elngangilmpcdanz 
Rdhren und Lampen 6J5 (6J5GT). 6SN7 (6SN7GT), 2 x 6AG7. 


Netzanschluss 

Lelstungtaufnahme 

Abmcssungen 

Gcwicht 


664, 6L6. 6J7, OC 3 (VR 105) 
6,5 V/0,1 A Signallatnpe 
110/220 V, 50-60 Per. 

140 W 

350 X 260 X 265 mm 
ca. 17,5 kg 


AUSFOHRUNG 

Die ganze Einrichtung l$t in eln transportfkhlges, taubengraues Metall- 
gchSuse mil Traggriffen eingebaut. SSmtIlche Bedlenungskndpfe an der 
Vorderselte. 
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PRINZIPSCHEMA 



Anderungen obiger Angaben Im Laufe 
der Entwicklung sInd vorbebaUen. 



MITRIHPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 


Bf l•fantchrl|l : Budapetf 6Z Poiffoch 202 Tologrommo; Instrumont BudopoU 
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IMPULSGENERATOR 

TYPE OPION-EMG 1152 



A N W E N DU N G 

Der Impulsgeoerator Type 1152 .st c.n tragbarcs LaborgerSt m.t klcincn 
messongen das rur Prufung von Fcrnschanlagcn. Radarsystcmcn. 
Mikrowellen-Mchrkanalsystcmen usw. d.cnt. D(o Brc.tc und die Am! 

plltude der Impulse sInd (nnerhalb welter Grenzen regelbar; daher 
eignet slch der Generator zur Messung der Elnschwlngungserschclnun- 
gen von ImpolsverstUrkern, Impulstransformatorcn und Kabcin zur 
Impulsmodulatlon von Hochfrequenz-Oizlllatoren und uberhaupt zu 
indlrektcn Messungen der Ordnungsgrossc elncr Mlkroickundc. 


I 
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BESCHREIBUNG ^ 

Die clektrlsche Glicdcrun^ und Arbeitswcisc dcs GerUtc^ sind aus dem 
Prinzipschema crsichtlich. 

DemgemUss beiteht der Generator Im wescntlichen aus drcl s/nchro> 
nisierten Mukivibratoren: dem Impulsfofgcfrequenz-Gcnerator, dem 
Verzogerungsmukivibrator und dem eigenclichcn Impulsgenerator 
regelbarer Breke. Die Impulsfolgefrequenz Isc zwischen den Grenzen 
von 200 Hz— 8 kHz regetbar. Der Generator gibt auch eln positives 
Ausidsesignal fur die Synchronisierung des Kippgenerators dcs Mess- 
Oszilloskops. Man kann den Hauptimpuls im Vcrhaknis zu diesem 
Ausidsesignal verzdgern, wobei die Verzogerungszeit von 2 bis 300 /xsec 
kontinuierlich regelbar ist. Dadurch kann bel Oszilloskop-Mcssungen 
die Stellung des Impulses am Schirm der Kathodenstrahlrohre verse hoben 
werden. Die Impulsbreite ist in 12 Stufen von 0,5 bis 200 /isec ein- 
stellbar. Die Impulsampiitude kann von 1,5 bis 75 V gleichfalls geregek 
werden und die Impulse beider PolariUt erscheinen gleichzeitig auf 
zwei separaten Buchsen. Demzufolge ist der Generator auch fur Gegeh- 
takt-Messungen anwendbar. 

Der Impulsgenerator Type 1152 ist auch von aussen synchronislerbar. 
und zwar sowohl durch Sinusschwingungen, als auch durch positiven oder 
negativen Impuls. Bel iiusserer Synchronislerung schwingt der Gene- 
rator nicht frel und so kann man bel Synchronislerung durch einzelne 
Impulse auch Einzelimpulse erhalten. Der Impulsgenerator wird von 
elner stabllisierten Ooppel-Stromquelle gespelst. 

VORTEILE 

Impulse beider PolarltSt erscheinen gleichzeitig an zwel separaten 
Buchsen 

Impulsbreite in welten Grenzen von 0,5 bis 200 /tsec 
Elnwandfrele Impuisform 
Elnstellbare Amplitude 

TECHNISCHE ANGABEN 

Impulsfolgefrequenz 200 Hz-8 kHz. regelbar in 

6 Stellungen 

Synchronislerimpuls 40 y Spitzenwert 
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. Ver/o^eriing gegeniibcr dcm 


SyochrontikTlmpuli 


2 - 300 /nee. stetig regcibar. jedoch 
hochjtcnj bis zor HJiftc dcr 


fnipulsbrcitc 


Jcwclligcn Periodendauer 
0,5 — 200 Msec, regcibar In 12 Stcl- 
*ungen, jedoch h6ch$ten$ bis 


Impulsamplitudc 

Impulspolarltat 

Impulsausgangsimpcdanz 

Impuisform (beidcr PolaritJt) 
Secigungs- und Ablaufzeit 
bci Bclastung 50 pF 


*ur Haifte dcr jeweiiigen Pc- 
rlodcndaucr 

1,5-75 V Spitzenwert, regcibar in 
6 Sccllungcn 

positiv Oder negativ (beidc Pola- 
ritaten erscheinen gleichzeitig 
auf zwei Buchsen) 

ca. 1,5 kOhm. bei maximaler Am- 
plitude. verringert sich pro- 
portional mit der Amplitude 

max. 0,1 /tsec bei Amplltuden 
1.5-25 V 


Ubersebwingen 
Fall dcs ImpulsschciccIs 
Mogllchkelt aussercr 
Synchronisicrung 


Rohren 


Netzanschluss 

Stromvcrbrauch 

Abmessungen 

Gcwicht 


max. 0,2 /tsec bei Amplltuden 
25 - 75 V 
max. 37;, 
unbedeutend 

mit Sinusschwingungen. positiven 
Oder negatlven Impulsen. Im 
Fade von Aussensyncbronlsle- 
rung schwingt der Generator 
nicht frei, so dass man auch 
Einzelimpulse erhalten kann 
5 X ECC 40, 4 X EL 41, EL 6, VR 150, 
A2 21, A2 4 
110/220 V, 50-60 Hz 
ca. 140 W 
400 x 330 x 260 mm 

ca. 14,5 kg 
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PRINZIPSCHEMA 



Anderungen obiger Angaben Im Laufe 
der Entwicklung sInd vorbehalttn. 



Talcgrammc Iniliunmnl 
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HOCHFREQUENZ. 

LABORATORIUMS-SIGNALGENERATOR 

TYPE ORION-EMG 1163 



AN WENDUNG 

Dcr Hochfrcqucnz>Lnboratoriums>Signalgencrator Type 1163 licfert 
modulicrtc und unmodulicrtc Hochfrequcnzspannungcn zur Ourch- 
fuhrung mannlgfaltlgstcr Mcssungcn Im hochfrequenten Messgebiet. E$ 
konncn mit dicscm GcrSc allc praktischen Messungen bzw. Unter* 
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suchungen In der Rundfunktechnlk, wie Abgicichcn, Elchen von Skaicn. 
Besilmmen und Prufcn von EmpflndllchkcH, Schwundausgickh, Giite- 
faktor von Spulcn, Aufnahmc von Rcionanzkurvcn, Symmetric von 
Zwlichenfrcqueni-Transformatoren, usw. ohne umtlAndllche Vorkch- 
rungen durchgefuhrt werden. 

Wohidurchdachtcr eicktrlscher und mcchanischcr Aufbau ilchcrn grossc 
Frequcnzgcnaulgkelt, sowle hohe Frequcnzstabllliai, \^odurch der HF- 
Laboratoriums-Signalgencrator Type 1163 ausscr den Prufstcllcri mit 
hoheren Anfordcrungen auch fGr wisjcnschafillchc Untcrsuchungcn Im 
Laboratorlum gut entspricht. 


BESCHREIBUNG 

Die clekcrischc Gllcderung und Arbeitswelse dcs GerUtcs sInd aus 
dem Prinzipschema crsichtlich. 

In diesem Signalgenerator Type 1163 vercinigten wir die Anforderungen 
allcrhochster Prilzislon mIt jenen der praktischen Handhabung. 

Die Handhabung des nennenswercen Frequenzumfanges von 85 kHz bis 
35 MHz erlelchtert cin 6stuflger Revolver-Berelchschalter, sowle einc 
gut ubersichtllche grosse Skala mit Felnantricb. Durch entsprechende 
Schaltmassnahmen konnte der Spannungspegel Im ganzen Berelch 
praktisch konstant gehalten und hohe FrequenzstabllltSt erzielt werden. 
Eln spezlal ausgeblldetcr frequenzunabhSnglger Spannungsteller ermog- 
licht In 5 Stufen das stetige Regcln der Ausgangsspannung von 0,5 
Mikrovolt bis 0,1 Volt. Die Signalspannung wird durch eln abgeschirmtes 
Hochfrequenzkabcl mit konzentrlschem Anschlussende zur Messstelle 
vermlttelt. 

Fur Amplltudenmodulatlon dient der Im Gcr&t elngebaute Nieder* 
frequenz-Oszlllator mit umschaltbarer Frequenz von 400 bis 1000 Hz. 
Fremdmodulatlon Innerhalb 30—15.000 Hz 1st z. B. durch Anschluss 
elnes Tongenerators Type 1113/B an die hlezu herausgefiihrten Klemmcn 
mdgileh und bendtige bel 30'X» Modulatlonsgrad cine Eingangsspannung 
von nur ca. 4 V bel 4000 Ohm Eingangsimpedanz. Die Mogllchkelt cincr 
Frequenzmodulatlon durch variable Abstlmmelemente 1st durch Heraus- 
fiihren der Schwingkrcispole gesichert. 

Gegen Abstrahlen sInd die cinzeincn Glledcr sowohl mittcis Lcicht- 
metallgusse, wIe auch durch weltercn Einbau dieser Telle In eln mctall* 
verkleldctes GehUuse wirksam abgeschirmt und In Richtung dcr Strom- 
versorgung griindllch abgcricgelt. 

Das GerSt 1st vollkommen netzgespelst und auf 110/220 V, 50—60 Per. 
umschaltbar. Eln Regelt ransfor mat or des Netzanschlusstetles sorgt fur 
unverUnderte Frequenzstabllitilt bzw. anstandsloses Arbciten selbst 
bel Netzschwankungen von 190 Volt bis 235 Volt bel 220 Volt Ncnn- 
spannung. Dasselbe gilt In entsprechenden Grenzen ftir Anschluss an 
110 Volt. 
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VORTEI^ ^ 

Grosser Frequenzumfang von 65 kHz bis 35 HHz 
^ Zwcckmasslgc Bcrcichuntcrtcllung 

** Frcqucnzclnstcllung unmlttclbar In kHz bezw. MHz, kclnc umitandllchc 

Elchkurvc 

Gute Abicscmbglichkclt mit nahezu 1000*" Tcilung 
Grossc Elnstcllgcnaulgkclt, In fast alien Bcrckhcn 

Felnantrlcb mil hoher Obersetzung; nahezu logarlthmischc Frequenz- 
skala 

Unmiticlbar In 0.1 ‘’o ablesbarc Frcqucnzversllmmung In Jedem Bcrcich 
Hohe Frcqucnzstabillt5t 

Stufcnwcisc und In jeder Stufc stetlg rcgcibarc, frequenzunabhJingIge 
Spannungstcllung mil genauer Abicscmdgllchkell zwischen 0,1 Volt 
und 1 Mikrovoll 

Gesondert hcrausgefuhric KIcmmcn fiir Signalspannung von 1 V konsiant 
und 500 Ohm QucMwIdcrsiand 
Ausgangspcgclkonirollc durch cingcbauics Rdhrcnvoltmclcr 
Eingebauie Ampliiudcnmodulallon, wahlwclsc 400 und 1000 Hz 
Modulaiionsgrad zwischen 0 und 80'^(, rcgelbar und am cingcbauicn 
Rohrcnvolimcicr In abicsbar 


TECHNISCHE ANGABEN 

Frequenzumfang 

Frcqucnzgcnaulgkcil 

Rcgcibarc Ausgangsspannung 

Ausgangsimpedanz 
Spannungsgcnaulgkelt 
Konstanic Ausgangsspannung 
Ausgangsimpedanz 
Elgenmodulallon 
Frcmdmodulatlon 

Eingangsimpedanz 

Spannungsbedarf 

Modulaiionsgrad 


Uncrwunschic 

Frcqucnzmodulalion 

Sircufcld bzw. Strahlung 

Rohren und Lampen 


85 kHz— 35 MHz In 6 Bcrckhcn 
±^% bis zu 30 MHz 
±1,5% iiber 30 MHz 
0,5 Mikrovoll— 0,1 Volt stetlg 
rcgelbar In 5 Bcrckhcn 
10 Ohm (0,01-0,1 V: 50 Ohm) 
±10%, ±0,4 Mikrovoll 
1 V 

500 Ohm 

400 und 1000 Hz, ±5% 

30—15.000 Hz (±1 dB Frequenz- 
gang) 

4000 Ohm 

ca. 4 V bcl 30% Modulation 
rcgelbar zwischen 0— 80 'Xm ani 
Instrument mil ±10*;;, Gcnaulg- 
kcii abicsbar 

Frcqucnzmodulalion odcr Abschncl- 
den dcr Scltcnb^ndcr praktisch 
nkhi wahrnchmbar 
In 0,5 m Entfernung nkht fcststell- 
bar 

2x6C5, 6AC7, 955, 2 x 6X5-GT 
6,5 V/0.1 A Slgnallampc 
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NMiipannung 

Leittunguufnthme 

Abmeitungen 

Gewicht 


110/J20 V. 50-60 Per, 
65 W 

608 X 370 X 280 mm 
ca. 23,5 kg 


AUSFOHRUNG 

Dio ganzo Elnrlchtung Itt In oln transporcfahlgos MecallgohSuie elnge- 
baut. Sgmcllcho Bcdlenungsknbpfo und AnschlUiie ilnd handgorecht an 
dor Vordorplatco angoordnot. 


ZUBEHOR 

Abgoschirmces Hochfrcquenzkabel von 1 m LSngc mit konzcnirUchcm 
Anschluss und Nctzanschlusskabcl. Auf besonderen Wunsch kann zu 
dlescm Gcrat noch cine an das Hochfrcquenzkabel anKhllessbare Nor- 
malkunstantenne» Type 1169, mlt eingcbautor welterer Spannungscellung 
gollcfcrt wcrden. 

PRINZIPSCHEMA 


M ( Aukt«ft| 1 V 



Anilerungen obiger Angaben Im Lauft 
der EntwJckfung t/nd vorbehalten. 




MIftIMPIX UNGARISCHfS AUSSENHANDHSUNtERNEHMEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUS1RIE 

Srltfontchflff I 6udap«tl 62 PotHlocK 202 Tologtommoi IniliMmanl Sudap^il 
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UKW-SIGNALGENERATOR 

! i 

iTYPE ORION-EMG 1174 







ANWENDUNG 

Die Vielseltigkelt der UKW-TcchnIk bedingt die Verwendung von 
Generacoren, die ohne besondere Vorkehrung elnerseici ein schnelles 
und bequemes, d. h. praktisches Messen bis zu den kiirzesten Wellen 
herab gestatten, andererselts iiber rhehr'ere regelbarci Modulations- 
mogllchkclcen verfiigen. Diese Bedingungen zu eKUllen {1st der UKW- 
Slgnalgenerator Typell174 berufen. Mit dieses GerUtes konnen 
silmtilche iibllche Messungen des Radiogebietes auch Im UKW-Derelch 
durchgefuhrt, dariiber hinaus aber auch die melsten Grundprobleme 
der Fernsehtechnik sowohl In) Empfanger- wie Im Sendertell unter- 
sucht werden. Durch den eingebauten Impulsgeneratpr und dessen 
gesondert herausgefuhrte Klemmen kdnnen Impulsmodullerung von 
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Otiillatortn, Zalldauar In Mikrotck. gemeiien, Aofldionfivermdgen 
von Zlhlvorrlchtun|en gaprUfc und Elnichwlngvorglnge uiw, unter* 
tucht wtrdon. Oil Girli lit zufolge wIner Viclicitigkclt eln oncnt- 
bihrllchfi tiborlniirument fUr itomphyilkallKhc, Impulitechnlicnc 
und Ferniih- lowle UKW-Meiiunfcn. 

BESCHREIBUNG 

Die elektrliche Gllederung und Arbcitiwelic dei Geriics ilnd aui 
dem Prlnzlpichema erilchtllch. 

Ocr UKW-Signalgenerator Type 1174 wurde fiir Hdchstanipriichc dcr 
Heiicechnik lowohl fUr wliienichaftllche Unteriuchungen Im Labora- 
torlum, wie auch xur Oberwachung der Fertigung hochentwlckcltcr 
elektrlicher GerUa entworfen. Unter BeriJckilchtIgung der neuetten 
Erfahrungen gelangten In diesem GerSIt Schaltmasinahmen und konitruk- 
tlve Lbiungen zur Durchfiihrung, die welteste Vortellc zeltigten, wo- 
durch dlesei GerEt all zeitgemliieite Konstruktion anzusehen lit. 

Ober die Elgenichaften der bisherigen Slgnalgeneratoren hinaus llefert 
der UKW-Signalgenerator Type 1174 wahlwelse sinus- oder Impuls- 
modulierte Ausgangsspannungen von ±2% Frequenzgenaulgkelt. Elne 
sinnrelche, zum Patent angemeldete Konstruktlonsidsung ermdgllcht 
das Erfassen des auf 3 Berelche getellten Frequenzumfanges ohne )edwede 
Berelchumschaltung. Elne spezlale Anordnung dreler Drehkondensatoren 
In einem Umkrels von 360^ ermdgllcht den Aufbau gesonderter Oszll- 
latorkrelse mit fix angeschtossener Oszlllatorrdhre fdr jeden einzelnen 
Berelch. Der Berelchwechsel erfoigt automatlsch durch den vom Dreh- 
kondensatorantrleb betfttigten Schalter, der das An- und Abschalten 
der Anodenspannung der jewelllgen Oszlllatorrdhre besorgt. WUhrend 
der Abstimmung durchiluft der gemelnsanr>e Rotor die einzelnen Statoren 
nachelnander. Durch diese Ldsung konnten nicht eindeutige Kontakt- 
ubergangswIdersUnde, sowle schadllche Zuleltungen vermleden warden. 
Durch Wegfallen dieser, sowle der Ustigen Schalterclemente konnten 
die GOte und StabillUt der Oszlllatorkrelse betr^chtllch erhdht warden. 

Der Oszlllator-Spannungspegel kann stetig geregeic werden und die 
Ausgangsspannung mIt Hllfe des eingebauten Rdhrenvoltmeters, sowle 
durch Ablesen der Stellung des Spannungitellers innerhalb ±30’*,, abs. 
Genaulgkelt bestlmmt werden. Bel eln und derselben Frequenz in der 
VerhSltnlszahl zweler Spannungsmessungen kann |edoch ±10’\, Mess- 
genaulgkeit erzielt werden. Eln von uns spezlal ausgeblldeter frequenz- 
unabhEngIger, von gleitender oder bewegllcher StromzufUhrung freler, 
kapazitiver Spannungsteller ermogllcht die stetige logarlthmischc Re- 
gelung des Signals zwischen 1 und 10.000 Mikrovolt In einem cinzigen 
Berelch und Ubermittelt dieses an das abgeschirmte Hochfrequenz- 
Anschlusskabel mit konzentrlschem Anschlussende. Die Skala des 
Tellers verlSuft annfthernd logarithmisch und kann urn ca. 270^ ver- 
dreht werden, wodurch fur elne bequeme und genaue Elnstellmdgllch- 
kelt gesorgt Isi. Der Ausgangspegel kann In Mikrovolt oder In dB 
abgelesen werden. 
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Ole Modulation det Ot/lllatori niltielt Slnutipannurif kann durch dtn 
eingebaulen 400 H# Generator odor durch oin luiterei, iwitchen 50 
und 15.000 Hi vorinderllchot Signal erfolgen. In beldon Flllen lit d«f 
Modulatlontgrad bchebig rcgcibar und dieier kann an elnem zu ditiem 
Zweck eingebauten ROhrenvoUmetor unmlttelbar in % abgtititn 
werden. 

Intercuant iu der eingebaute, jedoch auch unabhingig verwendbare 
Irnpuitgenerator det Gerltei. dcr In 2 Bereichen Impulie zvvlKhen 25 
und 10.000 Hi mit ca. 30 V Spitzenwcrc erzeugc und den Oizlllator 
volittandig autmoduliert. Mittelt dcr geeichten Bedlenungikndpfe kann 
die Zeltdauer der Impulie zwiichen 0,5 und 400 Mikroiek. geregtit 
werden, ebenio kann die Verzdgerung dei Autgangiimpuliei Im V«r- 
haltnii zum i/nchronlilerenden Signal zwiichdn 2 und 400 Mlkroiek. 
eingettellt werden. 

Der Irnpuitgenerator itc auch mittelt einer auiieren Tonfrequenz 
tynchronliierbar. Zur Erlelchterung von otzllloikopltchen Unter* 
tuchungen beiteht die Mdgllchkelt der Abnahme elnet dem Auigangt* 
impuli enttprechenden lynchroniiierten Signals an einer hleflir gesoA- 
dert auigeflihrten Anichlusibuchse. 

Mit Riickticht auf die Anforderungen der Hochfrequenztechnik tind 
die Ausgangtwlderstlnde det Oszlllators, wie auch die det Impuls- 
generators niedrig gehalten. 

Zur Erzielung einer weitgehenden Stabllltit, sowle der unerltssllch 
grossen Betrlebssicherhelt slnd samtllche Anodenspannungen aus elnem 
elektronisch geregelten Glekhrichter gespelst, wihrend amtilche 
Oszlllator- und Modulatorrdhren Ihren Helzstrom aus elnem Regel« 
cransformator erhalten. 

Gegen Abstrahlung wurde elne grundliche und sorgfiltige Abschlrmung 
angewendet, ferner in Rlchtung des NetzanKhlusses wlrksam abge- 
riegelt. 

Das Gerit 1st vollkommen netzgespelst und auf 110/220 V, 50—60 Per. 
umschaltbar. 


VORTEILE 

Aufgedehnter Frequenzumfang von 20 bis 280 MHz In 3 Bereichen, 
ohne Umschaltung (Pat. angemeldet) 

Gut Uberslchtilche Skala, unmlttelbar In MHz geelcht 

Prlzislons-Felnantrleb fOr genaue Elnstellmdgllchkelt 

Gute Frequenzgenaulgkelt ±2% 

Auigangsslgnal von 1 /iV bis 10 mV ohne UmKhalten, logarlthmisch 
stetig regelbar 

FrequenzunabhSnglger, spezlal ausgeblldecer, kapazitiver Spannungsteller 
ohne bewegllche Stromzufiihrung 

Eingebaute Amplltudenmodulatlon wahlwelse durch Sinus- oder Impuls- 
generator 

Eingebauter Irnpuitgenerator mit 25—10.000 Impultfrequenzen, In 2 
Bereichen, Impulsausgang ca. 30 V Spiczenwert 
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Impulsieitda^er 0,5-' 400 Mikrosek. in 2 Berekhen regelbar 
Synchronkkrende Ausgangispannung 5— 12 V Spiczenwerc 
Verzdg«rung zwischen lynchroniilerendem und Auigangiimputs Inner- 
halb 2 — 400 Mikrosek. rcgelbar 

Impulfgenerator mittels lutierem Tongenerator tynchronislerbar 
Slmtlkhe Anodenspannungen durch elekcronisch geregetten Glekh- 
richter gcspelu 

Eln Regelcransformator sorgt fur konstante Helzspannung der Oszlllaior- 
und Modulatorrohren 

TECHNISCHE ANGABEN 

Frequenzumfang 
Frequenzgenaulgkeit 
Ausgangsspannung 

Ausgangsimpedanz 

Ausgangsspannungsgenauigkeit 
Amplitudenmodulatlon 

1. sinusformige 

a) Eigenmodulation bei 400 Hz und 0—60% stetig regelbarem 
Modulationsgrad 

b) Fremdmodulatton 50—15.000 Hz ±0,5 dB Frequenzgang 
Spannungsbedarf bei 

30% Modulationsgrad ca. 13 V bei 50 kOhm 

2. eingebauter Impulsgenerator 

Impulsfrcquenz 25-10.000 Hz in 2 Berekhen 

Impulszeitdauer 0,5-400 Mikrosek. regelbar in 2 

Bereichen, jedoch max. 1/4 
Periodendauer 

Synchronislerende Ausgangs- 
spannung ca. 5—12 V Spitzenwerc, negativ 

gegen Erde 

Verzogerung zwischen synchro- 
nisierendem und Ausgangs- 

impuls innerhalb 2—400 Mikrosek. regel- 

bar, jedoch max. 1/4 der je- 
wel ligen Periodendauer 

Synchronisierungs- 

Eingangsspannungsbedarf ca. 20 V. Impulsdauereichung ist der 

Bedienungsschrlft zu enineh- 
men 

. Impulsausgang ca. 30 V Spitzenwert, negativ gegen 

Erde und 6AG7 Rohre in 
Cathode-Follower-Schaltung 


20—280 MHz in 3 Bereichen 

1 /iV bis 10 mV stetig (logarith- 
misch) regelbar, ohne Bereich- 
schalter (0—60 dB) 
abgeschirmtes Hochfrequenzkabel 
mit 70 Ohm Abschlusswider- 
stand 

±30‘‘o ±0,5 /xV 
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Rohren und Lampcn ^ 

Netnpannung 

LeUtungiaufnahme 

Abmeisungen 

Gewicht 


3 M 955. 6J5, 884. 6SN7. 2 x 8AG7, 

6C5. 6AL5. 6AC7. 5V4, 2 x 816. 
6J7. VR 105, 2 X DS 60 

4 X 6,5 V/0.1 A Slgnallampen 
110/220 V. 50-60 Per. 

175 W 

660 x 360 x 425 mm 
ca. 34 kg 


AUSFUHRUNG 

Die ganze Einrlchtung i&t in cin transportflhlges, taubengraucs Mctall- 
gchause mit Traggriffen eingebaut. SUmtliche Bedlenungskndpfc und 
Anschtusse, teilwcisc al$ Anschlussbuchscn fur konzcnirlichcn Anschluss, 
Sind handgerecht an der Vordcrplatle angeordnct. 


ZUBEHOR 

Abgcschirmtcs Hochfrcquenikabel mit konzcntrlschem Anschluss 
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' PRINZIPSCHEMA 





Anderungen obiger Angaben Im Laufe 
der Fortentwicklung sInd vorbehalten. 



MlfRIMMX UNGARiSCHES AUSSENHANDEISUNTERNEHMEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 


Budopoit 6Z PottfocK 202 Tologrommi): Intlrumortl BudopMt 
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MIKROWEUEN-SIGNALGENERATOR 

TYPE ORION-EMG 1176 



ANWENDUNG 

Der Mlkrowellen-Slgnalgenerator Type 1176 1st eln iragbarei Laborecrat 
das zur Elchung von Mlkrowcllen-Empfangcrn dient. Er kann auch als 
Strofnquelle belm Messen stchender Wcllen, bel BrUckenmessungen 
Kabelprofungcn usw. Anwendung finden. Infolge der direkt ablesbaren 
grossen Abstlmmskala, dor genauen Ausgangslcistung und der ver- 
schledenartlgen Modulatlonsmdgllchkeltcn kdnncn die mclsten In der 
iibllchen Messungen rasch und genau durch* 

gcfunrt werden. 


BESCHREIBUNG 


Die elektrlschc Gllcdcrung und Arbcitswelse des Cerates sInd aus dem 
PrInzIpschema crsichtllch. 
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Oer Mlk.uwellen-Generator ttelk eln Reficxklyttron t»..c^ Suitercm 
Hohlraumretonator dar. Ole Frequenz det Klyttrons wird durch elnen 
kontaktioien, elnstcllbaren Spezlalkoibcn be$Hmmt. Dadurch iu die 
nutzung autgetchaltet und die Lebensdauer des Hohlraumrcsonatort 
prakclach onbegrenzt. Die Rcflektorjpannong des Klystrons wird von 
elnem mlt dem Abstimmkolben mitbewegten Potentiometer abgegriffen, 
«<«'’ Frequenz mlt Hllfe elnes einzigen Knopfes 
hu znftft ® bictet In elnem Frequenzbcrelch von 1800 

bis 4000 MHz direkte Ablescmdgllchkclt. 

inH. Generators gclangt durch zwel glelche 

Therm temperaturkompcnfierten 

rhermIstor-LcIstungsmesser, anderseits durch elnen PufferdSmpfer an 

dir Induktiven Spannungstellern stellt 

Die Mn/i I ,1 V El*’*tellung des Leistungspegcis dient. 

Die M^ulatlon des Klystrons In Amplitude erfoigt an der Beschleunl- 

SnbSeutend kirir’^^K Frequens modulation 

wird auf d^e Ref^Lr* 1 *^ f^S^enzmodulatlonsspannung 

r I «*'*«*• Der Signalgenerator Type 1176 

modulltiir^ Modulatlonsmdgllchkelten. Innere Rechteckwellen- 

modulatlon. innere Oder Sussere Impulsmodulatlon und Innere Oder 

« Die lmi*i f“!"*r ''®" Tragerfrequenzlmpulsen von grossem VorteS 


VORTEILE 

Welter Frequenzbereich 

Unmittelbar ablesbare Frequenzskala 

Genaue Ausgangslelstung 

Unmittelbare Ablesemdglichkelt der Tellerikala 

Koncaktfoser Abstimmkolben 

Zahlrelche Modulatlonsmoglichkelten 

E I n kopfabst I m mung 

Kelne Elektrolytkondensatoren 


TECHNISCHE ANGABEN 

Frequenzbereich 
Frequenzgenaulgkelt 
Maximale Ausgangslelstung 
Spannungsteller 

Genaulgkelt des Spannungstellers 
Ausgangsimpedanz 


1800-4000 MHz 

+ 1 "' 

X I /o 

1 mW 

0-127 dBm (0.223 V-0,1 itVI 
stetig regelbar 
±1.5 dB 

50 Ohm Nennwert 
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Modulation 


Innere Kcchteckmodulatlon 
ImpuUfolgcfrcquenz 
Innere Impulimodulatlon 
ImpuKfolgcfrequonz 
Impuitverrdgcrung 

Impulibreite 

Auiiere Synchronliierung 


Innere FrequenzmoduUtion 

Austere Frequenzmodulatlon 
Rdhren 


Netzanschluss 

Scromvcrbrauch 

Abmessungen 

Gewlcht 


Innere Rechteck modulation, Innere 
und Susserc Impulimodulatlon, 
Innere und Susscre Frequenz- 
modulatlon 

100 Hz-8 kHz 

100 Hz-6 kHz 

3—300 fisec (zwitchen Synchroni- 
slerimpuls und HF-Impuls) 

1 — 10 fLsec 

durch positivenodcr ncgatlven Im- 
puls. Auch umgekehrte Im- 
pultmodulatlon mit positivem 
Impuls mdgllch. (Das kontl- 
nuierllchc Signal wird wflhrend 
der Impultdauer ausgeldscht.) 
mIt Netzfrequcnz, maximaler Fre- 
quenzhub ±5 MHz 
50 Hz-15 kHz 

2x5U4G, 2x5Z4G, 3x6AC7, 
6AG7, 5 X 6L6G, 5 x 6SN7, 707 B 
(MK 1). OD 3 (VR 150). OC 3 
(VR 150) 

110/220 V, 50-60 Hz 
ca. 300 W 

ca. 600x435x500 mm 
ca. 45 kg 


AUSFOHRUNG 

Der Mikrowellen-Signalgenerator 1st von stabllem Aufbau. Nach Abnahme 
der Ruckplatte sInd alle Telle der Verdrahtung lelcht zuglngllch. Der 
Mikrowellenoszillatortell lit vollsandlg geschlossen, was elne vollkom- 
mene Abschirmung und unbedeutend gerlnge Abstrahlung sichert. 


/ 
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QUARZGESTEUERTE 

NQRMALFREQUENZ.EINRICHTUNG 

TYPE ORION-EMG 1188 



BESTIMMUNG 


Sckundar-Frcquenznormallcn fiir HochprSzIslonsmessungen In Ton- und 
Radlofrcqucnzbcrcichcn. 


ANWENDUNG 

Die Einrichtung 1st ubcrall anwendbar, wo cine hochprSzIse Messung 
von Ton- und Radlofrcqucnzen crforderllch 1st. Das Hauptanwendungs- 
gebict 1st die mit Ton- und Radlofrequenzen arbeltcnde Elsktronik, 
und innerhalb dicser kommt dcr Einrichtung In der Nachrichten- und’ 
Tontcchnik cine bcsondcrc Bcdcutung zu. Sle 1st cin unentbchrllcher 
Bohclf zum Kallbriercn und Elchcn dcr Frequenz von RundrunkompfSn- 
gern, Sendern und Messsendern, Tongcncratoren, Wcllenmessern usw. 
Die Einrichtung misst die Schwingungszahl eigcntlich nicht selbst. son- 
dern dient Icdigllch zur Erzeugung von Schwingungen hoher PrSzislon, 
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mu doMoii nun dio /u nie%%ond<j Frm|iirn/ mlttnli ulnor Hllfi- 
olnrkhtiing vorglolcluii fcaiin. Dio IdoMiUM dor /ii moitondon Froquori# 
und dor Griindfroqiioii/ wird von don HlIKolnrlr liiun||on aino/olfl. 
Obiwar dio von dor FlnrlcJuun| goboionon Froqiioninornullcn von hohor 
PrftiUlon und Slabltllll ilnd, Nann von oinoin Vorglolcb mlt primiron 
Nornullon b/w. von 'oinor auf dioior Grundlajo durch|cfUbrion 
Kontrollprufiini dor.h nicht abgotohen wordcn, lumal oi ilcb urn wkun- 
dftro Nornullon handoU. Dio Kontrollo wIrd mil Hilfo olnci clnge- 
bauion und mil dor Nornulfrequonz •ynchronlilortcn Ubrworkoi aui- 
fofuhrt. Durch Vorflolch mil dor aiironomlichon Zolt kann cin ovon- 
luollor Froquenifeblor korriglert worden, Indem man olo ontiprochondoi 
Regelorfan foln iuch>tollt. 

Dio Noimalfrequoni-Elnrlcbiun| arboUet auf Grund dor Vorglclchf- 
Meiimetbodo, folgllcb Ut ilo In oriter Roihe lum Mouon von Elnrlch- 
cungon vorwondbar, deren Froquonz Inncrhalb oinoi Froquonibcrolchoi 
vergndert werden kann, Dai Mciicn orfolgi derarc, dan man mil dor 
Hllfieinrichcung dIo Oborichwingungon dor In don Meitberolch fallondon 
ilnuifbrmlgon Normalfroquonz orzougl und dio cinzolnon Scbwingungi- 
zablen dei zu moiiondon Froquonzborolcht mil oinzolnon Punkien dot 
orbaltonen Normalfroquonzbandoi Idenilfizleri. 

Die Hllkeinrichcung bouoht aui oiner Radlofrequonz-VortUrkoriiufo, elnor 
Mlichiiufo und oinom TonvorsUrkorioll. Ihror Natur oniiprochond. Itt dlt 
Froquonzldentliili am Vorichwindon dot Differonzpfiffot wahrnohmbar. 
Die Einrichtung bloioc achi vorichlodono Normalfrequonzon, die mil 
Hilfe elnet einzigon Quarzoizlllatort towlo mil Vorvlolfacher- und 
TeilereInbelcen horgouolll wordon. Dio Schwingungizahl dot Quarz- 
oizlllaiori botrlgt 100 kHz. Er ticherc die Gonaulgkolt und Scabllliii 
der Schwingungizahl, ohno dan or in oinom kompllzlerion und dat 
Gertti erhobllch vortouerndon Thormoiiat uniorgebrachl wire. Dor 
Quarz lit derari angoordnoi, dan tich die Tomporaiur In lolnor Urn- 
gebung nach kurzor Boirlobizoll ttablllilorl. 

Die Grundfrequenz von 100 kHz wird mliioii radlofrequontor Ver- 
zorrungikrelse vororil auf 1 MHz und dann auf 10 MHz vorvielfachl. 
Die vervleifachion Schwingungon warden durch VertUrkeruufon auf 
den erforderllchen Ausgangipegel erhdbt und durch Bandfilier von 
den unerwunschien Sldrungnchwlngungen befrolc. 

Die Frequenziellung erfolgc von IQO kHz auf die Schwingungtzahlen 
von 10, S und 1 kHz lowlo 200 und SO Hz, und zwar durch eino one- 
iprechende Anzahi von Mulcivibratoren. Die bondtigion Froquenzen 
werden aus den Schwingungon der Multivibraioren durch entiprechendo 
Slebkrelse hervorgehoben. 

Die Einrichtung wird aus elnem Wechseluromnetz von 50—60 Porioden 
gespelst. Um die Betrlebsbestandigkelt des Gerltes zu erhdhen, wird 
die Gielchstrom-Speiseipannung elner stablllslerten Stromquelle one- 
nommen, wghrend eln spannungntablllslerender Transformator fiir die 
Helzipannung der heikleron Stufen sorgt. 

BESCHREIBUNG 

Die eiektrlsche Gllederung und die Arbeltswelie des Gerltes sind 
aus dem Prinzipschema ersichtllch. 
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I Ole Einrichiung lit in cinem itehenden Gehiuse ferlnfcr Tiefe oncer- 

I ^brachc. Die TUr in wlo eine iwelflUgohge Schranktiir lu dffnen. 

Die Einrichtung boiteht aut zwel vollkommon IdentiKh aufgebauten 
Teilen. die Im Gohftuie rechci und links lymmecriKh angeordnec sind 
ond lelbscindig funkcionierende Einheicen bildcn; eine Seice diene 
als Reserve. Im Falle einer Becriebsstdrung kann die fehlerhafce Seice 
I soforc abgeschalcec und die andere in BoCrIeb geseeze werden. Ole ein- 

zetnen Stufen bolder Selcen sind separac ab- bzw. einschaicbar, so 
dass sich slmcliche Einheicen bolder Selcen durch die encsprechende 
Einheic der ahderen erseczen lassen. 

Olese Anordnung hac den bedeucenden VorcefI, dass eine evencuell 
vorkommende Sedrung wShrend der forclaufenden Fabrikacion koine 
Scockung im Becriebsgang mic sich brings. 

^n weicerer Vorceil bescehc In der lelchcen Fehlerbehebung. Nach 
Offnen der GehflusecUren hac man den Aufbau des GerEcet, der prin- 
zlpiellen Anordnung encsprechend, vor sich. Slmcliche Bescandcelle 
sind ohne Ldten anderer Telle zuginglich und auswechselbar. 

Ole Einricheung enchitc ein eingebauces, umfassendes Koncrolbrgan, 
mIc dessen Hllfe die Sp^nnungs- und Scromwerce an simeliehen fUr 
das Funkclonleren wicheigen Punkcen Uberprtife werden kdnnen. Selbsc 
die Dacen des Ausgangs-Radiofrequenzsignals sind koncrollierbar. Das 
encsprechende Zehcral-Koncrollorgan kann dber einen Umschalcer mic 
der zu prUfenden Scelle verbunden werden. Diese Vorricheung enchllc 
ein Galvanomecer, ein Rdhrenvolcmecer und ein Kachodenscrahloszil- 
loskop. 

VORTEILE 


Ausgedehnees Anwendungsgebiec 

Weice Messgrenzen (von 50 Hz bis 10 MHz und deren Oberschwin- ‘ 
gungen) 

Hohe Frcquenzgenauigkeic 
Hohe Frequenzscabllicic 
Hohe Signalspannungsscabllicic 

Grosse Becriebssicherheic uncer Beacheung der Bedingungen eines 
forclaufenden Becriebes 
Guce Obersichclichkeic 
Genaue und rasche Koncrollmdgllchkeic 
Leichce Reparacurmdglichkeic 
Geringes Gewichc 

TECHNISCHE ANGABEN 


Erzeugce Normalfrequenzen 


Frequenzgenauigkeic 
Frequenzscabllicic 
Konzcncrischer Anschluss der 
Radiofrequenz-Ausgangs- 
spannung 


50 und 200 Hz 
1, 5, 10 und 100 kHz 

1 und 10 MHz 

besser als 10*^ fein nachregetbar 

2 X 10-« 


100 kHz, 1 MHz, 10 MHz 
gemeinsam 
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Rtdlofro^ucni-Ausgamjsspannung 

Impedanz an den Radlofrequenz- 
Aui|angtklemmen 
R6hren 


min. 3 V 
100 Ohm 

8 X 6AU6, 20 X 6J6. 8 x 6AQ5, 
4x6L6G, 2x6SJ7. 2x6H6, 
2 X VR 105. 3KP1 


N«tunKhluts 110/220 V. 50 Per. 

Lelitungtiufnahmo ca. 150 W 

Die Elnrlchtung hat keln betonderes Zubehdr Auf Wuntch •« 

auch die fOr Frequenimewungen notwendige Hllfseinrichtung 

mit der die Vervlelfachung der Normalfreqoenzen wwle der VergleKh 

der lu mewenden Frequenrcn mIt den Normalfrequenien biw. mIt 

< 4 .r*n Vifibchen durcheeftihrt werden kann. 


PRIN2IPSCHEMA 


Oszlllator 


KOntrolle 



H.F. 


N.F. 


Anderungen obiger Angaben Im Laufe der Fortentwlcklung sInd Yorbehalten. 



MITRIMPIX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHHEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINOUSTRIE 

9H«(OfUcKrl(t: SudopMi 6Z Postfoch 707 ln»ifum#*nf Budnpetf 
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niederfrequenz-rOhrenvoitmcter 

UND HESSVERSTiRKER 

TYPE ORION-EMG 131S 



ANWENDUNG 

Wo Immer itn Geblet der Schwachstromtechnik Spannungen niederer 
Frequenz oder Ultraschallspannungen bis an die untere Grenze des 
Hochfrequenzgebletes verwendet werden, wird stets cin stabiles und 
empfindliches Rohrenvoltmeter mit weiten Messgrenzen bendtigt. 

Das Niederfrequenz<Rdhrenvoltmeter und MessversUrker Type 1315 
wird in erster Reihe zur Messung von Spannungen an Mikrophonen, 
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Tonabnehmern odcr ahnhchon Qucllcn fiiedrigcr Auigangispafinung 
biw. hohen Inneren Wtdcrttandei bcnutzt. Wcitcri kbnncn alle 
Signalipannungen Im Gcbict dcr Nlcdcrfrcqucnzvcniarkung ur»d Ton- 
fllmtcchntk gemciten wcrdcn, tofern dicic inncrhalb dcr wciicn Mcis* 
grenzen dlctet GerSlei liegcn. In Verblndung mil cincm R-C NF Signal- 
generator (i. B. Type 1113/B) odcr Brelibandgencrator (i. B. Type 
1131) kann dieses Rdhrcnvoltmctcr zur Bestimmung von Obertragungs- 
grdssen verschledener Sieb- und Schwingungskrelse Im lonfrequenten 
und Ultraschallberelch verwendet werden. In Verbindung mil Mess- 
briicken ist das Gerlc fiir empfindllche Nullabiesung besonders gut 
geeignet. wihrend es bel Verwendung geeignecer Slebschaltungen auch 
genaues Klirrfaktormessen ermdgllcht. 

Oas Gerit kann auch als Messverstirker vortellhaft verwendet werden, 
wobel zwlschen den Eingangs- und Ausgangsbuchsen die gewunschte 
Verstirkung mit Hllfe des Stufenschalters elnstellbar 1st. 

Ausser den angefUhrten und allgemein iibllchen Anwendungsmogileh* 
kelten finden sich Im Laboratorlum und In der Werkstatt naturgemlss 
noch elne grosse Anzahl spezleller Verwendungsarten, bel wekhen 
sIch die welten Messgrenzen, Stabilltit und handllche Ausfiihrung 
dieses Gerltes als sehr vortellhaft crwelscn. 

BESCHREIBUNG 

Das Nlederfrequenz*R6hrenvoltmeter und Messverstirker Type 1315 
wurde fbr Messen von Wechselspannungen zwlschen 2 Millivolt und 
100 Volt Im Frequenzberelch von 20- 300.000 Hz mIt ±2% Genaulgkelt 
ausgefUhrt. Dariiber hinaus kann das Gerit Im Frequenzberelch von 
100 bis 500 kHz fiir annihernde Messungen mit ±S% Genaulgkelt 
verwendet werden. Als Nullindikator In Messbriicken Ist das Gerit 
bis 3 MHz geeignet. 

Die grosse und lelcht (ibersichtllche Skala des Gerites trigt bloss 
2 Tellungen» da alle Messberelche entweder auf 30 oder 100 Tellstrichen 
ablesbar sInd. Der Eingang des Gerites 1st verhiltnismissig hochohmig. 
Der Elngangsspannungitcller Ist In alien Bcrelchen fast frequenzunab- 
hinglg. Zweeks Uberelnstimmen der Skaicneintellung wird dem zwcl- 
siuflgcn Verstirker In alien Berelchen die glelche Wechselspannung 
zugefiihrt. Der Ausgangsstrom gclangt iiber elne Messdiode zum Dreh- 
spulen-Anzelgelnstrument. dessen Tellung auf slnusformlge Spannung 
geelcht Ist. Die Diodenglelchrichtung bedingt die Berucksichtigung 
des Formfaktors bel nlcht-slnusformigen Spannungen. Die Skaicntcllung 
ist In welten Grenzen glelchmissig, daher auch Im Anfangsbereich gut 
ablesbar. Gegen Netzspannungsschwankungen und Andcrung dcr 
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Rdhreoclgenichiften lit die Stabllltlt det Gcratci durch uark negative 
RUckkoppiuni ikhergoitollt. 


VORTEILE 

Meiiberekh 2 MllllvoU bu 100 Vole 
Gue abletbare, fait llneare Meiiikalen 
Hohe Stabllltlt fegenUber Netzichwankungen 
Hochohmiger Elngang 

WIrtichafilkho Wahl der Heiigrenzen fOr dieiei 
Einfache Redlenung 


TEC HN ISC HE ANGABEN 

Meiiberekh 

Frequenzberekh 

Ekhgenaulgkelt 

Elngangilmpedanz 

Frequenzgang 

Stabllltlt 

Meiiveritirker-Auigang 
Veritirkung 
Auigangilmpedanz 
Rdhren und Lampen 

Netzanichluii 

Lelitungiaufnahme 

Abmeiiungen 

Gewkht 


Anwendungigeblet 


2 Hllllvolt~100 Volt In 8 Berelchen 
20^ 300.000 Hz (all Nullindikator bli 
3 MHz) 

beiier all bel 1000 Hz 
0,5 MOhm, 30 pF In alien Berelchen 
max. ±2% zwiichen 20 und 300.(XX) Hz 
±1% hel i:10% Netzichwankung 

bli ca. 40 dB 
300 Ohm, 0.1 /xF 
2 X 6AC7, 6X5, 2 x 6J5, 6H6 
6,5 V/0,1 A Signallampe 
110/220 V. 50-60 Per. 

22 W 

236 X 160 X 146 mm 
ca. 5 kg 


AUSFOHRUNG 

Das Gerit lit In eln exportflhlgei Metallgehluie eingebaut. Simtikhe 
Bedlenungskndpfe und Anschlusse sInd an der Vorderplatte angeordnet. 

Andcrungen obiger Angaben Im Laufe 
der Entwicklung sind vorbehatten. 


» 
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.ORIVOHM*' 

universal.betriebs.rOhrenvoitmeter 

TYPE ORION-EMG I34I/B 



ANWENDUNG 

Das Universal-Bctrlebs-Rohrenvoltmcter Type ORIVOHM 1341/B 1st 
eln elektronischer Spannungs* bzw. Widerstandsmesser mit ausge* 
dehntem Messberelch fiir Labor, Priiffeld und WerkstStte. Infolge 
seines hohen Eingangswiderstandes bzw. geringen Elgenverbrauchet 
wird er uberall wertvoll sein, wo es auf geringe Messriickwirkung 
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und w«lt«n M«iifr«qu«ntuin(an| aiikotiimt, oder wenii Spanriunft* 
<|utll«n mil hohem iniiernn Wideritand gvmctton worden loMen. Die 
Untmpfindlkhkeli |egeii NoiiKhwankutigeM utid Rdhr«inabnlit/ung, 
aowle einfacha Handhabung bettimmeti dat Gerat lu cinem univertalen 
HiKtmittel fur Labor, Pruffcid uiid Werkacltte dct Schwachttrom* 
gebleiaa. 

BESCHREIBUNG 

Die Schaltung det Univertal-Becrlebt Rdhrenvoltmetert Type ORIVOHM' 
1341, 'B lelgt eln briickeiigetchaltetet Rdhreiwoltmeter fn Zweirdhren* 
Aufbau. Ourch dlete Anordnung wurde eln hoher Eingangtwiderttand 
erzielt und blelbt die Elchung von Rdhredabnlitzung und Nctztchwan* 
kung unbeeinflustt. Ole Null*Lage ond der Endauttchlag des Inttru* 
meotes tind bel Spannungt* bzw. Wlderstandtmeuung von autsen 
elektrltch nachitellbar und blelben In alien Meisberelchen unverkndert 

• Bel Glelchitrommessung kann die Mesupannung mittelt elne* Schalters 
umgepolt werden; bel Dlikrlmlnator-Meisungen kann der Zelger des 
Instrutnentes zwecks genauer Verfolgung des Messvorganges In Mlttel- 
stellung gebracht werden. 

Bel Messungen von Wechselspannungen 1st elne Doppeldlode in Kom- 
pensatlonsKhaltung vor die Glelchstrombriicke geschaicct, somlt konnten 
von Rdhrenabniitzung verursachte etwalge Messabwelchungen behobcn 
werden. Die (iir die verschledenen Messbereiche ndtige Spannungs- 
tcllung erfolgt voll und ganz nach der Diode, wodurch die Diode ober- 
halb der 3 V Messgrenze Im geraden Tell Ihrer Kennilnie arbeltet und 
somlt die LlnearltUt der Skala weitgehend gesichert Ist. 

Eln welterer einzigartiger Vortell dieser Schaltanordnung Ist, dass man 
sowohl bel Glelch- wie auch bel Wcchselspannung stets den glelchen 
. Spannungsteiler benutzt. Die Zufuhrungsklemmen fur Glelch- und 
Wechselspannung sowle auch die der Widerstandsmessungen sInd von- 
elnander getrennt und das GerSt besitzt mit den gemelnsamen An- 
schlussklemmen zusammen 4 Klemmenanschlussc. 

FiJr Widerstandsmessungen ist die 100 mm lange Skala unmittelbar 
In Ohm derart geelcht, dass am Anfang 0, in der Mitte 10 und am Ende 
CO zu liegen kommt. Der Gesamt-Messumfang Ist In 6 Berelche unter- 
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I 

IttU und dl« abiaUMncn W«rt« ilnd damanuprcchtnd mit dan Falo 
I loran 1. 10. 10'. 10‘. 10» und 10» lu mulllpllilaran. 

Dai Gent lu neti|aipelu und auf 110/220 Volt. 50-60 Per. umKhalt- 

bar. El enthllt auch die aur Wideritandimetiung ndtigen iwel Trocken* 

' elemente. 

VORTEILE 

Verwendbar all Glelch- und Wechielitrom-ROhrenvoltmeter, all Ohm- 
meter und alt Mlttelitellungi-lndlkator 
Groiier Mettumrang Im Spannungi- und Wideritandt-Mettbereleh 
Groiie Skala. bequemei Ableten 
FrequenzunabhUnglgkelt bit 30 MHz 

UmpolmOgllchkelt der Metitpannung bel Glelchttrommettung 
Unempfindllch gegen Netztchwankungen 
Handllcher Aufbau, einfache Bedlenung 
, Gedlegene und gefillllge AutfUhrung 

technische ANGABEN 

Alt elektronisches Clelchttrom-Mhrenvoltmeter 

Meiiberelch 0,1-1000 V In 6 Berelchen 

Mesigenaulgkeic 

bel Vollauitchlag ±3% uber den ganzen Berelch 

Elngangilmpedanz 15 MOhm 

I Alt elektronisches Wechselstrom-Mhrenvoltmeter fiir Nieder- und Hoch- 

frequenzen 

Meiiberelch 0,1-300 V In 5 Berelchen 

Mesigenaulgkelt ±5% Uber den ganzen Berelch 

Elngangilmpedanz 0,3 MOhm -f- 20 pF parallel 

Frequenzabhangigkelt ±0,5 dB zwiichen 30 Hz und 25 MHz 

Alt elektronisches Ohmmeter (mIt eingebauter 3 V Batterle, In Ohm 
geelchter Skala, deren Anfang ..O", Mitte „10’* und Endauitchlag „oo” 
aufwelst) 

Meiiumfang 0,2 Ohm-1000 MOhm In 6 Berelchen 

Meiigenaulgkelt ± 5% von 100 Ohm bit 100.000 Ohm 

±10% von 100.000 Ohm bis 10 MOhm 
±20'X, fiir sonitlge Ohmwerte 
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A/i MittrUtrfh/ngi-fndtkotor (/ii Hr ticl'cti-, I 

goii uiid Null’Mottitmtliodnii) (brl Urnuliallung (1t:r 

monion/olgcr mi Mlttehtolhjiig) 

Bel Netitchw;inl(UMgoM | 10“,, I 1*/., Abw*‘lc>ujMg ;iuf den L*ridaiiiu.hlag 

be/ogen 

Rohrcfi utid Larnpon 2 m 6A05, 6AL5, 6X4 


Netianichluti 

Leluungiaufnahme 

Abmestungen 

Gewkht 


6,5 V/0.1 A Signallampe 
110/220 V, 50-60 Per. 
14 W 

236 X 180 X 136 mm 
ca. 4 kg 


AUSFUHRUNG 


Da» Gerlt und iilmtllche Bautelle tind In eln handllchcj, flachet Meull- 
geh.1ine eingebauc. 

Anderungen obiger Angaben im Laufc 
der Fortentwicklung s/«d vorbchalten. 
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MILllOMMMETIR-VORSATZGfRiiT 

TYPE ORION-EMG I4t1 \ 

\ ' i 



ANWENDUNG I 

Dieses VorsaizgcrSt fiir Mllllohmmessungen 1st mit dcm Nlederfrequcnx- 
Rohren voltmeter Type 1315 derart zu verwendcn, dass 
gen Widerstandswerte von der Ordnungsgrdsse elnes Mllllohms vom 
Anzelgcinstrument jdes Rdhrenvoltmeters abzulescn sInd (man jkann 
auch das GerJit Type 1311 verv^renden). | Da fast allc Laboratoriqn Im 
Besitz elnes Rohrenvolimeters sInd, 1st das VorsatzgerSt 
Bchelf der Laborarbelt; es kann Infolge seiner lelchten Bcdicnbarkelt 
auch bel Betrlebs-j und Massenuntersuchungen vorteilhaft verwpdct 
werden. i 
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tiiul 1 Ohm (0.1 UMM) mOhm), h4«i|>UA)hlli h v<iii *>• iMliurii tm<1 
Kotiuhlcm. 


I 


B E S C H R 1 1 lU) N C. 

Die Wt«ler*l4ii<l*me*»«MiK wird 4ii» die S(.«iintin| 5 »me**tniK /tiiiK.I'lse- 
hthn; em t\i iMe*»eMdeM Wlderuaiid lu eiiie geeidiie SiiomuSrhe 
von 1 A o(ii/it*iellott; dci Wen dc» am Wldoruand gcmeMeiieii S|>aii- 
I’luiigtaMall) la»»l »l<:h vom Kohreiivolimeier (Mi Millivoll gemeMeii) 
ableteii uiid 1*1 mu dem in Milhohm amgodrutlneM WiderMandowenen 
ideniuch. Dec hei dem ni menendei* Wlderuaiid aufireteiide Spaii- 
iiungtablall wird dem HohrciivoUmeicr liber eliieii Auiotraiuforinaior 
/ugefithri. wodurrh die aii«erordemliche EmpfindlichlieU det GerSn 
geilchert lii. Die MeMgreiiieii werden durch Um»chalten des Auio- 
(rAhifornutor^ gewahlt. 


TECHNISCHE ANGABEN 
Mes^brreich 


Heiigeiuuigkeit 

Au&glekhbare Netzspannungi 
' $<hwanl(ung 
Netzanuhluu 
Leiuungtaufnahme 
Signallampe 
Abmes&ungen 
Gewkhc 


0,1^1000 mOhm in 7 Bereichen: 
1. 3. 10, 30, 100, 300 und 1000 
mOhm 
JzS 'u und 

in der Stellung 30 mOhm 

±10“;, 

110 und 220 V. 50-60 Per. 

_10 VA (ca. 7 W) 

6,5 V/0,1 A 

270 X 150 X 140 mm 

ca. 3,5 kg 


Anderungen obigcr Angaben im Laufe 
der Fortentwicklung sInd mbeho^fcn. 


I 


I 

j 



MITRIMNX UNGARISCHES AUSSENHANDtlSUNItRNEHMIN . 
FOR ER2EUGNISSE DER INSTRUMENTEMINDUSTRIE 

e.te|nn«l»l|l: B...I. 1 |'.»I M. l>o.l|.K:h W I.le-jinnim.; In.li.m.-i.l HudopMl 
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selektivverstArker 

TYPE ORION-EMG 1313 



ANWENDUNG 

Der Selektivvcrstarkcr Type 1313 von besonders hoher Empflndllch- 
kelt dicnt vor allem al$ Indikator belm Mcssen der stehenden Wellen 
von Mikrowclicngeraten lum Anschluss an den Detektor der Mess- 
leltung. Wenn die Mikrowellenstromquelle mit elnem Signal von 1000 Hi 
amplltudenmodullert wird, kann das V.S.W.R. von der Skala des Se- 
lekilvverstarkcrs unmittelbar abgclesen werdcn. Ausserdcm eignet 
sich dcr Vcrstarkcr gam allgomcin zur Indikatlon von Tonfrcqueni- 
spannungcn von 1000 Hz. Dahcr 1st or als Indikator bel BrUckcnmes- 
sungcn Im Tonfrcqucnzbcrcich. bel Elchung von Spannungstellero und 
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Ubtrall, wo^etn empflndllcher, lelektlver Indikator von regelbarer 
Verstlrkung erforderllch lit. vortellhaft verwendbar. Ole durch dat 
eingebaute RdhronvoUmeter gemeiiene Auagangitpannung dei Ver- 
stlrkeri l« ebenfalli an elne Buchie der Vorderplatte aojgefiihrt, ao 
dau auch der Antchlutt an elnen lusaeren Indlkator mdgllch lat. 


BESCHREIBUNG 

Die elektrlKhe Gllederung und Arbeltawelae dea GerStea aind aua den» 

PrInzIpKhema eralchtllch. 

Oenagemlaa gelangt daa Eingangaaignal durch elne konzentrlKhe Buchae 
an elnen Impedanztranaformator, deaaen Eingangaimpedanz dem ca. 

200 Ohm betragenden Schelnwideratand der Ubilchen Mlkrowellen- 
Detektorkrlatalle entapricht und beziigllch dea Gertuachea optimale 
Anpaaaung aichert. Der Tranaformator Khileaat alch an elnen aleben- 
atuflgen Spannungateller an, deaaen OSmpfung In 10 dB Stufen von 0 bla 
60 dB elnatellbar lat, Hlerauf foigt der elgentllche Selektlvveratlrker, 
deaaen Selektlvltlt durch frequenzabhSngIge, negative RUckkopplung 
gealchert lat. Der Pegel der Netzbrummapannung wird durch elnen 
beaonderen Fllterkrela auf eln unbedeutendea Maaa vermindert. Die 
Veratlrkung kann auaaer dem aiebenatufigen Teller auch mit Hllfe elnea- 
Potentlometera Im Berelch von ca. 20 dB atetig geregelt werden. 

Die Auagangaapannung dea Veratlrkera lat elneraelta durch elnen Ka- 
thodenveraUrker an elne Buchae an der Vorderplatte auagefilhrt, an- 
deraelta achlleaat ale alch an elnen kompenalerten Doppeldloden- 
Detektor an, der die atablle Nullatellung dea Indikatora aichert. Die 
V.S.W.R.- und Dezlbelakala dea Gerltea lat nach quadratlachem Geaetz. 
geelcht und ermdgllcht dadurch, bel Anwendung der Ubilchen Mlkro- 
wellen-Krlatalldetektoren, unmittelbare Ableaung. 

VORTEILE 

In V.S.W.R. und Dezibel unmittelbar geelcht 

Zwel V.S.W.R.-Berelche von 1 bit 4 und von 3 bit 10; daher lat auch' 
belm Meaten groater ttehender Wellen-Spannungaverhkltnltte ge- 
naue Ableaung mdgllch 

Hohe Empfindllchkelt, tehr klelner Geriuuhpegel 
In welten Grenzen regelbare Verttkrkung 
Kelne Elektrolytkondenaatoren 
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TECHNISCHk ANGABEN 

Frequent 

Bandbrelte iwluhen den 
3 dB*Punkten 

Zum Endautuhltf erforderllche 
Eingangttpannunf 

belm Gerluichabuand 1:1 
belm Gerlutchabitand 10:1 
MaxImale EIngangtipannung 
Eingangsimpedanx 
Autgangtimpedanz 
Elchung 


Rdhren 

NetzanKhlutt 

Stromverbrauch 

Abmettungen 

Gewicht 


1000 Hx ±10'^ 
ca. 50 Hi 


0,3 #iV 
2 fiV 
2 V 

200 Ohm 
100 Ohm 

dat Gerlt l»t fiir Anwendung mix 
quadratlichem Oetektor ge- 
elcht; die Indikatlon def V,S. 
W.R. tst Im Berelch von 60 dB 
In 7 Stufen mdgUch; das Gerlt 
Itt In V.S.W.R. und Dezibel 
geelcht 

2x6AT6, 3x6AU6, 6AL5, 2xVR 150, 
6X4 

110/220 V. 50-60 Hx 
ca. 50 W 

ca. 260 x 410 x 290 mm 
ca. 12 kg 
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HIKROWEUEN.LEISTUNGSHESSER 

TYPE ORION-EMG 1382 



ANWENDUNG 

Der Mlkrowellen-Lei$tun|$messer Type 1382 zShIt zu den am allge- 
meinsten verwcndbaren Messgeraten der Mikrowellenmesstechnik, da 
cr Innerhalb sehr welter Lelstungs- und Frequenzberelchen arbeltet. 
Elnige seiner charakterlstlschen Anwendungsgeblete sInd: Messung der 
Ausgangslelstung von Oszlllatoren und Signalgeneratoren, Ermittiung der 
Grosse von DSmpfungen, Aufnahme von Antennencharakterlstiken o$w. 
Der dem GerSt belgegebene Thermittorkopf ermogllcht Mesiungen Im 
Frequenzberelch von 1800 bis 4000 MHz, abcr mit Hllfe elnes Mess* 
kopfes geeigneter Ausfiihrung 1st das GerSt von 100 kHz bis zu be- 
lieblger Frequent anwendbar. 
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BESCHREIt NG 

Ole elektrltche Gllederung und Arbelciwelse dci Gerfltes tind aut 
dom Prinilptchema erskhtllch. 

Zur LolUungsmessung wcrdcn iwcl Thermiscoren verwendet. Dcr 
ersc« Thermistor bofindot slch In cincm Arm dcr Briicke, die zur 
automatlschen Regelung der Amplitude elnei Tonfrequenz-Oszlllators 
dient. Diese stellt die RUckkopplungsbrUcke dar. Der anderc Thermistor 
blldet den elnen Arm der mit der ersten parallel geschalteten Ihnll- 
chcn Briicke, d. h. dcr MessbrUcke. Die zu ermitteinde Hochfrequenz- 
Islstung wird nur auf den Thermistor der RUckkopplungsbriicke ge- 
geben und, dcr angewendeten automatlschen Kompensatlonsschaltung 
entsprechend, gndert slch die Spannung des Tonfrequenz-Oszlllators 
bel der Zuleltung bellebiger Mikrowellenlelstung Immer so, dass die 
Riickkopplungsbriicke annflhrend ausgegllchen blelbt. Die Spannungs- 
Anderung des Tonfrequenzoszlllators hebt den Gleichgewichtszustand 
der urspriingllch ausgegllchcnen MessbrUcke auf, und auf diese Weisc 
wIrd die Ausgangsspannung dcr Messbrucke Immer proportional mIt 
der zu messenden Lelstung. Die Ausgangsspannung der Messbriicke 
wird auf elnen Selektivverstarker gefUhrt, an den eln Rbhrenvolt- 
meter angeschlossen Ist, Die Skala des Rdhrenvoltmeters 1st unmlttel- 
bar In mW geelcht. Der vor dcm SelektIvversUrker angeordnete Teller 
dient zur Umschaltung dcr Messberelche. 

per wesentllche Vortell der angewendeten Konstruktion besteht darin, 
dass die Eingangsimpedanz des Thermistorkopfes, unabh&ngig von dcr 
zu messenden Lelstung, konstant blelbt. Die belden Thermlstoren slnd 
In elnem Breltbandthermlstorkopf untergebracht, der slch mittels eine; 
blegsamen Kabels an das Gerat anschllesst. Da die belden Thermlstoren 
dieselbe Tcmperatur haben und die Schaltung der Messbrucke mil Jener 
der RiickkopplungsbrUcIce vdlllg Ubereinstimmt, 1st die Indikatlon des 
Cerates von der Umgebungstemperatur In hohem Grade unabhangig. 

Durch die Anwendung der stabllislerten Stromquelle wird die Unab* 
hangigkelt von der Anderung der Netzspannung gesichert. Jeder Mess* 
berelch kann mit Hllfe der eingebauten Glelchstromelchschaltung ge- 


VORTEILE 

Lelstungsunabhangiger, stabller Eingangsschelnwiderstand 

Hoher Lelstungsmessberelch 

Direkte Ablesemdgllchkelt 

Hohc Empfindllchkelt 

Welter Frequenzberelch 

Eingebaute Elchschaltung 

Von Umgebungstemperatur und Netzspannung unabhangiger Betrleb 
Bel Anwendung elnes entsprechenden Messkopfes von 100 kHz bis zu 
bellebiger Frequenz anwendbar 
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, TECHNISC^HE ANGABEN 


Mcssgrenzen 

Messgenaulgkelt 

bel rkhtigcr Anpastung 
Elngangtlmpedanz 
Anschluss 
Frequenzberelch 

bel V.S.W.R. (Amplltuden- 
verhaltnis) max. 1,3 
bel V.S.W.R. max. 2,0 
Elchmdgllchkelt 

Rdhren 

Netzanschluss 

Stromverbrauch 

Abmessungen 

Gewicht 


0,03, 0,1, 0,3, 1, 3 und 5 mW 
Endausschlag 

± 10'X. 

47,9 Ohm 

norm. 0 20/9 Leltung 


2400- 3500 MHz 
1800- 4000 MHz 

mit eingebauter Glelchstromschal* 
tung, Genaulgkelt ±5% 
4xECC 61, EL 84, EF 80, EZ 80, 
OD 3/VR 150 
110/220 V, 50-60 Hz 
ca. 50 W 

ca. 610 X 370 x 280 mm 
ca. 25 kg 
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Anderungen obiger Angaben Im Laufe 
der Entwicklung sInd vorbehalten. 
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BREITBAND-FREQUENZMESSER 

TYPE ORION-FMV 1642 



ANWENDUNG 

Der Breitband-Frequcnzmesser Isi eln lelchtes, klelnes Gcrat» das zur 
raschen Ermittiung der unbckannten Frequenz von Mlkrowellen-Oszll- 
latorcn dient. Daher findet er als ServIcegerSt fur Mikrowellen-Apparate 
vortcllhafte Anwendung. 

BESCHREIBUNG 

Die Elgenfrequcnz dcs Breltband-Frequenzmessers wird durch eine 
Viertelwclicn-Koaxialleltung bcsilmmt. Die Abstimmung der Koaxlal- 
leitung erfoigt durch die Anderung der Unge des Inneren Lelters, der 
mit Hllfe cines PrSzIslonsmlkrometers einstellbar 1st. Die gemessene 
mm-Grossc kann man unter Anwendung der im Deckel befestigten 
Elchkurven In Frequenzcn ablescn. Das Eln- und Auskoppein erfoigt mIt 
Hllfe zweicr Koppelschiclfcn. An die Auskoppelschlelfe schllesst sich 
der Kristallkrcis unmittelbar an. Den Kristall-Gleichstrom zeigt das 
eingcbautc Mllllampcremctcr mit umschaltbarer Empfindllchkelt an. 
Die Abmcssungen dcs Hohlraumrcsonators sInd so gewShlt, dass Im Be- 
trlcbsfrcqucnzberclch kcine storcnden Wellenformen auftreten. 
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* VORTEILE 

Brcllcr Abulmmbor6lch 
Eingebauter Indikacor 

Vdn udrcndon Wclicnformcn praktlich frcl 
Kleinc Abmessungcn; geringcs Gewicht 


: TECHNISCHE ANGABEN 


Frequcntbercich 
FrtqucnzgcnauigkcU 
Mlnimalc abicsbarc Frequenz- 
differcnz 
. KrIscalUype 
Anschluss 
Abmessungcn 
V Gewicht 


1800- 4000 MHz 

0.5‘X. 

1 MHz 

1N21 Oder DS 35 
durch AnschlussstOcke Type' N 
220x130x60 mm 
1,8 kg 


Anderungen obiger Angaben im Laufe 
der Entwicklung sind vorbehaiten. 




HiTRIMNX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN 
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DOPPEL.ABSTIMMLEITUNG 

TYPE ORION-EMG 1651 



ANWENDUNG 

Die DoppcI-Abstimmleltung Type 1651 dleni zur Impedanzanpassung. 
Wenn Ihr stehende Wellen-SpannungsverhSltnls (V.S.W.R.) kleiner Ist 
als 2, kann die anzupassende Impedanz an der Nennfrequenz mlt Hllfe 
der doppelten Abstimmleltung weggestimmt werden. Falls das V.S.W.R. 
grosser als 2 1st, kann gelegentlich eln Leltungsstiick von Vlertelvrellen- 
ISnge zur Wegstlmmung gewlsser Impedanzgrossen erforderllch seln. 
So kann mlt Hllfe der Doppel-Abstimmleltung und elnes Leltungs- 
stuckes von Viertelwellenlange Im Betrlebsfrequenzberelch jede bellebige, 
nicht rein reaktante Impedanz an den Leltungswellenwiderstand angepasst 
werden. Die Doppel-Abstimmleltung Ist auch zur Aufnahme des Rleke- 
Dlagramms von Mlkrowellen-Oszlllatoren verwendbar, da die Stellung 
der Abstimmkolben auf elner PrSzIslonsmlkrometerskala ablesbar Ist. 


BESCHREIBUNG 

Die Konstruktion der Doppel-Abstimmleltung Type 1651 Ist aus der 
vereinfachten Schnittzelchnung ersichtllch. 
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Die Abulmmleltung besceht aus xwcl kurzgeschlosscncn, mit der Leitung 
parallel geschalteten LeUungsuUcken, deren Abscand, bel dcr Nenn- 
frequenz, 3/8 Wellenllnge betrlgt. Der Innen- und Ausscnielter der 
AbstImmleUung wird durch elnen geschlltzten, federnden Kolben kurz- 
geschlosscn, der glattes Gleltcn und guten elektrlschen Kontakt slchert. 

Die Kolben sInd von Schraubenspindein geleltet; Ihre Scellung kann 
man an SpezlaUMikromecerskalen ablescn. Wahrend Ihrer Bewegung 
untcrilcgen die Kolben kelner Drehung, wodurch die RUckstellgenaulg- 
kclt erhebileh erhoht wIrd. Die Doppel-Abstlmmleitung wird In drei 
verschiedenen Ausfiihrungen fUr die Nennfrequenzen 2000, 3000 und 
3603 MHz hergcstellc. 

VORTEILE 

Die Stellung des Kurzschlusses 1st kallbriert 
Hohe Ablesegenaulgkeic 
Einfache Handhabung 
Strahlungsfrele Ausfiihrung 

TECHNISCHE ANGABEN 

Nennfrequenz 
Type 1651 
Type 1651/A 
Type 1651/B 
Bctricbsfrequenzberelch 
Wcllenwlderstand 
Anschluss 
Abmessungen 
Gewichc 
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Anderungen obiger Angaben Im Laufe 
der Entwicklung sInd vorbehaittn. 
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HETRIHPEX UNGARISCHtS AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINOUSTRin 




!«• it.xiMM-*: Hu(iiipr\l 
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REGELBARES 

KOAXIALES kurzschlussstUck 

TYPE CRION-EMG 1652 



ANWENDUNG 

Das regelbare koaxiale KurzschlussstUck Type 1652 dient zum Kurz- 
schllessen koaxialer Leltungen mit regelbarer Stellung. Durch Anderung 
der Stellung des Kurzschlusses kann In der Anschlussebene elne Reaktanz 
beliebiger Grbsse und jedes Vorzelchens hergestellt werden. Die Reak- 
tanzen sInd genau reproduzterbar, da die Stellung des Kurzuschlusses 
auf elner Mikrometerskala abgelesen werden kann. Bel Impedanzmessun- 
een 1st bel Anwendung des KurzschlussstUckes jene Ebene elnstellbar, 
auf welche die Impedanz bezogen wird. Das KuzschlussstUck eignet 
sich auch fur Dampfungsmessungen mIt stehenden Wellen, 
Messgenautgkelt durch die Anwendung des KurzschlussstUckes bedeutend 
erhdht werden kann. Mit Hllfe des KurzschlussstUckes kann man auch 
Impedanz-Anpassung durchfUhren und die die Leltung nebenschllessen- 
den klelnen Blindleltwerte kdnnen glelchfalls gut bemessen werden, 
wenn man belm Messen der stehenden Wellen die Verschlebung der 
Mlnimumstellen im Zusammenhang mit der Elnstellung des KurzKhluss- 
stuckes beobachtei. Diese Methode eignet sIch besonders zur Bestlm- 
mung der Anpassungsfehler von Messleltungen. 


BESCHREIBUNG 

Die Konstruktion des regelbaren koaxialen KurzschlussstUckes 1st aus 
der vereinfachten Schnittzelchnung ersichtllch. 

Das KurzschlussstUck stellt elgentllch eln festes koaxiales LelstungsstUck 
dar dessen Innen- und Ausscnielter durch elnen geschlltzten federnden 
Kol'ben kurzgeschlossen werden kann, wodurch glattes Glelten und 
guter elektrlscher Kontakt gewahrlelstet sInd. Der Kolben wIrd durch 
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cine Schiaubontpindol gelcitct. Seine Stellung kann lul elner Spezlal- 
* MikrometertkaU abgeletcn werdcn. Dor Kolben onterllegt wJhrend 

telner Bewegung kcincr Drehung. wa» die ROck«ollgenaulgkelt be- 
doutend erhbht. 


VORTEILE 

Brcitor Frequcnzbercich- 
Die Stellung det Kurzschluttes 1st kallbrlert 
Huhe Abicsegcnaulgkelt 
Strahlungsfrcic Ausfiihrung 
% 

TECHNISCHE ANGABEN 


20/9 mm 

poslclv 

negaciv 


Frcquenzbcrcich 

Koibcnhub 

Ablesegenaulgkelt 

Anschlussc 


Wellenwiderstand 

Abmessungen 

Gewkht 


2000- 6000 MHz 
75 mm 
0,02 mm 

durch Anschlussstiicke 0 
bei der Type 1652 
bei der Type 1652/A 
47,9 Ohm 

0 25 X max. 310 mm 
ca. 0,5 kg 



A/iderufigen obiger Angaben im Laufe 
der lEntwIcklung s/nd vorbehalten. 



METRIHPEX UNGARISCHES AUSSENHANOELSUNTERNEMMEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 

H,lM|.,nv>hrl|l: ft?. 70? IntliumonI BuHopt*.! 
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MESSLEITUHGSSATZ 

I ■ I 

TVDc r^Dlr^ki Pk>(\/ 



ANWENDUNG i 

I Dcr Mcsslcttungssaizkypc 1653 dicnt vor allcm zum Mcsscn dc$ slchcndc 
• WclIcn-SpannungsvcrhSitnIsscs (V.S.W.Rj.) von Koaxiallcitungcn. Dcr 
' Mcssicitungssatz bcstcht aus cincm gcschlltztcn PrSzIslonsIcttungsstUck 
I sowlc aus zahircichcn Adaptcrn und Kabcin zur Stchcrung dcr vcr- 
i schicdcnartigstcn Arischlussmogllchkcltcn. Er cnthSlt welters cin PrJlzI- 
1 slonsabschlussstuck fur das Mcsscn stehender Wcllcn In Lcitungsab- 
1 schnICten, ausserdem zwcl metalllschc kotixlalc Kurzschlusssiiickc fiir 
i Wclicniangcn- und Schclnwidcrstands-Mcssungcn. Dcr Mcssicitungssatz 
! 1st auch zum Mcsscn| dcr WclIcniSngc. dcr Impedanz und dcr Dampfung 
! vortcllhaft verwendbar. * ’ ' 

BESCHREIBUNG I 

I Dcr Hauptbcstandtcll dcs Mcsslcitungssaizcs Type 1653 ist jjas gc- 
I schlltztc Lcitungsstiick. Dieses stcllt cine Spezialkoaxiallcitung dar, 
I In dcr die cicktriscllc Fcldsl.irkcvcrtcilung mit Hilfc cincr cinstcllbarcn 
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. Motsanconne bostimmt wcrdcn kann. lnfolg« Ihrcr Speilalausfuhrung 
ill die Leltung unompflndllch gegon die bcl dcr Bewegung dcr 
. antonno vorkommenden ktcincron scllllchcn Vcrschicbungcn und die 
offckllvo Brclte dci Schlltzcs Isi sehr gcring. Auf diese Wcisc wcrdcn 
Stdrsignalo von dcr Leltung nicht ausgcstrahlt und nichi aufgcnonimcn. 

! bio Stollung dcr Antenne iu gccicht und mlt cincr Gcnaulgkclt von 
0»1 mm abicibar. Die ^Auikoppclantcnnc und die mlt Ihr In BeruHrung 
stohendo Kristallfassung kdnncn Im ganzen FrcqucnzbcrcIch mlt dem 
antuschllosscndcn Lcitungsstuck abgestimmt wcrdcn. Dieses Lclstungs- 
stUck 1st krclifdrmlg gebogen; die Stcllc dcs an seincm Endc bcflnd- 
itchen Kurzschlusscs 1st rcgclbar. 

Die dem Mcsstcituhgssatz belgcgcbcncn zahlrclchcn Zubchdrtelle 
slchcrt^dlo ausgcdchntq Anwcridungsmdgllchkclt dcs Gcriltcs. Zu dicsen 
Tellen gchbrt eln Prl&zlslonsabschlussstUck,| bcstchcnd aus eincm Elscn- 
pulvcrrlng und zwel Trolltulstdpscin, die In cincr Koaxiallcitung unter- 
gcbracht sInd. Die Anpassung dcs Abschlussstiickcs erfoigt durch 
Vcrschlcbung dcr vorj dem Elsenpuivcrring bcfindllchcn StdpselJ Die 
bcl den verschledenen Frequenzen notwendtgc Elnstcllung Usst sich 
aus den belgolegccn Elchkurven crmltteln. Die Zubchorgarnltur umfasu 
noth zwel koaxialo KurzschlussstUcke, die sIch bcl Wcllenlangcn-, 
Schclnwiderstands- und Dikmpfungsmessungen sehr gut bewShren. Die 
Zubchdro werden diirch verschledenc Adapter und Anschlusskabel 
ergSnzc. Dcr Messicitungssatz mlt silmtilchcn Elcmcnten Isc In eincm 
tragbaren Alumlnlumkoffer untergebracht. 

VORTEILE I 

Welter Frequenzberelich i 

kleines stehende Wellen-SpannungsverhSltnls (V.S.W.R.) 

Hohe Mestgenaulgkeltj | 

yielseltlge Anwendungsmdgllchkelt durch die Zubehdrtelle 
Anschlussmdglichkeit ah verschledene Leit'ungen und Kabel 
Strahlungsfrele AusfUlirung 
Unempfindllchkelt gegen Stdrfelder 
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0 

Z' 

• technische angaben 


I 


Messleltung 

Frcqucnzbercich 

V.S.W.R. 

Wclicnwidcrscand 

Kallbradon 


Kristalltypc 

Anschliissc 

Abtncssungcn 

Gcwicht 

Abschlussstiick 

Frcqucnzbercich 

V.S.W.R. 

Wcllenwiderstand 
Abmessungen des den kompletten 
Messleltungssatz enthaltenden 
Koffers 

Gesamtgcwicht 


500-4000 MHz 
max. 1,06 
47,9 Ohm 

die Stcllung der Messantenne lu 
auf dcr Nonlenikala mit 0,1 mm 
Gcnaulgkeit ablesbar 
1N21 Oder DS 35 
durch Anschlusjstuck 0 20/9 mm 
580 X 195 X 116 mm 
7.8 kg 

1800- 4000 MHz 
max. 1,03 
47,9 Ohm 


700 X 220 X 200 mm 
19.5 kg 


ZUBEHOR 


1 St. Abschlussstiick mIt Elchdiagramm 

2 St. mctalllsche koaxiale Kurzschlussstiicke 

2 St. konischc Adapter mit Anschlussstiick Type N fiir Kabelanschluss 
4 St. Adapter fiir Obergang vom Anschlussstiick 0 20/9 mm zum An- 
schlussstuck 0 20.6 mm 
1 St. Kabcl mit Anschlussstiick Type N 
1 St. Kabcl mit UKW>Anschluss 
4 Stiick Ersatzkristalle 


Anderungen obiger Angaben im Laufe 
der Entwicklung sInd vorbehalten. 
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KLYSTRON-HOHLRAUMRESONATOR 

TYPE ORION-FVM 1661 



ANWENDUNG 

Der Klystron-Hohlraumresonator Type 1661 kann als Aussenhohlraum- 
rcsonator an Klystronentypen MK 1, K 11, 2K28, 707 A und 707 B 
angcbracht wcrden. Dcr Hohlraumresonator passt auf die scheiben- 
formlgcn EIcktroden-Ausfuhrungcn der Rohren; mlt selnen Abstlmm* 
schaufcin kann cin Absilmmberelch von etwa 10% bestrichen werden. 

BESCHREIBUNG 

Dcr ringfdrmigc Klystron-Hohlraumresonator Type 1661 enth&lt sechs 
Abstlmmschaufcln, durch deren Anwendung elne felne Abstimmungs- 
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^ moghchk%..^ gcslcheri lU. Die MlkrowclIcnlcKiung kann . Hllfe iwelcr 

o Koppehchlclfen deni Hohlraumresonaior cntnommcn wcrdcn. Der 

Hohlraumre\onator liegl federnd auf den Schclben dcs Klystrons auf. 

VORTEILE 

Klclnc Abmessungen 

Fcinc Absilmmogllchkclt unter Anwendung von Abstimmschaufein 

TECHNISCHE ANGABEN 

Mittclpunkt dcs Abstimmbcrcichcs ca. 2900 MHz, vom angewendeten 

Klystron abhl&nglg 

Absilmmbcrcich ca. 400 MHz 

Zahl dcr Abstimmschaufein 6 

Anschluss dutch Anschlussstuckc Type N 

Abmessungen 0 70 mm 

Gcwicht 0.5 kg 

Anderungen obiger Angaben im Laufe 
dcr Entwicklung sInd vorbehalten. 



HETRIHPEX UNGARISCHES AUSSENHANDEISUNTERNEHMEN 
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 
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PRAZISIONSHOHLRAUMRESONATOR 

TYPE ORION-FMV 1662 



AN WENDUNG 

Dcr Pr.izisiofishohtraumrcsonator Type 1662 1st cin LaborgerAt zur 
gennuen Frequenzmessung Im Bcrcich von 2650 bis 3150 MHz. Ausserdem 
clgnct cr sich zunr) Messen kicincr Frcqucnzdiffcrcnzcn. zur Ermlttlung 
dcs Spektrums und dcr Stabilltiit von MlkrowclIcn-OszHIatorcn, zur 
Stabilisicrung von Mikrowcllcn-Oszlllatorcn usw. Das Gcr^t wurdc 
fiir pnlzisc Labormessungen hcrgcstcllt, bci denen 0,1';', absolute Fre- 
qucnzgcnaulgkcit gefordert wird odor die Differenz zwischen zwcl 
Frequenzen mit cincr Gcnaulgkclt von 100 kHz zu bcstlmmcn 1st. 
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. BESCHREI NG 

Die Abitimmung des durch die Wellenform TE„|| aiigc^cgten zylin* 
drltchen Hohlraumretonators crfoigt dutch die axialc Elnstcllung dc$ 
— 4er mil dem Mantel dei Hohlraumes nicht In BerOhrung steht. 
Der Antrlebsmcchanltmus von bijtondcrs grosser Gcnaulgkclt 1st mit 
• Grob- Oder elnschaltbarcm Fcinantricb elnstellbar. Die Stcllung des 
Kolbens Ist auf elnem ZSblor und auf ciner Trommclskata ablesar; die 
Frequenz ergibt sich aus der bcigcicgtcn Elchkurvc. Wenn sehr gcringe 
FrequonzUnderungen abzulcscn slnd. wie z.B. bel dem Messen dot Spek- 
trums Oder des Gutefaktors, Ist das cbenfalls bclgcfugtc Differential- 
diapamm vortellhaft verwendbar. Die stdrenden Wclicnformen Inner- 
halb des Frequenzberelchcs slnd besonders sorgfSltlg bcscitigt. Dio Aus- 
4er Lcistung crfoigt dutch zwcl zucinander rccht- 
wlnkllg stehende Schlelfcn. Der Felnantrleb Ist gegen schadllche Susscre 
Elnwirkungen In elnen Schutzmantcl gehUllt, der glelchzeltig auch das 
Anschlusskabel und die Kristallfassung enthSit. 

VORTEILE 

Hoher Giitefaktor 

Elne Frequenzdifferenz von 20 kHz kann noch abgelesen werden 
Lelchte Handhabung 
Geringes Gewicht 

Praktisch frcl von stdrenden Wellenformen 


TECHNISCHE ANGABEN 


Frequeozberelch 
Frequenzgenaulgkelt 
Giitefaktor unter Belastung 
Messgenaulgkelt der 
Frequenzdifferenz 
Ablesbare mlnimale 
Frequenzdifferenz 
Temperaturkoeffizlent 
Anschluss 
Abmessungen 
Gewicht 


2650-3150 MHz 

0 . 1 % 

min. 15.000 
100 kHz 
20 kHz 

0.016 MHz/“ C 

dutch AnschlussstUcke Type N 
0 196x385 mm 
ca. 7 kg 


ZUBE HOR 


1 St. Mikrowellenkabel 

1 St. Kristallfassung 

2 St. Elchdiagramme 

Anderungen obigtr Angaben Im Laufe 
der Entwlcklurtg slnd vorbehalten. 



HETRINPEX UNGARISCHES AUSSENHANOElSUNtERNEHMEN 
FOR ERZEUGNISSE OER INSTRUMENTENINOUSTRIE 

Budor.-.! 67. Poillo'h TO? Budof.-V 
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MIKROWELLENEHPFANGER 

TYPE ORION-FMV )691 



ANWENDUNG 

Der Mikrowclicncmpfangcr Type 1691 tst cin 

dns vor allcm zur Priifung von Impulsmodullcrtcn Mikrowclicnsystcmcn 
dient. Seine wichtigsten Anwendungsgebletc sInd: Elchung von Mlkro- 
wellen- und Zwischenfrequenz^Messsendern. GerSuschmodulatlon von 
Hochfrequenzoszlllatoren. Studium dor mit Schwclicnwcrtsignakn lu- 
sammcnhSngendcn Probleme. DSmpfungsmessungen Im Mlkrowellen- 
bercich. raschc Glcichstrompriifung von Mlkrowellcnkrlsiallen u$w 
Das GerSt hat besondere Eingahgsbuchsen fiir die Mlkrowellen- und 
Zwischenfrequenzberetche. wodurch seine ausgodchntc Anwendungs- 
mogllchkclt gosichert 1st. 

BESCHREIBUNG 

Die cicktrlschc Gllcdcrung und Arbcitswolse dcs Gcr.ltes sInd aus 
dom Prinzipschema crsichtllch. 

Die Mikrowelicnarmaturen sInd an der V°rderplatte angebneht was 

die lelchte Handhabung des GerStes sichert. Der 
koaxlal aufgcbaut. Er arbcitot mIt eincm Kristall Typo 1N21. Die AIh 
stimmung erfoigt durch Elnstellung der Abstlmmschrauben <1« HoW- 
raumresonators des Klystron-Lokaloszlllators und durch Regelung dor 
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Reflektorsp«nnung. Dcr Krt»tall»irom Ji.^T^tufiifcr 

bauien McssffcrSt gcmcncn. An den Mi$chcr %chhe$i riu-r* 

gestaffcll abgestimmtcr Zwitchcnfrequcnavcrstarkcr ao. dcr ] 

tragung von Impulscn von 1 /.icc-Daucr gceignct Ul. D c 
frcqucnzverstarkung ist Inncrhalb weitcr Grenzen 
ZF-Verstarkcr ichllcsscn $lch cine Vtdcodctcktor- und cinc ‘ 

starkeruufe an. Die Vldco-Aosgangstpannung vrird vom Kathoden- 
verstSrker abgcnommcn. Die GesamivcrsiUrkung dcs * 8 

tend gross, urn mit dcr Vidco-Ausgangsspannung an den Plaiten eincr 
ubilchcn Kathodcnstrahlrohrc cin vcrnchmbarcs GcrSuschspannungsb 
am Leucheshirm zu geben. 

Der Empfangcr cnthSlt cinc cingebaute Trockenbatieric. mil dcren 
Hilfc dcr Sperrichtungxstrom dcs Krisiallmischers messbar Isi. Dai 
cingebaute Gerat 1st umschaltbar zum Messen dcs Kristallitromes und 
del Ausgangspcgels. 


VORTEILE 

Anschlussmogllchkeit Im Mikrowellen- und Zwischenfrequenzberelch 
Handliche Anordnung der Mlkrowcllen*Armaturcn an der Vordcrplatie 
Crosse VcrstSrkung 
Gute Impulsiibertragung 

Der Sperrichtungsstrom des Kristalls kann ohne Herausnehmen aus dem 
Mischer gepruft werden 
Klelne Abmessungen, geringes Gcwicht 

TECHNISCHE ANGABEN 

Frcquenzbcrelch ca. 2700-3100 MHz (vom ange- 

wendeten Klystron abh&ngig) 

Abstimmung mlt Hilfc dcr Abstimmschrauben 

des Klystron-Hohlraumrcsona- 
tors und der Rcficktorspannung 
Mlkrowcllen-Ger^uschfaktor ca. 13 dB 

Mikrowelicnempfindllchkelt bcl 
clher Impulsrclhc von 1 /tsec; 

1000 Hz ist die Eingangslelstung 
belm Gcriiuschabstand 2:1 am 

A-Indikator ca. 5.10-'.* W, was bcl 50 Ohm 

ungefilhr 5/iV cntspricht 

Zwlschenfrcqucnz-GcrJluschfaktor ca. 5 dB 

Zwlschenfrequenz-Empflndllchkclt 

bcl ciner Impulsrclhc von 1 
/Ascc; 1000 Hz Ist die Elngangs- 
spannung bcim GcrSusch- 
abstand 2:1 am A-IndIkator ca. 2 /tV 

Zwlschenfrcqucnz-Bandbrcltc, gc- 
messen zwischen den Punkten 
von 3 dB ca. 2.5 MHz 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 

0 

Regolung der Zwi\chenfrcqiH?ii/- 

voruarkung 

bi\ ca. 80 dB Oanipfuiig gcgcnubcr 
dcr MaxifnalvL»rst.1rkung Mctig 
rvgotbar 

VidvO'Ausg.ingwpannung 


Gof\1u%chpegcl bci M.ixifn;d- 

verstarkung 

ca. 10 V.„ 

Sattigungspcgel 

ca. 60 V Schcliclspannung 

linpulspolarUat 

posUiv 

Aiisg.ingsimpodattz 

ca. 1800 Ohm 

Impulsubcrtragung 

Die Amplitude dcr Impulse von 

1 /fscc fallt um ca. 10“,, gegen- 
iiber dcr Amplitude lilngcrcr 

Impulse 

Mcssmoglichkcit dcs KristalU 

Gicichstromcs 

das cingebaute Gcr.1t ist umschall- 
bar zur Messung dcs bcl —IV 

In Spcrrichtung flicsscndcn 

Gicichstromcs, wobci dcr 

Kristall sich im Mischcr odcr 
in bcsondcrcr Fassung befin- 
den kann 

Rohrcn 

7k6AU6. 3xECC 40. 2 x EL 41. 

2xAZ 41. AZ 21. OS 16. 

VR150. VR 105, 707 B(MK-1) 

Klystron 

Nctzanschluss 

110/220 V. 50 - 60 Hz 

Stromvcrbrauch 

ca. 120 W 

Abmcssungcn 

480 X 330 X 280 mm 

Gcwicht 

ca. 16 kg 

V 

i 

Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 






i I 

Anderungen obfger Angabtn Im Laufe 
der Entwicklung sInd vorbehalten. 
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: NitRIHPIX Ur|IGAr>ISCHEs|AUSSENMANOI;lSUNUKNEHMCH 
^ fO^R ERZEUJGNISSE DER INSTRUMENTENINDUS1RIE 

r Briefanichrlfl : Budopoit 6Z PottfocK 202 Tclogramm**; InAlnjmrtni !6uHup*&t 
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VERIUSTBEHAFTETES DiMPFUHGSGlIEO 

TYPE OPION-fImV 1781 



ANWENDUNG I 

i Das verlustbehaftete Dampfungsgllcd Type 1781 isc ein gut angepasstes 
Mikrowellenelcment, das als Abtrennclement bel Mikrowellenmessungen 
; verwendet wird. Die NenndSmpfung betragi 10 dB, aber durcfi Nach- 
/ I elnanderschalten mehrerer Elemente kann die DSmpfung nach Belieben 
■ erhoht werden. Dorch Zwischenschaliong des Dimpfers zwischcn die 
Mikrowellenstromquelle und die Belastung lasst sich verhlndern, dass die 
; Siromqueiie durch die Belastung beeinflu'sst wird. Es 1st ratsam, das ver- 
^stbehaftete Dampfungsglled zum Messen der Resonantfrequenz und des 
, Gutefaktors von Hohlraumresonacoren zu benutzen, ausserderrl ist es 
aber auch zur Erweiterung der Messgrenzen von Mikrowellen-Leistungs- 
messern und zur B»tlmntung unbekannter Dannpfungen verwendbar. 

BESCHREIBUNG 

Die Konstruktion 


Dampfungsgliedes Type 1781 


des verlustbehafteten 

isi aus der vereinfachten Schnitczeichnung ersichtlich. 

I Das Dampfungsglled stellt eigentlich ein verlustbehaftetes kciaxiales 
Leltungsstiick dar, dessen Innenleiter ein Glasrohr mit diinner Metall* 
I schicht bildet. Diese jMetallschicht 1st diinner als die Eindringungstiefe 
I infolgedessen ist die Dampfung praktisch frequenzunabhangig. Der 
Innenleiter Ist mitqsorgfaltig angepassten, verlustarmen Isolierstiitzen 
' fixlert. ( , . I 

VORTEILE I 

! Welter Frequenzbereich 1 

I Klelnei V.S.W.R. | 

! Praktisch frequenzunabhangige Dampfung! 
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TECHNISCHE ANGABEN 


Frcqucnzbcrcich 

V.S.W.R. 

D5mpfung 

Welicnwiderstand 
Frequcnzabhiinglgkcit 
dcr DAmpfung 
Verlustlcistung 
Anschluss 
Abmcssungcn 
Gcwlcht 


1800 - 4000 MHz 
max. 1«3 

10 dB Ncnnwcrt, dcr gcnaue Wert 
1st auf jcdcm Stuck angcgeben 
47.9 Ohm 

max. 1 W 

durch Anschlussstiick f > 20/9 mm 
40 X 40 X 300 mm 
ca. 0.4 kg 



Andcrungen obiger Angaben im Laufe 
dcr Fortentwicklung sind vorbchaticn. 



HflftlMPEX UNGARISCHES AUSSENMANDELSUNTERNEHMEN 
FUR ERZEUGNISSE DER INSIRUMENTENINDUSTRIE 
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KAPAZITIVER SPAHNUNGSTEILER 

TYPE ORION-FMV 1782 



ANWENDUNG 

Dcr kapazltlvc Spannungstcllcr Type 1782 bictet als Mikrowclicngcrat 
viciscitige Anwcndungsmdgllchkcltcn. Da sich mit dem GerSi $chr 
genau gccichtc Oampfungsandcrungen cinstcllcn lasscn, kann es als 
Sekundarnormal bel Oampfungsmessungen verwendet werden. Die 
Hauptanwcndungsgcbietc des Spannungstcilers sind folgcndc: Elnstcllung 
de$ Ausgangspcgels von Mikrowclicn-Oszlllatoren und Messsendern, 
Dampfung des Eingangssignals von Mlkrowellcn-Empfangcrn und Spek* 
trumanalysatorcn, Bcseitlgung der Riickwlrkung der Bclastung auf die 
Stromquelle usw. 

BESCHREIBUNG 

Die Konstruktion des Spannungsteilcrs Type 1782 1st aus der vercin- 
fachten Schnittzelchnung ersichtlich. 

Das Darnpfungsglicd stellt eln fur die TM„| Welle bestimmtes Leistungs* 
stiick dar, dessen DSmpfung mit seiner LSngc proportional 1st. Die 
Lange des Lelstungsstiickes wird durch die Anderung des Abstandes 
zwlschcn den beldcn Inncnieltern der Koaxialleltung mit Hllfe von 
Fcinantrleb eingestcllt. Die Dampfung kann auf elner Skala unmittcl- 
bar In dB abgelesen werden. Ihre Grosse 1st Innerhalb des vorgesehenen 
Frcquenzbcrcichcs praktisch frequenzunabhangig, aber bel genaueren 
Messungen kdnnen auch die klelneren Abwelchungen mit Hllfe der 
belgefUgtcn Korrektionstabclle beriickslchtlgt werden. 
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VORTEILL 

Stotig ciniullbarv Dtimpfung iiiiiorhalb woitor Grcn 2 on 
Welter Frequenzbcroich 

Dcr Anfaiig dcr DUmpfungtikala lu Icicht cinstcllbar, wodurch die 
relative DSmpfungiincssung cricichtcrt wird 
Strahlungsfrele Ausfuhrung 


TECHNISCHE ANGABEN 


Frequenzbcrcich 

D&mpfung 

Elchung 


Welicnwiderstand 

Anschluss 

Abmessungen 

Gcwicht 

ZUBEHOR 

Korrektlonstabclle 


1800- 4000 MHz 
stetig rogelbar von 0 bis 80 dB 
unmlttelbar in dB geelchte Skala, 
die bis S% frequenzunabhlnglg Isc. 
Dio Frequenzunabhlnglgkclt kann 
mit Hllfc dcr belgefUgten Korrek- 
tlonstabelle berOcktIchtIgt werden. 
Ablesegenaulgkeic der axialen Ver- 
schlebung: 0,02 mm 
47,9 Ohm 

durch AnschlussstOck 0 20/9 mm 
50x130 x 400 mm 
ca. 1,1 kg 



Anderungtn obiger Angaben im Laufe 
dcr Fortentwicklung sind vorbehalteiu 


© 


HITRIHPeX UNGARISCHES AUSSENHANOELSUNTERNEHHEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 

Brltfanichrtft: 6udop«it 67, Poitfoch 202' Initrumcnt Budoptil 
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VERANDERBARE EICHLEITUNGEN 

TYPE ORION-EMG 1716 



anWendung 

‘•“ftleuungen Kabcin oder (n cicktrlschen Labo- 
H i! A r K Elchleltung eln wichtigcs Messgcrat, das 

E ~ c ^“***"8 <*«* Generators und den 

EIngang des Verbrauchers geschaltet - bel konstantem Wellenwider- 
stand elne verSnderliche DSmpfung zu er'mdgllchen. 

BESCHREIBUNG 

Srird*"**®'**"'® E'cWeltung Type 1716 1st eln aus symmetrlschen 

widerwa^^d Vierpol, dessen konstantcr Wcllen- 

widerstand Z = 600 Ohm betragt, 

Hinsichtlich des eicktrlschen Aufbaus besteht er aus zwei Stufen. Ole 
e(nc ist zwischen 1 und 7 Nc in Stufen von 1 Ne, die andere zwikhen 
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o 




0.1 und 11 No In Siufcn von 0.1 No tchaltbar. In belden'-jtufen tind 
die cinzcincn Wcrto alt tclbulndlgc Oampfungsglieder cingebaut, 
wodurch die Geniulgkel. erhcbllch Jrhbht wird; die Kallbfatlon»: 
gcnaulgkclt dor aus Draht hergcucllton Wldorttandtgllcder betrSgt 
librlgcns clnzcln :h 0 , 5 %. ® 

In mcchanitchcr Hinsicht sInd die cinzcincn Bcttandtelle. Intbctondcre 
^ c Stufcnschaltcr ^on masilvcm und bctrlcbttlcherem Aufbau. Ole 
Bronzcfcdcrn mit nachrcrcn Lamellcn tichcrn zwitchen den einzelnen 
Schaltpunktcn zuvcrISiilgcn Kontakt und iomlt geringen Obe'rgangt- 
wldcrtcand. Das Arrctlercn der Stufen ■ -* ^ * * ‘ ' * * 


tionicrcndcn Fcdcrmechanismus gcrcgeltj 
gut wahrnehmbar Ist. 


,wlrd durch elnen sicher funk- 
dcsscn Wirkung belm Slchalten 


TE^HNISCHE ArljGABEN 

Wclicnwidcrstand 
D^mpfungswertc 

Gcnauigkcit 

bcl 7x1 Ne 
I bellIxO.INe 
Eingangsspannung 
Frcquenzgrcnzc 
Abmcssungcn 
Gewicht 

AUSFOHRUNG 


Z^ iMO Ohm 
7x1 Ne 
11 X 6.1 Ne 

±0,16 Ne 
±0.025 Ne 
niax.|35 V , 
160 kHz 


335 X 
ca. 5 


150 X 160 mm 


pie Konstruktionselemente sInd alle aif elne gemelnsame. elserne 
Frontplatte montlert! die ihrerselts In elne mIt grauem Schrumpflack 
Oberzogene elserne Kassette untergebracht Ist; letztere hat elnen gut 
|schllessenden Deckel, so dass vollkommene Abschlrmung gesiche'rt fst 

^ 1 ) 1 “”^“"^*!]“"*^ jnstrumentenschrauben grossen Formats, die 
I den Anschluss sowohijvon OrShten wie auch von Steckern ermdgl'lchen 

lOem GeTclc Ist elnei iinnrd»^Knafn«>«»<«kMii^ is.i ^ ««« . ' 

jgegeben. 


- - ermogiicnen, 

Umrechnungstabelle N ~ dB und dB -- N bel- 

I f 


Anderungen obiger Angaben Im Laufe 
der Fortentwicklung sInd Ivorbeho/ten. 





MITRIMPIX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN 
FOR ERZEUGNISSE OER INSTRUMENTENINDUSTRIE | 

ToloQrommo: Inttrumont Bwdapoft 


BHoton»chH(2: Budopott 6Z Poitfoch 2W.. 

f- . 
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VERANDERBARE EICHLEITUNGEN 

type OklON-K.T.S. 1716/S 


o 


o 




IBB I !^Lii 


ANWENDUNG 

zurj Mfssung von Lufticitungcn und Kabcin odor 

Vcrstarkungsmessungcn 

mit der Vcrgicichsmcthodc zur gcnaucn und raschcn Elnstcllung der 
DAmpfungswcrtc verwcnjdct. ' ® 

beschreibung 

Vom Gcsichtspunkt der Koiistruktion bcsicht das GcrSt Type 1716/S 
aus V or Stufen. Die crstcjlst cin fixes Gllcd von 7 N, die zwcUe Isc bis 

Ld iin ? r'k/ o". kl' Schritten von 0,1 N 

und die viertc bis 0,11 N In Schritten von.oloi N schaltbar. In ledcr 

Sn»oh, Cinzcineq Werte als selbsMndlge DSmpfungsglleder 

cingebaut, wodurch die Gehaulgkclt weitgehend erhoht wlrd. 

‘la* G’fSt, als auch sSmillchc 
Bcstandtellc, vor ahem die Stufenschalter von massivcm und bdtricbs- 
sicherem Aufbau. Dio angowendoten Schaltor haben besonders ausge- 
fuhrtc Kontaktburstonvorrlchtung, wobol die durch das brcitc Frequenz- 
band bedingtc kapazItStsarmc Ausfiihrung bcriickslchtlgt wurdc: dabcl 
musstc der Ubergangswiderstand vcrnachlSssIghar gering gehalton 
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wcrdcn. Da» Arret icren dor vinzelnen Stufon wird durch cl non betriebt- 
^ tichcren FcdcrmochanUmui gcrogolt. deuen Wlrkung bolm Schalten 

gut wahrnohnibar he. 

TECHNISCHE ANGABEN 


Wcllenwidcrstand 

SchaltMng 

Frcqucnzgrcnze 

Gcnaulgkcic 

dcr cingebauten Stufen 

I x7 N 

7x1 N 

11x0.1 N 

II xO.01 N 
dcs Gcr<its 

bcl 15.2 N 

Bclastbarkclt 

Abmessungen 

Gcwichc 


Z C3 600. 150 Oder 75 Ohm 
symmctrhch oder asymmctrisch 
1 MHz 


±0.02 N bis 100 kHz 
±0.03 N bis 1 MHz 
±0.02 N bis 100 kHz 
±0.03 N bis 1 MHz 
±0.01 N 
±0,005 N 

±0.05 N bis 100 kHz 
±0.2 N bis 1 MHz 
max. 1 W 

ca. 530 X 190 x 260 mm 
ca. 6 kg 


AUSFOHRUNG 

Die Konscruktionscicmcnte sind alle auf einc gemelnsame metallene 
Frontplaccc monticre, die Ihrerselts In cin Elchcnhoizgehause eingebaut 
ist; Ictztcrcs hat cinen gut schllessenden Deckel und 1st besonders 
abgcschirmt. 

Dcm Gcrat 1st cine Umrcchnungstabelle N — dB und dB — N belgegeben. 
Auf Wunsch kdnncn die Dampfungswerte auch mlt dB-Stufen ange- 
fcrtlgt werden. 


Anderungen obiger Angaben Im Laufe 
der Entwicklung sind vorbehaittn. 



HITiIMPEX UHGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN . 
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 

Brftfontchflff: BudcipMt 6Z Pottfoch 202 tvlvgramim: hftrum«nt B u d op«< 
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DEKADENWIDERSTANDSKASTEN 

TYPE ORION-EMG 1717 



AN WENDUNG 

Ubcrall, wo cs sich uni clektrlschc Mcssungcn handcit, so auch In dcr 
Fernmoldctcchnik. Elckironlk und auf s5mtllchcn Gcblctcn chcmtschor 
Oder physikniischcr Mcssungcn. 1st dcr Dckadcnwidcrsiandskastcn cin 
uncntbchrlkhes Gcr.1c. Dcr Widcrsiandskastcn Txpc1717kann bcsondcrs 
vortellhaft als Zwclg cincr Mcssbriickc vcrwcndct wcrdcn, da die 
Widerstandswerte innerhalb welter Grenzen cinstcllbar sInd. 

BESCHREIBUNG 

Dcr Widerstandskasten bcstcht cigcntllch aus scchs voncinandcr un- 
abhjingigen Wldcrstandsdckadcn, von denen jc zwcl auf die beldon 
Sciten cincs gemcinsamcn Schaltcrs gebaut sInd. Die Stufenschaltcr 
sSmtIlcher Dekaden bcsltzcn cine Nullstcllung und elf Wldcrstandi- 
stellungcn; die Werte dcr nachclnandcr folgcndcn Stufen Ubcriappen 
sIch daher. 

Die WldcrstSndc mit Ohm-Werten bcstchcn aus Widcrstandsdrahi 
von Spczlalqualltilt und sInd zur Verringcrung dcr Induktion mIt Kreuz- 
wicklung ausgcfUhrt. Die Indlvlducllc Kallbratlonsgcnaulgkelt dor aus 
Draht hcrgcstclltcn Widcrstandsglicdcr bctrUgt ±0,S%. 

Die Wlderstandc mit kOhm-Werten sInd ausgcwUhltc Kohlewlder* 
standc boher Stabllltnt mit ±V\„ Gcnaulgkclt. Sic sInd cinzein mit 
2 W bclastbar. 

Die cinzcincn Dekaden sInd wic foigt aufgctcllt: 

1. 1100 kOhm In Stufen von 100 kOhm 

2. 110 kOhm In Stufen von 10 kOhm 

3. 11 kOhm In Stufen von 1 kOhm 

4. 1100 Ohm In Stufen von 1(K) Ohm 

5. 110 Ohm In Stufen von 10 Ohm 

6. 11 Ohm In Stufen von 1 Ohm 
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Dio Wldor»u..«ltdokii(loii 1. uiid 4., ?. und b., m>wIo 3. uta. ^ind :iuf 
, olMom goMioliiiiiinoii Schalior aitgohriKlii, iittd wiirdttn didior" mlt dcm 
^ glolchoii D»ohkno|d |{cirr){oU. Dio Dokadofirofjohnijj t\n% Wldor- 

iiaiidikauoiii hat dotn/ufoixo drol SclmUkit6|)fo. Dor K:iUon Ui fornor 
mu oliiom viorioii Drohknopf vor%olioM« mil dom oln ^joiiau kallbriortor 
Cloitwidoritaitd voii 1 Ohm kotuimilorllrh oltiiKdlhar lu, ^oiii AfdaM|;%* 
widoritaiid botr^xt ca. 0,05 Ohm, Sohi VVort kaiin jo^bchom Gllod dor 
Dokado angoKhaUot wordoti. 

In kotutriiktlvor Hliulchc »lnd dio oinxolnon Bouafidtollo, hnbo^ondoro 
die Sciiftiiuchaltor von ma)>lvom iind botrlob)$khorom Aufbau, Dio 
Bronrofodorn mlt mohreron Lamollon ^Ichorn zwUchon den ehucinon 
Schaltpunkten zuverhisilgen Kontakt und sornit niedrigen Oborgangi- 
Wideritand. Da) Arretlereti dor Stufen wird dutch eincn )lchor funkilo- 
nierenden Fedormochanlsmus geregelt, dosen Wirkung belm SchaUon 
gut wahrnehmbar Isi. 


TECHNISCHE ANGABEN 
Gesamtwideruand 
min. 
max. 

Genaulgkelt (auf die voile 
Elnschalcung bezogen) 
Belastbarkelt 

Wlderstandswcrto 

1 . 

2 . 

^ 3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 

Abmessungen 

Gewlch^ 

AUSFOHRUNG 


0,05 Ohm 
1.221 MOhm 

± 1 ';^, . 

2 W (von 200 Ohm aufwSrU, pro 
died) 

llxIOOkOhm 
11 X 10 kOhm 
11 X 1 kOhm 
11 X 100 Ohm 
11 X 10 Ohm 
11 X 1 Ohm 
1 Ohm 

570 X 190 X 180 mm 
ca. 7,6 kg 


Alle Konstruktionsclemente sInd auf elne gomelnsame elserne Front- 
platte monticrt, die Ihrerscits In elne mlt graucm Schrumpflack tiber* 
sogene elserne Kassette untergebrachc 1st; letztere hat elnen gut schlle- 
ssenden Deckel, so dass vollkommenc Abschirmung geslchert 1st. Ole 
Anschlusspunkte sInd Instrumentenschrauben grossen Formats, die den 
Anschluss sowohl von Drahten wic auch von Stcckern ermdglichen. 
Anderungen obiger Angaben Im Laufe 
der Fortentwicklung sInd vorbehalten. 



;MiTRIHPIX UNGARISCHES AUSSENHANDEISUNTERNEHMEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 


0rlo|anachrlft; Budopoit 67, Po«l|och 702 falAQfCimmn; (nalrutnonl Budopoct 
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NF-SPAHNUHGSTEILER 

(ATTENUATOR) 

I YPfi OftlON-EMG 1719/600 



ANWENDUNG 

Bel Labor- und Bctrlcbsmcuungcn, bcl denen In clnzclnc Scromkrclio 
bcstlmmtc Oilmpfungen clnzufiigcn Oder ;in McisgcrUtc bekannto und 
elnucllbarc Spannunge'n elnzufOhrcn slnd» 1st dcr NF-Spannungstcllcr 
eln sehr brauchbares, v^ichtlges GerJit. In alien Fnilcn, wo bcl kohstan-^ 
ten> Wlderstandswert dcs Elngangcs und ^usganges Irgcndeincr clck- 
, crlschcn EinrIchtung einc vcrJIndcrIlchc DUmpfung crfordcrilch Ut, loll 
eln Spannungstcllcr (Attenuator) verwendet werden. 

Der Spannungstellcr Typo 1719 1st fur Lcisiungsmessungcn, Ober* 
tragungsprufungen, sowlc Uiitersuchungen .von Transformatoren, Slcb- 
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iinAnthahrllcK. 


nil 


beschreibung 

Dcr NF-Spannungstcllcr bcstcht In cIcktrlKhcr Hinsicht aui xwcl 
Tcllorgllcdcrn. t i i k 

Elnct l« dekadlich und au. T-Ghcdcrn " J’d'o wl' 

bicibcndc Ausgangsimpcdani und Tctiungcn von 1. 0.1. 0.01 ono u.wi. 

' darstclicn. ' . kj 

Die Im NF-SpannungstcHcr verv/endeten WidcrstSndc iind au$ an- 

ganlndraht hoher StabllltSt und haben «'"® r 

Mit den zwcl Stufenjchaltern ISsst ilch eln $ehr breltcr RcgclDcrcicn 

umfasscn. 


TECHNISCHE ANGABEN 
Eingangi- und Ausgangswiderstand 
Tellungsgcnaulgkelt 
Elqgangsspannung 
Frcqucnzgrcnzc 
Elnstcllbarc Tellung 
Abmessungen 
Gcwicht 


600 Ohm ±2% 
±1% 
max. 25 V 
40 kHz 
1 - 0.0001 

180x135x105 mm 
1.25 kg 


ausfOhrung 

ni« Konwruktlomclcmentc sInd alle auf cine gemcinsame Frontplatte 
^ Irr rrrseUi in cine grauc. mIt Schrumpflack Uberzogene 

gesichert 1st. 


Anderungen obiger Angoben Im Laufe ^ 
der Fortentwick/ong slnd vorbehalten. 



MEfBIHPEX UNGARISCHtS AUSSENHAMDtlSUNTtRNEHMtH 
FOrEMEUGNIS^^ DER IHSTRUMENTENINOUSTRIE 

Tsl«yi<inmw; Itoliumonl BudapMl 
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o 


REGELBARE. STABILISIERTE 
GLEICHSTROH-SPANNUHIGSQUEUE 

TYpi: OPION-liMG 1832/B 



ANWENDUNG 

Anstcllc dcr bishcrigc'n schwcrfiilllgcn Alikumulator- odcr Batterle- 
Glclchstromqucllcn iriit hcutzutagc die rcgcibarc, stablll$iercc Gleich- 


strom>Spaniumgsqucllc 


Type 1832/B ubcrall. wo die Anwcndung ciner 


von der Bela slung und Nctzschwankung unabhSnglgen rcgcibarcn 
Glcichspann ung bcgriindci 1st. Das GcrSt 


ist bcsondcrs wcrtvoll be! 


i' ^ • 

i I 

I i 

I 

I I 


Spclsiing von Glclchstromvcrsiiirkcrn, Schwcbungsoszlllatoren und Im 
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allgemcincn all’ jcncn Schalioinrichtungcn h/w. Lat itrappcn. 
wo c» auf gro»»c Stablllt.H und koimantc\ Arbcticn der Eliirichtung 
ntikommt. 


BESCHREIBUNG 

Die clckirlschc Gllcdcrung und ArbcItswcKc dci GcrAia sInd aus 
dem Prlnzlpschcma crslchillch.- 

Die rcgcibarc, stabllisicrtc Glcichstrom-Spannungsqucllc Type 1832/B 
lieferc einc von Bclastung und Nctzschwankungcn unabhftngigc, rcgcl- 
bare, konstante Glcichspannung und ungercgelte Hcizspannung. Die 
Konstanz dcr zu llcfcrndcn Glcichspannung wird In dlescm Gerdt 
clektronisch geregcit. Bel dcr Stromentnahme llcgcn Im Stromwege 
zwcl EL 6 Rohren, deren innenwiderstand scibsttdtig geregcit wIrd 
und die Ausgangsspannung den vorher bestimmten Wert bchdit. Jc 
nach Bedarf kann die positive odcr negative KIcmme dcs Gerdtes gc- 
erdet werden, da das Gehdusc Isolicrt 1st. 

Das Gerdt 1st auf 110/220 V. 50-60 Per. umschaltbar. 


VORTEILE 

Rcgcibarc Glcichspannung zwischen 150 und 300 V 
Zwischen Lccriauf und Vollast bloss 0,5 V Spannungsdndcrung 
Llefcrt ungercgelte Hcizspannung 
Parallele Ausgangsanschlussc 

Gegen Nctzschwankungcn praktisch unempfindllch 
Gcringe Brummspannung, voll-lsollcrtcs Gehdusc | 


TECHNISCHE ANGABEN 

Ausgangsglelchspannung rcgcibar 

Glelchstromcntn^ihmc 

Spannungsdndcrung 

zwischen Lecriauf und Vollast 

Spannungsdndcrung bcl ±10% 
Nctzspannungsschwankung 


150- 300 V 
0-120 mA 

max. ±1,5 V zwischen 150 und 300 V 
max. ±1 V zwischen 170 und 250 V 

max. ±1,5 V zwischen 150 und 300 V 
max. ±1 V zwischen 170 und 250 V 
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allgcmclnci.-ocl air jcnen SchaUcInrlchtungcn bzw. L. _rattrappen. 

^ wo cf auf groiso StabilU.H und koiutantcs Arbclicn dcr ElfirIchlung 

ankommt. 


BESCHREIBUNG 

Die clcktrlichc Glicdcrung und Arbcliswcise dcs GcrAtcJ sInd aus 
dem Prinzipschema crsichtllch. 

Die rcgcibarc, siablllslcrtc Glcichstrom-Spannungsqucllc Type 1632/B 
llcfcrt cine von Bclascung und Nctzschwankungcn unabhUngigc, regej- 
bare, konstantc Glcichspannung und ungcrcgcitc Heizspannung. Die 
Konstanz der zu llcfcrndcn Glcichspannung wird In dicsem GcrAt 
clckcronlsch gcrcgelt. Bel dcr Stromcninahmc llcgcn Im Stromwege 
zwel EL 6 Rdhrcn, deren Inncnwldcrstand scIbsctMlg gcrcgelt wird 
und die Ausgangsspannung den vorher bestimmten Wert bchillt. jc 
nach Bedarf kann die positive odcr negative KIcmme dcs Ger^tes gc- 
: erdet werden, da das GchHusc Isollcrt 1st. 

Das Gerilt 1st auf 110/220 V, 50— 60 Per. umschaltbar. 


VORTEILE 

Rcgelbarc Glcichspannung zwischen 150 und 300 V 
Zwischen Lecriauf und Vollast bloss 0,5 V Spannungs^ndcrung 
Llefcrt ungeregelte Heizspannung 
Parallcic Ausgangsanschlussc 
Gegen Nctzschwankungcn praktisch unempfindllch 
Gcringe Brummspannung, voll-lsolicrtcs GchSusc | 


TECHNISCHE ANGABEN 

Ausgangsglelchspannung rcgclbar 
Glelchstromcntn^iihmc 
Spannungsjinderung 
zwischen Lecriauf und Vollast 

SpannungSiinderung be! ±10*;^, 
Netzspannungsschwankung 


150- 300 V 
0-120 mA 

max. ±1,5 V zwischen 150 und 300 V 
max, ±1 V zwischen 170 und 250 V 

max. ±1.5 V zwischen 150 und 300 V 
max. ±1 V zwischen 170 und 250 V 
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Maxi male CIclcIntroMicMitiiahme 
(jcdoch bei grdsicrcr Spannungs- 
*1ndcrung als 1 V) 
Ausgangigicichspannung 
ungcrcgck 

Erdungsmdgllchkclt dcs Ausgangcs 
Briimmspannung bcl gccrdctcr 
ncgativcr KIcmmc 
Hcizicistung ungcrcgclc 
Rohrcn und Lam pen 

Nctzanschluss 

Lcistungsaufnahmc bcl Vollast 

Abmessungen 

Gcwichi 

AUSFUHRUNG 


140 mA 

ca. 450 V, 140 mA 

positive Oder negative KIcmmc 

kicincr als 0,01 V 
4 und 6,3 V 5 A max. 

2 X AZ 21, 3 X EBL 21, 6AU6, OC 3 
(VR 105) 

6,5 V/0,1 A Signallampc 
110/220 V. 50-60 Per. 
ca. 100 W 
315 X 236 X 180 mm 
ca. 15,5 kg 


S.1mtlichc Telle sind in cin caubcngraucs, solidcs MctallgchSusc cingc- 
baut und allc Bcdicnungsknbpfc sowic Anschlussc an der Vordcrplattc 
handllch angcordnet. 
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HITRIHPiX UNGARISCHES AUSSENHANOEISUNTERNEHHEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENfENINDUSTRIE 

BrIofonichriH: BuiJctpoii Pottfnch 202 Irutiumnnl BudopAfl 
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TRAGBARES GM-ROHR-GERi^T 
(STRAHLUNGSMISSER) 

TYPE ORION-EMG 1862 



ANWENDUNG 

Dcr Strahlungsmcsscr Type 1862 ist cin GerSt zur Bestimmung dcr 
Gamma- und Botastrahlon. E$ Ist In Radioaktlvltaislaboratorlcn, fiir 
Strahlcnschutzzwcckc, bcl gcophysikallschcn Forschungen, bcl mcdizl- 
nlschcn und Industrlellcn Anwendungen dcr Radloakclvlt^t usw. vor- 
ziiglich anwendbar. Den obigen Zwceken cntsprcchond, kdnncn mil 
dem Instrument gcringo liUcnsItHtcti gemessen werden; die In der NShc 
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Oder unter dem Tolcranzwert liegcn. Infolge des ausscrordentlich 
gertngen Gewkhtes und der klelnen Abmcsiungen, sowie der hohen 
StabllltSt kann es Icichi tran$portlcrt und unter Jegllchen VerhSlinIssen 
(z. B. Im Geliinde) verwendct werden. 

BESCHREIBUNG 

Das GerSt arbelcct mlt elngebauten Bacterlen. Das Sirahlungsmessrohr 
ist In elner Sonde angebracht, die durch cln blegsames Kabel mlt dem 
GerSt verbunden Ist. Die Sonde Ist mlt elner verdrehbaren Abschlrm- 
platte versehen. mlt deren Hllfe die Betastrahlung getrennt werden 
kann. Die Fassung des GM-Rohres Ist wasserdicht In die Sonde eln- 
gebaut» wodurch die Sonde In Fliisslgkelten zur Feststellung Ihrer 
RadloaktlvItSt eingetaucht werden kann. Die Bedlenung des Gergts 
erfoigt In einfacher Welse mlt cinem Schatter, der nebst Aus- und 
Elnschalten auch die Umschaltung der Messgrenzen verrichtet. Die 
Speisespannung des GM-Rohres l^sst sich mlt elnem verschilessbaren 
Drehknopf Innerhalb elnes grossen Berelches regeln. Die richtige 
Einstellung der Hochspannung kann durch NiederdrUcken elnes Druck^ 
knopfes kontrolllert werden; das eingebaute Mcssinstrument misst In 
diesem Falle unmittelbar die Speisespannung des GM-Rohres. Die 
Empfindllchkelt des Instruments lasst sIch mlt elnem ebenfatls ver- 
schllessbaren Drehknopf kallbrleren. Die Abtesung erfoigt an elnem 
Zeigerinstrument von 60 mm Durchmesser. Die dem Verschlelss aus- 
gesetzten Telle (Batterlen, Elektronenrohren, GM-Rohr) sInd lelcht 
auswechselbar. 


TECHNISCHE ANGABEN 


Messgrenzen 

bel Gammastrahlung 
bel Betastrahlung 

Genaulgkelt 

Schaltung 


Hochspannung 


1, 5 und 20 mr/hr 

3000, 15.000 und 60.000 Imp./Mln. 

innerhalb 15%, In s5mtllchcn Bcrcichen, 
auf den Endausschlag bczogcn 

mlt bcsonders hohem Aufldsungsvcr- 
mdgcn zur Vcrmeldung der Zahl- 
vcrluste. Die clcktronlsch hcrgc- 
stellte Hochspannung Ist stabll und 
bcquem regcibar 

von 700 bis 1300 V cInstclObar, un- 
mictclbar zu mcsscn 
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Battcrlcn 

2 St. 1,5 V Goliath-Battcricn, 

1 St. 45 V Horbattcrlc, cingebaut 

Lebensdnuer 

ca. 80 Stunden in Intcrmitticrcndem 
Bctrlcb 

Rohren 

3x1R5T (1R5) 

Kniibraclon 

mit der Gammastrahlung von mit selnen 
Z c rfa 1 1 prod uk ten Im Glcichgewicht 

> 

bcfindlichcm Radium 

Verwendbar 

von -17® bis -f-65® C 

Abmessungen 

210 X 110 X 80 mm 

Gewkht 

ca. 2,8 kg 


AUSFOHRUNG 

Das MctallgchSusc dcs GcrSts 1st wasscrdicht, erschiitterungs* und 
stossfcst. Die GM-Rohr-Sondc 1st in Ictcht bedlenbarer Welse Im 
Handgriff dcs GerSts cingebaut. Zum GerSt kann das GM-Rohr Type 
G — 1 verwendet werden. 

Andirungen obiger Angaben Im Laufe 
der Fortentwicklung sInd vorbehalten. 
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HITftIMPiX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 

trl»|onKlMl|li tudopm* 6J Pottfeel) 202 tdpgranimpi littlrumnl Budopctl 
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„SERVOTESr 

rOhrenvoltmeter 

TYPE ORION-EMG 1911 



ANWENDUNG 

Das Rdhrcnvoltmctcr 1st als mclstvcrwcndctcs cicktronischcs McssgcrSt 
fiir Scrvicc-Arbcitcn uncntbchrllch. 

Da man bcrcits dutch Fcscstcllung dcr richcigcn Spannungcn in 60 bts 
90% dcr Fallc auf die Fchicr von RundfunkgerSten schlicsscn kann, 
Ist das Rdhrcnvoltmctcr Type 1911 In dcr Fchicrortbcstimmung vicl- 
scitig verwendbar. Es hat vicr Messgrenzen, hohe Eingangsimpedanz 
und Ist fiir audio- und radlofrcqucntc Messungen bis" 10 HHz glcich 
gut gcclgnct. 
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V TECHNISCHE ANGABEN 


Glcichtpannungsmcssung 

0,1-1000 V III 4 BcrL-ichcn, 1, 10, 100. 
1000 V Endautichlag, ±5'",, Gcnaulg- 

kclt 

Eingangsimpcdanz 

_;1,5 MOhm Im 1 V-Bcrcich 

_;10 MOhm In den 10— 100 V-Bcrelchcn 

^100 MOhm Im 1000 V-BcrcIch 

Wcchscispannungsmcssung 

Eingangsimpcdanz 

0,1—1000 V In 4 BcrcIchcn, 2, 20, 200 
und 1000 V Endausschlag, ±6''.. 
Gcnaulgkclt 

(bq* 50 Hz gcmcsscn) 

[^2 MOhm In den Berelchen 2, 20, 200 V 


_,1,5 MOhm Im 1000 V-Berelch 

Frcqucnzgrcnze 

30 Hz— 10 MHz In den ersten drcl 


Berelchen 

40-100 Hz Im 1000 V-BcrcIch 

Rohrcn 

ECC 40. 6X4, EB 4 

Nctzanschluss 

110/220 V. 50 Per. 

Abmcssungcn 

160 X 132 X 100 mm 

Gcwicht 

ca. 2,8 kg 


Anderungen obiger Angabcn im Laufe 
der Forttntwicklung vorbehalten I 


MIIRIMPIX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN 

fOr erzeugnisse der instrumentenindustrie 



: Budopmt 62 , Potlfoch 20 ? 


fi»l9'.|>arTirrw^ Intfrumonl Bud'ip««l 
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"SERVOTEST” 

SIGNALGENERATOR 

type ORION-EMG 1921 



ANWENDUNG 

Bel raschcn Service-Priifungen 1 st eln Signalgenerator unerlasslfch mlt 
otlr" ? Radlofrequenzsignale bis 25 MHz erzeugt werden kbnnen 
OasGerSt hatgenau kallbricrtc Frcquenzskala, vorziigllche Abschirmune 

3 dieT ‘‘®'’ Innerhalb welter Grenzen 

von modullerten RF-Slgnalen. Dat tragbare 
lelchte GerSt soli der Service-Arbelter stSndig bei der Hand haben’ 
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TECHNISCHE ANGABEN 

Frequenzberclch 

Bandelnteilung 

/ 

\ 

Genaulgkcit dcr Frcqucnz- 
kalibration 

Max. Ausgangsspannung 
Dckadischcr Teller 


Ausgangsanschluss 

Modulation 

Rohrcn 

Netzanschluss 

Abmessungen 

Gewichc 


100 kHz- 25 MHz 
100 kHz-300 kHz 
300 kHz- 1 MHz 
1 MHz- 3 MHz 
3 MHz- 9 MHz 
9 MHz- 25 MHz 

d:3'‘o 

100 mV ±50^-;, (bel 300 kHz) 

5 Dekaden, u. zw. 

100 mV 
10 mV 
1 mV 
100 /tV 
10 /iV 

und kontinuierlich regelbar zwischen 
den Tcilungen 

konzentrischer Kabelanschluss 
400 Hz innere Modulation mit 30% 
cingestellter Modulatlonstiefe 
ECC 40, 6X4 
110/220 V, 50 Per. 

236x180x132 mm 
ca. 5 kg 


Andtfungtn obiger Angaben Im Laufe 
der Fortentwicklung sInd vorbehaltcn. 



HETRIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 

Bilolanichfltl ! Budop*?il W. Mo»t|uch 202 lologrommo: Inilrumonf Budapoil 
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"SERVOTIST" 

HF.OSZILLATOR 

TYPE ORION-EMG 1925 




ANWENDUNG 

Zur Fcststcllung dcs Frcqucnzgangcs sowlc dcs Vcrzcrrungsfalctors 
von Vcmarkcrn, Lautsprcchcrn, Tonabnchmcrn, fcrncr fUr sSmtllchc 
Tonfrcqucnzprlifungcn und -messungcn 1st dieses Ger»t unentbchrllch. 
Es llefert elne Tonfrequenzspannung zwischen 20 Hz und 20 kHz und 
kann zwischen 0 und 5 V kontinulerllch gcregelt werden. Die Gcnaulg- 
kett von ±S"/„ entspricht den bcabsichtigten Messzwccken In vollcm 
I Masse. 
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TECHNISCHE ANGABEN 


Frequenzborelch 

Bandeintellung 


Kallbratlonigenaulgkelt 

Autgangttpannung 

Rdhren 

Notzantchlusi 

Abmottungen 

Gewicht 


20 Hz- 20 kHz 
20 Hz-200 Hz 
200 Hz- 2 kHz 
2 kHz- 20 kHz 
±5%. ±5 Hz 

bontinuiorllch rcBcIbar von 0 bit 


ECC 40. 6AU6. 6X4 
110/220 V, 50 Per. 
236x180x132 mm 
ca. 4,5 kg 


5 


V 


Anderungen obiger Angoben /m Louft 
der Fortentwicklung sInd yorbehalten. 



rniHPIX UNGARISCHES AUSSENHANOEISUNTERNIHMW 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 


inAchtlfh Budinio»l f/A Pmlfoch 'A)2 


lologiummo: InilJumont Budop## 
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"SERVOTEST" 

KATHODEMSTRAHLOSZILLOSKOP 

TYPE ORION-EMG 1931 



ANWENDUNG 

Dieses GerSt lelstet bel PrUfungen 
Abstimmung von Schwingkrelsen. 
wertvolle Hllfe. 


der Wcllenform und Verzerruftf. 
auch wahrend der Servieearbelt 
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Am Schlrm dor Kathodonttrohirdhre las»en ilch Verierrungtverhl tnUse 
Icichtcr kontrollleren. Spannungon bo»$er vcrglelchen «»w. »l$ mt 
andoron PrUfmethoden. Oleiea ICithodonurahloizIlloikop “Ichnet ilch 
besonders dutch goringo Abmoiiungon, durch lelchtei Gewicht und 
dutch ptakiltche, ttagbate AuifOhtung aui. 


TECHNISCHE ANGABEN 


Schirmdurchmcsser 

dor Kathodcnstrahirdhre 
Vertikal- und HorliontalvorstSrker 


(bel 1 kHz) 
Eingangswidcrstand 
Frcqucnzbercich 
Frcquenzbcrcich 

dcs Zeltablenkgcnerators 
Synchronisation 

Rtthren 


80 mm (3”) 

25facho Vorstarkung 
ca. 100 kOhm + 40 pF 
30 Hz-100 kHz 

30 Hz-2S kHz 
Innere 
austere 
Netzfrequenz 

3KP1 (MO 8), 3xECC 40, 
2xAZ 41 
110/220 V, so Per. 

180 x 236 x 31$ mm 
ca. 4,7 kg 


Netzanschluss 

Abmessungen 

Gcwicht 


Anderungen obiger Angaben Im Laufe 
der Fortentwicklung sInd yorbehaittn. 



rPIHPIX UNGARISCHES AUSSENHANOtlSUNTERNEHMtM 
FOR ERZEUGNISSE OER INSTRUMENTENINDUSTRIE 

Budop«l 6Z touloct. m MoP*- 
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SELEKTIVER 

TRAGERFREOUEHZ-EMPFAHGSMESSER 

TYPE ORION-K.T.S. 022 A 



AN WE NDUNG 

Dicscr Tragcrfrcqucnz-Nivcaumcsscr dicnt zum Mcsscn dcr DSmpfung 
von Lcitungen, Flltcrn und Vlcrdrahivcrstarkcrn. 

BE SCHREIRUNG 

Scin clektrlschcr Aofbau Isi den Anfordcrungen angepasst, Indem die 
Eingangsimpedanz, dcr Frcqucnzbcrcich und die Empfindllchkelt aus 
dcr praktisciten Messtcchnik abgcicitct sInd. Infolgc seiner tragbaren 
Ausriihning 1st dicser Apparat auch fur ausscrc Messungen gut ver- 
wendbar. 
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TECHNISCHE A 

Mewgrenien 

Frequcnzbercich 

Elngangslmpedanz 


Elngang 

Elchung 


Aufbauprinzip 


Speltung 


Rbhren 

Abmessungen 

Gewicht 


NGABEN 

da* Initrumont zeigt auch da* Niveau von — 5 N 
In gut ableibarer Wolic. Die oberc Gren- 
ze betrSgt +3 N. 

5-155 kHz In drel Berelchen. u. zw. 5-5>. 
55-105, 105-155 kHz. Man kann von el- 
nem Frequenzberelch durch einfache Um- 
schaltung auf den andoren libergchen. 

300, 600, >7000 Ohm; die einzelnen Impedanz- 
werte werden durch Umichaliung mit el- 
nem SchlUtsel gewihlt 

dle*Elchu*ng'der VerstSrker de* Geriti erfoigt 
durch elne von elnem eingebauten Oizll- 
lator gewonnene Sparinung 

Superheierodyn-System, dewen Elngang durch 
elnen Anpafiungttrantformator und elnen 
Neper-Schalter geblldet wird. An der Au*- 
gangitelte zeigt eln Galvanometer, de*ien 
Skala unmittelbar In N kallbriert lit, die 
Starke de* eingelangten Slgn»l* »"• ^ 

Wechielitromnetz 110, 120, 150, 190, 220 V 
50 Per., Spannungiumichaltung an der vor- 
derplatte 

2 X ECH 21, EE 22, AZ 21 
454 X 308 X 214 mm 

fa. 10 


Anderungen obiger Angaben Im Laufe 
der Fortenhvick/ung sInd nrbehalten. 


HITftlHPIX UNGARISCHES AUSSENHANOELSUNTIRNEHMtH 

fOr erieugnisse der instrumemtemihoustrie 


© 


-vO. Map... 41 PoUfocl. TO t"..™"-"' 
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TONFREQUENZ-MESSKOFFER 

TYPE ORION-K.T.S. 024 A 



Anwendung 

Der Meiskoffer enthSit alle wichtigen Messtchaltungen, die zur Unter- 
suchung von fernmeldetechnischen Aniagen crfordcrilch tind Die 
haufig vorkommenden Meuungen kdnnen an den verKhledenen Ober- 
tragungssystemen mlt elnigen einfachen Grlffen durchgefilhrt werden 

NlveaudampSg gnd vJ: 

Gerat 1st ausserdem Infolse der 
vielseltigen Mess^dgllchkelten auch bel der Fehlersuche. bel der Be- 

Pehlerorten sehr gut verwendbar. Seine tragbare Aut- 

A»3nl^ *■ 
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BESCHREIBUNG 

Der Meukoffer lem ilch aui folgenden Tellen zuiammen; 

1. D«r einfache rUckgekoppcIte Oiilllator kann zwitchen 3OT ond 
3400 Hz unmittelbar auf die In den Vorschrlftcn der CCIF (Comitc 
Contulutif International T4l6phonlque) angegebenen Frequenzen 
eingettellt werden. Er 1st ferner mit der Elnschaltmbgllchkelt cines 
crgSnzcnden Drchkondensators vcrsehen, damit der gegebene 
Frequenzberelch fortlaufend eingestellt werden kdnne. 

2. Erganzungtichaltung, durch die der Schwingungserzwger zu elnem 

Normalgenerator glelcher Frequenz crgSnzt wird. Dieser Nwm^- 
generator vermag ausser der Normalspannung (Nullpegel = *» 

600 Ohm Ausgang) noch niedrigere und hdhere Spannungen zu liefern. 
Niedrigster Pegel —4 N, hochster Pegel +1 N. 

3. Kunstleltung itilt 5 N GcsamtdSmpfung, die Je 0,5 N stufenwelse 

Snderbar Ist. . j u 

4. Empfangertell, In absoluten Pegcleinhelten kallbriert, der Jedoch 
nicht nur alt Pegelmesser (d. h. Spannungsmesser von hohem Wlder- 
stand), londern auch als DSmpfungsmesser mIt erhdhter Spannungs* 
empfindllchkelt und als VerstSrkungsmesser zu verwenden Ist. 

5. ImpedanzmessgerSt zum Messen von 10 bis 500.000 Ohm Innerhalb 
der obigen Frequenzen, mit elner Genaulgkelt von ±10% bel 800 Hz. 


TECHNISCHE ANGABEN 

RQckgekoppelter Oszlllator 
Messfrequenzen 

Frequenzgenaulgkelt 
Verzerrungsfaktor 
Ausgangsspannung am 
600 Ohm Ausgang 
Innenwiderstand 
Zugclassener Belastungs* 
widerstand 

Strom- und Spannungsbedarf 


Normalgenerator 
Die Messfrequenzen 
Oszlllator. 

Pegel der Ausgangsschwingungen 
Grdsse der einzelnen Stufen 
Pegeigenaulgkclt der Ausgangs- 
schwingungen 

Zugelassene grdsste Pegel- 
Snderung 


300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 
2000, 2400, 2800, 3030, 3400 Hz 
± 2 % 
ca. 3% 

ca. 4 V 
ca. 100 Ohm 

600 Ohm, bel 3% Verzerrungsfaktor 
und ±2% Frequenzgenaulgkelt 
1,4 V, 0,10 A Heizung 
100 V, 12—15 mA Anode, von der 
angewendeten Rdhrentype ab- 
hftnglg 


Sind dieselben, wie bel dem rUckgekoppelten 

von +1,0 N bis —4 N 
0,5 N 

0,02 N bel elner Temperatur von 
22® C 

±0,03 N bel elner Temperatur- 
gnderung von ±8® C 
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Kunst/e/(ung [bcl Entfcrnen dcs Kurzschlusses der kurzgeschlossenen 
Klommcn (A. B, C)] 

Frcquonzbcrckh 
DSmpfung 


Wclicnwidcrstand 
GcnaulgkcU dcr cingescelltcn 
Dilmpfung 

Frcqucnzabh5nglgkcl( bis 3400 Hz 

Pcgc/fTicsscr 

Frcqucnzbcrcich 

Mcssbcrcich 

Frcqucnzabh5nglgkcU dcs 
Instruments 

Tcmpcraturabhiingigkclt 

Elngangslmpcdanz 
Frcqucnzbcrich 
Odmpfungsmcsscr 
Mcssbcrcich 
Elngangslmpcdanz 
Frcqucnzabhiingigkclt 
I dcs Instruments 
• Tcmpcraturabhiingigkclt 
dcs Instruments 

/mpedonzmessung 

Frcqucnzbcrcich 

Messgrenze 

Spcisung 


0 bis 3400 Hz 

0 bis 5 N In Stufen von 0,5 N 
stcigend 
Z 600 Ohm 

±0fi^ N bcl 600 Hz 
±0,02 N 

300 bis 3400 Hz 
von +2 N bis —2 N 

±0,02 N 

max. 0,03 N bcl eincr Temperatur- 
Sndcrung von 22® C ±8® C 
:> 20.000 Ohm 
300 bis 3400 Hz 

von -3 N bis +2 N 
600 Ohm ±5'X, 

±0,02 N 

max. 0,03 N bcl eincr Temperatur- 
Indcrung von 22® C ±6® C 

300 bis 3400 Hz 
10 bis 500.000 Ohm 
aus ciner Battcric 


\bmcssungcn 
Scwicht 


435 X 320 X 175 mm 
ca. 6-8 kg ohne Battcric 

Dcr Gcncratortcll kann unabhSnglg von Empfangertell verwendet 
A/erden, so dass mit den Instrumenten dcs Messkoffers auch solche 
✓Icrcricitungcn gemessen werden konnen, wo dcr Eingang und der 
^u 5 gang voncinandcr raumileh entfernt llcgen. Spcisung aus eincr 
Battcric. 


ausfOhrung 

Stark bewebrter Holzkastcn mlt Icicht abnehmbarem Deckel. Eln Schalt 
schema und cine Matcrialllstc sInd Im Deckel befestigt. 

Anderungen obiger Angaben Im Laufe 
der Fortentwicklung sInd vorbehahen. 
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METRIMPEX UNGAftlSCHES 
FOR ERZEUGNISSE DER 


AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN 

INSTRUMENTENINOUSTRIE 


BfJofanichrtft; Budopost 62, Poiffoch 202 


Tol«yfommo: Initrumont Budop«tt 
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TRAGERFREQUENZGENERATOR 


TYPE ORION-K.T.S. 025 A 



ANWENDUNG 

Dicier Tragcrfrcquenzgcncrator dient u. a. zur clektrlschen Kallbrierung 
von Flltcrn, VcrsiJirkcrn, Linlen u$w. 

BESCHREIBUNG 

Die eicktrlschen Datcn des Tragcrfrequenzgenerators sInd den In der 
Praxis vorkommenden Wcrien angcpasst. Die Oszlllaiorsiufe hat Sonder- 
schaliung mit hohcr BestSndlgkelt der Frcquenz und auch der Amplitude. 
Die Helz- und Anodenspannungen diescr Stufe sInd separat stabillslert. 
Der Oszillatorstufe foigt einc Zwischen- und elne Endverst&rkcrstufe. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Frequenzberelch einsiellbar zwischen 2800 und 

160.000 Hz mIt Hllfe elner 
Tabelle 

Die Frcquenz wird durch Andcrung der Selbstinduktions- und Konden- 
satorenwerte clngcstcilt. Dicsc Ausfiihrung gestattet die Ablesbarkcit 
der Frtquenz mit ca. 0,8 Promillc. 
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Voncrrung 
Autgangtimpedanz . 
Ausgangtieistung 

Speitung 


Rdhren 

Abmessungen 

Gewlcht 


unter 5*',, 

150 und 600 Ohm 
dai Niveau dcr unvcrzerrtcn Aus- 
gangsleistung lit max. +2 N 
WcchseUtromneiz 110. 120, 150, 
190, 220 V 50 Per., Spannungs- 
umichaltung an der Vorder- 
platte 

ECH 21. EF 22, E8L 21, EZ 2/3. 

STV 280/40 
455x318x210 mm 
ca. 18 kg 


AUSFOHRUNG 

Stark bewehrter Holzkauen mlt lelcht abnehmbarem Deckek Eln Schajj- 
tchema und elne Gebrauchtanweliung Jind am Deckel befeitlgt, Dl 
Rdhren sInd vor Herausfallen geichOizi. 


Anderungen obiger Angaben Im iauft 
der Fortenlwlcktung s/nd vorbeho/ten. 




© 


mitrihpex UNGARISCHES AUSSENHANOEISUMTERNEHMIH 
FOR ER2EUGNISSE DER IMSTRUMENTENIHDUSTRIE 

a«dop«. it Po.«oct. 202 
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UNIVERSAL-HESSBRUCK'E 

TYPE ORION-K.T.S. 272/S 



A’N W»E N D U N G 

Die Einrichtung l$t iiberall, wo Lufcleitungen und Kabel eintreffen, 
zur raschen Durchfiihrung dcr erforderllchen Messungen geeignet. 
Infolgc dcr kicincn Abmessungen Ist das GerSt Im Verglelch mit 
andcrcn umfangrelchercn Einrichtungen vortellhaft Im Gebraueh. Sein 
geringcs Gewicht und die tragbarc Ausfiihrung machen es auch fOr 
Susscre Messungen anwendbar. Das GerSi cnthUlt sSmtliche Strom- 
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kralMUmanu ami Normallon, *0 mu HiKo tlooi ^ 

Olm.. WIWKM..r ...U. dm 

(Or die .leferuehend .« .er«hlod.».» Mcemorjlug. 


wiicftmmAn. 


Die elf Memrten ilnd die folgenden: 

1. Fremdipannungitneiiung 

2. Wheatuoneiche MewbrUcke 

3. Ableltungi-Fehlerorubeiclmmung (Varley) 

4. Ableltungi-Fehlerortibeulmmung (Murray) 

5. Drahtbruch-Orwbettimmung (I) 

6. Drahtbruch-OrHbeitlmmung (II) 

7. Fehler von vollkommen dorchniliuen Kaboln (Graf) 

8. Iiolatlonimeiiung iwlichen elnem Linleniweig ond Erde 

9. liolatlonimeHung ivrUehen dem anderen Llnlen*wolg und Erde 

10. Isolatlonimeiiung ivrlsehen bolden Llnlenivrelgen 

11. NulleInMellung am Initrumeni fUr liolatlonimcMung 


BESCHREIBUNG 

Die elektrlache Glledorung und Arbeltswelio de$ GorUtes »lnd au$ 

.dem Prinilpschema erikhtllch. 

Urn die Infolge ErschUuerungen vrShrend doi Traniportc$ ontste- 
henden Fehler auszusehalten, hat dat In dor MessbrUcko angewondete 
Galvanometer TorslonjfadenausfUhrung. An dor Vorderplatto sInd auch 
die vior Vorbindungipunkte der MoisbrUcke herausgofUhrt, damit 
oventuell auch eln Splegolgalvanomoter hdhoror Empfindllchkelt ango- 
wendet werden kann. Damit ISiit tich die mit dem Instrument orrelch- 
bare Moisgenaulgkelt orhbhen und auch Fohlerorto mIt lohr goringor 
Ableltung sInd feststellbar. 

Zur DurchfUhrung von Widerstandsmostungen hohor Gonaulgkolt l$t 
ct erforderllch, die Obersotiung der BrUcke. |e nach Ordnungtgrbtte 
der Menzahl dot zu mcMcndcn Widerstandes, rlchtlg zu wShlen. Auch 
diese BrUckenObersetzung wlrd mit elnem Schalter auf den best- 
geelgneten Wert umgeschaltet. Hler werden die durch don Schalter 
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febotenen Mdgllchkeiten auSfcnOtzt, Indent In alien zwdlf Stellungen 
verKhledcne Obersetzunfcn, gewlhit werden konnen, 

Zur Spelfung der Mettbriicke ilnd MezMtronnquellen von zweierlel 
Spannungen verwendbar, u. iw, von 4 ond 100 V, Dem BattericKhalter 
1st eln Schutzwidertund angexhlosten, der verhOtet, dats die BrOcken- 
widerttinde elne StromstSrke erhalten, welche die Belbehaltung Ihrer 
Genaulgkelt gefShrden kdnnte. 

Mtttgeneulgkelt 

1. Bel Glelchitront- (Fremdipannungs-) -Mesiongen ±5% 


2. Bel WIdentandsmettungen 

zwiKhen 1 und 10 Ohm ±1% 

. zwischen 10 und 100 Ohm ±0,6% 

zwiKhen 100 Ohm und 10 kOhm ±0,5% 

zwischen 10 und 100 kOhm ±1 

zwischen 100 kOhm und 10 MOhm ±2% 

3, und 4. Bel Messungen nach Varley und Murray ±0,5% 

5, und 6, Bel Drahtbruch-Ortsbestimmungen ±3% 

7, Bel Fehlerortsbestimmungen von vollkommen 

durchnSssten Kabein ±5% 

8., 9- und 10. Bel Isolatlonsmessungen ±5% 


An eln fUr diesen Zweck dienendes Klemmenpaar kann eln LB Fern- 
sprechgerat angeschlossen werden, mit dessen Hllfe fiber die ange- 
schlossene Leltung mIt der am zwelten Messort Otlgen Person eln 
Gesprach geffihrt werden kann. 

Abmessungen: 454 x 318 x 196 mm 

I 

Qcwlchti ca. 12 kg 

ausfOhrung 

Das Gerat 1st In elnem mit Traggriff versehenen starken (Elchenholz- 
kasten untergebracht, die Ecken des Kastens sInd mit geschmackvoller 
Bewehrung versehen. 
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ZEICHENERKLARUNC 


1. SpftnnuAf 

2. Wh«atfCQAt 
9. VarUy 

4. HuVray 
9. Orahtbrwch 
4. Orahtbruch i 
7. Gfaf 


6. Iiotaitonimaiiung 

9. Uotationimaifung 

10. iMtationimaiittAg 

11. Nullalnaiallung 

Man Italia Zaigar auf Null 
A -- B CD LInia 


Anderungen obiger Angabtn Im Laufe 
der Fortentwieklung tind vorbehalten. 



MiraiMliX UNGARISCHES AUSSCNHANDEISUNTERNEHMEN 
eOr erzeugnisse der INSTRUHENTENINOUSTRIE 

IrlafonscMfh Budopail 6Z Potifoch 202 Talagrommat Intfrumartl Budopail 
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BITRIEBSKAPAZITATS-MCSSBRUCKE 

TYPE ORION-K.T.S. 1436/$ 



ANWFigoUNG 

die Briickc bcim Strcckcnbau beq^mer ^P“'“"Teldcfn. Um 

init cincm nlcdcrfrcqucntcn OszllhtornL ^ •‘©nncn, f$t jie 

gcbaut. Bel Verwendune zuiat2Hcher M Verstarker zosammen- 

innerhalb cincs begrenz^ten Frcqucnzb^S« 
gemessen werden. ^ zoereiches auch anderc Impedanzen 
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BESCHREIBUNG 

Die elektrltche Gllederung und ArbcitiwcUc dci Gcratei sInd aut 
dem Prlnzlptchema oriichtllch. 

Die BrUcke bettehc aui cincr auitcrit genau abgcgllchenen GabcUchaltung 
(doppekor Dlfforentlal-Transformacor). Der cine Zweig dcr Brucke 
enthak cin verflnderbaroi KapazItStinormal und cinen In Reihe geichal- 
*eien Drahcpocontlomocor, )m andcren befindet sich die zu messendc 
KapazlUt. Wenn die KapazltZctgrdtten und Verlujte In den belden 
Zweigen glcich ilnd, so flie\sen In den belden Gabcizwelgen — deren 
Uberteczungivorhaltnls 1 :1 1st — glcich grossc Strdme enigcgengeseizter 
Richeung; die Abglelchung der Briickc Isc dcmnach durch cIn TonmInI* 
mum Im Indlkatorstromkrcls wahrnehmbar. Die kapazltlvc Symmetric 
der BrUcke 1st durch sorgfakigo Abschirmung gcwihrlelstct. 

Dio batterlegespelsten zusStillchcn Messgcr5te sInd Im selben Kasten 
wie die BrUcko» aber auf cine bosondcrc Unterlagc monticrt. Die clektrl- 
schen Werte der batterlegespelsten Messgerate cntsprCchen der Forder 
rung, nach der die rascho und Iclchte Indikatlon nur elnen mdgllchst 
gcrlngen Lelstungsaufwand bendtigen darf. Die zusatzlichen McsigerSte 
werdon mit dor BrUcke mlttcls zwcl Stcckicistcn verbunden. 

TECHNISCHE ANGABEN 


Frequenzberelch 

300 Hz-6 kHz 

Obitche Messfrequenz 

800 Hz 

Mossberelcho fUr 

• 

die Kapazitaton dcr 


Rolhcnschakung 
den Widerstand der 

100 pF-160 fif 

Rolhcnschakung 
Messgcnaulgkelt bcl der 

800 Hz Messfrequenz 

0-110 Ohm 

fUr die Kapazitat 

±0.5% 

fUr den Widerstand 
Abgcgcbcne Lelstung der 

±1% 

batterlegespelsten Messgerate 
Verstarkung dor 

ca. 0.4 W 

batterlegespelsten Messgerate 

ca. 7 N 

Abmessungen 

360 x 300 x 270 mm 

Gewicht 

ca. 8 kg 


AUSFOHRUNG 

Die BetrlebskapazItflts-MessbrUcko und die batterlegespelsten Mess- 
gerate slnd In elnem gemelnsamen masslven Holzkasten untergebracht. 
Letztere kdnnen aus dem Kasten lelcht herausgehoben werden. 
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PRINZIPSCHEM A 



Anderungen obiger Angaben hn Laufe 
dcr Fortentwicklung sInd vorbclwlten^ 


/ 
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HITRIHPfX UNGARISCHES AUSSENHANDEISUNTERNEHHEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 

IW.fanKh'111! fcidopoU O. Po.l|ach 202 lolBgrammo. IwIrgmoBl Budopod 
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frequenzhessbrUcke 

TYPE ORION-KJ.S. 1621/S 



ANWENDUNG 

Bel alien iibertragungstechnlschen Messungen, fur welche die Frequenz- 
genaulgkclt dcr im allgcmcincn gcbriiuchtichen Oszlllatorcn nlcht 
ausrcichc, Ist cs angezeige^ fur die genauc Einstellung bezw. Bestimmung 
der Messfrequenz elne Briickenmethode anzuwenden. Hlerzu dient 
die Frcqucnzmcssbruckc, deren h&ufigstes Anwendungsgcblet die Be- 
stimmung dcr Frcquenzcharakccriscik dcr impedanzen und Dilmpfungen 
von Lcitungen, Flltern und Schwingungskrcisen 1st. Als Indikator der 
Briickc wird zwcckmSssigerweise ein SeIcktivvcrstSrkcr verwendet. 

BESCHREIBUNG 

Die elektrlsche Gliederung und Arbcitswcise des GerStes sInd aus 
dem Prlnzlpschcma ersichtllch. 
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! FUr die Briicko vorwendcc m^n die bekannte Schallung nach Wlen- 

i Robson. Dio In die Brdckenarmc cingebauten Kondensatoren und Wldcr- 

siHnde sInd to bcmoisen, dass 

I 

C, ° 2 C. C;, c, C und R;, «=> R, sind. 

Aus dor Glcichung 

\ 

I 

ergibt sich die gcsuchtc Frequenz. Wird C (=> C, == C,) auf konstantem 
Wen gchaltcn, errcicht man die Abstimmung der Briicke, die durch 
das Tonminimum wahrnehmbar Ist, durch glcichzcitigc Anderung dcr 
Widerstande R («=i R., ca RJ. Bei Einstellung dcr zusammcngchdrigcn 
Werte R., und R, miitcls dcs auf dcrscibcn Welle aufgcsctzccn Schalters 
kdnnen anstcllc dcr Widcrst!indc unmittcibar die Frequenzen auf den 
{ Skaicnschclbcn K, ~ K. angegeben werden. 

Dcr mil C;. parallel gcschaltctc Drchkondensator Co' dlcnt zum Ausgleich 
dcr geringen Phasendifferenz dcr BriickcncIcmcntc, um cin mogllchsc 
gcnaucs Tonminimum zu crrcichcn. Dcr Wert Co* Ist ohne Einfluss auf 
' die Genauigkeit dcr Frequenzmessung. 

Wic bei alien frcqucnzabh.1ngigcn Bruckcnschaltungen, konnen die 
I Obcrwellcn dcs Messstromes starkc Storungen vcrursachcn. Aus dicsem 

Grundc wIrd zur Indikatlon zwcckm.1ssigGrwcl$c cin Sclcktivvcrst&r- 
kcr, und Im Fallc grosscrer Verzerrungen vor dem Indikator noch 
cin cntsprcchcndcr Ticfpass verwendet. 

TECHNISCHE ANGABEN 
I FrcqucnzbercIch 30 Hz — 100 kHz 

I Genauigkeit dcr Einstellung 1 Hz 

Mcssgcnaulgkcit 

bis 50 kHz ?Vno ±1 Hz 

von 50 bis 100 kHz 
Abmessungen 

cinschliesslich Deckel 510 x 350 x 270 mm 

Gcwicht ca. 28 kg 
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AUSFOHRUNG 

Dai GorM lit In eincn itarkcn, naturfabrlgcn, gebcizten Elchenholz* 
kaiton cIngobauL Die Inncntcllc ilnd lorgfUltlg abgcichlrmt. Das Gcrlc 
kann aui dem Kasten hcrauigchobcn und auf cin normalcs Mesigestell 
montlort werden. 

PRINZIPSCHEM A 



Andcrungen obfgcr Angabsn Im Laufe 
der Eniwtcklung sInd vorbehalten. 
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VERANDERBARE LEITUNGSHACHBILDUHG 

TYPE ORION-K.T.S. 1721/S 



ANWENDUNG 

Dns Gcrnt dicnt zum kompicxcn Abschluss von Fcrnsprechicitungen 
sowlc von Knbcl- und Frcilcltungsstromkrclscn und zur Nachblidung 
von dcrcn Impcdanzcn. Im Fallc dcr Impcdanzmcssung vorwiegend 
kiirzcrcr Fcrnsprcchstromkrcisc wird das Nctzwcrk als angcpasscer 
Abschluss vcrwcndct,. Im Fallc dcr Bcstimmung dcr Impcdanzglclch- 
m«*issigkcit bzw. RcfIcxIonsdJimpfung dicnt cs zur Elnstcllung dcs Soll- 
v^crtcs dcr Kabelimpcdanz. 

BESCHREIBUNG 

Die cicktrlschc Gllcdcrung und Arbcitswcisc dcs GcrStcs sInd aus 
dcm Prinzipschcma erslchtllch. 
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Da« Gdrai oitihalt /wol vnraitdorbaro Wldarttandttai/c, vier vcratidcrbaro 
Sautt voii Ka|)a/ltat«ii imd «lneii vorandorbaroii Sat/ von Indnktivltaton. 
Die Werto d,or Sat/e »ind die Gnindtcbaltiing dc» Net/werkot crmdg* 
licbeii towohl bir Kabel*, ah aticb (iir Frelleliungtttreckoii die lolchtc 
und bequeme Elnitellung dcr togenannien crwciterton Hoyt-Nach* 
bildung for die ilbllchen Zweldrahi- und Vlerdrabt-Stromkrche. Mlitcit 
entsprecliend eingebauter Scbalter und Latchen zum Kur/tchllettcn 
lasten «lch nilt dem Gerat iiberdlet vielerlel Inipedan/korven nachbllden. 
Die verKbledenen Sat/e sInd mil besonderen Autfiihrungen vertehen, 
damit ihre Werte erganzt bzw. durcb zu»at/liche Elemente (z.B. Drch- 
kondentatoren) feinregullert werden kOnnen. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Frequenzgrenze 10.000 Hz 

Elnttellbereich- der einzelnen Satze; 

Qii Kapazitat 11 x0,1-l-11 X 1 /i.F « 12,1 /tF - .4'*/. Genaulgkelt 

C „2 Kapazitac 11 x 0,1 + 11 x1 /i.F = 12,1 /iF ^4% Genaulgkelt 

C| Kapazitat 11 x 1 +11 x 10 iiF == 121 nF Genaulgkelt 

C Kapazitat 11 X 1 +11 X 10 nF = 121 nF „4';;, Genaulgkelt 

Lj Induktivitat 11 X 1 +11 x 10 mH ■= 121 mH ^1,5% Genaulgkelt 
R„, Widerstand 0-100+18x100 Ohm = 1900 Ohm | 1% ±1 Ohm 
R, Wlderittnd 0-100+18x100 Ohm = 1900 Ohm ±1% ±1 Ohm 
AbmcMungcn 510 x 330 x 270 mm 

Gewicht , ca. 28 kg 

AUSFOHRUNG 

Das Gerat 1st auf elne Untcrl.-igc von normalen Abmessungen (482x310 
mm) montlert und sowohl zur Unterbringung auf cincm Gcstcll als 
auch In elnem Kasten geeignet. In Icztercm Fallc wird es In cinem natur- 
farbigen, gebcizien und pollcrten Elchenhoizgehausc gellcfert. Infolgo 
der massiven Ausfuhrung dcs Kastens vertr.1gt das Gcrilt ohne Schaden 
die bel Strcckcnmcssungcn haufigen Transportc. 
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P»^IN2lP§CHiMA 



Andtfungen obigtf Angaben Im Louft 
dtr £ntwlcklung ttnd vorbehoken. 
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HITRIHPfX UNGARISCHES 
FOR ERZEUGNISSE DER 

Bft«lonjch»l(l; Budopott 6Z PoitfacS 202 


AUSSENHANDEISUNTERNEHMEN 

INSIRUMENTENINDUSTRIE 

Tologiommo; Intfrumonf Budopoil 
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ADERVIERER-ABSCHlUSSE 

TYPE ORION-K.T.S. 1723/S 



ANWENDUNG 

Die AdervlererabichluJskSiten diencn zum betrlebswSsilgen Ab$chl^iif 
der Stamm- und Phantomttromkrelte bel Messungen der Nebeniprech- 
dimpfung von Kabeladervierern und Spuleniatien der Stromkrelt- 
belastungen. Sie ilnd bel der Fabrikatlon, der Streckenmontage und den 
Abtchluumetsungen der fertigen Strecken glelcherwelie unentbelwllch. 
Die AbKhlusikiiten sInd bel Verwendung entiprechender auftteckbarer 
WiderstSnde zur Mewung jeder iibllchen Adervlererimpedanz geeignet. 
Sle werden In zwelerlel Auifii.hrungen hergettellt: Type A wird zum 
Abfchlleiten elnet Vierert. Type B zum Abschllewen von zwel Vierern 
verwendet. 

BESCHREIBUNG 

Di^ elckiriiche ciicderung und Arbciwweise dcs Gcrttes $lnd aut dem 
PriniipKhema ersichtlich. 

Zur BHdung dcs Phaniomstromkrcises dienen rwea Drossclspulen mil 
miulcrer symmcirischcr Abrweigung. Die resultierende Impedanz der 
betden in Reihe gcschalictcn Hilficn einer Drosselspule ist im Verg^ich 
mil dcr ubiichen Stromkreisimpedanz so gross, dass sue dereru Wm 
nidhi beeinflusst- Der genaue Abscbluss der Stammstromkrease erwgt 
deshalb mineils der mil den Drossellspullen paralHel! gcsdKaflteien Wcder* 
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lUndc. Dio dor Impcdanz dcr zu mciicndcn Stromkrclic cntsprcchcndcn, 
In abgcschirmto Kauchon monticrtcn ohmltchcn WidcrsUndc wcrdcn 
mil don Adorn durch Elnueckcn In vcrscnkic Buchtcn vcrbunden. 

Hintichtllch dci Phaniomstromkrclics hcbcn ilch die Siromc In den 
Spulenhalfien gcgcntclllg auf. Dcr Phaniomilromkrcli wird durch cinen 
In abgcschirmten Kascen monticrtcn ohmlichcn Widcrsiand abgcschlos- 
ten, dcr In cInen Spuicnmittcipunkt gesteekt wIrd. Dcr rcsultlercnde 
ohmische Widerstand dcr Spulcnhalftcn wIrd bcl Bemessung dc$ Phan- 
tomstromkrcIs-AbschlusswIdcrstandcs bcriickslchtlgc. Eln kapazltlver 
Autgicich dicni zur Erhohung dcr Symmetric dcr Spulenhalftcn. Im Kasten 
dcr Type B befindet sich eln Viercrabschluss fur die Messung der Neben- 
tprcchdampfungcn zwischen vcrschicdencn Adervicrern. 

technische ANGABEN 

Frcquenzberelch 
Elgene Nebcnsprechdampfung 
zwischen Stammkrciscn 
zwischen Stamm- und 
Phantomkrelsen 
Gcnaulgkelt dcr Abschluss- 
wldcrstandc 

AUSFOHRUNG 

Type A. Die beldcn symmccrischcn Spulcn und die Ausglclch$clcmcnte» 
deren Werte bcl dcr Fabrlkaclon cingcsccllc wcrdcn, sInd In cinen massl- 
ven Kasten aus Alumlnlumguss monticrt. Die Mcssicitungcn wcrdcn 
mlcccls Univcrsal-Mcssgcrackicmmcn angcschlosscn; zum Aufstcckcn 
dcr Widerstandkasten dicnen versenkte Buchsen. 

Abmessungen ohne Ausfiihrungcn 

und Abschlusswidcrstandc 160x110x130 mm 

Gcwicht ca. 2 kg 

Type 6. Eln massiver Elchcnholzkastcn genormter Type cnthalt fur den 
Abschiuss zwcicr Adcrvicrcr 4 symmctrlschc Drosscispulcn und die 
bcl dcr Fabrikatlon angepassten Ausglclchsclcmcntc. Die abgcschirmten 
Mcssicitungcn, sowlc die Kastchen mit dCn Abschlusswldcrstanden 
werden In versenkte Buchsen gesteekt. Die aufstcckbarcn Reserve* 
widerstande konnen In dem durch cine Klappc abschllessbarcn Raum 
untcr dcr Montagcpiattc untcrgcbracht wcrdcn. 

Abmessungen 

cinschllcssllch Deckel 510x160x270 mm 

Gcwicht ca. 11 kg 


600- 6000 Hz 
_:16 N 
^12,5 N 

dt 3'/o 
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PRINZIPSCHEMA 

I 

I 




^nderun/fcn obiger Angaben Im Laufe 
der Fortcntwlcklung s/nd vorbehaltcn. 
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HITRIHPIX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHHEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 

t(t«fanichrlf»i (udopMt 62 Po«t|oek 202 T»l«gromimi Indiumsnt Budopett 
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PHANTOMSCHALTER 

, TYPE ORION-K.T.S. 1724/S 



AN WENDUNG 

Dor Phantomschaltcr dicnt .bcl Mc«ung der NebcnsprcchdSmpfung 
Inncrhalb crdsymmctrlschcr Kabclvlcrcr lum Abschluss dcr Adervicrcr 
und zur Hcrstcllung dcr Rclatloncn b|, b«, b;i»bciw. b|„ b™,, b.„ am 
Mcssplatz. Dcr Schaltcr iSsst sich an die D»mpfungtmcs$cr Fabrikat 
BHG und ORION-K.T.S. gut anpassen. Dcr 'Abschlujs dcr Adcrvlerer 
am fernen Endc erfoigt zwcckmatsigcrwcisc mit cinem ahnilch auf- 
gebauten Adcrvicrcr-Abschlusskastcn. 

BESCHREIBUNG 

Die cicktrlschc Gllcdcrung und Arbcitsweisc del Gerites sInd aus 
dem Prlnzipichcma crsichclich. 

In Adervicrern, deren Phantomitromkrclsc glelchfalli vcrwendci werden, 
kann dai Ncbcniprcchcn In folgendcn 3 — bezw. bcl Berucksichtigung 
der Stclle dcs storenden Senders — 6 Rclatloncn auftreten: 

/ 
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B«(«lchnunf d«t Nebentpre- 
chent bcl Stbfung 


Mlchtuni d«t Ncbtniprcchent 

am gemoln> 
tamen 

am fernen 


Endo 


(Nahncben- 

(Fernneben- 


tprcchen) 

tprcchen) 

ZwI&chen dem ersten und zweiten Paar 
Zwlichen dem cruen Paar und dem 


«>.. 

Phantomttromkrels 



Zwiichcn dem zweicen Paar und dem 


Phancomuromkreis 

*>:, 

^31 


Die Blldung dcr StromkreUe zur Mcuung dicser Rclatlonen biw. 
die Anschaliung an den DSmpfungsmcsscr wird In dcr Phantomschaltung 
mit Hllfc dcj Waizcnschaltcrs K| durchgcfuhrt. Dcr Phantontstromkrels 
wIrd vom symmetrUchen Mittcipunkt dcr Drosscispulcn F, und Fj ab- 
gczwclgt. Zur genauen Hcrstcllung dcr Symmetric dcr bclden Drossel- 
spulcnhslftcn dicnen zwcl vcrSndcrbarc Dlffcrcntlalkondcnsatorcn und 
zwcl cbcnfalls vcrSndcrbarc WidcrstSndc In Stcrnschaltung. Die Her- 
itcllung der Erdsymmetrle dcs Phantomstromkrelses erfoigt mittels 
cntsprechend gewiihiter Widerstiinde glcichcr Grosse. Die einzcinen 
Adernpaare werden mIt dem Dampfungsmesser untcr Zwlschenschaltung 
symmetrlscher Transformatoren verbunden^ um die Symmetric des 
Phantomschaltcrs von dcr Symmetric dcs Dampfungsmessers unabKangIg 
zu machen. Die Widerstande dcr Bcstandtcllc des Phantomschaltcrs 
Sind Im Vcrgicich zu den impedanzen der allgcmcin ubilchcn, belastcten 
Leltungen (300—1600 Ohm) gross. Die zu messenden Stromkrcise 
werden betricbsmassig mil ohmischen Widerstanden In abgcschirmien 
Kastchen abgcschlosscn; zum Aufsieckcn dcr die Widerstande ent- 
haltenden Kastchen sind cntsprcchcndc Buchsen vorgeschen. 

Zur genauen Messung grosscrer Ncbensprcchwcrte diirfen nur die 
zum Gerat gchdrenden abgcschirmtcn Mcssicitungcn verwendet werden. 
Die Symmetrlerclementc P,. P„ C, und C werden vom Llefcrwerk 
den zum Gerat mltgcllcfer^n Mcssicitungcn angepasst und fest elngc- 
stellt. Im Falle elncr Andcrung der Mcssicitungcn milsscn diesc Elcmcnte 
neu eingestellt werden. jedem Gerat 1st cine dicsbezugllchc genauo 
Gebrauchsanweisung belgegebcn. 
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technische angaben 

Frequeniberelch 
Elgene NebeniprechdSmpfung 
del Gerltot bel 800 Hz 
zwiichen Paarcn 
zwitchen Paaren und 
Phantomttromkreli 
Abmetfungen 
Gewicht 


600 Hz - 6 kHz 


:_:16 N 
^:13,5 N 

510 x 210 x 270 mm 
ca. 14 kg 


AUSFUHRUNG 

Dai Gcrat 1st In cincn natorfarbigcn, gebciztcn Holzkasten von mattivcr 
Auifiihrung clngcbaut, dcr gut traniporticrbar 1st. Der Deckel schifesst 
den Kastcn mittcls massiver Federn. 

PRINZIPSCHEMA 



Anderungen obiger Angaben im Laufe 
der Fortentwicklung sInd vorbehalten. 
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HITRIHPIX UNGARtSCHES AUSSENHANDEISUNTERNEHMEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 

Brlo(antchil|ti BudopoU *2, Po»l|och 202 Ii.lo(|iniiiii>oi Intliumnul Budapoil 
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rcl-messbrUck>e 

TYPE ORION-EMG 1431 



ANWENDUNG 

Mit dem Instrument konnen ohmische WiderstSnde, KapaziUten, 
Induktivltaten, Verlustwinkel von Kondensatoren, Gtitefaktoren von 
Spulen (Q) gemessen werden. 

Die Vielseltigkeit und einfache Bedlenung des GerStes, sowie die ausser- 
ordentllch welten Mestgrenzen sichern elne ausgedehnte Verwen- 
dungsmdglichkeit. 

BESCHREIBUNG 

Das Gerat ist eine.ubliche viergliedrige Impedanzbriicke. Die Briicken 
vrerden durch Gleich- bzvr. Wechselspannung aus elner Batterle 
bzw. elnem 1000 Hz Mikrophonsummer gespelst. Das Messresultat 
ist von elner annahernd logarithmischen, grossdimensionierten Skala 
abzulescn; die Grossenordnung des Messergebnisses und die Messart 
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werden mittelt zweler Sutierer Schalter eln|ettellt. Oi.. Gleich* 
der BrOcke teigt b«i Gleichttrommetsungen «ln Hiccel' 
itellungigalvanometer an. wlhrend bel WechseUtrommetsungen eln 
Kopfhdrcr alt Anzelgeorgan dient. Alt Indikator kann auch eln Otzll- 
lotkop (i. B. Type 1534) oder eln NF>Rdhrenvoltmeter (i.' B. Type 
1315) verwendet werden. 


TECHNISCHE ANGABEN 

Messgrenzen 

Wldertcandsmes$ung 

KapazIUtsmessung 

Verlustwinkelmessung 

Indukclvltltsmessung 

Giicefaktormessung 

Messgenaulgkeit 

Widerstandsmessung 


KapazitUsmessung 

Verlustfaktormessung 

IndukcivitStsmessung 


Gucefakcormessung 

Stromquellen 

Gkichspannung 

Wechselspannung 

Abmessungen 

Gewichc 


1 mOhm— 1 MOhm in 7 Bereichen 
10 pF— too fxF In 6 Bereichen 

2 X 10*'*— 1 

10 /iH— 100 Hy In 6 Bereichen 
2 X lO^-^IO* 

±1% von I .Ohm bis 100 kOhnt 
±5% ±5 mOhm unter 1 Ohm 
±2% von 100 kOhm bis 1 MOhm 
±1% ±5 pF von 10 pF bis 10 #xF 
±2% iiber 10 /xF 
±20^, ±0,005 

±2% ±5 /xH von 10 /xH bis 1 Hy 
±5% von 1 Hy bis 10 Hy 
±10% von 10 Hy bis 100 Hy 
±20% ±0,005 

4x1,5 V SauerstofTbatterien 
Mlkrophonsummer 1 kHz ±5% 

430 x 350 x 350 mm 
ca. 18 kg 


Anderungen obiger Angaben im Laufe 
der Fortentwicklung s/nd vorbehalten. 



MimiMPEX UNGAkISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHHEN 
FUR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 

Budapest 62 Postfoch 202 Telegfomme: InsIrunM 
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.ORIPONS* rcl.betriebsm.essbrOcke 


TYPE ORION-EMG 1432/B 



AUSFUHRUNG 

Die RCL Bctricbsmessbruckc Type ORIPONS 1432/B wurde haupt- 
sachlich als universales Hilfsmittel fiir elektrlschc Massenfertigung 
konstruicrt. Dem jcwclligen Bcdarf entsprechend konnen damit Wlder- 
scande, KapazIcStcn und mictels i&usserer Etalone auch Selbstinduktlonen 
gemesscn, sowlc auch prozentuale Vergicichsmessungen angescellc 
werden. Gcrade diese Vielscicigkelt bestimmt das Geriit zu einem 
unlvcrsalcn Hilfsmittel sowohl fiir elektrische Massenfertigung, wie 
auch fiir Prufstcllen und Laboratorien des gesamten Schwachstrom- 
gcbietcs. 

BESCHREIBUNG 

Alle Messungen crfolgen In Briickenschattung. Als Nullindikator dlcnt 
nach einstufiger VersUrkung elne Abstimmanzelgerdhre. Die Messart 
kann durch eincn Umschalter wahlweise cingestellt werden. In Stellung 
.,R** konpen WiderstSnde zwischen 0,5 Ohm und 10 MOhm, in Stellung 
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mC* KapaiUMen iwlschen 50 pF und 1000 (if gomosicn worden. Bel 
Scellung mEicc.** kdnnon lowohl mC'* wIc auch mitcels Auttcrer 
Ecatone gemessen und dadurch die Metsgonaulgkclt sowlc auch der 
Mesiberolch bocrUchtllch orhbht werden. In Stellung kdnncn 

prozontuale Verglelchtmeisungcn von ,.R*\ .,C** und ,,L** angcslcllt 
und die Abwcichungen an dcr Skala unmUtelbar In abgcicscn werden. 
Dio Briickc kann wahlwcisc durch clncn vom Gcr5e gcllcferccn 50^60 
Per . Wcchsciscrom odor aus cincm cingebauten Selcnglcichrlchtcr mittels 
zcrhackten Glcichstromcs gcspcist werden. 

Das Gcriii 1st nctzgespelst und auf 110/220 V. 50-60 Per. umschaltbar. 
VORTEILE 

Ausgcdchnte Vcrwendungsmogllchkclc 
Welter Messumfang 
Verlustwlnkel-Messmoglichkelt 
Prozentuale Verglelchsmessungs*Mdgllchkclt 
Lineare Skala 

Messmoglichkeit des Widerstandes Induktiver Spulen 
TECHNISCHE ANGABEN 


Wechscispannungsmessungcn 
Mcssberelche fur .,R" 
Messbereichc fiir ,,C** 
Messberelche fiir 
Genaulgkelt 


G/e/chsponnungsmessungen 

Messberelche fiir ,,R*’ 

Genaulgkelt 

Prozentmessung 

Dielektrlsche Vcriustmessung 

Rohren 

Netzanschluss 

Lelstungsaufnahnie 

Abmessungen 

Gewichc 

AUSFOHRUNG 


0,5 Ohm — 10 MOhm 
50 pF-1000 /tF 
1,5 mH bis iiber 100 Hy 
±3'*,, ±1^ zwischen 10 Ohm und 
10 MOhm 

±y\, ±1® zwischen 100 pF und 1000 /tF 

0,5 Ohm — 1 MOhm 

± 57 ,, 

-20 bis ±25‘v;, 

0-40'\, 

6AU6. EM 4, 6X4 
110/220 V. 50-60 Per. 

15 W 

236 X 180 X 136 mm 
ca. 4,2 kg 


handllches, caubengraues Metallgehause 


SSmtIlche Telle sInd In ein 
elngebaut. 

Anderungen obiger Angaben Im Lauft 
der Porientwicklung sind vorhehalten. 



HETRIHPiX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHHEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 

Bflafonichfrft : 8udap«»t 6Z Poitfoch 202 Tologrcimm®: Intlrumwot BudopetT 
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KATHODENSTRAHL-OSZILLOSKOP 

TYPE ORION-EMG 1534 



ANWE NDUNG 

Priifung und Messung clektrlsch regiurlerbarer perlodlscher Vorglnge 
erhalten durch die sichtbare Vorfiihrung Ihrer zeltllchen Verlaufe 
mittels elnes Oszllloskopes elnen neuen Charakter und elne neue 
Mdgllchkelt. 

Das Kathodenstrahl-Oszllloskop Type 1534 ist eln fiir Laboratorlen- 
und Betrlebszwecke lelcht transportabei konstrulertes GerSt, das sich 
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lur PrUfuni von ton- und ultruchalifresw®"*®'* Zolchen von 
von 0.2 bu 300 Volt oignot. Ei hOnnon damit Umtilcho 
Erichttnungon dor eloktrluhon und akuttUchon '' 

aufwiru, Ubor don Ultraichallboroleh hinaui. bli 300 ‘‘‘J* 
wordon, a. B. Motion von olokirlichon Schwingungi- und Elnichw ng- 
vorgingon, Frequoni, Phaio, Spannung, Siromverlauf, / 

Klirrfaktor, Bandbrelie uiw. In Vcrblndong mU cincm N f • 
gonorator <». B. Typo 1113/B) odor Broltbandgonoraior (a. B. Type mi) 
wird untor Blldung dor bokannton LlMajout-Kurven dat Frequenaelchen 
oinot bollebigen Oialllatort oinfach und bequem durchgefUhrt. 


Ebonic loluot dat Kathodonitrahl-OialMotkop Type 1534 untor Zw ichen- 
tchalten enttpr'echender Hllftmlttel recht guto Dienito bel dor Untor- 
tuchung mechaniteh-perloducher Vorginge Im Matchinenbau. Sehlffbau 
und Im Elicnbahnweicn uiw., wo damll rccht b^auchbare AuficnIUMC 
erilelt werden. 


In Verbindung mit elnom Eloktrononichaltor (a. B. Typo 15M) ^'® 

glolchaoltigo Prilfung mohroror lynchroner Vorginge auf oinlacntte Welto 
mdgllch. 


BESCHREIBUNG 

Die elektrlKhe Gllederung und ArbelMwolie dot Gerltet find aut 
dem Prinxiptchema erstchtllch. 

Dat Gerlt arbeltet mlt elner Elektronenttrahirbhre von 75 mm Schirm* 
durchmester. Slmtliche xom Betrleb ndtigen Schaltelemente tind In 
lelcht zugingllchem Aufbau In eln zweckmlstlg autgeblldetet Metall- 
gehlute eingebaut. 

Auf die vertikalen und horlaontalen Ablenkplatten der Kathoden- 
ttrahlrOhre arbelten |e eln Verttlrker mlt ttetig regelbarer Verttlr- 
kung und genUgend hoher Eingangsimpedanz, urn die zu prilfende 
Stromquelle nicht zu belatten. Eln eingebautes Klppgerlt llefert die 
slgezahnfdrmlge Kipptpannung von 20 Hz bis 50 kHz Wledcrholungs- 
frequenzen In 5 Berelchen. wobel Innerbalb einzelner Berelche fUr 
Felnelnstellung getorgt 1st. Das Klppgerlt kann wahlwcisc mlt der 
Frequenz der zu untersuchenden Spannung, der Netzfrequcnz oder 
mlt elner bellebigen Aussentpannung synchronislert werden. Urn die 
universelle Verwendung des Gerltes von 2 Hz bis zum Hochfrequenz* 
berelch zu sichern, wurde fiir die direkte Ausfilhrung sowohl der ver- 
tikalen, als auch der horlaontalen Ablenkplatten gesorgt. 

Gegen magnetitche Stdrfelder 1st die magnetlsche Abschirmung der 
Kathodenstrahirdhre mlt lusserster Sorgfalt durchgefiihrt. Das Gerlt 
selbst Itt In tragbarer AusfUhrung In eln Gehluse aus Elscnblech ein- 
gebaut. 

Das Gerlt kann an die Ubilchcn Netze von 110/220 Volt, 50— 60 Per. 
durch Umschaltung angeschlostcn werden. 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 


VORTEILE 


Auigedahnter Fraquenzumfang, 20 Hz bl» 300 kHz 
Hohe Empflndllchkelt 

Hzndlichar Aufbau 20 und 

Klppgenerator mit kurzar RUckUufzelt. regelbzr zwiKhen TO un 

50.000 Hz 

WahlweUe Innare odar luttara Sy"'*”’®"'***'®" - 
Sorgfliltiga Abichlrrtiung gagan magnatiKha Stortaiaar 
Praktischat und formKhOnai Auiiera 


TECHNISCHE ANGABEN 

KathodanstrahlrOhra 
Schirmdurchmaiiar 
Statitcha Empflndllchkalt dar 
vert'Ualan Ablankplattan 
ohna Varttirkung 

Vartikaler Varitarkar 
Fraquanzbaralch 
Frequanzabhlnglgkalt 

Im obigan Baralcha 
Varstlrkung 

Max. Gesamtampflndbchkait 

fUr Sinui-Wachaal- 
spannung 
Eingangsitnpadanz 

Horizontaler Veritlrkar 
Fraquanzbaralch 
Frequenzabhanglgkalt Im 

obigan Fra<|uanibaralch 

Verst&rkung 

Max. Gesamtempfindllchkelt 
fiir Stnus-Wechsel- 
spannung 

Eingangsimpedanz 

Kippgenerator 

Synchronisation 

Rohren 

Netzanschluss 

Lelstungsaufnahmc 

Abmessungcn 

Gewicht 


75 mm (3") 

0,35 mm/V 
20 Hz-300 kHz 


±i dB 
120x 


120 mm/V,ft » h^i 

1 MOhm mIt atwa 40 pF Parallel* 

kapazlUt 
20 Hz-300 kHz 
±3 dB 

120 X 


120 mm/V„tf „ ii.i 

1 MOhm mit atwa 40 pF Parallal- 

kapazltkt 

Frequenzberelch 20— 50.000 Hz, 
regelbar In 5 Stufen 
wahlwelse iussere, Innere odar 

Nctzfrequenz-Synchronisatlon 

3KP1, 879, 3x6SN7, 5Z4, 2 x 6AC7, 
2X2 

110/220 V, 50-80 Per. 

55 W 

355 X 265 X 200 mm 
ca. 16 kg 
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KUSFOHRUNG 


0.. G«< IK. IK «» 

und AntchlUtM ilod SO d«r Vorderpls I 


PRINZIPSCHEMA 



Anderungen obiger Angabtn Im Loufe 
der Entwicklung stnd vorbeholten. 



MITtIHPIX UNGARISCHES AUSSCNHANDELSUNTERNEHMEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 

Bili>fon.chil|t: Budnpatl 62. Po«l(oct> 202 I»l«gioniii».; Imliummil Budopoal 
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4 

NF.OSZILLOSKOP FUR INDUSTRIEZWE/SKE 

TYPE ORION. EMG 1538 



AN WENDUNG 

Das Kachodenstrahloszllloskop isc unccr den eicktronischen Messgerftcen 
das am viciselcigsccn verwendbare Grundinscrument. Seine Anwendung 
In dcr EIcktro- und Radiotcchnik 1st berclts allbekannt» hauptsSchlich 
well In diesem Industrie- und Wisscnschaftszweig im Verlauf der Mes- 
sungen fast slimtilche zu prufende Erscheinungen mit solchen Span- 
nungen verbunden slnd, die entweder unmittcibar oder uber einen 
Verstiirker an die Ablenkplattenpaare des Kathodenstrahloszllloskops 
geschaltct werden kbnnen. 
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Auf lnduUrl«H«n und Ertchclnungcn 

chomltclie, HcliU«ch«l»cho odor »oei*tlg Spannungtindc- 

^ tu prUfon %lnd. inu« riiai. f Owtlloikop untoraochcn *o 

run|eii utnw8i*doln, um »lo ml ,nii Hilfo vcruhlcdcncr 

hbnnon. Olo U.nindorung orfoigt 

Moukttpfo. Momtrolfon odor toiutlgcr * , , , . ^ 

Nachdoni dorart umgewandolto Spaiinuogcn wcrden zu kbnncn, 

um mU omom normalen J'* 3"„<j|,chci OaiHlotkop nbtig. 

lu (Ur dioio Zwocko cin boaondcri cmplindlicnc* w r 

Den Fordorungon dcr 
Vcfwcndungwweckc cntiprcchcnd, 

InduUrlciwcckc Type 1538 cniwlckclt. 

VORTEILE 

Der Frequcniberelch beginnt bel elnem »u«cru nlcdrlgon Wori und 
relcht von 0,1 Hi bli 10.000 Hz 

Eingobauier elektronlichor Spannungmablltmor der elne Netischwan- 
*kung von ma*. ±10% auf ±n, kompenilert 

Die Veritlrker der Ablenkplattenpaare (vertikal und *’®'’'*®"***) ^ 

^ gleichtn Aufbaue*. vodkommen lelbuSndlg und voncinander unab- 

Die VerttJrkcr ilnd In Gegontakttchaltung (Push-Pull) geschaltct, vcr- 
^ «»rken Innerhalb ±3 dB glelehm»sslg und sInd gegenUber iusscren 
StOrungcn wellgchcnd uncmpfindllch 
Die Frequent des Kippgenerawrs lit zwischcn 0.1 und 2000 Hz In 6 
Stufen rcgcibar 

Die Zeltachse kann auf drel Arlcn synchronlilert werdcn: 
fl) ipit der zu prUfendon Spannung 

b) mit der Netzspannung 

c) mIt elner Husseren Spannung 

Die Kathodenstrahlrbhre besitzt elnen Schirm mit langem Nachleucht- 

vermdgen . j . 

Die PrUfune nicht-perlodlscher. einmallger VorgUnge. "'•t ««*■ 

fuf ohmischem oder kapazitivem Wege an den Synchron-Elngangs- 
klemmen ausgelbit 

Die Blldponktverschlebung itellt elne neuartige Wsung o^ne Zelt- 
konstante dar (der Anschluss zwischen EndvcrstSrker und Ablenk- 
platten hat kelne RC-Glleder) 

BESCHREIBUNG 

Die elektrlsche Gllederung und Arbeltswelse des GerStcs slnd aus 
dem Prinzipschema ersichtllch. 

Das am Blldschirm des NF-Oszllloskops fUr Industrlezwecke Type 1538 
erschelnende Blld kann mit Hllfe des ReglstrlergerSts Type 1578 auch 
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A 

photographlich ftttgthalMti warden; letiterei Gcrit wur<le ipezlell 
^ fUr dietet Ottllloikop hergettellt. 

Oat am Oizlllotkop erichelnende Blld kann auch wlhrend det Regittrle* 
rent mit elnem klolnen Spiegel kontrolllert warden, der rechtt am 
Gehlute angebracht Itt. 


TECHNISCHE ANGABEN 

Kathodonttrahirdhre 
Schirmdurchmetter 
Anodentpannung (gegen Kathode) 
Vertikaler Verttlrker 
Frequenzberelch 
Frequenzgang 
Empfindllchkelt 
Eingangtimpedanz 


Horizontaler Verttlrker 
Frequenzbereich 
Empfindllchkelt 
Eingangtimpedanz 
Zeltablenkgenerator 

Genaulgkeit det Spannungtteilert 
Rdhren 

Netzantchlutt 

Leittungtaufnahme 

Abmetsungen 

Gewicht 


75 mm (3") 
ca. 2000 V 

0.1 bit 10.000 Hz 
Innerhalb i;3 dB 

3.5 mV,,f/4 cm (10 mV/4 cm) 
ca. 0,1 MOhm 

0,1 bit 10.000 Hz ±3 dB 

3.5 mVrt,/2,5 cm (10 mV/2,5 cm) 
ca. 0,1 MOhm 

von 0.1 bit 2000 Hz, regelbar 
In 6 Stufen 

iio-x, 

3KP1, 5x6SJ7. 6L6, 6x6AC7. 
684, VR 105, 5Z4, 2X2, 
6AU6 

110/220 V, 50 Per. 

120 VA 

265 X 375 X 500 mm 
ca. 25 kg 


AUSFOHRUNG • 

Dat Induttrle-Oszllloskop lit In eln graues, mIt Schrumpflack Uber- 
zogenes Metallgehluse eingebaut und hat tehr matsiven Inneren Auf- 
bau: dies lit dethalb wichtig, well bel Betriebsmettungen eventuell 
hlufiger Platzwechtel erforderllch Itt. 


ZUBE HOR 

Netzanschlustschnur ^ 

Zwel konzentriiche Eingangskabel mit abgeschirmtem Anichluit 
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FRINZIPS^HEMA 



zeichenerklArung 


1. Nacitfl I 4. V«rtikftl«r V«rit|rli«r 6. Stromkr# » d«r Kftthsdtn- 

2. SpRAfiungtitAbilUaior 5. HoritontaUr Vantlrhar atraMr6hr« 

9. SpannungubUnliganaraior 7. Batriabiichaltpr 


Anderungen obiger Angaben Im Laufe 
der Entwicklung sInd vorbehalten. 



HETRIHREX UNGARISCHES AUSSENHANDEISUNIERNEHMEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 


Bflofon»chf(|t ; Bodopott 62, Poilfoch 202 Tolwgfammo: Budopoil 
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KATHODENSTRAHL-OSZILLOSKOP 

TYPE ORION-EMG 1542 



ANWENDUNG 

Dai Kathodenitrahl-Oizinoskop Type 1542 dient zur Skhtbarmachung 
^elektriicher VorgSnge und crrelcht in Wlisenschaft und Technik Uberall 
grosie Bedeutung, wo ei ilch um Untersuchungen von zeitllchen 
elektriichen Vorgiingen in breitem Frequenzspektrunt handelt. Sein 
Anwendungigebiet wSchit itundlich im Masse der neu auftauchenden 
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j . Problemfi und Im lelbcn Mane wachicn auch die .an da» Gcr»t gcstcllten 

Anforderungen. 

i Hohe regolbaro VeritJrkung fiir vliucllc* Unicriuchcn radiofrequenier 

Signal®, glelchmattigc Frcqucniiibcrtragung In wciten Grenzen fur 
I Impulitcchniichei Meiicn. geniigend auigcdchntc Frcqucnzbandbrelte 

I fiJr Fornsehzweeke, grosict Sichtfcid fiir Photo- und Demonsirailons- 

zwceke. cntiprcchcnd ausgedchnier Kippfrcqucnzberelch mil kiirzestcr 
' Riicklaufzelt, grossc rcgelbarc LeuchtstSrkc, 'scharfet Zelchnen und die 

Mdgllchkelt eincr Leuchtmodulatlon tind heutc elementarste Elgcnschaf- 
ten clncs modernen Kathodcnstrahl-Oszllloskopcs. 

Sein voiles Anwendungsgeblet cinzein anzufiihrcn, wire zu weltlSufIg 
und.daher erwShnen wir hicr nur die hSuflgsicn, wie z. B. : Messen 
von elektrlschen SchwIngungsvorgSngen, Frequenz, Phase, Spannung, 

Modulation. Klirrfaktor. Bandbrelie, ElnschwIngvorgSnge usw., Unier- 
suchung mechanischer Schwingungen Oder blologischer Stromerschel- 
nungen bzw. das Vorfiihren dieser oder Shnllcher VorgSnge. 

Bezelchnend fur das Gerlt 1st, dass es glelch gut zu qualltatlven Kllrr- 
faktormessungen, nach entsprechendem Elchen als Rdhrenvolimeier, 
durch Blldung von Llssa|ous-Kurven zum Elchen bzw. Messen der 
Frequenzen von Tonfrequenz- und Signalgeneratoren, wIe auch als 
Nullindikator bel Brilckenmessungen verwendet werden kann. Zur 
Untersuchung von Breltbandverst»rkern, Slebketten, Tragerwellen- 
Einrichtungen sowle fiir statlsche und dynamische Schwingungsmesser 
1st die Type 1542 eln unentbehrllches Hllfsgerat. 

BESCHREIBUNG 

Die elektrlsche Gllederung und Arbeltswelse des GerStes sInd aus 
dem Prinzipschema ersichtllch. 

Das Kathodenstrahl-Oszlllpskop Type 1542 wurde in erster Linie als 
Laborgerat entwickelt, das zur Befriedigung der oben angefiihrten 
vielseitigen Anforderungen einc Anzahl schaittcchnischer Nculgkeften 
aufwelst. Das Gerat 1st jedoch Infolge seiner Vielseltigkelt sowle seines 
sojlden und handllchen Aufbaues auch eln willkommcncs Hllfsmittel von 
Priifingenleuren und Abnahmestellen fiir hochcntwickeltc elektrlsche 
Gerate. 
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Eln un|«wtti...«lch br«Uer, von 10 Hi bit 10 MHi genau abc.glichener 
Verttirkor mit geradem Frequenzgang prkdettlnlert das Gerlt glelchwo 
zum Molten In niederfrequenten wie auch In hochfrequenten Gebleten 
der getamten Schwach* und Starkitromlechnlk. Die maxlmtale Empfind* 

— Ilchkelt von 40 mm/V ermOgl^ht eln bequemet und dabel verlittllchet 
Metten von Hoch- urid Zwitchenfrequenzttufen der Empfangigerlte 
und Sender. Oer grbtte Schirmdurchmetter von 12,5 cm, towle grotte 
Leucbtttlrke mIt einttellbarem klelnem Lichtfleck ermdgllchen eln 
tcharfet Zelchnen, towle elne voriiigllche Verwendung fur demonttra- 
tlve, photographitche Oder Unterrichttzwecke. 

Ourch Zwltchentchalten elnet ElektronenKhaltert, wie z. B. Type 1591 
wird dat glelchzeltige Untertuchen mehrerer perlodlKher VorgSnge 
mdglich. 

Die horizontalen und vertikalen Ablenkungen der Kathodenstrahirdhre 
tind an je elnen ttetig regelbaren VerttSrker angetchlotten. Die Eln* 
gangtimpedanz det VertikalverttSrkert lit autreicbend hoch bemetten, 
um die zu prUfende Spannungtquelle nicht zu belaiten. Durch Aut* 
bllden einer enttprechenden Schaltung konnte dat Beeinflutten der 
Eingangtimpedanz und det Frequenzganget bein Regein der VeriUrkung 
vermieden werden. Dattelbe gilt fUr den Horlzontalverttlrker, detten 
Bandbreite tich blott bit 1 MHz erttreckt. 

Durch unmittelbaret Herautfilhren der vertikalen, wie auch der hori- 
zontalen Ablenkplatten der Kathodenttrahirdhre kdnnen noch Fre- 
quenzen bit 60 MHz untertucht werden. 

Leuchtmodulatlon kann an getondert herautgefiihrten Klemmen erfol- 
gen. Die Nulittellung det Leuchtpunktet am Schirm Itt towohl in verti- 
kaler, wie auch In horizontaler Richtung vertchlebbar. Wahlwelte 
Synchronitierungtmdgllchkeit auf Mettfrequenz, Netzfrequenz Oder auf 
bellebiget Sutteres Signal, towle regelbaret Mast der Synchronislerung 
gestatten eln ratchet Anpassen det GerSts an die (ewellige Messauf- 
gabe. 

Mit Riickticht auf die hohe Empfindllchkelt det GerStes mutste gegen 
Stdranftlllgkelt fiir torgfaltigste Abichirmung und Abriegelung gesorgt 
werden. So wurde nach Abschirmung der einzelnen Organe, wie z. B. 
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krlftige Eink , ielung der Kathodentcrahirdhre, die ganze ^^/Ichtung 
nochmali In eln Meiallgehluie eingebaut und hledurch elner noch- 
mallgen Abschirmung uncerzogen, um die ndtige wirksame AbKhIrmung 
zu errelchen. Zur Vermeldung itdrender Aburahlung oder Elgen- 
sidrung wird der Kippgeneracor bel Verwendung horizontaler Slgnal- 
ablenkung selbsttfttlg abgestellc. 

VORTEILE 

Abgegllchcne VerstUrkung In welten Frequenzgrenzen 
Hohc Empfindllchkeit, 40 mm/V 

Leuchcmodulatlon durch herausgefuhrte Klemmen mogllch 
Kelne Ruckwirkung auf Eingangsimpedanz, Frequenzgang und Zell- 
ablenkung durch Regein der VerstUrkung 
Zweckmlsslger und leicht zugangllcher Innerer Aufbau 

TECHNISCHE ANGABEN 
Kathodenscrahlrohre 


Schirmdurchntesser 

12,5 cm (5") 

Betrlebsglelchspannung der 


Anode gegen Kathode 

1600 V 

Empfindllchkelt der verclka- 


len Ablenkplauen 

0,51 mm/V 

Empfindllchkelt der horlzon- 


talen Ablenkplauen 

0,46 mm/V 

Vertikaler VerstUrker 


Frequenzberelch 

10 Hi-10 MHz 

Verst&rkung 

ca. 600fach, regelbar 

Empfindllchkelt 

ca. 700 mm/V 

Frequenzabhangigkelt 

±3 dB 

Horizontaler VerstSrker 


Frequenzberelch 

10 Hz bis 1 MHz 

Verstarkung 

ca. 200fach, regelbar 

Empfindllchkelt 

ca. 230 mm/V 

Frequenzabhangigkelt 

±3 dB 
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Ztlublcnkung 

Fr«quenib«relch 

Synchronitlerung 


Elngangilmpedanz 

Vercikaler Verttirker 
Horlzontaler VersUrker 
An der Kathodenstrahlrdhre 
direkc 

Dlrekter GUceretngang der 
Kathodenstrahlrdhre 
Netzanschluss 
Lelitungiaufnahme 
Abmeisungen 
Gewicht 

AUFB AU 


20 Hz bU 0,5 MHz In 7 Stufen 
umichaltbar auf die Messfrequenz^ 
auf die Netzfrequenz Oder auf 
eine beliebige fluitere Span* 
nungsquelle 

das Mass der Synchronisierung ist 
regelbar 

^•1 MOhm -f- ca. 30 pF 
>1 MOhm -f ca. 30 pF 

ca. 15 pF 

2 MOhm -I- 30 pF 

110/220 V, 50-60 Per. 
ca. 250 W 
298 X 405 X 525 mm 
ca. 40 kg 


Der Innere Aufbau des Cerates ist uberslchtllch und lelcht zuganglich. 
Leuchtschirm und Bedlenungskndpfe sInd an der Vorderplatte ange- 
ordnet. In taubengrauem Metallgehause mit Traggriff. 
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I \ PRINZIPSCHEMA 



Anderungtn obiger Aifgaben Im Lauft 
der Portentwicklung iind vorbehalten. 




MITtlM^K UNGARISCHES AUSSENHANDElSUNTEftNEHMEN 
EUR ERZEUGNISSE DER INSTRUHENTENINOUSTRIE 

Irttfonschrfft: Budopvit 6Z PoiJfoch 202 Tel^gromm*: Initrumont ftijdiytf 
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ZEITHiSS-OSZILLOSKOP 

TYPE ORION-EMG tS46 



ANWENDUNG 

Dai ZeiCfness'Oszllloskop Type 1548 vcreint die Elgenschaften des 
moderncn Unlverial-Oszllloikopi und dci Synchroskops. Es elgnet 
ilch, iiber die allgemelnen Anwendungsmdglickkelten fiir Laborzwecke 
hinaus, ausgezelchnet zur Priifung von Radarsystemen und Fernseh- 
aniagen, zur Kallbricrung von GerSten dcr Intpulstechnlk und Im all- 
gemelnen fiir Zeltdauermessungen In Mikrosekunden-Grdiienordnung. 

BESCHREIBUNG 

Die elektrische Gliederung und Arbcitswelse des GerStcs sInd aus dem 
Prinzipschema crsichtlich. 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 

Die weientk.^ jn Elemento dci Zeitmcit-OuHloikops Typv 548 lind 
folgende: die Kathodcnurahirdhro, der tclbUKhwingende Kippgcne* 

^ rator, der Kippgonorator mit lutterer Auildtung, dcr Prgzitlonsver- 

zdgerer, der Auildicilgnal-Gcnerator und der vertlkale Brcitbandvcr- 
uftrker. 

Ole getamte Betchlcunlgunsipannung dcr verwcndcten Kathoden-. 

I ftrahirbhre von 127 cm betrigt 4 kV. was grosse Lichtstgrke und tehr 

! tcharfe Bronnpunktclnttellung ermdgticht. Dcr selbstgcstcucrcc Kipp* 

generator umfassc den Frcquenzberelch von 20 Hz bis 200 kHz und 
gestattec dadurch auch die Priifung von Wcllenformcn der Grdssenord- 
nung 1 MHz. Der aussengesteuerte Kippgcnerator arbeltet nach dem 
System mA/R'\ d. h. die Ausldsung der Kippspannung erfoigt durch 
das Innere odcr Susscre Ausidsesignal entweder unmittcibar odcr unter 
Elnschaltung cines Phascnverzdgerers. Die VerzOgerung zwischen den 
Kippschwingungen ,,A** und „R** wird durch cinen PrUzIsionsverzdgerer 
bewlrkt, der die Berelchc von 0 bis 100 und 0 bis 1000 /isec umfasst. 

Das Intervall von 0,05 /tsec kann auf dcr Skala noch abgelcsen werden. 

Das Gergt enthftlt auch cInen Generator fUr die Erzeugung Innerer 
Ausidsesignale. Ole Frequenz dieses Generators 1st von 80 bis 2000 Hz 
elnstellbar, so dass das Oszllloskop Type 1548 auch zur Licferung von 
Ausibsesignalen fiir die Ausldsung separater Aniagen, z. B. Impuls* 
generatoren, Verzdgcrungselnrlchtungcn usw. verwendbar 1st. Das 
Oszllloskop Type 1548 enthSit ausserdem cinen Breltbandverstlrker 
fur den Berelch von 20 Hz bis 8 MHz mIt elnem Elngangsspannungs- 
teller In RC-Kompensatlonsschaltung. 

V O R T E 1 L E 

Kippgcnerator auf selbstschwlngendcn und Synchroskop*Betrleb um- 
schaltbar 

Prgzislonsverzdgerungsschaltung mit direkter Ablesung 

Breltbandimpulsverstgrker 

Stabller mechanischer Aufbau 


TECHNISCHE ANGABEN 

Kathodenstrahirdhre 

Type 

Gesamte Beschicunigungs* 
spannung 

Ablenkempfindllchkclt 
Modulationsspannung 
zur Dunkeltastung 

Vertlkale Kallbrierung 


Vertikal*Verst5rker 

VerstSrkung bei Maxlmal- 
stellung des Tellers 


5CP-1 (LO 737) 

4000 V 
0,31 mm/V 

ca. —30 V Scheltelspannung zum 
vollstgndigen Ausidschen 
mit Anschluss an Susseres Rdhren- 
voltmeter, mlnimaler erforderll- 
cher Innenwiderstand 5 Mohm 


ungefthr 200fach, der cine Abicnk* 
cmpfindllchkelt von ca. 4 mV/ 
mm entspricht 
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Eingangtipft.^.iun^ueller 

Eingangiwldoritand 

Frequenigang 

ImpultUbortragung 

Stelgungi- Oder Abfall- 
dauer zwischen den 
Scellen 10% und 90 % 
der Amplitude 
Oberschwlngen 
Abfall des flachen 
Impulstcheltelt 

Kippgencrator 

1. Selbstschwingender Kipp- 
generator, Impuisfrequenz 

2. Ausgeldster Kippgenerator 
Type ..A" und ,.R‘* 
„A*’-Generaior (obne Vcr- 

zdgerung) Dauer der 
Kippspannung 

,,R**-Generaior (mit Ver- 
xdgerung) Dauer der 
Kippspannung 


Mit dem Verzogerer messbarer 
Zeitdauerbereich 


umschaicbar; funf Stellungeii: 1:1, 
3:1, 10:1, 30:1, 100:1 
1 HOhm 20 pF 
linear bis d^2 dB von 20 Hz bit 
8 MHz 


max. 0,1 /tsec 
max. 3% 

max. 5% bcl elner Impulsdauer 
von 10 Mlllisekunden 


20 Hz^200 kHz 


ca. 5, 10, 25, 100, 1000, 4000 
und 10.000 /isec 


ca. 5, 10 und 25/x.sec: diese Zeltdau- 
cr kann bis zum bcliebigen Ab- 
schnitc der Kippschwingung A 
von 100/isec verzogert werden; 
10 und 25 /xsec: diese Zeltdauer 
kann bis zum belleblgen Ab- 
schnltc der Kippschwingung A 
von 1000 /xsec verzdgert werden 


0,05—1000 usee 
Messgenaulgkelt der Zeltdauer ±1% 

Auslosung durch elnen Generator oder Susse- 

res Auslosesignal 

Impuls zur Susseren Auslosung positiv odcr negativ, min. 20 V 

Scheltelspannung 

Eingebauter Ausloscslgnalgenerator 

Impuisfolgcfrcquenz kontinulerllch elnstellbar von 80 bis 

2000 Hz 


Vcrzogcrung gegenuber der 
Auslosung der Kippschwin- 
gung A kontinulerllch rcgelbar von 4 bis 

20 /tsec 

Gcllefertcs Auslosesignal posltlv oder negativ, ca. 25 V 

Scheltelspannung 
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Zeltmarken - 

Zw«iflrl«t Zcitmarken ilnd olnMellbar: 

1. itehsnde Dunkeltattmarken In glelchen Abulnden 

fittc ±0.5",, nur be! Kippichwingungcn A von 100 und 1000 
(iitc und Kipptchwingungen R 

2. veri6g«rbaro Helltattmarko kann ln» geiamtcn Zeltdaucrberclch 
dor Kippiehwingungen A von 100 und 1000 /tiec veridgert wer- 
den. D»« Voribgorung In von dcr betroff®"**®" Skala dirckt ab- 

11x6SN7, 6x6AG7. 3x6H6. 2x 
6SJ7, 2 X 807, 6L6. 6F6, 6AC7. 
VR 150, 2x2X2, 3 x 5U4G. 
LO 737 (5CP-1) 

110/220 V. 50 Hi 
ca. 500 VA 

ca. 620 X 360 X 480 mm 
ca. 55 kg 


Rdhren 


lesbar 


Netzanschluts 

Stromverbrauch 

Abmessungcn 

Gcwicht 


ausfOhrung 

Oas Zcitmcssoszllloskop Type 1548 l$t In cincm fcstcn Gustrahmen 
uncergcbracht. Die cinzeincn Einhcltcn sInd auf besondcre Montage* 
platten aufgebaut, lo dass nach Abnahme dcr cntsprechcnden Deckplatte 
jeder Tell dcr Vcrdrahtung lelcht zug9ngllch Isc. 

PRINZIPSCHEMA 



^lderungell obiger Angaben tin Lauft 
dtr Fortentwicklung slnd rorbehalten. 



MfRIMPIX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHHEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 

Irlifomichrlfit Budapoif 6Z PottfocH 202 Tclogfoinmo: Initiuirkont Budopti! 
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ilEKTROHEHSCHALTER 
UNO RECHTECKWEUEN.SIGNALQUELLE 

TYPE ORION-EMG 1591 



ANWENDUNG 

Qjj Verwendungsgeblet elnes bellebigcn Kathodeno$z)llo$kopc$ kann 
mittels Zwlschcnschaltung des Elektronenschalters und Rechteckwellen- 
signalquelle Type 1591 »n wcitem Mass ausgedchnt werden. Bel Messen 
von perlodlsch sich wlederholenden elektrlschen VorgJngen konnen 
mlttels dieses Cerates die melsten Aufgaben des Zwelstrahl-Oszllloskopes 
durch eln Elnstrahl-Oszllloskop durchgefiihrt werden. Also uberall, wo 
perlodlsch wicderholte, registrlerbare Vorg8nge zur glelchen Zelt 
beobachtet oder gemessen werden sollen, und eln Oszllloskop vor- 
' handen 1st. crmdgllcht dcr Elektronenschalter und Rcchtcckwellen- 
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1591 cine |lolchi#lt»|e Umeriuchung »ync -ilitertcr 

Vorgingt. 

Dll Gerlt lit Im allgemelnen lur Unteriuchung von Spannungen mit 
Komponencen Im Berolch von 20- 90.000 Hi gccignet. 

Oder Slosupannungen mIt ciner Wiederholungifrequcni bli 20.000 Hz 
form- und phasentreu wicdcrgegcben wcrden. Durch Vcrwendung 
zweler lolcher Gerlte kdnnen drel oder durch mehrerc auch entipre- 
chend mehrere Vorginge glelchzeltig unicriuchi werdcn. 

Die herauigcCUhrte Rechtcckwcllcn-Slgnalipannung von ca. 1 V ermdg- 
llcht die BenUczung dieses Gerltes auch als Rechteclcwcllcn-Siromquclle 
fUr dbllche Untersuchungen wie Frequenzgang, Bandbrclic, Elnschwlng- 
vorglnge usw., womit die guto Autniitiung dei GerStet gestelgert 
wurde. 


BESCHREIBUNG 

' Die elektrlsche Gllederung und Arbeltswclie des GerAces sInd aus 
. dem Prinzipschema ersichtllch. ^ 

Die zu untersuchenden, unabhlnglgen Spannungen werden an die 
Eingangsktemmen des Elektronschakers angclegc, wlhrend die gemeln- 
• sam ausgelelcece Ausgangsspannung den Vertlkalplatlen des Oszllloskopes 
zugefOhrt wird. In dieser Welse kOnnen mic Hllfe des Elektronen- 
schakers durch schnelles Umschaken elner Mesmelle zur anderen am 
Leuchtschlrm*'Spannungskurven der betreffenden Messstellen neben- 
clnander oder ilberelnander sichtbar gemacht werden. 

Die Eingangskrelse der Schaltrdhren sInd so ausgeblldet, dais elne 
GlelchspannungsversUrkung bzw. Schakung ermdgllcht 1st, wodurch 
.der Elekcronenschaker In gewlsscm Mass als Glelchspannungsverstirker 
verwendet werden kann. Die eingebauten BrekbandversUrker beskzen 
elne maxImale Verstlrkung von etwa ISfach. Niedere und hohe Schak- 
frequehzen (von etwa 115 bzw. 9500 Schakungen pro Sekunde) ermdg* 
lichen das Beobachten von Erschelnungen Imjfollen Tonfrequenz- und 
Ukraschallberelch. Die Schakfrequenzen sin# derart bestimmt, dass 
eln Synchronismus mit den iibllchen Netzfrequenzen oder deren Vlel- 
fachen absichtllch vermleden 1st, ferner klare Abblldung bel hohen 
Frequenzen durch Anwendung elner niedrigen Schakfrequenz und um- 
gekehrt gewAhrlelstet wIrd. 

Wie aus den nachstehenden technischen Angaben ersichtllch, verarbeltet 
der VerstArker Spannungen zwischen 0,2 - 300 V, durch Anwendung 
geeigneter Eingangsklemmen fUr niedrige bzw. hohe Messspannungen. 
Die StabllltAt der Schlrmabblldungen gegeh stossartige Netzspannungs- 
schwankungen 1st durch Gllmmlampen-Spannungsregler sichergestelk. 
SorgfAklg ausgearbeltete Mukivibratorsteuerung ermdgllcht elne Ausserst 
kurzzcitige Umschaltung und erlelchtert die Auswertung der Abbll- 
dungen. 

An der Vorderplatte befinden sich Klemmen ftir elne Rechteckwellen- 
Priifspahnung von ca. 1 V, die sIch fiir Demonstratlonszwecke und 
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Sioiiip»nngngiuni«riucHun|«n an paiilvon Schaltungielamcntcn bcion* 
d«r» algncc. 

O^t Ctrlt lit auf 110/220 V, 50- 60 P«r. umichaltbar. 

VORTEILE 

Etnilgartlge Komblnatlon iweter Heugerlte 
Stcdg rcgolbare» hoha Empflndllchkalt 
Grottor Frequcniumfang 

StablhiAC dar Schirmabblldung gagan uoiiartlga Nctzschwankungen 
gaitchart 

Kurzzaltlga Umuhaltung 
Rach(ackwallan-Slgnalan(nahma 

Crosia FlankanuallhaU dar Rachtackwallan-Signalspannung 

TECHNISCHE ANGABEN 

Ais EMtronenschaiter 
Elngangispanngng 
Fraquanzumfang 
SchiUfraquanz 
Eingangsimpadanz 

Max. VarstArkung pro VarscArkar 
Max. Ausgangsspannung 
Ausgangsimpadanz 

Alt Rechteckwethn-SignafqueUe 
Rachtackwellan-Spannungtausgang 
Flankananstlag 

Ausgangsimpadanz 
Rdhran und Lampan 


Netzanschluss 
Neczschwankung 
Lalstungsaufnahma 
Abmessungen 
Gewicht 

AUSFOHRUNG 

Das GerAt ist In cin handikhes, massivcs MetallgehAuse eingebaut, 
sAmtIlche Bedicnungskndpfc sInd an dcr Vordcrplatte angcordnet. 


0.2-300 V 
20-90.000 Hz 
ca. 115 und 9500 Hz 
0.025 MOhm bal alnar Eingangs- 
spannung von max. 75 V^tr 
0.5 MOhm bei 300 Vwi 
ca. ISfach. scatig ragcibar 
ca. 15 V 

100 kOhm + 40 pF 

1 V 

7 bis 20 Mikrosak. bal hohar bzw. 

niedarar Fraquanz 
25 Ohm 

2 X 6J5. 2 X 6F6. 2 X 6AC7. VR 150. 

5Z4 

6.5 V/0.1 A Signallampa 
110/220 V. 50-60 Par. 

±Wy,, zulAsslg 
85 W 

347 x 241 X 212 mm 
ca. 10 kg 
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PKINZIPSCh£MA 



An4trungtn obiger Angabtn Im Laufe 
der tntwtcklung sind vorbehalten. 




MITtlMPK UNGARISCHfS AUSSENHANDELSUNTERNEHHEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 


Brifffnntchfift ; 0u(icipo«t 67, Poilfach 702 Ti«l9grnmtnf«: Irntrumrtnl Budopott 
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Of 

I 

nf.vorversUrker 

I 

i TYPE ORION-EMG 1S94 




ANWENDUNG 

Der Verstarker kleinerer Oszllloskope la$st im allgemeinen elne max. 
40fache Verstarkung zu, elne Eingangsspannung von 200 mV gibt daher 
am Schirm der Kathodenstrahirdhre einen kaum messbaren Ausschlag. 
In gewissen Fallen muss das Oszllloskop fur hochempfindllche Mes- 
sungen angewendet werden; In solchen Fallen wird elne Empflndllch- 
kell mil elnem separat anschllessbaren Vorverstarker gestelgert. 

BESCHREIBUNG 

Der Vorverstarker Type 1594 bletet max. SOOfache Verstarkung, wo. 
durch die bisherigc Verstarkung des Oszllloskops Type 1534 auf max. 
20.000fach erhoht wIrd: dies bedeutet. dass mit seiner Eingangsspannung 

von z. B. 0,4 mV eln Ausschlag von ca. 10 mm am Oszllloskopschirm 
errelcht werden kann. 
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Wtittr* wlch..|e Anwcndungimdgllchkelten det GerStcs ...id scin 
Gtbrtuch 

all Mikrophon-Vorverttirker 

all Vorveritarker for Meiibriicken, mlt dem Oulllotkop alt Null- 
indlkator 

all Vorvaritarker von Tonfrcquenz-Lelitungsverttarkern 

Zwel Hauptmerkmale dei Vorverttarkert tind: hohcr Eingangtwider. 
itand und niedrige KapazUat. die Ihn bel jegllcher Labor- oder Betriebt- 
arbelt zor Veritarkung der Signale helkler Stromkrelic befahlgt. 
Schaltungitechniich In dai Gerat eln Zwelitofen.Veritarker mlt RC- 
Kopplung. mil Breitband-Ver«arkerpentoden hoher Stellhelt. Die Im 
Gerat angewendete kraftige negative Rlickkopplung macht den Ver- 

*< r er gegen auitere Stdrungen fait unetnpfindllch (z. B. Alterung 
IUll.r«. Scromkr. 

•Khm dK lu<.r< 0l>wtr.,«ng 

zerrung im Frequenzberelch von 20 Hz bis 100 kHz. 

Dl. V.ml,k™, «, .«.pre.k.nd. Eln.l.ll.o, 

ei 1 1 >(< auMn Setliitto(en-S|>aiinoi>|itellert mlt Mile tics Stufcn- 
schalters verringert werden kann (Attenuator). 

Die lelbttandige Stromveriorgung, die eingebaute Glelchrichtereinhelt 
deren Netztrantformator auf 110/220 V umKhaltbar l,t (50 Per Wech 
«l,trom), ilehern die lelbitandige Verwendbarkelt det Veritarkeri. 

TECHNISCHE ANGABEN 

a, 

LIneare Verzerrung zwlichen 20 Hz 

und 100 kHz, auf 1 kHz bezogen ±1 dB 
Veritarkungigrad ()e nach Stellung des 

Schalten) 100 x, 200 x und 

^ 500x 

Genaulgkelt dei Verstarkungsgrades 

(In lamtllchen Sehalteritellungen) ±20'X 
Verzerrung bel 1 kHz (Eingangiipannong 
100 mV, Jedoch max. 25 V Ausgangi- 

,„ax. 1 % 
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Man. Eingangsspannung 

2,5 V 

Mm. Auigangsspannung 

25 V 

Elngangswldcrtiand 

0,5 MOhm 

Elngangskapazltlt 

max. 20 pF 

Auigangiwldertcand 

60 kOhm 

Kapatitive Ausgangsbelastung 
BrummipannMng 

max. 50 pF 

(bel kurzgeschlossenem Eingang) 

max, 20 mV 

Rdhren und Lampen 

2 X 6AU6, 6X4 

6,5 V/0.1 A 

Netzanuhluss 

110/220 V, 50 Per. 

Lelstungsaufnahme 

ca. 15 W 

Abmessungen 

270 X 150 X 140 mm 

Gewicht 

AUSFOHRUNG 

<•<« 


Da$ Gcrat Isc In eln grauet, mit Schrumpflack Uberzogenet Metall- 
gehUute eingebaut. Im Interesse der b«s$eren Tragbarkelt Isc das GerSt 
n)lt elncm Lcderhandgriff vcrsehcn. 

ZUBEHOR 

KapazUStsarmes, abgeKhIrmtes Kabel mIt entsprechendem abge- 
schirmtem Stecker, der dem EingangsanKhluss angepasst 1st 
Netzanschlussschnur 

Anderungen obiger Angabtn Im Laufe 
der Fortentwicklung sInd vorbehalten. 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 



I 

i 


© 


MITRIHPIX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 

#«dop«. a. Potloeh 202 Budop.« 
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O I 



<»ieiCMSPAMHOMGSVER$TilRKfR 

I TYPf ORION-EMG 1598 



anwendung 

Das Gerat wurde In j enter I <«i ^ i 

- ->1. den, . 1 . «>«l"o.l.op^ 

VmtarkerfUrGlelch- und W<«hselsDann - all 

gelangen. '^«''‘«»*Pan«un«»brOelcen tur Verwendung 

flPSCHRElBuS^: 

Die Ausgangiklcnimen dcs Venn-L I 
««rdhrt, wodurch der 1 AnicWui, *'!! 

KathodenitraWfdhre del 0«|«oslcop“ der 

asigstcn hergestcllt wcrden kann. *"* | aweckml- 
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Ole Verwendung all Vorveritarker det Owlllojkop* wird durch cinen 
edeutenden Vortell det Gerltt ermdglicht; dat Grundnivcau von 
tlnganf und Autgang ut Identlich. et bctteht zwHchcn Ihncn In. 
urundpegel kein Spannungtunterschled. 

Eingang und Auigang det Veruarkert kdnnen nach Bclicbcn auf tyn,- 
meirliche Art (mlt. mlulerem Erdungtpunkt) odcr auf atymmctrltche 
(escnaltci werden. 

Weltere wichtige Anwcndungtmdgllchkelten; 
dcr Meitberelch von Glelchipannungt-Rdhrenvoltmctcrn kann bedcu- 
tend erweltert werden 

Prilfen von Elnichaitvorgangen (Spannungstpriingen) 
alt Regelverttarker fUr au'tomatitche Steuereinrichtungcn 
a t Veritlrker von Umdrehungtiahl-Regclelnrlchtungen 
* P*«o*l®lctrlichen Mettkdpfen (von Quarzdruck- 

Schon aut dieten wenigen Beltplelen Itt die autterst autgedehnte Ver- 

sub,,,... 

^«'’‘*«“^«"*Sp>nnungiteller (Attenuatorf 

Ole telbttandige Stromvertorgung, die eingebaute Glelchrlchterelnhelr 
deren Netnrantformator auf 110/220 V umtchaltbar Itt (50 Per Wechtel 
Strom), tichern die telbttandige Verwendbarkelt det Verttarkert. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Frequenzgang det Verttarkert ±2 dB von 0 bis 20 kHz 

ElStImpedanz *2^500 kSl **’'"*'"**"'*«'* 

det Eingangs-Spannungttellers, bel 
symmetriKhem oder asymmetrl- 
schem Eingang bel Nuilfrequenz) 
symmetrischer Autgang 500 x ± 5 -/ 

asymmetrlscher Autgang 250 x +5'/ 

fache Verstarkung 
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Auigaiig iytnmclrKch odcr asymmeirisch 

Au%gaiig%-Gk*lch\pannung max. J 300 V 

Autgang-WechscUpaniiung 2 x 100 V.ii 

Vcrzcrrung dcr Ausgangs-Wcchscl- 
spaniiung (bcl 1 kHz gcmcsscn) 
bis zu 2 X 50 V,,, Ausgangs- 

spannung max. 1",, 

bis zu 2 X 100 Vwi Ausgangs- 

spannung max. 2",, 

AusgangsgrundgcrAusch max. 2 x 500 mV 

Vcrstiirkungsschwankung bel cincr 
Neizspannungsschwankung von 
±10 

Glekhspannung niax. ±1'!,, ±25 V 

Wcchscispannung niax. ±5"„ 

Max. NullinicnSnderung (am Oszll- 
loskop) bci momcntancm Neiz- 
spannungssprung 
Rohrcn und Lampcn 

Nctzanschluss 
Lcistungsaufnahmc 
Abmcssungcn 
Gewicht 


max. 25 V 

3 X 6H8C (6SN7GT), 2 x 6X4 
6.3 V/0,3 A 
110/220 V. 50 Per. 
ca. 50 W 

190 X 125 X 390 mm 
ca. 8 kg 


AUSFOHRUNG 

Das Gcrat ist in cin mit grauem Schrumpflack ubcrzogcncs Mctall- 
gchausc cingcbaul, das im Intcrcssc dcr bcsscrcn Tragbarkcit mit cincm 
Lcdcrhandgriff vcrschcn ist. 

Z U BE HOR 

Nctzanschlussschnur 

Anderungcn obiger Angaben im Laufe 
dcr Entwicklung sind ¥orbehalten. 
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auwellen-prAzisions.wellenhesser 

TYPE ORION-EMG 1611 



ANWENDUNG 

Fur unmlttclbarcs Mcsscn von Frcqucnzcn odcr Frcqucnzbcreichen ist, 
bcsonders wcnn es bcl nicht alizu grosser Genauigkek in erster Llnle 
auf schncllcs Mcsscn ankommt, cin Absorptions-Welicnmcsscr uner- 
sctzllch. 
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|}«r AllweiMnoPrlililent-Wellenmeiter Type 1611 dlent"ait tra|baret 
Gerit lur ichnetlen Bettlmmung von Fret^uenaen bezw. Bercichigrenzen 
swiKhen 90 kHz und 50 MHz. Der Vortell dieses Gerltes 1st besonders 
dann offensichtllch, wenn elne Mossgenauigkelt von 2 %, oder bel 
BenUtzung von Elchkurven, 0,25'X( ausrelcht, und dadurch der Gebrauch 
der wesentilch ichwerfllllgeren Heterodyneinrichtung vermieden wer< 
den kann. Die Frequenz von Sendern bezw. Oszlllatoren, sowle den 
Frequenzberelch verlnderllcher Oszlllatoren kann man durch blosses 
Verdrehen elnes einzigen Knopfes sofort bestlmmen und die Frequenz 
unmittelbar ablesen. 

BESCHREIBUNG 

[)er Messberelch des Allwellen>Prlzlslont-Wellenmessert Type 1611 1st 
In 6 Berelehe untertellt. Der Bereichwechsel erfoigt durch Vedrehen 
elnes Revolver>Trommelschalters Susserst robuster Konstruktion, wo> 
durch die Verwendung lusserer Zusatzspulen vermieden, wird. 

Der angewendete PrSzIslons-Drehkondensator 1st mit elner grossen 
und gut Uberslchtllchen Skala mIt Felnantrleb versehen, wodurch ein 
bequemes und genaues Elnstellen bzw. Ablesen erlelchtert wurde. 

Als Resonanzanzelger Ist eln Mikroamperemeter verwendet, wlhrend 
elne Kristalldlode die nOtIge Glelchrichtung bewirkt. Der eyentuelle 
AustauKh der Diode beeinflusst die Elchung der Skala nicht. Sofern 
elne Frequenzabstlmmung mit 0,25% Genaulgkelt verlangt wIrd, so 
kann diese mittels der belgefUgten Etchkurve erzielt werden. 

Elne an die Eingangsklemmen angeschlossene Signalspannung von min. 

0,3 Volt resultlert elne schon gut Indizlerbare Ablenkspannung. Diese 
kann entweder durch galvanischen Anschluss oder auch mit elner Draht- 
schlelfe Ubertragen werden. 

VERTEILE 

Schnelles und elnfaches Messen, empfindllcher Indikator 
Grosser Frequenzumfang 
ZweckmZssIge Berelchuntertellung 

Durch Spezlalkonstruktion auffallende Gttte des Messkrelses 

Kein Spulenwechsel 

Fein angetrlebene grosse Skala 

Gute Ablesembgllchkelt 

Ausrelchende Messgenauigkelt 

Lelcht bewegllche Ausfilhrung 

Geringes Gewicht 
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TECHNISCHE ANGABEN 

Mtub«r«kh 90 fcHi-50 MHz In 6 Unterteilungen 

Empflndlkhktlt 0,3 V m d«r Eingangiklemme tichert 

gute Indikatlon 

Metiganauigktit zwlKhtn 15® ond 25® C ond b«l 1,4 V 

±10% Helzipannong haben die 
Skalenwerte elne Genaulgkelt von 
± 2 % 

mit Ekhkurve itelgt dleaer Wert 
zwitchen 100 kHz und 25 MHz aof 
±0,25% (obige Angaben geken nur 
fUr lose Kopplungen), und zwiKhen 
25 MHz und 50 MHz auf ±0,S®/o 
Krittalldlode DS 60 

Abmetiungen . 255 x 340 x 380 mm 

Gewkhc ea. 9,1 kg ohne Batterle 

AUSFOHRUNG 

Oai Gerlt lit In eln matilvei, exportfthlget Gehluie elngebaut; ilmt* 
llche Bedlenungtkndpfe ond AntchlUtte ijnd handikh an der Vorder- 
plane angeordnet. 

Aitderungen obigtr Angabtn Im Ixiufe 
der EntwfeUung tind ¥orbehalten. 
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MlfilMtlX UHGARISCMES AUSSINMANDILSUNTCRNEHMIM 

FOR l” *>w ihstrumehienindustrie 

BfMonichrtlli ludopwt 6Z PotHoch 202 


0 


Tologiomiiwj Intfrvmool ftudapott 
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UKW.WELLENMESSER 

TYPE ORION-EMG 1612 



A N W E N D U N G 

Einfaches und schnclles Bcstlmmon von Frequenrcn bzw. Frequenz- 
grenzcn ist cin hSufiger Wunsch der UKW-Arbe(t$platze, besonders 
dort, wo gcnaue Hctcrodynmessungen nicht notIg oder Messungen mictels 
Lecher-Sysicm zu schwerfalllg und zeltraubcnd sInd. 

Dicsen Wunsch der UKW-Technikcr crfiillt der UKW-WelIcnmesser. 
Type 1612, der durch einfaches Vcrdrehen des Skalenknopfes das Ablesen 
der Messfrcquenz unmlttelbar In MHz gestattet. Mit dlesem GerSt 
kdnncn — gogenubcr den zwar genaueren, Jedoch schwerfSlIlgeren 
Reflexionsmcthoden — Messungen von Frcquenzen oder Berelchgrenzen 
von Oszlliaioren bzw. Sendern Im angcgcbenen Mcssberelch auf eln- 
fachste Wcise schncll und bcquem durchgefuhrt werden. 
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Das Gerat kann Infolgc seiner clnfachcn Bcdlenung sowlc Icicht 
beweglkhen AusfUhrung In Laboratorlon, Werkstatten sowlc Priif- 
foldern» besonders xum Elnstcllcn von Scndeeinrichtungcn und sonstigen 
elnschiagigcn schnellcn Messungen mil grossem Vorlcll vcrwendcl 
werden. 

BESCHREIBUNG 

Das Gcrat bcstcht Im wcscntllchcn aus cincm abstimmbaren Schwln- 
gungskrcls, vyo die Abstimmung durch Vcrandcrung dcr Grdssc clncr 
cinzigen Windung erfoigt, u. zw. dcrart, dass cin Tell dicser Windung 
durch Verdrehen dcr Skala den Wlndungsqucrschnlu verandert. Der 
Frcqucnzbcrelch 1st In 4 Telle untcrtclk. Die cinzcinon Skaicnbcrcichc 
crstreckcn sich auf 180“ Bogcniangc und sInd gut iibcrslchtllch unmlticl- 
bar In MHz abicsbar. Durch den nahezu logarllhmlschcn Vcriauf der 
Skalcn konnee dcr Mcssfchicr Im ganzen Berelch tnnerhalb gchalicn 
werden. Als Resonanzanzcigcr dient cIn Mikroampcrcmctcr. Fur die 
Glelchrichtung sorgt cine spczlell zu dicsem Zwcek cntwickcltc Diode. 

Das auf den Eingang aufgcdrucktc Signal transporticrt sIch durch lose 
Kopplung auf den Schwingungskrcis, wodurch die Gefahr dcr Belastung 
dcr Stromqucllc vcrmicdcn 1st. 

VORTEILE 

Grosser Frequenzumfang Geringes Gcwicht 

Zwcekmassige Lcichte Handhabung 

Bercichuntcrtcilung Einfaches Messen 

Mcssgcnaulgkclt Inncrhalb ±1*’,, Sollde Ausfuhrung 


TECHNISCHE ANGABEN 


Mcssbcrcich 

50—500 MHz In 4 Bcrcichen 

Hochfrcquenz-LcIstungsbcdarf . 

ca. 5 Milliwatt 

Mcssgenaulgkclt 

Innerhalb 1% ±1 cm (400— 500 MHz 
innerhalb ±2%) 

Stromversorgung 

1 X 1.5 V Helzbattcric 

Rohre 

TUNGSRAM DA 1 (bzw. Kristalldlode 
DS 35) 

Stromvcrbrauch 

50 mA 

Abmessungen 

354 X 192 X 160 mm 

Gcwicht 

> F 0 H R U N G 

ca. 3.5 kg 


Das Gerat 1st In cin cxportfahlgcs, massives Gchausc cingebaut. Samt- 
llche Bcdlcnungsknopfc und Anschliissc sInd an dcr Vordcrplatto angc- 
ordnet. 

Andcrongen ob/gcr Angoben Im Laufe 
der Fortentwickiung sInd vorbehalten. 



HifBIHPIX UNGARISCHfcS AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN 

fOr erzeugnisse der instrumentenindustrie 
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FREQUEHZMESSER 
MIT DIREKTER AHZEIGE 

TYPE ORION-EMG 1631 



ANWENDUNG 

Mit Hilfc dcs Frcqucnzmcsscrs lasscn sich sSmtIichc auf Frequcnz- 
mcssungcn zuriickfuhrbarc Aufgabcn dcr Bctricbs- und Labormcssungen 
loscn. 

Einigc Intcrcss.intcrc Mcssaufgabcn. bcl dcncn cin Frcqucnzmcsscr zu 
vcrwcndcn ist, sind: 

Synchronisicrung von Gcncrntorcn 

Kalibricrung von Ton- und Ultrasch.allfrcqucnz-Gcncratorcn 
Frcqucnzbcstimmungcn nach dcm Schwcbungsprinzip. zur gcnaucn 
Fcststcllung dcr Rcst-Tcilfrcqucnz usw. 

Dcr Frcqucnzmcsscr Type 1631 kann im allgcmcincn fiir Messungen 
verwendet werden. bcl dcncn dcr Zungcnfrcqucnzmcsscr infolgc seines 
hohen Vcrbrauchs ungcclgnci ist. 
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V O R T E I L fe 

G«ringcr Grundvcrbrauch 

Gonauigkclt von dcr Elrigangstpannung unabhAngig 
In Frcqucnicn gccichtc Skala, unmittdbarc Ablo^crnoglichkeit 
Wcjentllch crwciCcrtcr Mc\ibcrclch von 20 Hz bK 100 kHz 


BESCHREIBUNG 


Vom Standpunkt dcs cicktrischcn Aufbaus in di-T FrcqucnzrncMcr 
ctgcnthch cin 6rcUband-Spannufigsvcrst.1rkcr, der zugicich dan zu 
mciscndc Signal In cine Quadratwcllc uniwandek: Dio vcrM.Irktcn 
Quadratwcllcn gclangcn zuerst In cinen Dlffcrenzicrkroi"., sodann in 
cinen lnipulsz!lhlkrcls und crsi hicrauf .in das Drehspul-Anzcigclnstru- 
mcni, das den Mittciwert dcr diffcrcnzicrtcn Signalo anzeigt. Dcr 
Frequcnzme*scr wlrd mit dcr Nctzfroqucnz kalibricrt. die dement- 
sprcchcnd an den Eingang des Gcrilts angcschaltet wird. 

Dcr Frcqucnzmcsscr hat Wcchscistromspcisung; dcr Nciztransformator 
dcr clngcbautcn Glcichrichtcrcinhclt 1st auf 110,220 V. 50 Perlodcn 
umschaltbar. 

« 

TECHNISCHEANGABEN 


Mcssberelch 

Mess^renzen 


Hcssgenaulgkelt 

Eingebaute Kallbratlonsmogllchkelt 

Zur Messung crforderllche 
Signalspannung 

Stabllltit bcl eincr Netzspannungs- 
schwankung von ±10% 

Rohren 

Netzanschluss 

Lclstungsaufnahmc 

Abmessungen 

Gewicht 


20 Hz bis 100 kHz 
20 bis 100 Hz 
0 bis 300 Hz 
0 bis 1 kHz 
0 bis 3 kHz 
0 bis 10 kHz 
0 bis 30 kHz 
0 bis 100 kHz 
±3% 

mit der Nctzfroqucnz von 
50 Per. 

min. 0.1 V, max. 100 V 

± 1 % 

2x6AC7, 6AL5, 6X«, 6AQ5, 
150C-30 

110/220 V. 50 Per. 
ca. 50 W 

350 X 280 X 180 mm 
ca. 9,8 kg 


AUSFOHRUNG 


Der Apparat lu (n cine grauc, mit Schrumpflack iibcrzogcnc Mctall- 
kassettc eingebaut, die Im Interesse der leichteren Tragbarkcit auch 
mit einem Lederhandgriff versehen Ist. 
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/ UBC HOK 


Nrl /4r»\* liriur 


BFSONDEKE ANWENDUNG lUR UMDKEHUNGSZAHLUNG 

h ni;iri bvl von rolit!r«:riden Vor- 

n<:))twn)(i?n. df!ri?n Aclm; durch nH:cli;inhchu% Br*:ni%c*n nichi bcl.ivtct 
/ur Urndrt'h(jng\/.1hlijng cln Sirobo^kop. 

Itn foli^cndtMi volt'll /wt'l Vorfabrcn /ur Fcvivtc'lluri); dcr Urndrcbungv/ahl 
bovchtiobt'ii. bfl d«'iit*n dicvo AuCgabo ;irr.tt'llo flnt'% Strobovkopv mit 
dfin f'rt'tjut'ii/niovvfr Type 1631 geloM wird. 

1. Der bt*rMuvr.igendt' Wellenuuinpf dev /u mevvenden Motors odor 
vonvtigfii folierenden BeUandteih wIrd in Querricblung magnetiviert. 
UnitT don Wollonvtumpf bringt man cine mIt Elvenkern vcrschcnc 
Spulc an. Dor Luftvpalt zwischen dem Eisenkern dcr Spulc und dem 
Wollonvtumpf soil moglichst minimal vein. Dcr magnctivchc Fluvs dcr 
Achve indu/iort in dcr Spulc clcktri5c(jc Impulse. Diese werden — 
falls erfordorlicb, nach vorheriger VervtArkung - an den Eingang dcs 
direki anzeigenden Frequenzmessers Type 1631 gclcitct. Man llcst die 
angezoigtc Frequenz ab und crrcchnct die gcsuchlc Umdrchungszahl 
aus folgcnder Formcl: 


UpM 


60. f 
n 


wobcl U die Umdrchungszahl pro Minute 

f = dcr vom Frcqucnzmcsscr angczcigtc Wert 
n = Zahl dcr wiihrend cincr Umdrehung cntstchcndcn Impulse 
bcdcutct. 

2. Will man difc Umdrchungszahl cincs Motors odcr roticrenden Idles 
von ctwas hoherer Lcistung messen, wo das grosscrc Drehmoment 
bereits cine kicincrc Bclastung ohne wcscntllchc Andcrung dcr Dreh- 
zahl zuKisst, so konnen folgcndc Verfahren bcfolgt werden. 

a) Man befestigt am Achscncndc cine Bakclitschclbc, an deren Umfang 
In glcichcn Abst.indcn voncinandcr Magneto befestigt sInd. Diese 
drehen sich vor cincr Spulc. Die Spulc kann Im Intcrcssc dcs 
bcsscren Wirkungsgradcs auch mit cincm Elscnkcrn vcrschcn werden. 
Der magnctlschc Fluss induziert auch In dicsem Fall cicktrlschc 
Impulse, die dem Eingang dcs Frequenzmessers zugcfuhrt werden. 
Die Umdrchungszahl wird aus dcr oben angcgcbcncn Formcl cr- 
rcchnct. wobcl 11 sinngemnss die Zahl dcr auf dcr Bakclitschcibc 
angcbrachtcn Magnctc bcdcutct. 

b) Am Umfang cincr Isollcrschclbc, die man an dcr Achsc dcs Motors 
odcr dcs sIch drehenden Bcstandtcllcs befestigt, bringt man In 
glcichm.‘i$sigen Abstiinden Mctallkontaktc an. die man mit dcr Masse 
verbindet. Die Mctallkontaktc werden von cincr Biirstc gcschllffcn. 
die mit Ihncn cinen Stromkrcis schllcsst. Die am Arbcltswldcrstand 
dcs Stromkrciscs zustandekommenden Impulse werden an den Ein- 
gang dcs dirckt anzeigenden Frequenzmessers Type 1631 gclcitct. 
und die Frcqucnzzahl wird aus dcr angcgcbcncn Formcl crmittcit. 
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In dteiom Fall bodcutct n die Zahl dor am Umfang dor Scholbc 
aniebrftchcon Mcullliontaktc. 

Dit GonaoIfkoU dor botchrlobcnon Moaiaricn hSngt 

von dom Wort n ab, dciin die Gonaulgkclt dot , 

botrJft 3% ‘O'"'* ‘*'® Gonau'***®'* ‘*®'’ 

S/n'/!? Dor Wort n boUlmmt luglclch die »"«»»b8rc ^ 

drohunniahl. donn die am Frcquonzmoiior »‘*'®‘‘’*^® 

Frequent Itt 20 Hi. und dadurch die klclnttc mcubarc Umdrehongt- 

tahl 


n/Mln. 


20.60 120Q 


Daraui foigt. dan mit ucigondem Wort n kleincrc Umdrchunguahicn 
gometten warden kttnnen. Et tel bcmorki, da»» die ImpuUgcbcr dcrart 
dimenilonlert warden lolicn. datt tie Imstande tind, weniguent 0,1 V 
Spannung an den Elgang det FrcqucnzmoMcri abzugeben. 

Auwer den bier bcichrlcbcncm Methoden gibt c» noch 
Wtungen (z. B. die mIt Photozcllc); doch auch damit icl Icdigllch auf 
die Mbgllehkelt hingewlesen, die durch den vielseltigen Frequenzmester 
Type 1631 mit direkter Anzelge gegeben sInd. Wir stchen bcl dcr 
L6sung eventuel! auftretender Mctiaufgaben In bezug auf die Anwendung 
det GerSts bereltwilllg mil wciteren Anieltungcn zur VerfUgung. 

Anderungen obiger Angaben lin Loufc 

der Entwicklung sInd i/orbebalten. 





MITRIHPiX UNGARISCHES AUSSENHANDEISUNTERNEHMEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 

Bll.)oAichll|l: Budapo»l 67, Poil|och 20? Inlogtomm.: In*l,„.i«.nl BudupoU 
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STEELSORTER 

MAGHETISCHER KLASSIERAPPARAT 

TYPE ORION-K.T.S. 2733;S 



ANWENDUNG 

Bel fcrromagncclsch^^ 

roK'dlc'pcrmcnbtltm. die Kocrrltlykraft und d®; 

Her Elecnart dcr Matcrialstruktur abhSnglgc Faktorcn. Die Ge- 
I, ^ « He^Siruktur hlngcgcn 1st ausscr dem Karbongchalt auch vom 

staltung dcr Siruktur nmgeg ^ Rohclscns. der 

Vorhandcnscln von Lcgicr g • ^ WSrmcbchandlung 

Art dor B..rbol.oo* ond forotgobun,.^.^^^^^ d„ « 

E?«i:f‘b.f?c"’c‘rko?ob»r .b.d. aot tboon ,u< dl. S.rok.or do. ootor- 

A:s:::for: t««to .o. nrkooooo .ror 

tcchnologischcn IdentItSt. 
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' ;7rrrsr,r/CTru-»......«." 

SS t3" ur4t.«<i. i» ""T"** tf 

Prufung der Identuai der OberflachcnhSrtung 

3. Maierlalslchtung 

Sonderung vermengter Lagerposten „„i.ar,pr«n 

Scheldong ungehJrtcter Arbeltsjtdcke von geharteten 

4. Fernmeldetechnik ..^.ku<-k«n 

RaKhes Sondern von Transformatorblechen 

Kurischlus$prOfung elsenloier Spulen , gegebencm 

Aosglelchen von Induktlonsipulen Im Verhaitnl$ zu gege 

Etalon 

Prufung von Magnetophon bander n uivr. 

RESCHREIBUNG . 

Die elektrlsche Gllederung und Arbeluvrelse des Cerates slnd aus 

d..„ widen ™i, „.l ohdiwh." 

ffi dle ursprUngllche Wechselspannung. Die zwel Stc^erspannungen 
Aor Kathodenstrahlrdhfc Figuren crscheincn, die fur 
dr«™k.-i .»..r.«.h5.n P,«J«.«.k« b.W.k- 

n«nd Sind Sofern die stoffllchcn Elgenschaficn und die gcometrlschen 
P^d,, nl< dopdl: <!.• E»l0”> llb..cln.«mm.o, «, 
cr«h' “t L '*«' K«l.oden«r.Mr4hrc «|» w..grcchtc. gor.de 

Linie da kcinc icnkrechtc Abicnkvrirkung auftrlu. 

Der ’mlt dem Apparat durchgcfuhrtc Vorgang kann drcicrici Zweeke 

vcrfolgen : 

1. Klasslerung 

2. Quafitatskontrolle Innerhalb gegebener Tolcranz 
3 ! Messung mlt Autvrertung 


I 
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w,r- M,.uch 

(endtn St(lck«, wcrden. AU Resuto 

«nt$prcchcnd gut ^ *!?irW tiberelnstlmmenden PrUflinge von 

werden dl« mlt dcm Mustcrstdc StUcke kdnnen wieder 

.. buh IdwUtM d« Flgbf.«ctar.k«r, l« Gruppei. ge 

Bel Kontrollcn Inncrhalb ®l[**'c|gytcnanderun^ bestimmt. 

«m 7 M«io‘kg irit 

schllcssende Etalonserle ‘ Au$ alien Gruppen 

senden Klaaslerungsprozesses «>wle mlnlmaler 

wjhit man je etn StUck von ^ttkre^ ^ 

Abwelchung und untcrzleht . Fl£uren Im VerhJitnIs zur 

Nach dieser »et« man die «'^*®*'®*" Au,y^ertung zwischen den 

QualttStsabwelchung fe$t. I^***®"^ charakterl*tl$chen Dimensions* 
iwel Grenzfiguren der \m Laufe der 

Nachfolgend werden einige au ^ Diese Figuren sInd jcdoch 

genommene charakterlstlschc g pep^^duzicrbar, da der Flguren- 

nur mit elnem Identlschen A Priiflinff kennielchnet. Die Abbll- 

ch.r.kt.r ...t. .lr«. >^2." »fi ».lto .Ok. Vor- 

1“K SIrrrL.t. s.k.k oW" Zwk""" okt.F'oC'k'''' 

fertlgt werden. 


I 
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MatarUI 4m 
futont 
un4 4%r 



Song*. 

ungvMrttt 


mitnlmlitig 


1, Haivritl mil 
SpAAAMftl 

2. CthArtat. 
niche 

y C»hiri«t. 





ZAhnrag liir 

Hotorfahrnd 


String 


Noch tuiaiignr 
Cr« und Ni*Othtll 
Cnnugtndtr Ni-, 
ungtnugtndtr 
Cr<Cthalt 

Ctnttg***^*' 

unctfiQgtndtr 



7. Noch iiilgMlgn 

QutliUiubwtichuog 

^ . 6. Mlrtungtlthlnf 

Wtckuhrf^cr volliUndig 9. Abwtichond* 

¥or i inrollon Nattrltltuu*"*****^* 

ftuung. AuMchutt 





Ztmtntiorttr 

Brtmtktapbon* 

kdrptr liir 
gthrrad 


10. Ntch 

miuMmIttig {hirchgohirtai. 

Khltcht 



11. 0,1% C OMIortni, 

WinktItiMn goring 5 * 2 % C DlWofoni. 

^ Khiicht 



Fthrrtd- 

Kottongliod vollttlndig 

ntch 

Boarboitung 


14. Cut gohirtot, innor- 
halb dor Tolorani 
1J. Obormlatig ango- 
lataon, woich, 
AutKhuta 
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TECHNIS>iHE ANGABEN 

Kathodcnurahirbhrc 

VerstSrkung 

Stufcn dcr Elugangtdamptung 
Etngangs-Fcinrcgclung 
Erfcgungs-SpannungJitufcn 
Errcgcrstrom 

Windungcn dcr Errcgcrspulc 
Inncndurchmcsscr 

dcr Errcgcrspulc 
Hochstvcrbrauch 
Abmcssungcn 

Abmcssungcn dcr Mcssspulc 
Gcwicht des Oszllloskops 
Gcwkht cincr Mcssspulc 


Type MO 8 (70 mm '/'/) 
max. SOOfach 

1/8, 1/4, 1/2, 1/1 

voi* 0 kontinulcrilch 

25, 50, 75, 100 V 
80, 160, 240, 320 mA 
2500 

85 mm 
70 W 

135 x 240 x 360 mm 
135x 135 x170 mm 
10 kg 
2,3 kg 


ZUBEHOR 

Zwcl Paar AnschlussschnOrc zu den Mcssspulen 
PRINZIPSCHEMA 



zeic.henerklArung 


1. SptiU tlalon 

2 . Sp»l« PrUHJni 

3 SpuUntu«|UUhpot«nt(om*!«r 

« $. Ot.ml.th. Glt»a«r d.r ^ . 

Au.il.ithpM.».lom.... a.. ohm..th.« Zw.tf.. 
1 a„.l..h.l..r d.. erU.h.«P*""“"« 




AblenWpanniini 


Anderungen obiger Angaben im Laufe 
der Fortcnlwlcklung sInd vorbehalten. 
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ungarisches aussenhandelsunternehhen 

FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 


MMoxichflfl. M<1P«1 a Potffoch 202 T.l. 9 tamin.i 
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HOLZFEUCHTIGKEITSMESSER 

TYPE ORION-EMG 2822 


I 



AN WENDUNG 

Das Gcr^t clgnct sich zum Nachwcis von 5 bis uber 50% Feuchtig* 
kcitsgchalt. Seine elnfache und teichtc Handhabung ermdglicht die 
Ausfuhrung rascher und genaucr Messungen, ohne dass Vorstudlcn 
Oder Spezlalkenncnissc benotlgt warden. In dcr Industrie eignet es 
sIch fur die Messung der Fcuchtigkelt von Mobel-, Bau- und Gruben- 
holz wie auch fiir die Verwendung In der Fassfabrikation. Elne Be- 
sonderhelc des Messverfahrens 1st dcr Messkopf mit Nadclkontakt, dcr 
die Messung bcl mlnimalcr Zerstorung dcr ObcrflAchc des zu messen- 
den Holzes ermdglicht. 
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BESCHREIb^NG 

^ Zwiichon dem Fouchtigkoltsgohalt und dcr LeltfShigkclt des Holzet' ' 

bcttoht cin gut dofinicrbarcr Zuiammonhang, wcichcr die Mdgllchkcit 
blotcc, den Fouchtigkoittgchalt auf Grund von Wldcrttandtmcssungcn 
zu bostimmen. Dai Prinzip dcr Mcitung bcstcht In dcr Zufiihrung 
oinor ttabllltlortcn Glcichtpannung von ca. 150 V an dat Holz unbe* 
kannien Wldcritandei und den In dor Rcihe gcschaltctcn bekannten 
Widcritand towlc In dcr Mestung det auf den letzteren cntfalicnden 
Spannungtabfallt mlt Hllfc eincs Rdhrcnvoltmctcrs. Ole Skala det 
Rbhrcnvoltmctcri zeigt den Fcuchtigkcltsgchalt unmittcibar In Pro* 
zenten an. Dcr Anichluis an dai Holz crfolgt mlt cincm besonderen 
Elnstechkopf. 


TECHNISCHE ANGABEN 
Mettgrenzen 


Gcnaulgkclc 

Rbhren 

Messspannung 

Nctzanschluss 

Abmessungen 

Gowicht 


6 Berelchc, u. zw. 

5.5- 8.5% 

8.5- 11% 

11 -14,5% 

14.5-19% 

19 -27% 

27 .;.50'X, 

±1% der gemessenen Feuchtigkelt 
In den Berelchen I— IV 
2 X 6AQ5. 6X4, VR 150 
150 V m, ttablllslert 
110 und 220 V, 50/60 Per. 

180 x 236x100 mm 
ca. 3 kg 


Anderungen obiger Angaben Im Laufe 
der Fortentwickiung sInd vorbehalten. 




HETRIMPiX UNGARISCHfS AUSSENHANDElSUNTERNEHMEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 



GETREIDEFiUCHTIGKEITSMESSER 

TYPE ORION-EMG 2826 



Ocr Gctrcldcfcuchtlgkcltsmcsscr cignct sich zur Bcsttmmung de 
Wasscrgchaltcs allcr Artcn von Gctrcldc. Die Abicsung dcs Messwerte 
erfoigt auf cincr lincaren Skala, untcr Zuhilfcnahme dcr dem Gersi 
bclgclcgten Tabclicn. 


BESCHREIBUNG 

Das zu messende Gctrcldc gclangt in cinen zxiindrischen Messkonden- 
sator; auf diese Wcise sInd gut reproduzicrbarc und schr genaue Messun- 


I 
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Oai liiitrun^ ^ wird von oinom Wochtolttromnotz von 11 Icr 220 V ' 

j goipoltt. 

Dor Gotroldofouchcigkolttmcttor funktionicrt nach folgcndem Prinzip: 

oin Im Anodonkroli oinos Oszlllatori bofindllcher Kondcntator lit alt 

Mottzylindor auigoblldot. Oat In don Zylindor gctchUttoto Gctrcldo ver* 

grbttort die KapazItSt dot Kondoniatort. Durch Vorringcrung dcr I 

Kapazitilt oinot zum Messkondontator parallel gotchalteten Orehkondon* 

satort kann dio uriprUngllcho Gotamtkapazltlt wiedorhorgcttellt werdeo. 

Mu RUcktIcht darauf, datt dor Otzlllator quarzgottouort Itt und dahor 
auttchlloitllch mii dor Frequonz dot In don Gittorkrolt gotchalteten 
Quarzkrlttallt tchwingon kann, hat dIo Wiederherttollung dot urtprUng* 
lichen Zuttandoi dio Eintchwingung det Otzlllatort zur Folge, wat I 

wlodorum durch das magitcho Augo angezoigt wIrd. ! 

Das EM 4 magitcho Augo zoigt dio Schwlngungon det Otzlllatort Oder 
umgokchrt dat Abroltsen der Schwlngungon an. Der Arbeittpunkt der ' 

EM 4 Rbhro Itt to oingostellt, dass das magitcho Auge tich dffnet, wenn 
dcr Otzlllator tchwingt. 

Alt Notztransformator Itt eln tpannungsstabllltlerender Streutrantforma* : 

tor angowondet; Infolgedetten 1st In der Arbeittwelto und Genaulgkelt 
det GerUtot kelnorlel VerSnderung wahrzunchmen, falls die Netztpan* 
nung ±20'X, tchwankt. 


TECHNISCHE ANGABEN 


Messumfang 

Messfrequenz und 

Schwingungtzahl det Krittallt 
Rdhren 
Nctzantchluss 


8—23% Feuchtigkeittgehalt 
In eincm Berelch 

3 MHz ±S0 kHz 
6AU6. EM 4, 6X4 
110 und 220 V, 50 Per. 


Anderungen obiger Angoben Im Laufe 
der Fortentwieklung sInd vorbehaften. 



HITRIHPIX UNGARISCHES AUSSENHANDEISUNTERNEHMEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 

8fl«|antchrl(li Budopoil 61 Pottfoch 202 lntlrum«nl 8udap«# 
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PHOTOZELLEN-RELAIS 

I I 

TYPE ORION-EMG 2911 



BESCHREIBUNG 

Dieses Relais stellt eijne auf optlschem Wc|e steucrbare Schalteln- 
richtung dar. In den jGltterkrcIs clner;864 Thyratronrdhre 1st elne 
Photozelle eingcschaltct, die auf die Elnwirkung cines Lichtsignalt 
leltend wird. jc nachdcm, ob die Photozelle Llchtlmpulsc erhalt Oder 
nicht, setzt der Anodenstrom dcr Thyratronrdhrc aus odcr wieder 
eln, wodurch cine In den Anodcnstromkrcll gcschaltetc Relals-Erreger* 
spule betatigt wlrd. | - 
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Ole Einrich i kann fOr Einbruehticherunfsanlafen, fe • — mic 
cinem enuprcchendcn Zlhlwerk aui|esuuet — auf den verKhledentten 
Gebleten der Mesttechnik und Automatik vortellhafit angewendet 
warden. 


TECHNIS.CHE ANGABEN 
BeUtIgte Stromkrelse 

Zugeiastene Belascung 
der Kontakte 
Rdhren 
Neuantchlutt 
LelstungMufnahme 
Abmessungen 
Gewicht 


zwei vonelnander unabhlngige zwel* 
polige UmKhalter 

max. 0,1 A 
884, 211 

110/220 Volt, 50 Per. 
ca. 20 Watt 
210x130 x 90 mm 
ca. 3 kg 


Anderungen obiger Angdben Im Laufe 
der fortentwieklung tind vorbehalten. 



HITRIMPIX UNGAftlSCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEH 
FOR ERZEUGNISSE OER INSTRUMENTENiNDUSTRtE 

8f1tfonschr{|t : B2. Poftfoth 202 h^n^mnt ftrflcrotf 
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KOHPENSATIONS-DAHPFUNGSHESSER 

TYPE ORION-K.T.S. 1727/S 



T^NWEN DUNG 

Das GerSt dient zur Bestimmung der DSmpfung symmctrlscher Vierpole, 
In erster Rcihe dor Stromkreisc von symmoirlschen Kabein und Frel- 
leltungen. Es 1st zur Messung nach der Verglelchs-, sowle auch nach der 
Kompensatlonsmethodc gecignet. Im crsteren Fall erhSlt man bloss 
den realen Wert der DSmpfung und zwar durch unmittelbare Ablesung 
an dcr eingebauten Elchleltung. Im letzteren Fall, sofern die Messung 
bci eincr Reihe von Frequenzen ausgefUhrt vrird, kann man aus dem Wert 
dcr sogenannten kritlschcn Frequenzen die Phasendrehung des Vlcr- 
pols. die Gruppcniaufzelt und die Grenzfrcquenz bcrechncn. 
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BESCHREU^NG 

^ Arhcltlwcisc dcs Gcraics Sind aus 
Ole elektrUche Glledcrung und Arbelts 

dem Prlnzlpschema ersichtllch. 

p,. rrrjrirzTd.™ » 

formator zur Messschaltung und von geschaltcten 

untersuchenden Vierpol und zu dcr dem Vl p P 

Ole entsprechcnden Pole am Ausgang d« 

Sind mitelnander unter der symme- 

Olfferentlaltransformators verbund . Glelchhelt 

srlKhen Spulen diese, Ausgangstran, formator, bew^ t b 

"Td^ :r rpir, au,. 

Eichleltungs das$ In <ler P inopirhaliete Indikator 

Ve" ™. h»»d.mu, N.p.r 

''“Tr » "I 

unmlttelbar abgelesen werden kann. 

• 0 , E,.M.«»., p^»« «"''<• :i 

„W1,« VMIhches .on 2 Zw«kntf«lgnrw.l« wird d..h.Cb tor 
i d,. Lon, on oln konCnoloollob ,...ndorb.,or Os..U,<.r .or-.~lo>. 

Zor ErhObon, do. Znhl dor M«s.ponkt. konn dl. Aosichnlton, dw 
£»,»,. dor ElcbloLun, n.lt Hllfe dos Klpp«h.l«.. K, ..r«„«ht 
wefdo' Do dlo!boi»,llcb dor A«i,on,.ponkt olnor PhoMndrohong 
,on 1«C ontoprkhA <.lu die KomponpKlon ooch b.l Erodocnion oln. 

(0, wokhc dlo Phiocndrohong do. V«rpoU W odor doron ongofodo. 
Vlokooho. bo.r»g<. Mk don. Scbokor K, konn dor komponolorond. Trons- 
(ornoitor Tr. ooigoKhoUol ond dor Empfflngor mlt dom Sthokor K, 
:nr..lb»-n.kd‘.n.o-— nvrorpo, b... - O'' 

..rbundon wordon. Wonn n.»n hlorbo. In. EmpBngor bol boldon StoU 
lonion do. Scbokor. die gloicbo Ton..»rko «.hrnln.n... I.t on dor Ekb- 
lokong bol bclloblgcr Frcgoon. die rook Kon.poncn.o dor DSmplong 
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dc* XU messcnden Vicrpols unmitulbxr ablesbar. Oer Schalter Kg dient 
xur EiiiKhaltunf der enuprechenden AbKhlutswiderstinde. 

Die mil H bczeichnetcn Oberbruckungen ertndglichen es, die Eich- 
leitung fallweite auch getrcnnt vem Gerlt xu verwenden und auch 
geeignete Widerstlnde vor die Eichleitung und den Vierpol xum Zweck 
beliebiger Anpassung an den Generator vorzuschalten. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Frequenxbereich 

Berelch der Dlmpfungsmestungen 
Abttufungen der Eichleitung 
Mettgenauigkeit 
Abmettungen 
Gewicht 

AUSFOHRUNG 

Das GerSt itt auf eine Unterlage von normalen Abmessungen (482 x 310 
mm) montiert und kann entweder auf einem Messgestell oder in einem 
Kasten untergebracht werden. In letxterem Falle wird es In einem 
naturfar bigen, gebeizten, massiv ausgefiihrten Elchenholxkasten ge- 
liefert. Die belm Streckenbau infolge der Transporte vorkommenden 
Beanspruchungen wurden bei der Ausbildung des Kastens weitgehend 
beriicksichtlgt. 


300 Hx-ISO kHz 
0-11,1 N 

1x5+5x1+10x0,1+10x0,01 N 
+0,05 N 

510 X 350 X 270 mm 
ca. 18 kg 
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PRINZIPSCHEMA 



Anderungen obiger Angaben Im If ufe 
der Fortentwlekfung sInd vorbehalten. 


I 
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MtTIIIMPEX UNGARISCHES 
FOR ERZEUGNISSE DER 


AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN 

INSTRUMENTENINDUSTRIE 


btofonKhdfl. BudopMf Po.l|oth 202 Tol«g,omm<,. InrtrumonI Moped 
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SYMMETRISCHE OBERTRAGER 

TYPE ORION-K.T.S. 1839/S 



ANWENDUNG 

Die symmctrischcn Obcrtragcr werden 

werden. 

beschreibung 

Dl« el.ktrl«hc Gllcdorung und Arboltswls. dcs GdrMes .l-d ™. d.» 

Prinzipichcma crsichillch. 
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kondensatorOigegllchcn. Au( bcsondcrcn Wunsch kann der 

SckundSrspulc abgciweigt wcrdcn. 


TECHNISCHE ANGABEN 

Frcquenibcrclch 
Obcrsctzung dcr (mpedanzcn 
OSmpfung In dcr Mittc 

dcs Ubcrtragungsbcrclchci 
DSmpfung an den Grenzen 

dcs Obcrtragungsbcrcichcs 
Belastbarkclt 
Abmessungen • 

Gewicht 


Type A Type B 

100 Hz-20 kHz 1-300 kHz 
600:600 Ohm 150:150 Ohm 


0.1 N ; 0,1 N 

0.3 N :„0,3 N 

'3 W 3 W 

160x110x130 mm 

ca. 5 kg 


AUSFUHRUNG 

Die Obertrager sInd In KSsten au$ 
iibrlgen MessgerSten gut passen. 
klemmen versehen, Type B cignet 


Alumlnlumguss cingebaul, die zu den 
Type A 1st mit den iibllchen GerSt- 
slchzur Verwendung von Lcitungen 


mit abgeschirmtcn Stcckcrn. 


PRINZIPSCHEMA 


atymmtiritch 



«yniinoir Itch 



HITRIHPEX UNGARISCHtS 

fUr erzeugnisse der 


AUSSENHANDELSUNTERNEHMEM 

instrumenteninoustrie 


Bu(lnp-»> PoOloct. ?02 


Tolnufammuj lntlfu»i«n» Budopet’ 
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..MAGNEPHOr* 

mikrophotometer.messeinrichtung 

TYPE ORION-EMG 2212 



ANWENDUNG 

Die Mcsseinrichtung Type 2212 Isc ein eicktronisches MessgerSt zur 
Messung der absoluten IntcnsitSt von welssem Licht, das von den bisher 
bekannten. fiir Shnllche Zwecke dienenden Vorrichtungen grund- 
satzllch abwelcht und dicseibcn In bezug auf Empfindllchkeit und Sta- 
bllltat (ibcrtrifft. 

BESCHREIBUNG 

Bel den bisher gebrSuchllchen clcktronlschen Photometern wird der 
auf elne Photozelle falicnde Lkhtstrom In elnen schwachcn elektrlschen 
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* '^”7 

^ gnmltwlta' «"«'» ‘ oo-ormeldlKh*" »'«'»'■ 

“tt .»ch dl. to AW."- 

o^. s.w,w,to»" toto ;;°:X^.,.,.uo"S,«.".hagne- 

phot b.h.b."; 11. I cl.. VO" 1." 

I" W.cl.^lM..""""* k.„". NKh 

K„«h. ""1 S.to.rto." 

„l.k.l..r V«.Urko"J ""1 *" "« t™”*' 

Gl.lcl.rl.M»"« ..H. 1“ t"' 6, i,. o"".l..rib.r I" Mlkro- 

Sk.l. II. l.l.l..l"..'»'‘« “■ 

lumen gcelcht. 3^, ,wel 

Dl. Hlk«>ptoom...r-H.«to''i^ “^ J^ o"J 2- MW 

Tcllen; 1. McssverstSrkcr mit g 

Icopf mlt Vakuum-Phoioielle. ,„w,un,ent xur unmlttel- 

Der McssverstSrker 1st mlt dem ®'"** Instrument 1st ausser- 

baren kallbrierten Skala versehen. 

dem mlt elner In .,D vcrschledenen Er- 

D., Mwk.pl o!r'M«C( ^ 

Hlkvolo".." A b.1 ,l.,cl.".tol.to 

DieElchungIst e 6 nomlneller Netzspannung gUUlg. Im 

Licht dieser Elchung 1st die Im Messkopf unter- 

Zum Messkopf gebdrtein mlt abgescHirmtem AnscHlussstUck versebenes 
konzentrlsches EIngangskabel. 
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technische angaben 

Moivelnfkhtung betichend aui: i„,truinenf 

Mcwbcrclche Mlkrolumen 

auf hondertgetclltor Skala ,000 Mikrolumen 

0-10.000 Mlkrolumen 

bel 6 mm Llchtoffnung 

2219-1 mu V.k„um.2bo.».Ui (0«..m+C.«l-m. 

oxyd+SlIbcr): 

Einjchraubbare Lichtblenden 

Type 2219-5 

mit 6 mm LIchtdffnung 
Type 2219-6 

mlt 8,5 mm Llchtoffnung 
Klelnster ablesbarer Wert 

Messgenaulgkelt mlt Normallampe ge- 

clcht (Wolfram 2870“ K) bel noml- 
neller Netispannung 
Messabwelchung bet ±10'^ Ne«' 

spannungsschwankung 


bi$ 10.000 Mlkrolumen 

bis 5.000 Mlkrolumen 
1 bzw. 0.5 Mlkrolumen 


±m, 


Rdhren 

Netianschluss 

Lelstungsaufnahme 

Abmessungen 
Gewicht 


klelner als ±10')(, 

3 X 6SJ7, EF 36 
110/220 V, 50 Per. 
30 W 

160 x 300x160 mm 
ca. 6 kg 


*-2^ “.I::!' 


I 
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TRANSPARENT.DENjSITOMETER. 

HESSEINRICHTUNG 

jTYPE ORION-EMG 2221 


/ji V; 





il; 

* ‘4 

. „ ,/-T :.z 





^ tk,. 


ii L^,'- 







ANWENDUNG ! 

Das GerSt dient zur Messung der Schwirzung bzw. der Lichtdurch* 
lassigkelt bel Beleucittung niit durchfallendem welssem Lichtstrahl. 

BESCHREIBUNG^i^ 

Vor der Messung legt man den zu untersuchenden Film auf die Matt* 
schelbe des DurehleuchtungsgerStes. Unter der Mattschelbe ist der 
Messkopf untergebracht, wobel die mattierte Schicht der Glasplatte 
der Offnung des Messkopfes gegeniiber genau ausgeschliffen ist, urn das 
Licht der oben angeordneten Lichtquelle ntit dem mdglichst geringsten 

' ■ • 
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Verluu _ .ulaiicn. Ein groiier Vortell dlcser Anord».^.ig besteht 
In der itabllen Montage dci Meiikopfei, wodurch die Mcssgcnaulgkelt 
** orhdht Itt, wihrend die lolchto Bedicnbarkelt und raschc Arbeit der 

leichten Bewegllchkclt dcs zu untcriuchcndcn Films auf der durchicuch* 
teton Glatplatte zu verdanken 1st. Der Strom dcr im Messkopf ange* 
brachten Photozellc gclangt nach cicktromagnctlschcr Modulation 
System MAGNEPHOT In den McssvcrstSrkcr, der auf cincm liber die 
durchleuchtete Glasplatte herausragendon Gestell angeordnet Isi. 

Die Ausschl5ge dcs Zelgers bzw. das Instrument kann man wShrend 
dcr ganzen Dauer dcr Messung odcr dcs Verglclchs unmittcibar be- 
obachten. 

Die Messung erfoigt nach dem bekannten Prlnzlp In Densltfltsclnhelten 
untcr Fcststcllung der VerhSitnIszahl dcr cintretenden und dcr durch- 
tretenden LichtIntensItSt. Die Messung wird durch die zum Messkopf 
gchdrende elnschraubbare Lichtbicndc mit 3 mm Lichtoffnung schr 
erlclchtert. Dies crmdgllcht die genauc Verglelchsmcssung sehr klelner 
FUchentcllc der zu untersuchenden Fllme, was besonders bcl dcr 
Grenzilnie von Tonungswerten wlchtlg Ist. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Zur Messung der Schwgrzung mlt durchfalicndem Lichtstrahl. In nicht 
festgesetztem Spektrumbcrelch 
MesseinrIchtung bcstchend aus: 

McssverstSrker Type 2211 —2 mlt eingebautem Instrument, zur unmlttel- 
baren Ablesung der DensItSIt In drcl Messbcrclchcn, D « 0-2, D c= 1— 3 
und D 2—4 

Messkopf Type 2219-1 mlt Vakuum-Photozcllc (Caesium + Cacslum- 
oxyd + Slibcr) mlt elektromagnetlschcr Modulation, samt Kabel und 
Anschlussstecker 

Llchtblende Type 2219—7 mlt 3 mm Llchtdffnung (In den Messansatz 
> elnschraubbar) 

Durchicuchtungsgerat Type 2229-1 fiir Filmcvonmax. 40x50 cm, mlt 
Haltcstander fOr den Mcssveritarker, mlt den folgcndcn eingebauten 
ZubehOrtcllen: 

a) Belcuchtungscinhclt auf verstcllbaren Arm monticrt, mlt Kon- 
densorllnsc und cincr Gliihlampc von 6 V, 10 W 
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b) Matttcholbe 600 x 400 mm Abmcisung, mit «lng«schllffener 
Lichtdurchlassdffnung 

e) Zw«l Leuchtrdhren von |o 15 W (lur Durchleuehtung der Gla$- 
platte) und deren Drossclspiilcn 

d) eingobauter notzspannungsstablllileronder. Fcrroretonanz-Jrans* 
formator, der fUr die Bcicuchiungslampe und fiir den Meisver- 
ttSrker bcl cincr Nctzschwankung von max. ±15", 'i einc Inner* 
halb ±1% stablllilcrte Spannung llcfcrt 
Umschaltbar auf 110/220 V, 50 Per. 

Das DurchleuchtongsgerSt Ist In cin starkcs, mIt graucm Sehrumpflack 
Uberzogenes MctallgehSuie eingebaut. An der RUckseltc bcfinden ilch 
die NetzanschiusshOlscn und der Spannungsvrahler, wshrend der Netz* 
schalter vorn angeordnet Ist. 

Andtrungtn obiger Angabtn Im Laufe 
der Fortentwicklung sInd vorbehalten. 

\ 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 



HETRIHPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN 
FOR ERZEUGNISSE OER INSTRUMENTENINDUSTRIE 

Briofuntchrlft : BiKlopo^t (> 7 , Poil|ucK 202 lalnyuimmo: ImlitMitnnl HuJdpatt 
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ANWENDUr^G 


BESCHREIBUNG i ! 

: - - ■ I I • 

Die Messung bcruht auf der Elgenschaft llchtundurchiassiger Stoffe, . 

I dass der beleuchtetej Stoff cinen Tell des Lichees absorblert und den 

I Rett reflektiert. ! 

Auf den-zu untersuclienden Gegenstand, z. B. auf das Papier, tetzt man| 
den Messfuss auf, In! dem die Lichtquelle bereits eingebaut ist. Deri 
Messfuss dient elgcntlich zur Fixlerung der relativen Lage von Mett*{ 

' ansatz und Lichtquelle In cinem Winkel von 45°. 

' ■ ' ■ i ; 
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Dcr rofloktiorl. ^.ichtstrahl golangt an die Im Messkopf an/ achte 
Photoioilo, doron Strom nach clckiromagnctlschcr Modulation' System 
MAGNEPHOT dutch den Messverstarker so welt vcritarkt wird, dass 
die ormittciton DcnsItAtswertc von dcr Skala dcs Im GerSt angcord- 
ncicn cmpfindllchen Instruments Icicht ablesbar sInd. Zum Messkopf 
gchdrt dcr elnschraubbarc Llchivcrschlusskcgcl mit 3 mm Lichtdffnung: 
man kann auf diese Wcisc ganz kicinc Flachcntcllc priifen. 

Die Mossung erfoigt auf Grund dcs bekannten Prinzips dutch Verglelch 
dor cintrctcndcn und rcfickticrten Llchtlntcnsltat. 

TECHNISCHE ANGABEN 

Zur Messung der SchwSrzung mIt rcflekticrtem Lichtstrahl, In nicht 
festgesetztem Spcktrumbcrcich 

Messclnrlchtung bcstchcnd aus; 

McssvcrstSrkcr Type 2211—2 mit cingebautem Instrument, zur un- 
mlttelbaren Ablesung dcr Densitat In drcl Messberelchen, D *= 0—2, 

D 1—3 und D *= 2—4 

Messkopf Type 2219—1 mit Vakuum-Photozellc (Caesium + Caeslum- 
oxydrf Slibcr) mit cicktromagnctlscher Modulation, samt Kabel und 
Anschlussstccker 

Lichtbicndc Type 2219-7 mit 3 mm Llchtdffnung (In den Messkopf 
cinschraubbar) 

Messfuss Type 2229—5 zur Fixierung der relativen Lage von Messkopf 
und Lichtquelle In cincm Winkel von 45^ mit eingebauter und verstell- 
barcr Beleuchtungseinhelt und elner 6 V 0,3 A Lampe, die aus dem 
MessverstSirker gespelst wird 

Andcrungen obiger Angaben /m Laufe 
der Fortentwicklung sInd vorbehalten. 



HETBIMPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNItfNEHMEN 
FOR ERZEUGNISSE DEP INSTRUHENTENINDUSTRIE 

Brt«(antchrlfh 8udap«it 6Z Pottfoch 202 Ultgromm* i InttruoMnl BudoptH 
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««ORISTROB" 

STROBOSKOP 

TYPE ORION-EMG 2371/B 



ANWENDUNG 

Das Stroboskop Type ORISTROB 2371/B eignet sich zum Messen der 
Dreh- bzw. Vibrationsgeschwindigkelt von Dreh* oder Vibrations* 
mechanismen und zur Beobachtung dieser Bevregung wShrend des 
Betrlebes In Form von sIch langsam bewegenden oder stehenden Blld- 
elndrUcken. Motoren, Vcntllatoren, Riemenantrlebe, ZahnrSder, Ventll* 
steuerungen, Nockenschelben, schnell bewegte Paden oder Bander, 
Vibrieren bzw. Ausbeugen von Federn usw. kdnnen, eventuell auch 
glelchzeltig durch mehrere Personen, In verlangsamtem Tempo beobachtet 
werden. Besonders geeignet 1st dieses Stroboskop zur Elnstellung 
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g«melnumer v .hzahicn unabhSngIger Matchincn odcr Maic jotcllc, 
fcrncr tur fehlerfrelcn Bottimmung del Drehmomcntci von Elnrlch* 
tungen mit klolnem Moment, ohne mcchanlicho Verblndung. 

BE SC HR El BUNG 

Frequemumfang : Ole Aniahl dci Aufblinkcni pro Minute der Stro- 
boskoplampe kann zwischen 600 und 15.000 In zwel Bcrelchontcr* 
tellungen kontl'nulerllch eingcitellt werden. Die Elnitellichelbe lit 
unmitteibar auf die Aufblinkzahl pro Minute gcelcht. Bel itllluehendem 
Blld gibt die auf Aufblinkcn pro Minute gccichte Skala unmitteibar 
die zu messende Drehzahl. Durch Anwendung der Mehrfachen der 
Aufblinkzahl kdnnen auch Drchzahlen bis 100.000 gemeiien werden. 

Durch Beobachtung mehrfacher Bllder kann das GerSt auch zur Be- 
stimmung von Drehzahlen gebraucht werden, die wcsentllch unterhalb 
von 600 per Min. Ilegen. Zur genauen Elchung des GerStes 1st eino 
mIt der Netzfrequcnz synchrone Schwingzunge eingebaut, mIt deren 
Hllfe man die geelchte Skala an mehreren- Punkten genau nachstelleh 
kann. Auf dicse Welse kann das Instrument oberhalb 750 Umdrehun- 
gen/Mlnute mit ±2% Genauigkelt benutzt werden. . . 

Leuchtstdrke und Aufblinkzelt: Das Stroboskop besitzt elnen genauen 
parabollschen Reflektor, in dessen Brennpunkt die Stroboskoplampe 
angeordnet 1st. Dies ermOgllcht elne ausreichende LeuchtsUrke zur 
Beobachtung der aus 1 m Entfernung beleuchteten Drehtelle, selbsc 
fUr mehrere Personen. In etwas verdunkeltcm Vortragsraum kdnnen 
du^rch das Stroboskop beleuchtete GegenstSnde fiir die gesamte Zu- 
schauerschaft sichtbar gemacht werden. Die Zeltdauer der einzelnen 
Aufblinkungen llcgt von der Frequenz abhSngend zwischen 5 und 10 
Mikrosekunden. Bel ein und derselben Frequenz blelbt Jedoch die 
Aufbllnkdauer unverlndert. 

Synchronislerung: Ausser der eingebauten 50 Hz Synchronislerung erlangc 
man eln vollkommen stehendes Blld auch durch Anwendung elner 
Susseren Steuerung mittels mechanischen Kontaktes am GerSt. 

Das GerSt 1st netzgespelst und auf 110/220 Volt, 50— 60 Per. umschaltbar. 

VORTEILE 

Hohe LeuchtstSrke 
Einfache Handhabung 
Kurze Lichtblltzdauer 

Elnstellskala unmitteibar In Aufblinkzahlen pro Minute geelcht 
Direktes Ablescn der Drchzahlen 
Grosse Genauigkelt: ±2% 
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SynehronUI«runnm6|Hchkelt mitieli cingcbautcr 50 Hi odor mlttel* 
tncchanlKher Impulio der zu prUfondcn' Elnrlchtung 

TEdHNISCHE ANGABEN 

Frequent der Llehtlmpulie 10- 250 Impulse/Sekuhde In 2 Berelchen 
PrUfbare Umdrehungizahlon unmlitelbar mlt der Grundfrequenz 

600-15.000 UpM 

mlt den Mehrfachen der Grundfrequen- 
zen »lnd Mewungen bli 100.000 
• Umdrehungen/Mln. n^dgllch 

Genaulgkelt ±2% fiber 750 UpM 

Lichtimpultdauer 5—10 Mikroiek. 

ROhren und Lampen NSP 1, 6J6, AZ 21 

5 K 6,5 V/0,1 A Signallampen 

NetzanKhlutt 110/220 V. 50-60 Per. 

Lelitungiaufnahme 75 W 

Abmeisungen 280 x 220 x 220 mm 

Gewicht ■ *^8 

AUSFOHRUNG 

In cin taubengrauci MetallgehJuie eingcbaut, $lnd die Bedlenungsorganc 
dos Gcratot lo angeordnet, dais man das GerSt In der linken Hand 
am Traggriff haltcnd, die verienkten Trommel-Elnstellkndpfe mlt der 
rechten Hand bcdlencn kann. 

Anderuitgtn ob/ger Angoben Im Laufe 
der Fortentwicklung stnd vorbehalten. 
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HITftIHPiX UNGARISCHES AUSSCNHANDEISUNTERNEHMEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 

0fJ9(oA»chr1f»: 0iidop«a 6Z PiMtfocH 202 fnitrum^nl MopHi 
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ELEKTRONISCHER pH-MESSER 

TYPE ORION-EMG 2512 



ANWENDUNG 

Der elektronlsche pH*Messer dient In erstcr Rcihe zur Messung von 
pH<Wertcn zwischen Grcnzen von 0 und 14 pH. Sein hoher Elngangs- 
widcrstand crmdgllcht die Vcrwcndung von Glaseicktroden. 

Das Gerftt Ist fernerhin zur Bcstimmung von elektrochemischen Poten- 
tialen In mV zwischen Grenzen von 0 und 2200 mV In fdnf Berelchen 
verwendbar. 
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Mu dl«ten ■I'Metter kahn auch chcmlicho Tltrlorong^wjrchgcfUhrt 
warden. 

Bflionders gceignet Isc das Gcrlt fUr pH-Kontrollcn, die llngere Zelt 
dauern. In elnem solchen Fall kdnnen damlt cine 500 Ohm, 10 mA 
Regittrlereinrichtung und eln parallelgeschaicctes Instrument betrleben 
werden. 

BESCHREIBUNG 

Die clektrlschc Gllcdcrung und Arbcitswcise dei GerStes ilnd aut 
dem Prinzipschcma ersichtllch. 

I Oas GerSt 1st Im wesentlichen eln direkt anzeigcndes Glclchstrom* 

Rdhrenvoltmcter mit hohem Eingangswiderstand. Die zu messende 
Glelchspannung wird mit Hllfe eines vom 50 Hz Wechselstromnetz 
gesteuerten Vibrators In Wechselspannung umgeformt und diese sodann 
In elnem WechselstromverstSrker verstSrkt. Die In dem zwelstufigen 
Verstarker verstarkte Wechselspannung wird mittels eines phasen- 
empflndllchen Glelchrichters glelchgerichtet und dann dem Anzeige* 

Instrument zugeflihrt. pie phasenempfindllche Glelchrichtung ermdg* 
llcht die Anzelge der auf die Elektroden aufgebrachten Polarltat durch 
das Instrument. 

Eln Tell der Glelchspanndng wird, nach Slebung In RC-Glledern, negativ 
an den Eingang rUckgekoppelt. Mittels Regelung dieser RUckkopplungs* 
spannung sInd am Gerat die verschledenen Messgrenzen elnstellbar. 

VORTEILE 

Zwelsiuflge Wcchselstromverstarkung an Stello der (ibiichen, sehr 
helklen SpeziaUEIektrometertrlode 

Sehr hoher Eingangswiderstand, der auch die Verwendung von Glas- 
elektroden ermdglicht 

Mbgllchkelt fOr den Anschluss ciner Registrlervorrichtung 
Mehrcrc cinander Uberlappende Messberelche 
Genaulgkelt 0,1 pH In |edem Bercich 
Direkte, kompensatlonsfrele Ablesung 
Tragbarc AusfUhrung 
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TECHNISCHE ANGABEN 


Mestgrenzen 


bet pH-Mesiunf 

0-14 pH (0-7,5, 6,5-14 pH) 

bel mV*Meftung 

0-2200 mV (0-350, 0- 700, 500- 


1200, 1000-1700, 1500-2200 


mV) 

Messgenaulgkelt 


b«i pH-Mes$uhg 

± 0,1 pH 

bcl mV-Messung 


Im Berelch 0—350 mV 

i: 5 mV 

In alien anderen Berelchen 

8 mV > 

Eingangtwiderstand 

2,5 . 10"* Ohm auf der Skala des 


pH-Messers 

Tcmperaturkompensatlon 

15-50® C 

Netzanschlust 

110, 220 V, 50 Per. 

Vcrbrauch 

36 W 

Rdhren 

EF 37, EL 33, AZ 21 

Abmessungen 

340 x 263 x 240 mm 

Gewichc 

r 

! 

ca. 14 kg 

1 

• 
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Unifr^tchuni Vfruif kun| GtolchrkMung^' 



Anderungen obiger Angaben Im Laufe 
der Fortcr.tAfIcklung sInd vorbebalten. 




HITRIMPiX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 

•rtefonich#! BudopMt 63. Pmlfach 202 Tri.granii»«, Initnimont 
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BETRIEBS-pH-MESSER 

TYPE ORION-K.T.S. 2514/S 



ANWE.NDUNG 

Die pii-Mc$$ung gcwinnt In dor wisscnschaflllchcn Forschung und 
Tcchnik cinc Immcr grdsscrc Bcdcutung. Dieses Icicht bedicnbarc 
Gcrat von entsprechender Gcnaulgkclt und tragbarcr AusfOhrung 1st 
fiir Scricnmcssungcn vorziigllch gccignct und wurdc In erster Reihe 
zur Befriedigung der praktlschen Anfordcrungen gcschaffcn. 

Das Instrument dient vornchmilch In dcr Landwirtschaft (fUr Boden- 
pii'Messungcn) und In den Industriczwcigen zur Vcrarbcltung land* 
wirtschaftllcher Produktc (Konserven*. Milch-, Zuckcr*, VVcIn-, Gerbe- 
Industricn usw.) zur Fdrdcrung dcr zcItgcmSsscn Produktion, kann 
jcdoch auch In arztilchcn Laboratoricn, In pharmazcutlschcn Bctricbcn, 
bakterlologischen und blologischen Forschungsinstituten fiir Sericn* 
mcisungcn wissenschaftllchcn Charakters cingesetzt werden. Eln ver- 
lasslich funktionierender Bctrlebs-pn-Mcsscr 1st auch In Bctricbcn zur 
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Herttelluh^ ¥on T«xtll-Ftrbwoff#n, S«lf«n oder Potzi..,*teln lowlc 
In d«r Pipltr-, CtUtlner. Ubenimittelemugung utw. unent- 

'b«hrilch. 

BESCHREIBUNG 

Der B«trleb$-pii-Messer ormdgllchc Ablesungen mit elner Genaulgkelt 
von 0,1 Pii $ov»le Schltzungen Innerhalb 0,05 pu. Ole Spannung kann 
autserdem unmlttelbar gemeiien warden. Der Elgenverbrauch del 
Instruments 1st Infolge der Rdhrenvoltmeter-Ldsung vernachllsslgbar 
gering. 

Das Gerit hat kleinc Abmessungen, 1st tragbar und hat Batterle- 
spelsung, so dass Messungen an Ort und.Stclle mdglich sInd. Eln ent- 
sprechender ThermofUhler 1st eingebaut, wodurch die . abgelesenen 
Pii-Werte sofort und automatlsch dem WSrmegrad des Messortcs 
angepasst warden. 

TECHNISCHE ANGXBEN 


Messgrenzen 

bel pirMessung 

bel mV'Messung 

Messgenaulgkeit 
bel pirMessung 
' bel mV'Messung 
Elektronenrdhre 
Batterlen 


Abmessungen 

Gewicht 


0—14 pH In zwel Stufcn 
(0—7,5 und 7—14 pii) 
0—800 mV in zwel Stufen 
(0-400 und 400-800 mV) 

±0,1 pii 
±6 mV 
1S4T 

1,5 V Helzbatterle 
45 V Anodenbatterle 
3 V Vorspannungsbatterie 
alia eingebaut 
255 X 105 X 185 mm 
ca. 2,7 kg 


lUBEHOR 


(In elner Kassette Innerhalb des GerSts angeordnet) 

FUllbare Kalomelelektrode 
Pt-(Wasserstoff-) -Elektrode 
Me sskOvette von ca. 10 cm® Rauminhalt 
Eln Glaschen gesSttlgtes KCI 
Eln GiSschen Chinhydron 

Die Armaturen sInd mIt entsprechend ausgebildeten Anschluisstellen 

Anderungen obiger Angabtn Im Laufe 
der Fortentwickiung sInd vorbehalten. 


HITRIMPiX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHHEN 
FOR ERZEU6NISSE DER INSTRUMENTENINOUSTRIE 

Msfoniehilfli SudopMl 6Z PoiHoeh 202 ' T#)« 9 ramfli*i ItiiMirntnl Map** 
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PIEZOELEKTRISCHER 

ZWEISTRAHL.DRUCKINDIKATOR 

type ORION-K.T.S. 2780/s 



ANWE NDUNG 
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BESCHREIb%>NG.. - 

Der plezoelektrltcho Druckindikator fst nicht nur zum Indizicren allcr 
Arc» besonders von schnell laufenden W5rmckrafcm«mhlncn, Kompres- 
ioren und Drucklufcwcrkzciigon gccrgncc, sondcrn auch dcr Oruck- 
veriauf Im Lauf dor Waffe, die dazugch<^rlgc AnfangsgcschwindlgkcU 
dei Goschossot auf kurzer Basis und die Beschlcunigung der Waffe 
selbst kdnnon gemessen werdon. Dio Zweistrahlausftihrung gestactet 
ausserdem das glelchzolcigo Slchcbarmachcn zweier voncinandcr auch 
unabhlnglger VorgSngc. / 

Zur Uncersuchung von Kolbonmaschihen wurdc der Indikator mit 
allem Zubchdr ausgcsiattct, so dass esi sich erbbrigt, mit behelfsmassig 
hergesccllcen HilfsgerSccn zu arboiten. So kdnnen normale Indikacor- 
dlagrammCp wic der Oruck ais Funktion dcs Kolbcnwcges, dcs Kurbel- 
winkels oder auch als Funktion der Zeit aufgczelchnet werdon. 

Bei Dicselmotoren kann dcr Oruckverlauf dcs Verbrennungsraumes 
mit der dazugehdrigen Vorkammer oder der Dleseldlfleltung indlzlert, 
welters der Druck an zwel verschiedenen Stellen der Einspritzleltung 
zu gleicher Zeit, oder auch Druckschwingungen dcr Saug- und Aus- 
pufflcitung registrlert werden. Ebenso ist cs mdglich, die lndl(cator- 
dlagrammc von zwel Zylindernp zwel Oieseldipumpen gleicbzeitig, den 
ZUndverzug mit lonisationssondcn und die Bewegung der DUsennadel 
mit elnem Spezialkopf aufzunehmen. 

Bel Ottomotoren kdnnen ausserdem die Ziindung und der Oruckverlauf 
In der Saugleltung. bei Zweitaktmotoren der Druck im KurbcIgchHuse 
und der Spiilungsverlauf aufgezeichnet werden. 

Zeltmarken und die charakterlstischen Stellen wic Totpunkte, der 
ZUndzeitpunkt und dcr Oiisennadeihubbeginn kdnnen In das Diagramm 
als vertikalaurwUrtsoderabwarts gerichtete Markon oder als Aufhellung 
Oder Verdunkelung clnmodulicrt werden. * 

Elne Hllfselnrichtung besorgt die Einzcichnung von Druckelchllnlen. 

Die vom Motor selbst gesteuerte Photocinrichtung ermdglicht die 
Bewertung der Diagramme. 

Urn stdrende Schwingungen des Motors von dcr Messelnrichtung fern- 
zuhaltenp Ist der Indikator in eincm Rahmen federnd aufgehSngt. 

Die aufgczihlten Verwendungsmdgllchkclten geben nur cinen Anhaltj- 
punkt fUr die Vielzahl der mic dem GerSt durchfOhrbaren Messungen, 

TECHNISCHEANGABEN 

pie elektrlsche Glledcrung und Arbeltiwelse dcs GerJltcs sInd aus dem 
Prinzipschema ersichtllch. 

Zur kompletten Ausriistung gchdren: 
a) Die Indizlereinrichtung mit 

1. den Druckgebern und den Geberkabein 

2. dem Zwelstrahlindikator 

3. dem Kolbenweg- oder Kurbelwlnkelilbertragcr 

4. dem KlopfgcriluKhverstarkcr 

5. der Photocinrichtung und 

6. dem Nctzspannungsstablllsator 
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b) di« Elw..rfOirlchtung mit 

7. dem pneumatitchen Oruckgober 
. “ S. dem hydraullichon Oruckgober 

9. d«m Rdhronelektrometer und 
10. dem Elchllnlengeber 

1. Pltiotlfiktrltchtr Oruckgober 

Oruckberelch 0—140 ata ZUndkerzengewlnde M 18x1,5, Watterktihlung. 
Oruckberelch 0—140 ata ZUndkerzengewlnde M 14x1,25, WatterkUhlung 
Oruckberelch 0—6 ata ZUndkerzengewlnde M’ 18x1,5, WatterkUhlung 
^Oruckberelch 0—1000 ata zum Antchlutt an die Oleteleintpritzleltung 
'Auf Wuntch k6ni^n Geber mit anderen Oaten fUr Oruck-, Kraft- und 
Betchleunigungtmettungen gellefert werden. In jedem Fall tind die genau- 
en Umttinde der Anwendung anzugeben, damit die Geber zweckent- 
tprechend autgefUhrt werden kdnnen. 

Ole LSnge der Quarzgeberkabel betrSgt ca. 2 m. 

2. Zwtistrahlindikator 

Schirmdurchmetter der KathodenttrahlrOhre 160 mm 
Punkthelllgkeit, PunkttchSrfe fUr Jeden Strahl getrennt einttellbar 
Belde Olagramme waagrecht und tenkrecht vonelnander unabhlnsis 
vertchlebbar 

Hdhe belder Olagramme vonelnander unabhSnglg In Stufen regelbar 
Brelte belder Olagramme vonelnander unabhSngIg ttetig regelbar 
Tellvergrdtterung der Olagramme durch Autelnanderziehen In H6he 
und Brelte mOgllch 

Zeltbatit fUr Jede Motordrehzahl, grob und fein regelbar 
Synchronitlerung der Zeltbatit auch von autten mdglich 
Zeltbatit umtchaltbar auf Kolbenweg- oder Kurbelwinkelbasit 
Markenrichtung und Hdhe einttellbar und umtchaltbar auf Lichtmodu- 
latlon; Phate und StSrke regelbar 
Quarzgeber-Entladedrucktatter eingebaut 

3. Der Kelbenweg-KurbelwInkeiQbertrager 

FUr Kurbelradlut-Kolbenttangenverhlltnlt von 1:3,25 bit 1:5,25 durch 
Auttautch der Steuertchelben 

FUr Winkeluntertchlede der Kurbelwellenzapfen von W, 120* 180* 
durch Umtchalten der Kabel ’ 

Eingebauter Totpunktgeber mit Winkelmarken je 30* 

Vertchluttautldtevorrlchtung zur Photoeinrichtung 
Grob- uhd Felnelnttellung det Totpunktet 

Dazugehdriget NetzantchluttgerSt zur Speltung der Nledertpannungt- 
lampen 

4. KlopfgerduschventSrker 

Mit Hllfe dietet GerStet kdnnen die Oruckkiopftchwingungen allein 
ohne dat Grunddlagramm tichtbar gemacht werden. An die ver- 
tlkalen VerttSrker det Indikatort antchllettbar. 
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5. P/iotoe/nr/chtun; 

Der Tubus wird mic zwel Schrauben am jndfkator bcfestigc 
Eingerichtot fUr Contax D mlt LInse F 1 :2 und ElnsatzhUlse No. 1 
Automatlsche Verschlussausidiung 

6. NetzsponnungsstobHfsator 

Anschliessbar an jcdcs Wechscistromnetz von 110 bis 220 Volt Spannung 
und 50 Perloden 

7. Pneumatischtr Druckgtbtr 

Zur Eichung dcr Quarzgeber von 0—6 ata und 1—140 ata mlt Hllfe 
elner Stlckstoff*Flasche 

8. Hydraulischer Druckgebtr 

Zur Eichung der Quarzgeber von 200—1000 ata mlt QlfUllung 

9. Hohrtntltktromeier 

Zur Bestimmung der Elchspannung der Quarzgeber und zur Elnstellung 
des Elchllnlengebers 

10. Eichhnfengeber 

Im Elchllniengeber steht fiir )ede Empfindllchkeltsstellung des Indikators 
fur 10 Quarzgeber die Elchspannung zur VerfUgung. Ourch einfaches 
Verdrehen des PotentlOmeterschalters entstehen am Schirm des 
Indikators waagrechte Druckelchllnien, so dass die Eichung des 
Indikators zu )edem Zeltpunkt In elnigen Sekunden bequem und 
genau vorgenommen werden kann. 

Auch rein elektrlsche VorgSnge sInd messbar» wie z. B. die ZUndung, 
Aniassmotoren, LlchtstSrke^nderungen usw., wobel der Elngangswlder- 
stand der senkrechten VerstSrker mindestens 10^'^ Ohm 1st, das Ober- 
tragbare Frequenzband zwischen 0— 20.000 Hz llegt und die Spannung 
zur vollen Aussteuerung des Schirmes elnige Zehntel Volt betrUgt. 
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PRIN2 IP SCHEMA 


• Ekhiin 0*uth|fb*r 



Anderungen obiger Angaben’Im Laufe 
der Fortentwicklung sInd vorbehalten. 
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METRIHPiX UNGARISCHES AUSSENHANDElSUNTEftHEHMEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINOUSTRIE 

lit«fant«hi4f)T tudopvit iZ Poflloeh 302 tvlagromm*; Inittum^nl 6udop*«l 
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«,STATOMETER" 
APPARAT ZUR LOSUNG 
STATISCHER PROBLEME 

TYPE ORION-K.T.S. 2891/S 



ANWENOUNG 

Urn die Schnittkraftc-. dcr DurchlaufcrSgcr und Rahmentrlgcr zu cr* 
mictein, muss man zuerst die ScUtzenmomente bzw. Knotenpunkc* 
momente dieser TrSgcr bcrechncn. Ole Bestimmung dcr StOtzen* 
momente bzw. der Knotenpunktmomente dcr DurchlauftrSger und 
RahmentrSger bcstcht aus dcr Ausfidsung llncarer Glcichungssystcme 
mit vielen Unbekannten. Olcsc Ausfibsung bildet den wcitaus grdssten 
Tell der statiKhen Bercchnung, da Ihrc Ourchffihrung Susserst lang* 
wlerig 1st. Ole Ungwierigkelt wird hluflg noch dadurch gestefgert. 
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dasi die lucrst'angcnommcncn TrSgcrabtncssungen nach dt^_ cr»tcn 
Berochnungsgang cinmal odcr mchrmali tnodlflzlcrt wcrdcn musscn. 

BESCHREIBUNG 

Olese zcitraubcndc rcchncrischc Arbeit criibrlgt sich durch die Be- 
nUtzung dieses Apparats. Stclll man die Drehkndpfc den bekannten 
Parametern des TrSgers cntsprechcnd cin, so werden die gesuchten 
StUtzenmomente des Durchlauftragcrs bzw. die Knotenpunktmomente 
des Rahmens mit unverschlebbarcn Knoten durch den Apparat sofort 
vollautomatlsch. crmittelt. Das Elnstcllen und Ablesen dauerl eln bis 
zwel Mlnuten. Zur Bestimmung der Knotenpunktmomente der Rahmen 
mIt vcrschlebbaren Knoten 1st noch elne kurze ergSnzende Bcrcchnung 
notwendig. 

Mit Hllfc des Apparats kdnnen die StUtzenmomente bzw. Knoten- 
punktmomente folgendcr statlsch unbestimmter TrSger ermittcit 
werden; 

a} DurchlauftrSger f'uf hdchstens acht Stutzen mit stabweisc 
konstantem TrSgheltsmoment, mit belicbigcr Bclastung und 
bcllebigcn Feldwelten. Bel symmetrlschcr AusfUhrung darf die 
Zahl der StUtzen fUnfzehn betragen. Die EndstUtzen kdnncn 
frcl drchbar odcr fest cingespannt scin. 

b) Eln- Oder zwelstdckige Rahmcntrager mit unverschlebbarcn 
Knoten, mit hdehstens fOnf Fcldcrn Im ersten Stock und mit 
drel Fcldern Im zwclten Stock, mit stabweisc konstantem 
Traghcltsmoment, mit bellebiger Bclastung und bclicbigen 
Stablangen. Die Saulcn kdnncn gelenklg angeschlosscn odcr 
fest eingespannt scIn. 

c) Rahmentrager wic unter b), aber mit vcrschlebbaren Knoten. 

d) Hdehstens sechsstdekige, zwcistlellgc symmetrlschc Rahmen mit 
vcrschlebbaren Knoten, mit stabweisc konstantem Traghclts- 
moment, mit bellebiger Belastung und belicbigcn Stablangen. 
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t) Symmei.-.Khe Vlerendeel*Tr9ger mlt hdchiten# zw^ _ SSulen, 
mit parallelen GUrteln, mit stabwelte konstantem Traghelw- 
moment, mlt beliebiger Belattung und beliebigen StablSngen. 


Die Aufgaben unter a) und b) Idtt der Apparat vollautomatlsich, d. h. 
die getuchten Momente »lnd tofort abletbar. Zor Ldsung der Auf- 
gaben unter c), d) und e) itt auiter der Verwendung des Apparats noch 
elne kurze numerlKhe Berechnung erforderlich. 


Das Wirkungtprinzip des Apparats beruhc auf der Analogie, die zwischen 
den statlschen und den elektrischen Grdssen besteht. Die elnander 
entsprechenden Grdssen sind folgende: 


sunitche Crdsten 
Moment 
Wlnkeldrehung 
Steifigkeltsziffer 


elektrttche Crdssen 
Spannung 
Stromstlrke 
Widerstand 


Der Apparat bringt Jencs System von elektriKhen Stromkrelsen zu- • 
stande, In dem zwiKhen den elektrischen Grdssen derselbe mathe- 
matische Zusammenhang besteht, wie zwischen den analogen sutischen 
Grdssen. 


Die Handbung des ' Apparau geschieht folgendermassen: 

Die mit Skala versehenen Drehkndpfe werden den bekannten Stcifig- 
keitsziffern und Einspannmomenten enttprcchend eingesteilt. Hierauf 
wird mittels elnes Einstellknopfes der Zciger des StrommessgerStes 
auf Niill gebracht. Das gesuchte Subendmoment wird an der Skala 
des Einstellknopfes abgelesen. Die Umschaltung fOr die einzcinen Stab- 
enden erfoigt mit Hilfe eines Umschalttrs. 

Der Apparat eignet sich IBr die Ldsung von Problemen mit hdehstent 
zehn unbekannten Knotenverdrehungen. Auf Wunsch kdnnen Appa- 
rate auch fOr die Ldsung von Problemen mit mehr als zehn unbekannten 
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Knotenverdr«t^,gen und fUr Trlgcr mit tcabwolsc vcra,^^rl(chcm 
Traghelttmoment gellefert werdon. 

Die Metsgenaulgkolt 1st auf den Skalenondwort bezogen. 

Dcr Apparat kann an oin Einphatennetz von 110 oder 220 Volt angc- 
schlosten werden. Sein Strom ver branch Ist gering. 

Anderungen obiger Angaben Im Laufe 
der Forttntwlcklung sInd vorbehaUen. 





HETRIHPEX UNGARISCHES AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN 
FOR ERZEUGNISSE DER INSTRUMENTENINDUSTRIE 

Dfl«|ontcKrlft t Budopotl 6Z Po»f(rich 202 Inirufinnl 9udap<vti 
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STEELSORTER 

MAGHETISCHER KUSSIERAPPARAT 

TYPE ORION-K.T.^. 2733/S 



ANWENDUNG 

Bel fcrromagnctlschcn Matcriallen sInd iwlschcn dcr Str^iktur und den 
maenotlschcn Elgenschaftcn bcstlmmte ZusammcnhSngc lachwelsbar. 
So Sind die Pcrmeabllltat, die Kocr^tlvkraft und dcr Hystercscnvorlust 
von der Elgenart dcr Materlalstruktur abhSnglgc Faktoren. Die Gc- 
staltung dcr Struklur hingegon Ist ausscr dem Karbongchalt auch vom 
Vorhandensein von Lcgicrungsstoffcn, dcr Sorto dcs Rohclscns, der 
Art dcr Bcarbcitung und Formgebung, sowlc dcr Warmcbihandlung 
bedingt. Daraus ergibt sich, dasi man, falls die fcrromag.ictlscncn 
Elgenschaftcn erkennbar sInd, aus Ihncn auf die Struktur dcA untcr< 
' suchten Materials schllcssen kann. 

Dcr magnctlschc Klassicrapparat. dem obigos Prinrip lu Grundc llcgt, 
dient zum raschen und zcrstbrungsfrclcn Klassicrcn von Rohstoffen. 
halbfcrtigcn und fertigen ArbcItsstUcken, sowlc zum Erkannen Ihrcr 
tcchnologischcn Identitat. 
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I . 

Mil dtm. ApL._^< It6nn«n folftndt Elftotehtfltn 

1. Xndtrunf dtr Lcgltrung und dtr prowntuilin ZutimintnMUuwf 

Proitntual* Dlfwr«i>t Im KtrboBf«h»lt 

PronnlMltr Gthtit odtr M«n|*l m U|ltrungmofltn 

Vtrunrtlnlgun|tn u*w. . t 

2. Aut dtr Erztuguni odtr BMrbtItung sttmmtndt Abwtlchungtn 

Untltlchmiulit ZuwromtMtttuni Im RohmmrUl 
Hlnitl odtr Unttitchltdt In dtr Wlrmtbttrbtlwnf 
Mlngtl odtr Unttrtchlodt In dtr Wlrmtbthtndlung 
Btstlnnung dti trfordtrllchtn Grtdts dti Anltsitnt ■ i- ^ 

PrUfung dtr Idtntitit dtr Obtrntchtnhlrtung 

3. Mattrltlsichtung ■ i 

Sondtrung vtrwtngttr Ltgtrposttn • . 

Schtldun^ungthlrtettr ArbtItmUekt von gthirttttn 

4. Ftrnmtidtttcbnik . ^ . / 

Rtschts Sondtrn von Trinsformitorbltchtn . 

KurxschlussprUfuni tistniostr Spultn / 

Ausgitichtn von Induktionstpulto Im Vtrhiltnii xu gtgtbtntm 
Eulon 

PrOfung von Mtgnttophonblndtrn uiw. ^ 

BESCHREIBUNG 

Dit eltktrlKht Glitdtrung und Arbtlttwtltt dts Gtrltts ilnd tut j 

dtm Prinxipschtmt trsicbtlich. 

Zwtl Induktlonupultn von hohtr Ftidstirkt blldtn mlt xwtl ohmliehtn 
Widtrstindtn tint Mtxwtll*BrUekt. Oittt wird mlt dtr rtgtibtrto 
Ntttsptnnung gtsptitt. Dit Brttckt ktnn mlt dtn xwlschtn dIt R und 
L GIltdtr gtschaittttn Pottntlomtttrn tutgtgllchtn wtrdtn. Wtnn 
man In dit Spultn 1. und 2. Prllfllngt Itgt, dtrtn magnttlscht Eigtn- 
schafttn vtrschltdtn sInd, so kippt das Briicktnglelchgtwickt urn, d. h. 
zwischtn dtn btidtn Zwtigtn dtr BrOcke tntsttbt tin Spannungs* 
unttrschled. Dit ursprilngllcb sinusfdrmigt Wtchstlspannung, wticbt 
dit Spultn trrtgt, wIrd Infeigt dtr vorhandtntn Obtrschwingungtn 
dtr Eigtnart dtr unttrsuchttn Prilflingt tntsprtchtnd ytrxtrrt. Dtr 
Gtgtntaktkanal 9. vtrstirkt dit Briicktnspannung. Dtr Vtrstlrktr von 
hohtr ObtrtragungsgUtt gibt dtn dit Charakttrlstik dtr Prilflingt 
tragtndtn Spannungsunttrschltd vtrstirkt an. dit vortiktitn Abitnk* 
piKttn dtr KathodtnstrahlrOhrt wtittr. Auf dit horixontalt Achst 
wirkt dit ursprilngllcht Wtchstlspannung. Dit xwtl Sttutrspannungtn 
lasstn am Schirm dtr Kathodtnstrahirdhrt Figurtn trschtlntn, dit (Ur 
dtn strukturtlltn Unttrschltd dtr unttrsuchttn ProbtstUckt btxtich* 
ntnd Sind. SoftVn dif stoffllchtn Eigtnschafttn und, dit gtomttrlschtn 
Abm'pssungtiv dtr Probt mlt dtntn dts Etalons Ubtrtinstimmtn, so 
t/sch'tlnt am i.SchIrm dtr Kathodtnstrahirdhrt tint waagrtchtt, gtradt 
Linlo, da ktlnt sonkrtchtt Abitnkwirkung auftritt. 

Dtr mlt dtm Apparat durchgtfUhrtt Vorgang kann drtitrltl Zwtcko 

vtrfoigtn: 

r. Klassitrung 

2. Quafltltskontrolle Inntrhalb gtgtbtntr Toltranz 

3. litssung mlt Auswtrtung' 
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Wird ledicllch elne Klawlcrung beabsichtigt, so kbnncn dio xu prti- 
ftnden StUck^, dureh Verglolch mit elnom Etalon bckanntcr Me*" »'* 
•ntspreehond gut erkUrwr Elgenichaft, aortlort 

werden die mIt dem MusioriiUck Oberelnstimmondon PrOflIngo von 
den abwelchenden gesondert. Die gnglelchcn StUeke kdnncn wicdcr 
|e nach IdentltSt des Figurencharakters In Gruppeh gctellt werden. 

Bel Kontfollen Innerhalb gegebener Toleranz wird die auf den grdiston 
und klelnsten Fehlorgrcniwert bezUgllche Figureninderung bcstimmt. 
Zu diewr FesmeMung sInd den Grenzwertcn entjprcchende fetalonc 
noYwendigi wghrend die Messung mit Hllfe dei Eialons von mlttlercm 
Wert Vor sich geht. 

Zu einer Messung mit Auswertung 1st cine iUmtllcho Varlantcn cin- 
schijlessende Etalonscrie erfordcrllch. Dieso wIrd mittcis eincs umfas- 
icnden Klasflerungsprozcsses zusammcngcstcllt. Aus alien Gruppen 
wUhlt man |e cIn, StUck von mlitleror. maximalor sowlc mlnimalcr 
Abvrelchung und untcrzicht dieso cinor dctallllcrton MatcrIalprUfung. 
Nach dieser setzt man die crschclncndcn Figuren Im Verhgitnis zur 
QualltAtsabwcIchung fest. Dadurch kann die Auswertung zwischen den 
zwcl Grcnzfiguren dcr am mclsten charakterlstlschcn Dimensions- 
andcrung dcr Figur entsprcchcnd proportional crfolgcn. Im Laufo der 
Praxis kann das System stufenwelse weltcrentwickclt werden, woraus 
sIch elne fUr genauc Wertung anwondbarc FigurenseHo ergibt. 
Nachfolgend werden elnigo auf Grund praktischer Messungon wahr- 
genommene charakterlstlsche Figuren gozolgt. Dieso Figuren sInd )edoch 
nur mit cincm Idcntlschen ArbcItsstUck reproduziorbar, da d^ f 
charakter stets clnen bestimmten PrUflIng konnzolchnot. Dio Abbll- 
dungen dicnen nur als Belsplclc; ahnilcho Figuren sollen vom Ver- 
wender des Instruments scinen cigenon Zwcekon ontsprechond ango* 
fertigt werden. 
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Der <51«iuHverfol«er TBSU BM 367 1st besttet vor alUa fOr «lo 
Repspstuppraxis in'dsP Raflloteclinlk. Bp;«ient sup S^Oaeukaa- 
tpolls, flip dla Fehlshmtspsuehungsn und olt Hllf* siiisa ?p««acns- 
spoktpuos dss sln^sbautea Oanspstope, siip Abstiaaiog da> g ^rf iar 
g«p-sctarti>gkPsi8s.Jspfol6te8 Signal iat kontpoxiapbap Ht alg^ 
nam LautapMcliap und alt dan aagiselwa Auga. Ala Zuaatstail iat 
hltp aoeb tin nladtpoladgap and ain baehalaigap PrOfap ali««bnt, 
SUP PrOAins «tp Vapapsahptlialt dap alaktrinelisa i^iaa. 
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, b 


nCRnSCRB ANBABBI 
Bapfindlielikcit tea Varfolgars: 

FrtquensuBfang das Oanaratore: 
KontrollwldarstSnda das PrQfara: 

Bast&ekang: 

Stronnreraorgung! 

Lais tungaauf nahae : 

Aboeaaungen: 

Oavieht: 


HP: bai 1 kHs uad Auagangalai* 
atai« SO ... aea 10 itf 

HP: bai 4S6 kHa and Auaganga- 
laiatuag SO oisr ... eea 1 

1 kHa - IS UHa 

OllflBlaapa 1 MO 
OlOlilaiV* 20 Mfi 

6 CCHl, 6CC31, SZSl, 6M(0, 
1NR40 

120/220 V - so Ha 
eea 28 W 

2S8 z 20S X 120 an 
eea 6 kg 


Varliuflga Speelfikatlen 1I/19S7 
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IV o . : o 


K qaiKMUfM nsu n 365 


K'SMaTlM 

WIMS 


trasoA 


i 






Oer RC 3«nerator TESItA 31 365 1st fOr die a<wiat« »tig la Nled«rft>e> 
doeitzgeblet be8tlaDt,«o es auf ghte Ft^vuuustabllltit, breitea 
Frequensbereleb und Uelne Versemiag aakeaat. Oer .Oenerator ar* 
beitet auf dem Friaslp der fflen-BrOeka adt elaer Oiaia«pa-Sta^l- 
llalenmg. Itareh seine Uelae AbMsaansm and princes Oeal^t 
let er fOr die BapaKturprazls eerbastl^; er el^wt aleb abar 
•ueh fOr sallafiga LabanMaaongaa. 
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TBCHRISCHE AIOABai 


Froquenzumfang: 

20 Rs • 32 kUs in 4 TnillMNleten 

FFaquansunaietertialt: 

2,5 % 

AusgaogsapannuQg: 

10 V 

Auagaog: 

Myanatriseh, stufnnlos 1 : 10 

und dekadineb in 4-8tuf«n 

Frequanseharaktar is t Ik: 

* 0,75 dB nuf dam Ausgnng 10 V in san- 
sen Prequexisuafang 

Stabilitat dsr Ausgangs- 
apannung: 

bei Netsaehmuilcungen ♦ 10 S ... 0,25 dB 

Stabilitit der Frequenz: 

bai einer Netzoelmanlcung von 10 % iat 
besser ala 2 %. 

Vorzex^rung: 

1. Baralcb 2 % 

andara Barateho 1 % 

(In der Unsabung von 50 Hs eea 3 %) 

Bestiicioingi 

2 X 6F32, 1 z 6L31, 1 z 6Z31 

Stromvaraorgung: 

12G/220 V • 50 Hs 

Laia tungaauftaahae: 

25 W 

Abasasungan: 

205 z 125 z 250 M 

Oawicht: 

5,5 kg 


Verlauflge SptzlfiJcatlon IX/l9^7 
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LC-Wessserat Tesla au 366 dlent fSta* 8jsta»lle I !' 

Induktivltaten und Xapasltatan. Die 'ilnlatiirau8fQlkrui« und \ I 

rlnces Oewicht des SerStes prides tlnieran ea besondara fOir dl8 
Ausnutsu^ in der Rspiaraturpraxls* *' j ' 

Oae OerSt arbeitet nach dea Resonansva^abreitf and dtsat* fOr 
die Kapasltatsaossunsen von 0 - 0,1 uP iund. ZndiMlvltSltaasssi^ i i 
«en von 0,1 uH bia 10 aH. Ola Zndikatlm wlrd diireh ainM . i i 
sebauten ittkroaaparaaatar anigiidit. i > i 
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TECHNI<%I1S AtOABEN 


liM8b«reielw 


D«r Oesaatbereieh von d«r ^Messenen Indulrtl- 

Oyl uH bis 10 iH Ist In 5 TAilberniciM 
sergliedert 
0,1 uH - 2,5 uH 
2,5 uH - 12 uH 
12 uH - 100 viH 
100 uH - 1 mH 

1 nH > 10 ndl 


Der Cesamtbereich von der gemassenen Kapacltit 
0 - 0,1 uP Ist In V Tellbereiche zerglledart: 

0 - 100 pP 

100 pP- 1000 pP 
1000 pP-10.000 pP 
10(000 pF» 0,1 uF 


Ueaagenaulgkelt : 


der Induktlvitat: 
der Kapazitat: 


+ 1,5 % * 0,1 uH 
1 1,5 « 1 0,5 pP 


'Oenauigkalt des Ablesena: 

Best&ekung: 

Strooversorgung: 

Laia tuagaaufnahae : 
Abmeasungan: 

Oavlcht: 


0,5 * 

6CC31, 6F32, 6Z31 
120/220 7, 50 Hz 
eea 15 W 

205 X 125 X 250 am 
5.5 kg 


VorliuflgA dpazifikation XX/I957 
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FOR STAtlC AND DII?/^?C ^ 

strain Measurements 

type ORION-EMG 2353 

"TENSOGAUGE” 
STRAIN GAUGES 
TYPE ORilON-EMG 2359 
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Familiarity with the various physical properties of 
the materials used is e sine qua non of mechanical 
designing and production. 

Most of these properties can be examined by simple, 
^ell-tried methods# But some related with physical 
phenomena, e#g# elongation and mechanical strain, 
have so far been measured by a few methods only in- 
volving complicated and expensive instruments, the 
lack of which would often lead to the overdimension- 
ing of parts when skill and experience alone would 
not suffice for yielding adequate accuracy# In many 
industries overdinensioning is inadmissible for va- 
rious reasons and their development would have come 
to a standstill if a simple and convenient method of 
strain measurement had not been developed. It is a 
rather often arising industrial problem to test the 
mechanical deformations of machine parts, mounted on 
nearly unaccessible places, under working conditions; 
hitherto this was not feasible in the general, only 
upon having dismounted the part concerned - making 
simulteuieously to cease the operating condition# This 
is another point where strain measurement gives an 
efficacious aid# 

This method is based on resistance variation. Deform- 
ations induced by heat and the variations of resis- 
tance going with them have been known since long# This 
knowledge has been supplemented by the recognition of 
the fact that changes in the resistance of wires also 
occur under the influence of mechanical action# Thus 
deformation, elongetion or mechanical strain of any 
structural part can be examined under service con- 
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ditions by firmly fixing to its surface a sensi ng 
element made from resistance wire and calibrated in 
advance. The total length of the extremely thin re- 
sistance wire is stretched or retracted in proportion 
with the deformation of the examined object. The e- 
longation of the wire is easily measured, in form of 
change of resistance, with a sensitive elec tropic 
measuring instrument. 

Description 

The "Tensobridge" strain measuring bridge type 2353 
primarily serves for routine measurements and is 
therefore of portable desigi. In effect, the bridge 
is an A.C. Wheatstone bridge which measures varia- 
tions of resistance introduced from the strain gauged. 
The dimensional variations peredived by the gauge can 
be read, after convenient electronic amplification 
and a phase-sensitive detector required for sensing 
che direction of elongation, off a very sensitive 
indicating instrument of large dial arc. 

The "Tensobridge" is suitable for the observation of 
static and dynamic deformations. 

The dynamic changes up to 400 c/s can be made also 
to appear on a cathode-ray oscilloscope /type ORION- 
T11G 1538/. The phenomena can also bo recorded by 
means of the photo recorder attachment type ORIOH- 
Et.'.G 1578/1. The electric circuit of the strain meaa- 
iiring bridge eliminates eventual faults committed 
^uring measurement. Owing to the cable connecting 
che place of measurement or the strain gauge with 
the measuring, bridge, furthermore to installation 
discontinuities, capacitive unbalances nay occur; 

103/2771 - 3 - 
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such faults can dininiah the sensitivity of the in- 
strument by approx. 50^’. The fault can be easily 
compensated by means of the built-in phase compensa- 
tion, even if an oscilloscope is not at disposal. 

The selector switch of the measuring bridge serves 
for setting the kind of phase compensation, the 
bridge calibration and the wanted static or dynamic 
measuring method.* 

The "battery" switch is used for swi telling the instru- 
ment OB or off, and also for checking the "A" end "B" 
battery voltages with the help of the Imilt-in point- 
er instrument. 

The strain gauge /type ORION -aiG 2359/ is the res is - 
tsutice wire itself which is sticked to an electrically 
insulating paper base; special geometric configura- 
tions and special winding methods are employed. Air 
though such a sensing element looks v&ry simple - 
consisting in the effect of three components only: 
resistance wire, paper and glue - its production with 
sufficient accuracy is a most delicate process. 

The strain measuring bridge is generally used with 
two strain gauges, one for measuring and one for com- 
pensating, so that the elongotions due to temperature 
changes - influencing the measured values - are eli- 
minated, The compensating gauge is fixed or glued to 
a spot not subject to deformation but of identical 
temperature with the strain gauge. The two different 
Eteasuring gauges are linked to the two neighbouring 
branches of the mtMsuring bridge. Since they change 
in identical way on the effect of tempereture, the 
temperature fault is eliminated. 
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The circuit of the strain measuring bridge also 
allows of operating simultaneously v;ith four strain 
which mokes not only for the solution of 
special tasks as f.i. torsion neasurements but also 
secures a fourfold sensitivity when compared to the 
known two-gauge measuring method. 

The cliange in resistance due to mechanical deforma- 
tion of the strain gauges depends on the material of 
the applied resistance v/ire and on the method of wind 
ing. This sensitivity factor of the strain gauges 
/termed g/ is stated by the manufacturing plant. The 
higher is the value of the factor /g/, the more sen- 
sitive is the strain gauge. This value changes accord 
ing to makes and gauge types but is generally within 
1,8 and 3« This value can be pre-set on the strain 
measuring bridge. 

The various measuring modes and facilities re<iuire 
different strain gauges to be applied. The "Tenso- 
bridge” instnanent admits of strain gauges with re- 
sistances of 100 to 600 ohms to be used without. any 
commutation. 

Advantages 

Two kinds of measurements /static and dynamic/ with 
the same instrument 

Facility for applying four strain gauges, making for 
quadruple saisitivity 

Carrier-frequency supply of the measuring bridge 
without the drawback of direct-current bridge supply 
/considerable weight, reduced stability/ 

Facility of pla se compensation dispensing with the 
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drop of sensitivity due 

to capacitive unbalances 

Extended elongation measuring limit 

Simple handling 


Portable desigi also suitable for field service. 

A special advantage of the measuring method is the 
low inertia of the strain gauges coupled with their 
adaptability for continuous use /in case of adequate 

protection, also in the 
tive cheapness* 

field/, end with their rela- 

Technical data 

Measuring range 

+ 2 , 4 /j + 0 , 25 ? specific e- 
longation 

^ = 2 . 10“^ spec^ic e- 
longation, causing with 
•■ = 2 a mid-scale devia- 
tion of the instrument 
pointer 

Sensitivity 

Accuracy' 

= 2.5/^ 

Frequency measurable 
with dynamic measure- 
ments 

max. 4-00 c/s 

Sensitivity factor /g/ 

1,8 to 3. continuously ad- 
justable 

Frequency of built-in 
oscillator 

2 kc 

Resistance of strain 
gauges adaptable 

100 to 600 ohms 

Number of strain gauges 
adaptable 

two or four 

Output resistance for 
cathode -ray oscillo- 
scope 

1300 ohms 

Accuracy class of ins- 
trument 

1.5 

Pointer instrument 

moving-coil type 

Tubes 

1T4, 2 I 1S4 

183/2771 
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1 X 1,5 V /type 1 Li/ 

2 X 45 V /type 30 F/ 


11,5 kg 

finish 

nteel case with lacquered surfaces and handles. 
Remark 

Strain gauges are not supplied as accessories of the 
measuring bridge, but on special order only* 

Hircuit diagram 

A d vance information 


317 mm 
238 mm 
2o2 mm 


Batteries 
"A” battery 
"3*’ battery 

Dimensions /without control 
knobs and handles/ 

Height 

'■’idth 

Depth 

■’.'eight 
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H.F. 


jVACUUM.TUBE VOLTMETER 

TYPE ORION-EMG 1321/B 


application 



The H.F. vacuum-tube voltmeter type 1321/B is a general-purpose 

instrumpnf rsuAf > r r 


I a senerai-purpose 

instrument over the whole high and liw-frequency region in cases 
when practically negligible loading and hi^h-voltage measuring accuracy 
are essential. Due to Its all-round usefulness, the Instrument is an In- 
dispensable aid to research, laboratory and routine work. 


D ESCRIPTION 


The fundamental rejjuirements of the H.F. voltage measurements, as 
independence of frequency, high input resistance and highest possible 
sensitivity, are met ;by the H.F. vacuum-tube voltmeter type 1321/B; 
The well-contrived electrical and mechan cal construction makes pos^ 
Jible a total measuring range from 0.1 to 300 volts within a frequency 
spectrum of 20 c/s— 250 Me. 1 H y 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 

" O ^ 

^ To make the instrument better suited for measurements in the U.H.F. 

range, a specially extended probe is provided. By this arrangement 
the measuring terminals of the vacuum-tube voltmeter may be con- 
nected directly without lengthy leads to the voltage under test, thus 
minimiring measuring errors at frequencies up to 250 Me. The prods 
of the diode probe are removable, whereby the already very low self- 
capacitance may be further diminished and the frequency range raised. 

The D.C. input resistance of the probe amounts to several Megohms 
so that measurements, specially at low frequencies, are carried out 
almost without power consumption. The amplifier employs strong 
negative feedback which facilitates a linear frequency response and a 
high degree of stability with tube changes. 

A zero set kno.b Is provided on the front panel for zero adjustment 
but zero settings carried out once for one of the measuring ranges 
remain unchanged for other ranges after a few minutes of warm-up. 

The probe with its connecting cable rolled up may be placed during 
transport or when its use Is not necessary (e.g. for L.F. measurements) 
n the case. For measuring H.F. voltages, the diode probe is removed 
from the case and ready for measurement. 

^ calibrated 

individually for its measuring range. Although the vacuum-tube volt- 
meter here In use is a peak voltmeter, the scale divisions for sinusoidal 
currents are given in effective voltage (I.e. 70,7% of the peak voltage) 

When measuring non-slnusoldal voltages, the waveform error may be 
as large as the percentage of harmonics present. Due to the circuit 
arrangement adopted, the instrument is protected against damages by 


The Instrument is completely mains-fed and may be switched to 110/220 
A.C., 50-60 cycles. Due to the regulating transformer employed 
the Instrument is insensitive to mains variations. At 220 V mains for 
calibration accuracy is maintained between 190 
and 235 V mains voltage. Corresponding variations are allowed at 
1 1 u V, too. 


AU vantages 

Wide frequency range at high measuring accuracy 
Six measuring ranges, starting with 0—0,75 V 

CaHbratlon is independent of tube replacement or of mains fluctuation 
Same zero adjustment for all ranges 

Protected against overload by special circuit arrangements 
Special diode-probe assures short connections 
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technical data 

Measuring range 
Accuracy at full deflection 
for sinusoidal A.C. 

Frequency error 

Input impedance 

Tubes and lamps 

Power supply 
Power consumption 
Dimensions 
Weight 

FINISH 

The instrument is built 
knobs and connections 


0,1-300 V over six ranges 

±3",, in the range up to 0,75 V 
i5',| in the other ranges 

±3';;, between 20 c/s and 50 Me 
±8'.’,', between 50 and 250 Me 

approx. 3 Mohms with a parallel 
capacitance of 10 pF 
9005, 6AT6, 6X5G 
6,5 V/0,1 A signal lamp 
110/220 V, 50-60 cycles 
20 W 

385x125x 255 mm 
approx. 7 kg 


control 


in a sturdy, grey metal cabinet with all 
arranged on the front panel. 


The right Is reserved to modify the above 
data as a result of Improvement in design. 


Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 



Sanitized Copy Approved for Release 2010/04/14 : CIA-RDP80T00246A039700170001-3 

i I ■ 0 ' - 


I 


HETRIHPEX HUNGARIAN TRADING COMPANY 


FOR INSTRUMENTS 


Lottofs: Budop^ 6Z P.O.6. 202 


fetegroms: Insfrumont Budop«si 
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DOUBLE-BEAM OSCILLoi-SYNCHROSCOPE 

' TYPE ORION-EMG 1551 



APPLICATION I 

The instrument has been designed to meet the needs of research 
laboratories and industrial plants. Its applications include HF investi- 
gations and a variety of pulse-technique measurements. The functional 
arrangement of controls makes for ease of handling. 
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DESCRIPTION 

The electric structure and functional operation of the instrument are 
shown on the accompanying block diagram. 

The incorporated cathode-ray tube has two fully independent control 
and deflecting systems. The switchboards arranged on both sides of 
the apparatus permit optional variation of the deflection plate circuits 
and the use of luminous modulation. 

Two independent wide-range amplifiers, each of the same characteristics, 
can be switched to the deflecting plates. Each amplifier input is formed 
by a measuring head containing a cathode-follower stage and an 
electronic voltage divider (patents applied for). This unique design 
permits the use of a measuring head at the same point of connection 
alike for low and high input voltages. 

The incorporated sweep generator can be switched over from signal- 
impulse operation to trigger operation — a facility for the convenient 
investigation of pulses and transient phenomena as well as continuous 
phenomena. 

The mechanical design has been laid out with great care. Mechanical 
stability is ensured by a cast— aluminium mounting frame to which are 
secured the various units. On removal of the protective cover all units 
and components are easy of access. 


TECHNICAL DATA 


Cathode-ray tube 
Screen diameter 
Anode voltage 
Sensitivity of 

vertical deflecting plates 
horizontal deflecting plates 
Input resistance 

of deflecting plates 
Luminous modulation (extinction) 


type HR 2/100/1,5 
100 mm (4’*) 
approx. 1500 V 

approx. 0,26 mm/V 
approx. 0,24 mm/V 

2 Mohms -f 25 pF 
-40 V 


Luminous intensity and focus control separately for each system^** 
Displacement of luminous spot separately for each beam. 
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Amplifiers 


Frequency range 

20 c/s — 5 Me 

Gain 

approx. 1000 x 

Gain control 

continuous 

Frequency response 

± 3 db 

Calibrating voltages 

0,1 and 1 V 

Input impedance 

2 Mohms -h 15 pF 

Undistorted pattern 

max. 70 mm 

Input voltage 

0 - 6 - 200 V 

Measuring head 

with built-in cathode-follower stage 
and electronic voltage divider 

Tubes 

Sweep generator 

6J6 in the measuring head, 

3 X EF 42, 2 X EL 84 per 
amplifier 

Frequency range 

15 - 150.000 c/s 

Frequency control 

commutable in 8 steps, fine adjust- 
ment with orientation dial 

Synchronization 

commutable to amplifiers 1, II, mains 
and external signal 

Synchronization amplifier 

Input resistance 

to ± signal without switch-over 

of synchronizing amplifier 

1 Mohm 

Sweep time with trigger operation 

approx. 5, 25, 100 and 1000 fisec 

Trigger impulse 

min. 15 V 

In case of trigger operation, the beam is blanked out during its return. 

Tubes 

2 X EF 42, 3 X EL 84 

Mains supply 

110, 220 V, 50 c/$ 

Power consumption 

approx. 500 VA 

Supply unit tubes 

3 X AZ 4, V 22/7000 

Dimensions 

650 X 500 X 400 mm 

Weight 

ISH 

Metal case with two handles. 

approx. 60 kg 
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BLOCK DIAG RAM 



1. Vertical input I 9. Amplifier 

2. Vertical input II 10. Amplifier 

3. Synchronizinf or trigger signal input 11. Sweep generator 

4. Cathode-follower stage 12. Amplifier 

5. Cathode-follower stage 13. High-tension supply unit 

6. Amplifier, phase inversion 14. Anode-voltage supply 

7. Calibratiori voltage IS. Mains supply 

6. Synchronization 

The right is reserved to modify the above 
data as a result of improvement in design. 
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FOR INSTRUMENTS 
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Tolegroms: Instrument ButlopesI 
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HIGH. STABILITY OSCILLATOR 
WITH RC COUPLING 

TYPE ORION-Kjk 1113/S 



i 

APPLICATION j 

It is common knowledge that oscillators with RC coupling are superior 
in frequency stability to alternative types of oscillator, such as those 
working on the heterodyne principle. Tliis is particularly in evidence 
at low frequencies where heterodyne oscillators have but a low frequency 
stability. j 

The apparatus described below has versatile applications, such as: 

1. Measurement of \ linear distortion (frequency response) on lines, 
attenuation boxes, repeaters, filters, amplifiers and other telecom- 
munication units in I all cases calling forj a highly constant measuring 
voltage of accurate frequency. These requirements are fully met by 
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the type 1113 S instrument partly because it dispenses with zero 
, ad|ustmont and partly because frequencies can be set on the tuning 

dial of ample measurements with a margin of accuracy of less than 
1 per cent. Another great advantage of the apparatus lies in the high 
stability of its output voltage within the frequency response measure- 
ments to be quickly accomplished. 

2. Non-linear distortion. The output distortion factor being below 1,5 
per cent, it is possible to measure the distortion of amplifiers and 
modulators both in the audio and the carrier-frequency ranges. Here 
again the constancy of the output voltage of the power source is of 
great moment. For the feeding of bridges it also takes a current of low 
harmonics to attain a sharp zero minimum. (The apparatus can be 
used to great advantage as an oscillator unit for the TM 5210 type 
impedance bridge and the TM 5400 cross-talk measuring set.) This 
oscillator is equally suitable for frequency measurements, comparison 
being by aid of a cathode-ray oscilloscope (f. i. types 1534, 1542) or 
a head receiver. The apparatus gives good service in factories, labora- 
tories, or wherever there is need for audio and carrier-frequency 
measurements. 

DESCRIPTION 

Frequency range: 30 to 300.000 c/s in 4 ranges. 

A special feature of the apparatus, and a source of further advantages 
is that it has 8 positions tuned to fixed frequencies. The usual 8 frequen- 
cies are 300, 800 c/s, 3, 10, 30, 60, 100 and 150 kc. Alternative frequency 
values on special request. 

Accuracy: calibration throughout better than il*;;, ±1 c/s. Accuracy 
of the fixed frequencies better than 0,5 per cent and in many eases 
approximates to 0,1 per cent. 

Linear distortion: within a particular tuning range below 5 per cent 
throughout. 

Output power: -|-2 N 

Distortion of output voltage: 2 per cent within 30 to 60 c/$ and 30 to 
300 kc; <1 per cent within 60 c/s and 30 kc. 

The above values apply to full-load conditions. 

Frequency stability: the frequency deviation is for the values on the dial 
below 1 per cent and changes at a mains voltage variation of ±10"„ 
by a maximum of 0,1 per cent. 

Output circuits: the value of this oscillator is considerably enhanced 
by the two H-attenuation decades of fully symmetrical circuits, with 
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a total attenuation of 5 N, applied .in the output circuit. Both the 600 
and the 150-ohm outputs have separate attenuation decades. Since 
the decades are direct-connected to the output, the mains hum quota 
of the output voltage is the same in all attenuation positions; this 
marks off the instrument from other types of generator where the 
catalogue volume of mains hum only applies to the highest output 
voltage while the ratio of mains hum and useful signal deteriorates 
with lower output voltage settings. 

Output impedonce : 600 and 150 ohms 5 per cent, which represent 
values most customary in telecommunication technics (alternative 
output impedance values on special request). 

Noise level: throughout below 50 db. 

Output: Output voltage is obtained from a balanced transformer. To 
the output terminals a level voltage meter is connected; with It in 
the zero position the switch of the attenuation box pointing to -h2 N 
and the output switched to level metering, the output voltage of the 
apparatus is precisely -|-2 N. To obtain a lower level, attenuation 
elements of 1,0 N each can be switched on at discretion. Levels within 
the 1,0 N steps can also be set, if necessary. 

A steep final amplifier tube is used in the RC oscillator stage for 
supplying adequate output to the incandescent lamp of very low 
resistance which serves for amplitude limitation. By this device the 
source of faults incident of RC oscillators has thus been minimized 
and distortion kept down to the low rate of 0,2 to 0,5 per cent. The 
oscillator is followed by a voltage amplifier stage with feed-back action, 
and a power amplifier stage, connected to the output transformer. 

Anode voltage is produced by an electronically stabilized power source. 

Tubes: STV 70/6, 2 x EL 41, 2 x 6AU6, EBL 21, AZ 4, EL 6 spec., 6AL5, 

6X4. 

Mains supply: 110, 120, 150, 190, 220 V, 50 cycles A.C. 

Consumption: approx. 100 watts. 

Dimensions: approx. 510x510x320 mm. 

Weight: approx. 40 kg. 

FINISH 

The set features a sturdy oak cabinet with attractive metal- fittings, 
two handles and ventilating apertures. 

The right is reserved to modify the above 
data as a result of improvement in design. 
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AUDIO-FREQUENCY R-C OSCILLATOR 


TYPE ORION-EMG 1113/B 



APPLICATION I 

Lowest coefficient of distortion in connection with a constant balanced 
and unbalanced output level at low output resistance predestinate the 
audio-frequency R-f oscillator type 1113/B to be used as an indispen- 
sable auxiliary instrument for laboratories, testing positions and for 
servicing purposesJ 

This Instrument can be employed at all places where exact frequency 
and voltage at low distortion coefficient are essential. Frequency re- 
sponse, gain and distortion of L.F. amplifiers can be examined, controls 
of measurements of symmetry as well as direct measur<ements on 
loudspeakers can be carried out. Owing jto its output of 5 watts, even 
final stages can be controlled with grid current, by inter^connectihg 
a convenient transducer. The audio-fr|equency R-C oscillator type 
1113/B is very well used to measure or to calibrate frequencies or 
revolutions with an accuracy of ±2%, as well as for stroboscopic In- 
vestigations between 20 and 20.000 c/s.|The instrument cah similarly 
be adapted for the modulation of H.F. generators, for the control of 
square-wave generators and for synchronising pulse generators. This 
instrument can also supply power for A.’C. measuring bridges. Due to 
its easily portable! and comfortable construction, the instrument can 
be used for any of the mentioned measuring processes, without cir- 
cumstantial predispositions and without calibration, ready to operate 
on the spot. | 
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'dESCRIF ^ON 

W ''w- 

The electric structure and functional operation of the instrument are 
shown on the accompanying block diagram. 

As regards electrical construction of the instrument, the solution of 
frec^ucncy adjustment by continuous change of the bridge resistance 
in connection with the capacity of the utilised Wien bridge, adjusted 
step by step, can be considered interesting. The construction renders 
possibie a scale extending nearly over 360®, an accurate frequency ad- 
justment of the employed large scale diameter by vernier setting, 
and also assures reasonable impedance values to attain the necessary 
high frequency stability at the lowest possible distortion coefficient 
and constant voltage level over the whole frequency range. Wire- 
wound bridge resistances and high-constancy condensers with plastic 
dielectric warrant the stability against ageing. 

The output signal of 0 to 5 V at approx. 8,5 kohms output impedance 
and a distortion coefficient lower than 0,5% is obtained by a volume 
control through a shielded cable with a coaxial terminal. The high- 
efficiency signal voltage up to 5 W output and max. 1% distortion 
can be tapped through an attenuator with 4 decades, 0, —20, —40, 
—60 db and is continuously adjustable between 1 millivolt and 158 
volts and can be read on a built-in tube voltmeter directly. High 
intensity negative feedback attends to a constant output level. 


ADVANTAGES 

Wide frequency range from 20 c/s to 20 kc, over 3 ranges 
Specially low distortion coefficient 
Long scale 

Stable resistance control 

High output with 1% distortion 

Special terminals with 0,5% distortion, up to 5 V 

Convenient facilities of adaptation 

Voltage division over 4 decades, continuously adjustable 

Output level can be read off the built-in tube voltmeter directly 

For delicate measurements, a shielded output cable is provided 


TECHNICAL DATA 

Frequency range 
Accuracy of frequency 
Frequency response 
Output 

a) at voltage output 
Signal voltage 


Output impedance 


20— 20.000 c/s over 3 ranges 
±2%, ±1 c/s 

±1 db between 20 and 20.000 c/s 


at the concentric connection 0—5 V 
with max. 0,5% distortion, ad- 
justable over the whole fre- 
quency range 

max. 8,5 kohms (with volume con- 
trol completely turned on) 
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b) at power output 
Output power 
Adaptations (unbalanced) 
Attenuator 

Output impedance 
of attenuator 


Measuring ranges of the 
built-in tube voltmeter 
Tubes and lamps 

Power supply 
Power consumption 
Dimensions 
Weight 


5 W max. distortion over 40 c/s 
5, 600 and 5000 ohms 
4 decades, 0, -20. -40, -60 db and 
continuously adjustable 

50 ohms at 0 db 
5 ohms at —20 db 
4,5 ohms at —40. —60 db 

1. 3, 10, 30, 100 and 300 V 
EF 6. 2x6L6G, 6H6. 6J5, 6SN7, 
UBL 21, 2xEZ 4. 150 V/5 VV 
6,5 V/0,1 A signal lamp 
110/220 V, 50—60 cycles 
150 W 

425 x 315 X 236 mm 
approx. 31 kg 


FINISH 

As to the mechanical construction, all control knobs are placed con- 
veniently on the front panel of the instrument. The instrument is built 
in a grey metal case. To enable use of the instrument for portable 
measuring positions, two easy-to-grip handles are provided on the 
case. 


ACCESSORY 

Shielded cable of 1 m length with coaxial terminal 

BLOCK DIAGRAM 



The right is reserved to modify the above 
data as a result of improvement in design. 
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